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Opmerking
-	Het wordt ten zeerste aangeraden om alle contra-indicaties en veiligheidsmaatregelen die worden 	
	 beschreven in hoofdstuk 1 en 2 van deze handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u dit 		
	 apparaat gaat gebruiken.
-	Voor gedetailleerde informatie over het gebruik raadpleegt u de hoofdstukken 3 tot en met 14 van 	
	 deze handleiding.

1 . 	 Schakel  de afstandsbediening in door op de Aan/ 
uit-knop te drukken.

2. 	N a activatie verschijnt een l i jst  die u toegang 
biedt tot de categorieën met programma’s.

3 . 	 Selecteer een programmacategorie en vervolgens 
een programma binnen die categorie met behulp 
van de navigatiepad (omhoog/omlaag).   

4 . 	D ruk op de centrale knop om uw keuze te 
bevestigen.

5. 	P lak de elektroden op de patiënt en sluit  de 
modules aan.

6. 	 Schakel  de modules in en zorg dat u de volgorde 
van de activering van de modules respecteert.  De 
volgorde van inschakelen komt overeen met de 
kanaalnummering. 
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7. 	 Val ideer al le instel l ingen door op de knop onder 
het START-symbool te drukken.

	 Als de functie mi-SCAN is geactiveerd, wordt een korte reeks 
van metingen uitgevoerd. Tijdens de duur van de test, is het 
belangrijk dat de patiënt zich stil en ontspannen houdt. Nadat 
de test is voltooid, kan het programma beginnen.

8.	 Start de stimulatie door de energieën van de 
kanalen te verhogen. 

	 U kunt het apparaat pauzeren door op de centrale 
knop te drukken.

9. 	D ruk aan het einde van het programma op 
de centrale knop om terug te keren naar het 
hoofdmenu of druk op de Aan/uit-knop om het 
apparaat uit  te schakelen.
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Opmerking
- Deze handleiding wordt beschouwd als hulpmiddel van dit therapeutische apparaat en dient 	
	 daarom te allen tijde bij het apparaat bewaard te worden.
- De hier vermelde specifieke instructies zijn voorwaarden voor het beoogde gebruik en de juiste 	
	 bediening van de apparatuur, maar ook voor de veiligheid van de patiënt en degene die het 		
	 apparaat bedient.
- Lees deze handleiding en in het bijzonder hoofdstuk 2 zorgvuldig door voordat u het Wireless 	
	 Professional-apparaat gaat gebruiken, omdat bepaalde informatie met betrekking tot enkele 	
	 hoofdstukken slechts eenmaal verstrekt wordt!

1 . 1  Toepassingsgebieden

De Wireless Professional is een stimulator, ontworpen voor gebruik door professionals in de 
gezondheidszorg voor zowel het toedienen van elektrische spierstimulatie bij pijnbehandeling (TENS) als 
neuromusculaire stimulatie (EMS/NMES).

Het Wireless Professional-apparaat is een belangrijk aanvullend hulpmiddel voor medisch en therapeutisch 
gebruik in ziekenhuizen, klinieken, huisartsenpraktijken en thuisbehandeling van de patiënt door een 
therapeut.

1 .2  Doelstel l ingen van therapie

De Wireless Professional is een multifunctioneel elektrotherapeutisch hulpmiddel voor de postoperatieve 
en conservatieve behandeling van musculaire disbalans en pijnbehandeling. 

De volgende therapievormen kunnen worden uitgevoerd met dit apparaat:
• TENS (transcutane elektro neuro stimulatie) ten behoeve van pijnbehandeling
• NMES (neuromusculaire elektrostimulatie, ook wel EMS genoemd) 
• FES (functionele elektrostimulatie) 
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1.3  Indicaties

Het apparaat voor fysiotherapie wordt geïndiceerd bij de behandeling van veel musculoskeletale letsels 
en aandoeningen, maar ook in verband met postoperatieve behandeling na gewrichtsoperaties en bij de 
behandeling van uiteenlopende pijnindicaties. 
Voorbeelden:

NMES-apparaten worden gebruikt voor de volgende doelen:
- Vertragen of voorkomen van inactiviteitsatrofie
- Behouden of vergroten van het bewegingsbereik
- Heractiveren van spieren
- Verminderen van spierspasmen
- Verbeteren van de lokale bloedcirculatie

TENS-apparaten worden gebruikt voor de volgende doelen:
- Beheersen van symptomen en chronische, onbehandelbare pijn
- Bijkomende behandeling van postoperatieve en posttraumatische acute pijn
- Verlichten van pijn die wordt geassocieerd met artritis.

1 .4  Contra-indicaties

De Wireless Professional mag NIET worden gebruikt bij patiënten met:

• Geïmplanteerde elektronische apparaten. Gebruik het apparaat niet als u een pacemaker, geïmplanteerde 
defibrillator of een ander geïmplanteerd elektronisch/elektrisch hulpmiddel hebt. Epilepsie

• Zwangerschap (niet op de buik gebruiken)
• Ernstige aandoeningen van de arteriële bloedsomloop in de benen
• Buik- of liesbreuk
• Geen borststimulatie gebruiken op patiënten met hartritmestoornis
• Dit kan leiden tot elektrische schokken, brandwonden, elektrische storingen of overlijden.

Hart- en vaatziekten.

Als u een hartaandoening hebt of als vermoed wordt dat u er een hebt, volg dan de door uw arts 
aanbevolen voorzorgsmaatregelen voor gebruik
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Osteosynthesemateriaal 
De aanwezigheid van osteosynthesemateriaal (metalen hulpmiddelen die in contact komen met 
bot, zoals pennen, schroeven, platen, protheses, enz.) is geen contra-indicatie. De elektrische 
stroompulsen van de Wireless Professional zijn speciaal ontworpen zodat ze geen schadelijke invloed 
hebben op osteosynthesemateriaal.

1 .5  Bi jwerkingen

Er is op dit moment geen bewijs van gewenste of ongewenste bijwerkingen als gevolg van behandeling 
met elektrotherapeutische hulpmiddelen.
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Definit ies

Het is verplicht om de veiligheidsverklaringen te lezen voordat u dit apparaat voor fysiotherapie gaat 
gebruiken. De veiligheidsverklaringen hebben de volgende classificatie:

Veil igheidsinformatie

Gevaar!
Deze term duidt op een direct gevaar. Indien niet vermeden, kan dit gevaar leiden tot 
overlijden of ernstig letsel.

Gevaar!
Explosiegevaar  - De Wireless Professional is niet ontworpen voor gebruik in omgevingen 
waarin explosiegevaar kan optreden. Explosiegevaar kan worden veroorzaakt door het 
gebruik van ontvlambare anesthetica, zuurstofrijke omgevingen, huidreinigingsmiddelen en 
desinfectiemiddelen.

Opgelet!
Deze term duidt op een mogelijk gevaar. Indien niet vermeden, zou dit gevaar kunnen 
leiden tot licht persoonlijk letsel en/of schade aan het product of de omgeving.

Waarschuwing!
Deze term duidt op een gevaar. Indien niet vermeden, zou dit gevaar kunnen leiden tot 
overlijden of ernstig letsel.
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Waarschuwing! 
Gevaar voor de patiënt - 
- Alleen bevoegd personeel mag de Wireless Professional bedienen. Personeelsleden 

zijn bevoegd als ze opgeleid zijn voor het bedienen van het apparaat en deze 
gebruikershandleiding gelezen en begrepen hebben.

- Alvorens het therapeutische apparaat te gebruiken, dient de gebruiker te controleren 
of het in goede staat verkeert en bedrijfsklaar is. Met name de kabels en aansluitingen 
moeten goed worden gecontroleerd op tekenen van beschadiging. Beschadigde 
onderdelen moeten direct worden vervangen, vóór gebruik.

- Stop onmiddellijk met de therapie als u twijfels hebt over de apparaatinstellingen en/of 
het therapieprotocol.

- Patiënten dienen volledig bij bewustzijn te zijn wanneer ze worden geïnstrueerd over het 
gebruik van het therapie-apparaat en gedurende de therapie zelf.

- Alleen de verantwoordelijke arts of therapeut maakt de keuze wat betreft de 
therapieparameters die worden geprogrammeerd en welke therapieprotocollen moeten 
worden gebruikt. Het is ook de arts of therapeut die beslist of het apparaat al dan niet 
wordt gebruikt voor de behandeling van een specifieke patiënt.

- De patiënt dient bekend te zijn met de functies van de Wireless Professional-
afstandsbediening en de bijbehorende modules, en de afstandsbediening dient binnen 
handbereik te liggen zodat de patiënt zelf de therapie kan stoppen, indien dat nodig 
mocht zijn. Patiënten die niet in staat zijn om de noodstopfunctie in te schakelen (met 
de afstandsbediening of door de modules uit te schakelen) zoals paralytische patiënten, 
mogen nooit zonder toezicht alleen worden gelaten tijdens een therapiesessie.

- Als u bepaalde accessoires wilt gebruiken in combinatie met de Wireless Professional 
dienen deze eerst te worden goedgekeurd door de fabrikant. Het gebruik van niet-
gespecificeerde accessoires of afneembare onderdelen kan leiden tot onveilige situaties.

- U dient uiterste voorzichtigheid in acht te nemen in de volgende omstandigheden: 
Afhankelijk van het oordeel van de verantwoordelijke arts mag het apparaat alleen 
worden toegepast onder toezicht en met de parameters die zijn opgegeven door de 
verantwoordelijke arts. Oefeningen kunnen anders mogelijk te inspannend zijn voor 
patiënten met de volgende aandoeningen of condities:

     1. hypertensie (> fase 2), ischemische hartziekte en cerebrovasculaire aandoeningen
     2. cardiovasculaire aandoeningen
     3. zwangere patiënten
     4. patiënten jonger dan 16 jaar
- Elektrodes mogen nooit worden aangebracht:	

• In de buurt van het hoofd of op de ogen
• In de hals of op de zijkant van de nek (met name sinus carotis)
• Contra-lateraal, d.w.z. gebruik geen twee polen verbonden met hetzelfde kanaal op 

tegenoverliggende segmenten van het lichaam.
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Waarschuwing!
- U dient extreme voorzichtigheid in acht te nemen bij gebruik van het apparaat in de 

buurt van kleine kinderen en baby’s! Zorg dat er altijd voldoende afstand is tussen de 
kinderen en het apparaat en bijbehorende onderdelen, om hun veiligheid te waarborgen!

-	Laat het apparaat nooit onbeheerd en zonder toezicht achter wanneer het is 
ingeschakeld! Schakel het apparaat uit en ontkoppel de elektroden van de modules!

-	Bewaar het apparaat na gebruik op een veilige plek op om te voorkomen dat 
ongeautoriseerde personen toegang hebben tot het apparaat.

-	Dit apparaat is geen speelgoed. Het is een medisch apparaat dat, indien op een onjuiste 
manier gebruikt, schade of letsel kan veroorzaken!

Waarschuwing!
Gevaar voor elektrische schokken - Neem de volgende richtlijnen streng in acht. Als u dat 
niet doet, kan dit het leven van de patiënt, de gebruiker en andere betrokken personen in 
gevaar brengen.

• Op of in de buurt van laesies van welke aard dan ook (wonden, oedeem, brandwonden, 
irritatie, eczeem, kankerlaesie, enz.)

• Kruisend over het hart
- Wanneer de persoon zwanger of ongesteld is, plaats dan de elektroden niet direct op de 

baarmoeder en bevestig geen elektrodeparen aan weerszijden van de buik om enig risico 
voor de moeder en/of het kind te voorkomen.

- Tijdens een stimulatiesessie mag u een spiercontractie nooit laten resulteren in een 
beweging. Pas altijd isometrische stimulatie toe; dit houdt in dat de uiteinden van de 
ledematen waarvan de spier wordt gestimuleerd, goed moeten worden gefixeerd om 
elke beweging als gevolg van de contractie te vermijden.

- Laat de Wireless Professional voorafgaand aan het gebruik eerst op kamertemperatuur komen. 
Indien het apparaat is vervoerd bij temperaturen onder 0 °C, laat het dan eerst gedurende 2 uur op 
kamertemperatuur komen, totdat er geen condens meer te zien is.

- Elektrochirurgische apparatuur en defibrillatoren. Ontkoppel de elektroden van het apparaat 
voordat u elektrochirurgische apparatuur of een defibrillator gebruikt, om huidverbrandingen door 
de elektroden en beschadiging van het apparaat te vermijden.

- Elektronische bewakingsapparatuur. Pas geen stimulatie toe in de buurt van elektronische 
bewakingsapparatuur (onder meer hartbewaking, ECG-alarm). Het risico bestaat dat deze niet 
naar behoren functioneren tijdens het gebruik van het elektrostimulatieapparaat.
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- Elektromagnetische straling. Gebruik de stimulator niet op plekken waar onbeschermde 
apparaten worden gebruikt die elektromagnetische straling uitzenden. Draagbare 
communicatieapparatuur kan het apparaat storen.

- Kanker. Gebruik geen stimulatie als u progressieve kanker hebt, of in de buurt van kankertumoren. 
Het verhoogde metabolisme dat door bepaalde stimulatiemodi wordt veroorzaakt, kan de 
verspreiding van kankercellen bevorderen.

- Spierverkorting. Aanbevolen wordt om tijdens de spiercontractiefase de uiteinden van de 
gestimuleerde ledematen tegen te houden, om te voorkomen dat de spieren zich tijdens de 
contractie verkorten, want dat kan kramp veroorzaken.

- Contralaterale stimulatie. Gebruik geen twee polen van hetzelfde kanaal op tegenovergelegen 
delen van het lichaam (bijvoorbeeld de positieve pool op de linkerarm en de negatieve pool op de 
rechterarm).

- Verminderd gevoel. Ga voorzichtig te werk als stimulatie wordt toegepast op plekken op de huid 
die minder gevoelig zijn dan normaal. Pas geen stimulatie toe bij personen die zich niet kunnen 
uitdrukken.

- Batterijlekkage. Zorg er bij lekkage uit een onderdeel voor dat de vloeistof niet in contact komt 
met de huid of de ogen. Mocht dit toch gebeuren, was dan het desbetreffende gebied met water 
en raadpleeg een arts.

- Verwurging. Wikkel de kabels niet om de nek. In de knoop geraakte kabels kunnen tot verwurging 
leiden.

- Postoperatief. Ga na een recente operatie voorzichtig te werk.
- Toegankelijkheid van de voedingsadapter. Het stopcontact moet zich dicht bij de 

voedingsadapter bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Inwendige bloedingen. Ga voorzichtig te werk als u snel inwendige bloedingen krijgt, bijvoorbeeld 

na letsel of na een botbreuk.
De Wireless Professional mag alleen worden bediend in droge ruimtes.

- Gebruik de Wireless Professional niet in water of in een vochtige omgeving (sauna, bad, douche, 
enz.). Hierdoor kan kortsluiting in de elektronica ontstaan. 

- Bescherming tegen water. Dit apparaat is niet beschermd tegen binnendringen van water.
- Wanneer u het apparaat aansluit op andere apparatuur of gebruikt om een medisch systeem te 

creëren, controleer dan of de totale hoeveelheid lekstroom die vrijkomt geen gevaar oplevert. Als u 
vragen hebt hieromtrent kunt u contact opnemen met DJO GLOBAL.

- Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan deze apparatuur.
- Maak het product en/of de bijbehorende onderdelen niet open. Er bestaat een kans op elektrocutie.

- Voor schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden, schakel de afstandsbediening en de modules 
uit en ontkoppel de tablet van de netspanning door de stekker uit het stopcontact te halen.
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- Voorkom dat er vloeistoffen of andere vreemde materialen, zoals stof, metalen, enz., 
terechtkomen in de afstandsbediening, de modules, de ladertablet of de voeding. Indien dergelijke 
materialen wel in de apparatuur terecht zijn gekomen, moet deze meteen worden gecontroleerd 
door een onderhoudstechnicus voordat de apparatuur weer in gebruik genomen wordt.

- Elektrische voeding. Sluit de stimulatiekabels nooit aan op een externe stroombron. Er bestaat 
een kans op elektrocutie.

- Geen stimulatie toepassen in de buurt van een implantaat, zoals oorimplantaten, pacemakers, 
implantaten met skeletverankering of elektrische implantaten. Dit kan leiden tot elektrische 
schokken, brandwonden, elektrische storingen of overlijden.

- Gebruik nooit de Wireless Professional of de stroomadapter als deze beschadigd of geopend is. Er is 
een risico op elektrische schok.

- Ontkoppel de stroomadapter onmiddellijk bij een abnormale warmteontwikkeling of geur, of als er 
rook uit de adapter of het apparaat komt.

- Plaats het laadstation nooit in een besloten ruimte (transportkoffer, lade, enz.) tijdens het opladen 
van het apparaat. Er is een risico op elektrocutie.

Waarschuwing!
Storing van apparatuur - Deze waarschuwing wordt gegeven bij omstandigheden die 
storingen van de apparatuur kunnen veroorzaken die weer kunnen leiden tot gevaar voor 
de patiënt.

- Magnetische en elektrische velden kunnen zorgen voor verstoring van de juiste 
werking van het apparaat. Zorg er daarom voor dat alle externe apparaten die in de 
nabijheid van het apparaat worden gebruikt, voldoen aan de relevante EMC-vereisten. 
Röntgen- en MRI-apparaten, radiosystemen en mobiele telefoons vormen een mogelijke 
interferentiebron aangezien ze hogere niveaus van elektromagnetische straling kunnen 
uitzenden.

	 Houd het apparaat uit buurt van dergelijke apparatuur en verifieer de werking 
voorafgaand aan gebruik.

- Gebruik de Wireless Professional op een afstand van ten minste één meter van kortegolf- 
of microgolf-apparaten omdat dit de stroom die door de stimulator wordt gegenereerd, 
kan veranderen. Bij twijfel over het gebruik van de stimulator in de buurt van een ander 
medisch apparaat, dient u contact op te nemen met de fabrikant van het betreffende 
apparaat of met uw arts.

- Ga voorzichtig te werk wanneer u elektrotherapie gebruikt terwijl de patiënt is 
verbonden met bewakingsapparatuur met elektroden aangebracht op het lichaam. 
Stimulatie kan de signalen die naar de bewakingsapparatuur worden verzonden, verstoren.

- Laat reparaties en onderhoud over aan bevoegde personen. Personen zijn bevoegd als 
ze training hebben ontvangen van een specialist die is opgeleid en aangesteld door de 
fabrikant.
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- Controleer de Wireless Professional en de bijbehorende accessoires minimaal een 
keer per jaar op beschadiging en loszittende verbindingen. Als onderdelen beschadigd 
of versleten zijn, moeten deze onmiddellijk worden vervangen door originele 
reserveonderdelen, door daartoe bevoegd personeel.

-	Gebruik het apparaat niet wanneer u bent verbonden met een chirurgisch apparaat dat 
op hoge frequentie werkt. Anders bestaat er kans op huidirritatie of huidverbranding 
onder de elektroden.

Opgelet!
Gevaar voor de patiënt - Deze waarschuwingen dient u in acht te nemen om het risico op 
elektrische schokken of andere negatieve effecten voor de patiënt te voorkomen.

- Geen stimulatie toepassen in de buurt van metaal. Zorg dat er zich geen juwelen, 
piercings, gespen van riemen of andere verwijderbare metalen producten of apparaten in 
het stimulatiegebied bevinden.

- Wees voorzichtig als de patiënt overgevoelig is of als hij/zij niet in staat is u op de hoogte 
te brengen van ongemakken, hoe miniem ze ook zijn.

- Begin nooit een eerste stimulatiesessie op een staand persoon. Zorg dat de persoon 
tijdens de eerste vijf minuten van de stimulatie altijd zit of ligt. In zeldzame gevallen 
kunnen personen die heel zenuwachtig zijn een vasovagale reactie vertonene. Dit heeft 
een psychologische oorzaak en staat in verband met angst voor spierstimulatie, evenals 
de verrassing van deze personen als een van hun spieren zich samentrekt zonder dat 
zij dit zelf hebben gedaan. Bij een vasovagale reactie vertraagt de hartslag en zakt de 
bloeddruk, waardoor de patiënt een gevoel van zwakte heeft en de neiging heeft tot 
flauwvallen. In een dergelijke situatie hoeft u alleen de stimulatie te onderbreken en 
de patiënt te vragen te gaan liggen met de benen omhoog tot het gevoel van zwakte 
verdwijnt (5 tot 10 minuten).

- Tijdens een stimulatiesessie mag u een spiercontractie nooit laten resulteren in een 
beweging. Pas altijd isometrische stimulatie toe; dit houdt in dat de uiteinden van de 
ledematen waarvan de spier wordt gestimuleerd, goed moeten worden gefixeerd om 
elke beweging als gevolg van de contractie te vermijden.

- Ontkoppel tijdens de stimulatiesessie geen enkele module die ingeschakeld is. Deze 
moeten eerst worden uitgeschakeld.

- Gebruik de stimulator niet tijdens het autorijden of het bedienen van een machine.
- Geen stimulatie toepassen tijdens de slaap.
- Gebruik de stimulator niet op een grotere hoogte dan 3.000 meter.
- Schakel de stimulator altijd uit als elektroden worden verplaatst of verwijderd tijdens een 

sessie, om te voorkomen dat de patiënt een elektrische schok krijgt.
- Probeer de elektroden niet op een lichaamsdeel te plaatsen dat niet direct zichtbaar is 

zonder hulp.
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- Plaats de elektroden zodanig dat hun volledig oppervlak in contact is met de huid.
- Uit hygiënisch oogpunt dient elke patiënt zijn/haar eigen set met elektroden te hebben. 

Gebruik nooit dezelfde elektroden voor verschillende patiënten.
- Bij bepaalde patiënten met een zeer gevoelige huid kan roodheid optreden onder de 

elektroden na een sessie. In het algemeen is deze roodheid volledig onschuldig en 
verdwijnt ze na 10 tot 20 minuten. Start echter nooit een andere stimulatiesessie in 
hetzelfde gebied als de roodheid nog steeds zichtbaar is.

- Reinig en desinfecteer de punt van de Motor Point Pen die in contact is met de huid.
- Indien u programma’s wilt aanpassen met behulp van de WIRELESS PROFESSIONAL 

SOFTWARE dient u er in het bijzonder op te letten dat de instellingen van alle 
parameters die u aanpast en toepast op de patiënt exact volgens uw wensen zijn 
geconfigureerd (de programma-architectuur wordt vertoond op het scherm voor de 
behandeling begint).

Opgelet!
Schade aan apparatuur -
 
-	Zorg ervoor de modules niet in aanraking komen met massage-oliën of vergelijkbare 

producten die schade kunnen veroorzaken aan het apparaat of de bijbehorende 
accessoires.

-	Controleer of de spanning en de frequentiewaarden van uw lokale netspanning 
overeenkomen met de waarden die zijn aangegeven op het typeplaatje van de voeding.

-	Stel de Wireless Professional niet bloot aan direct zonlicht omdat de temperatuur van 
bepaalde onderdelen anders onaanvaardbaar hoog kan worden.

-	Het apparaat is niet beschermd tegen het indringen van regendruppels wanneer het 
zonder draagkoffer wordt gebruikt.

-	De aanwezigheid van kinderen, huisdieren en ongedierte heeft meestal geen negatieve 
invloed op de goede werking. Zorg echter dat ze het fysiotherapiesysteem niet 
verontreinigen en houd ze op een afstand. Houd het systeem ook schoon en bescherm 
het tegen stof en pluizen. De genoemde veiligheidsregels en -voorschriften zijn in ieder 
geval van toepassing.

-	Het wordt aangeraden om voor het vervoeren van het apparaat gebruik te maken van 
de bijgeleverde transporttas en als u het apparaat dient te verzenden, dit te verpakken in 
een geschikte doos voor transport.

-	Gebruik om het apparaat op te laden altijd de bijgeleverde stroomadapter die door de 
fabrikant is geleverd.

-	De modules en afstandsbediening niet gedurende lange tijd opslaan met lege batterijen.
-	Gebruik uitsluitend de door fabrikant geleverde elektroden en Motor Point Pen. Andere 

elektroden en Motor Point Pennen kunnen ongeschikte elektrische eigenschappen 
hebben of de Wireless Professional beschadigen. 
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Opmerking
- 	Voor de beste resultaten en veilig gebruik van het apparaat, dient u de huid vooraf goed te wassen 	
	 en te reinigen om elk spoortje van vet te verwijderen. Droog de huid daarna goed af voordat de 	
	 elektroden worden geplaatst. 
-	Gebruik nooit een set kleefelektroden voor meer dan 15 sessies, omdat de kwaliteit van het contact 	
	 tussen de elektrode en de huid, wat zeer belangrijk is voor het comfort van de gebruiker en de 	
	 doeltreffendheid van de stimulatie, geleidelijk afneemt.
-	U kunt de instructies voor gebruik en opslag vinden op de verpakking van de elektroden.

Opmerking

Biologische compatibiliteit
De delen van de Wireless Professional die tijdens het beoogde gebruik in aanraking komen met de 
patiënt zijn ontwikkeld om te voldoen aan de vereisten voor biologische compatibiliteit van de van 
toepassing zijnde normen. 

-	Grootte van de elektroden. Gebruik geen elektroden met een actief oppervlak van 
minder dan 16 cm², in verband met de kans op daarmee samenhangende brandwonden. 
Ga systematisch en voorzichtig te werk wanneer de dichtheid van de stroom meer dan 
2 mA/cm² bedraagt.

-	Dompel de elektroden of pen nooit onder in water.
-	Geen enkel oplosmiddel gebruiken voor de elektroden of pen.
-	Irritatie van de huid. Sommige mensen met een erg gevoelige huid kunnen na een 

sessie last hebben van roodheid onder de elektroden. In de regel is deze roodheid geheel 
onschuldig en verdwijnt deze na 10 tot 20 minuten. Begin echter nooit een nieuwe 
stimulatiesessie op hetzelfde oppervlak als het nog zichtbaar rood is.

-	Instructies voor de elektroden. Raadpleeg de instructies voor gebruik en opslag op de 
zak van de elektroden.
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3.1  Apparaatonderdelen en accessoires

Model: Wireless Professional 4CH
Onderdeelnummer: 2532xxx
Inhoud van de set (meegeleverd): 

AANTAL BESCHRIJVING ONDERDEELNUMMER

2 Afstandsbediening 00113x

4 Stimulatiemodules 984350

1 Smart 4CH-laadstation 6831xx

1 Stroomadapter 6490xx

1 USB-kabel 601163

2
Zakjes met kleine elektroden 
(5x5 cm 1 klikaansluiting) 

42204

2
2 zakjes met grote elektroden 
(5x10 cm 1 klikaansluiting) 

42223

2
2 zakjes met grote elektroden  
(5x10 cm 2 klikaansluitingen)

42203

1
Gebruikershandleiding en praktijkhandleiding  
op CD/USB

46262xx

1 Beknopte handleiding/waarschuwingsbijsluiter 885932

1 Fles met gel 602047

1 Motor Point Pen 980020

1 Draagkoffer 680041

2 Draagbanden 1494

1 Witte beschermhoes 5529024

1 Blauwe beschermhoes 5528535

1 Set met gekleurde moduleclips 5529220
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Model: Wireless Professional 2CH
Onderdeelnummer: 25326xx 

Inhoud van de set (meegeleverd): 

AANTAL BESCHRIJVING ONDERDEELNUMMER

1 Afstandsbediening 00113x

2 Stimulatiemodules 984350

1 Basis 2CH-laadstation 46262xx

1 Stroomadapter 885932

1 USB-kabel 601163

1
Zakje met kleine elektroden  
(5x5 cm 1 klikaansluiting) 

42204

1
1 zakje met grote elektroden  
(5x10 cm 1 klikaansluiting) 

42223

1
1 zakje met grote elektroden 
(5x10 cm 2 klikaansluitingen)

42203

1
Gebruikershandleiding en praktijkhandleiding op 
CD/USB

46262xx

1 Beknopte handleiding/waarschuwingsbijsluiter 885932

1 Fles met gel  602047

1 Motor Point Pen  980020

1 Transporthoes  680085

1 Draagband 1494

1 Witte beschermhoes  5529024

1 Set met gekleurde moduleclips 5529220
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Lees de gebruikershandleiding of de bedieningsinstructies zorgvuldig door.

 
Opgelet! Neem alle waarschuwingen in deze handleiding in acht!

20xx

LATEX
FREE

REF

De apparaat is een apparaat van Klasse II met een ingebouwde voeding en toegepaste 
onderdelen van het type BF.

20xx

LATEX
FREE

REF

De Aan/uit-knop is een multifunctionele knop.

20xx

LATEX
FREE

REF

Naast dit teken van een fabriek worden de naam en het adres van de fabrikant 
weergegeven. De weergegeven datum is de fabricagedatum.

20xx

LATEX
FREE

REF Het getal naast dit symbool is het referentienummer van het artikel.

2797

Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn 93/42/EEG met amendement, betreffende 
medische apparatuur, en is getest en goedgekeurd conform AMTAC-certificering.

 
Het getal naast dit symbool is het serienummer.

20xx

LATEX
FREE

REF

WEEE-markering (Europese richtlijn 2002/96/EC). Deze markering duidt aan dat dit 
apparaat niet mag worden behandeld als algemeen afval aan het einde van de levensduur.

20xx

LATEX
FREE

REF

Droog bewaren

IP20
IP02

De IP-classificatie duidt de beschermingsgraad aan en daarmee de geschiktheid voor 
gebruik onder diverse omgevingsomstandigheden. 

3.2 Verklaring van symbolen (verbindingen en naamplaatjes)

3.2 .1 	 Symbolen op de afstandsbediening en de modules
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IP20 op het apparaat houdt in dat het apparaat is beschermd tegen binnendringen van 
vreemde vaste objecten (met een diameter van meer dan 12,5 mm)
IP02 op de transportkoffer houdt in dat het apparaat is beschermd tegen binnendringen 
van water (tot een maximale kantelhoek van 15°)

20xx

LATEX
FREE

REF

Niet-ioniserende straling

LATEX Bevat geen natuurlijk latexrubber 

20xx

LATEX
FREE

REF

Niet blootstellen aan direct zonlicht
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AC-adapter met wisselstroomingang

Voeding met gelijkstroomuitgang

 
Apparatuur van beschermingsklasse II. De AC-voeding is dubbel geïsoleerd. 

20xx

LATEX
FREE

REF

Toegepast onderdeel type BF

20xx

LATEX
FREE

REF

Naast dit teken van een fabriek worden de naam en het adres van de fabrikant 
weergegeven. De weergegeven datum is de fabricagedatum.

20xx

LATEX
FREE

REF Het getal naast dit symbool is het referentienummer van het artikel (Artn.)

Het apparaat voldoet aan de vereiste Europese richtlijnen. 

Lees de gebruikershandleiding of de bedieningsinstructies zorgvuldig door.

 
Opgelet! Neem alle waarschuwingen in deze handleiding in acht!

 
Het getal naast dit symbool is het serienummer. 

20xx

LATEX
FREE

REF

Het apparaat mag niet worden weggegooid met ongesorteerd gemeentelijk afval.

20xx

LATEX
FREE

REF

Droog bewaren (niet op typeplaatjes)

20xx

LATEX
FREE

REF

Niet blootstellen aan direct zonlicht 

3.2.2 	 Symbolen op de ladertablet,  het laadstation en de voeding
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Alleen voor gebruik binnenshuis

De markering Geprüfte Sicherheit (“Geteste veiligheid”) of GS duidt aan dat de apparatuur 
voldoet aan de Duitse en, indien beschikbaar, Europese veiligheidsvereisten voor elektrische 
apparatuur. In dit geval goedgekeurd door TÜV.
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3.3  Beschri jving van de apparaatonderdelen

3.3.1  Afstandsbediening

Opmerking
Noodstopfunctie: Door tijdens de stimulatie te drukken op de centrale knop of op de Aan/uit-knop 
van een van de modules, zal het apparaat pauzeren.

A	Aan/Uit-knop (kort drukken om in te schakelen, langer dan 2 sec. drukken om uit te schakelen). Kort 	
	 drukken terwijl u door de lijsten bladert om terug te keren naar het hoofdmenu)
B  4 multifunctionele knoppen:  
• 	Functies die met pictogrammen zijn verwant, bevinden zich op het scherm (bijv. info, hoofdmenu, 		
	 plaatsing van elektroden, enz.)  
•	  Selectie van het stimulatiekanaal om het  energieniveau van de stimulatie te verhogen of te verlagen
C  Navigatiepad
D  Knop Validatie of Pauze tijdens stimulatie
E Aansluiting voor de USB-kabel of voor het laadstation
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3.3 .2  Modules

Een module bestaat uit twee pods.
A  Aan/uit-knop (kort indrukken om in te schakelen, 1 seconde ingedrukt houden om uit te schakelen,  
	 druk tijdens de stimulatie om te pauzeren) 
• 	Groene, knipperende LED: gereed 
• 	Gele, knipperende LED: stimulatie aan
B 	Groef voor het opwinden van de kabel
C  Pod met batterij

	
Opmerking
- Indien de afstand tussen de afstandsbediening en de modules te groot is, zal de verbinding worden 	
	 verbroken. De stimulatie wordt in dat geval direct gestopt en de ledlampjes knipperen rood en 	
	 groen.
-	Noodstopfunctie: Door tijdens de stimulatie te drukken op de centrale knop of op de Aan/uit-	
	 knop van een van de modules, zal het apparaat pauzeren.
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3.4 Beschri jving van de belangri jkste accessoires

3.4.1  Smart 4CH-laadstation en afneembare tablet 

A  Afneembare tablet
B  Aansluiting voor het laden van de afstandsbediening
C  Laadsleuf voor het plaatsen van de op te laden modules
D  Poort voor de stroomadapter en voor de USB-kabel die is aangesloten op de voorkant van het 		
	 laadstation
E  Opslagbak
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3.4.2 Basis 2CH-laadstation  

A Connector voor opladen van afstandsbediening
B Locatie voor het plaatsen van de modules
C Locatie voor het plaatsen van de modules voor opladen
D Oplaadcontact



3 .  B e sc  h r i j v i n g  v a n  d e  W i r e l e ss   Pr  o f e ss  i o n a l 

28 NLWIRELESS PROFESSIONAL

A

B

3.4.3  De Motor Point Pen

A Punt van de Motor Point pen om de locatie van het Motor Point te vinden.
B Snap connectie voor de positieve pod van de module

Opmerking
- Voor gedetailleerde informatie over het gebruik van de Motor Point Pen raadpleegt u hoofdstuk 6.1.
-	Gebruik in combinatie met de Motor Point Pen altijd de geleidende gel die is bijgeleverd bij het 	
	 product.
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3.5 Beschri jving van de belangri jkste schermen

3.5.1  Weergave in modus Programmacategorie selecteren (Beginscherm)

A Weergave van datum, tijd en batterijstatus
B Het geselecteerde programma 
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3.5.2  Weergave in modus Programma selecteren

A  Naam van de programmacategorie
B  Extra programma-informatie
C  Visualisatie van programmaopties
D  Terug naar het hoofdmenu
E 	Een programma toevoegen aan de lijst met favorieten
F  	Selectie van programmaniveau
G  Configuratie van programmaopties

Opmerking
-	Voor een visualisatie van de programmagegevens (B) kunt u gebruikmaken van de knop links/	
	 rechts van de navigatiepad. U kunt binnen de informatie bladeren met de toets omhoog/omlaag 	
	 van de navigatiepad.
-	Als u een programma wilt toevoegen aan de lijst met favorieten (E), drukt u op de multifunctionele 	
	 knop die wordt weergegeven onder het pictogram wanneer het programma is gemarkeerd. U  
	 kunt het programma uit de lijst verwijderen door nogmaals op de multifunctionele knop te  
	 drukken.
-	Wanneer er verschillende programmaniveaus beschikbaar zijn, wordt het pictogram “F” 	  
	 weergegeven. U kunt wisselen tussen de programmaniveaus door op de knop onder het  
	 pictogram te drukken. Er zijn maximaal 3 verschillende niveaus beschikbaar. Binnen de niveaus  
	 zijn verschillende parameters anders ingesteld (onder meer frequentie, pauzeduur, enz.) om de  
	 behandeling uitdagender te maken wanneer het revalidatieniveau dat vereist (niveau 1 is voor  
	 beginners, niveau 3 is voor gevorderden). 
-	Als er programmaopties beschikbaar zijn, wordt het pictogram “G” weergegeven. Door op de knop  
	 onder het pictogram te drukken opent u het scherm voor het instellen van programmaopties.
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3.5.3  Weergave wanneer programma is  geselecteerd,  Modules moeten  
	 ingeschakeld zi jn

A  Totale programmatijd
B	Indicatie moduleactivering
C  Batterijstatus module
D  Terug naar vorig menu
E Met de functie Skip (overslaan) kunt u naar programmafasen springen (niet beschikbaar voor alle  
	 programma’s) of  Functie Programmatijd verhogen (niet beschikbaar voor alle programma’s)
F  	+TENS-functie, zie uitleg hieronder
G  Start sessie
H Programma-architectuur
•	 Programma in 3 fasen: opwarmen, werken, ontspannen
•	 Programma met 1 doorlopende fase
I  	Actieve optie in het programma
J	  Programmanaam

Opmerking
-	 “B”: het apparaat vraagt u om de volgende module te activeren. Er moet minimaal 1 module  
	 worden geactiveerd (behandeling via 1 kanaal). Nadat u het aantal kanalen dat voor behandeling  
	 nodig is, hebt geactiveerd (minimaal 1, maximaal 4), drukt u op Start om te beginnen met de  
	 behandeling.
-	 “E”: functies zijn niet binnen alle programma’s beschikbaar en symbolen worden alleen  
	 weergegeven in beschikbare programma’s.
-	 “F”: met de functie “+TENS” kunt u een TENS-programma combineren met een geselecteerd  
	 basisprogramma. Deze functie, indien beschikbaar, wordt weergegeven bij de kanalen. (zie ook …)
-	 “H”: de volgende programma-architecturen zijn beschikbaar: 
	 • Programma in 3 fasen: 

a) Opwarmen  
b) Werk 
c) Ontspanning 

• Programma met 1 fase, a) Continu werk 

ba c

a
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3.5.4 Weergave ti jdens de behandeling

A  Totale resterende programmatijd
B  Staafdiagram van energieniveaus
C  Energieniveau
D  Donkere achtergrond = actief kanaal 
	 Heldere achtergrond = inactief kanaal
E  	Indicatie met betrekking tot het betreffende kanaal. 
	 • TENS: kanaal voor het leveren van een TENS-stroom 
	 • I-II: kanalengroep
F  	Resterend/totaal aantal contracties
G  Indicator van uitvoering programma
H Nummer en rang van aangesloten kanalen. Cirkel = kanaal is zichtbaar maar de module is 			 
	 uitgeschakeld.

Opmerking
“D”: intensiteitsregeling
-	U kunt kanalen selecteren of de selectie ongedaan maken door op de corresponderende toets  
	 onder het kanaal te drukken.
-	Als u de intensiteit wilt wijzigen tijdens de behandeling, dient u eerst het betreffende kanaal te  
	 selecteren. De achtergrond verandert naar donkerblauw. 
-	Op een kanaal dat niet is geselecteerd, te zien aan de lichtblauwe achtergrond, wordt stimulatie  
	 uitgevoerd met de ingestelde intensiteit.
-	Met behulp van deze functie kunt u de intensiteit van elk kanaal afzonderlijk wijzigen, maar u kunt  
	 ook meerdere kanalen tegelijk instellen (door alle gewenste kanalen te markeren). 
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3.5.5  Weergave ti jdens gepauzeerde behandeling

A  Maximaal energieniveau, bereikt door het kanaal tijdens de contractiefasen
B	Terug naar vorig menu
C  Met de functie Skip (overslaan) kunt u naar programmafasen springen (niet beschikbaar voor alle 		
	 programma’s) 
D  Hervat de stimulatiesessie

Opmerking
Noodstopfunctie: Door tijdens de stimulatie te drukken op de centrale knop of op de Aan/uit-knop 
van een van de modules, zal het apparaat pauzeren.
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3.5.6 Weergave aan het einde van de behandeling

Opmerking
- Voor programma’s die de functie mi-RANGE gebruiken, wordt het percentage tijd doorgebracht b 
	 oven de minimumdrempel ook weergegeven.
-	Om het apparaat uit te schakelen, houdt u de Aan/uit-knop op de afstandsbediening langer dan 2  
	 seconden ingedrukt. Hierdoor worden ook alle modules uitgeschakeld.

A  Gemiddeld energieniveau van alle kanalen die worden gebruikt tijdens de contractiefase
B  Maximaal energieniveau, bereikt door het kanaal tijdens de contractiefasen
C  Voor programma’s die de functie mi-range gebruiken, wordt het percentage tijd boven de 			 
	 minimumdrempel weergegeven.
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4.1 	Smart 4CH-laadstation - Het apparaat aansluiten en een prestatiecontrole  
	 uitvoeren

Sluit de bij uw apparaat geleverde stroomadapter aan op de afneembare tablet van het laadstation (B) 
en verbind deze vervolgens met een stopcontact. Sluit ook de USB-kabel van het laadstation aan op de 
afneembare tablet (C).

A  Achteraanzicht van het laadstation
B  Aansluiting voor de stroomadapter
C  Aansluiting voor de USB-kabel

Opmerking
- Voor programma’s die de functie mi-RANGE gebruiken, wordt het percentage tijd doorgebracht b 
	 oven de minimumdrempel ook weergegeven.
-	Om het apparaat uit te schakelen, houdt u de Aan/uit-knop op de afstandsbediening langer dan 2  
	 seconden ingedrukt. Hierdoor worden ook alle modules uitgeschakeld.
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4.2 De afstandsbediening en de modules opladen 

U kunt de afstandbediening opladen door deze aan te sluiten op het laadstation.
Zorg er daarbij voor dat de USB-connector is verbonden met de afstandsbediening.

De modules opladen:
Plaats de modules in de hiervoor bedoelde sleuven. 
Plaats hiervoor de pod zonder de Aan/uit-knop in de locatie die is aangeduid met de stippellijn. 
Doe hetzelfde voor de andere modules. 
Zodra de modules zijn geplaatst voor het opladen, wordt hun batterijstatus aangegeven door de blauwe 
leds van het laadstation.

Opmerking
- Voor programma’s die de functie mi-RANGE gebruiken, wordt het percentage tijd doorgebracht b 
	 oven de minimumdrempel ook weergegeven.
-	Om het apparaat uit te schakelen, houdt u de Aan/uit-knop op de afstandsbediening langer dan 2  
	 seconden ingedrukt. Hierdoor worden ook alle modules uitgeschakeld.
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A  Knipperende eerste LED = laag batterijniveau
	 Knipperende tweede LED = gemiddeld batterijniveau, er kan een sessie worden uitgevoerd
	 Knipperende derde LED = goed batterijniveau
	 Alle LED’s lichten op en knipperen niet meer = batterij volledig opgeladen

B  De LED boven de knop geeft aan dat de module is aangesloten op de netstroom. 

	 Het licht op:
	 Blauw = modules worden opgeladen
	 Rood = tijdens de zelftest na het aansluiten op de netstroom

De knop laat synchronisatie van de modules en de afstandsbediening toe, hetgeen automatisch gebeurt 
door de unit.

Ladingsniveau van de batterij 

In het scherm waarin u de modules moet inschakelen, wordt het batterijniveau van de module 
weergegeven bij het corresponderende kanaal op de afstandsbediening, meteen wanneer u de module 
inschakelt voorafgaand aan een stimulatiesessie. 
De batterijstatus van de afstandsbediening is altijd zichtbaar in de rechterbovenhoek. 
De kleine groene indicators geven aan hoeveel modules zijn ingeschakeld en worden herkend door de 
afstandsbediening.

De batterijen van de afstandsbediening en de modules hebben een levensduur van minimaal 3 dagen, 
waarbij wordt uitgegaan van 5 behandelingen per dag.

A Batterijstatus module
B Batterijstatus afstandsbediening
C Aantal ingeschakelde en door de afstandsbediening herkende modules
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4.3 Modus voor meerdere sessies – Synchronisatie met meerdere 
afstandsbedieningen en het Smart 4CH-laadstation

Met het Smart 4CH-laadstation kunt u alle met het station verbonden Wireless Professional-modules 
en afstandsbedieningen synchroniseren. Modules die met het laadstation worden verbonden, worden 
automatisch gesynchroniseerd en herkend door zowel de aangesloten afstandsbediening als het station. 
Synchronisatie vindt gewoonlijk automatisch plaats, maar u kunt de modules en de afstandsbediening ook 
synchroniseren met de B-toets, die wordt beschreven in hoofdstuk 4.2.

Als u 2 of meer afstandsbedieningen gebruikt in combinatie met hetzelfde laadstation, kunt u tegelijkertijd 
2 of meer sessies beheren. De afstandsbedieningen en de respectieve gesynchroniseerde modules kunnen 
apart worden bediend, tot de volgende synchronisatie. Sessies kunnen onafhankelijk van elkaar worden 
gestart.

Sluit eerst het aantal benodigde modules voor sessie 1 (1, 2 of 3 modules) aan en de eerste afstandbediening 
die moet worden gesynchroniseerd.

Nadat u de modules en de afstandsbediening voor sessie 1 hebt ontkoppeld, kunt u de resterende modules 
en de tweede afstandsbediening aansluiten om deze te synchroniseren voor sessie 2. 

U kunt deze procedure uitvoeren voor meerdere afstandsbedieningen.

Opmerking: Er worden 2 soorten beschermhoezen (wit en blauw) geleverd bij 4CH-apparaten zodat de 
afstandsbedieningen goed van elkaar te onderscheiden zijn. 
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4.4	Basis 2CH-laadstation - Het apparaat aansluiten en een prestatiecontrole 
uitvoeren

Sluit de adapter die met het apparaat is meegeleverd aan op het laadstation en verbind de adapter 
met het stopcontact. U wordt sterk aangeraden de batterijen van de afstandsbediening en de modules 
helemaal op te laden. Dit bevordert de prestaties en de levensduur.

U kunt de afstandbediening opladen door deze aan te sluiten op het laadstation.
Zorg er daarbij voor dat de USB-connector is verbonden met de afstandsbediening.

Opmerking
U kunt de afstandsbediening ook opladen met behulp van de USB-connector die wordt 
meegeleverd. U kunt de tablet en de afstandsbediening met elkaar verbinden zodat u de modules 
en de afstandsbediening tegelijkertijd kunt opladen, of de afstandsbediening verbinden met een 
computer.

De modules opladen:
Plaats de modules in de hiervoor bedoelde sleuven. 
Plaats hiervoor de module zonder de Aan/uit-knop in de locatie die is aangeduid met de stippellijn. Doe 
hetzelfde voor de andere modules. 
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Zie ook het hoofdstuk “Beschrijving van de Wireless Professional”.

1.	Schakel de afstandsbediening in door op de Aan/uit-knop te drukken.
2.	Na activatie verschijnt een lijst op het scherm die u toegang biedt tot de categorieën met programma’s.
3.	Selecteer een programmacategorie met behulp van de navigatiepad (omhoog/omlaag). 
4	Druk op de centrale knop om uw keuze te bevestigen.

 
	 Opmerking

-	Wanneer u de afstandsbediening voor het eerst inschakelt, dient u eerst de taal in te stellen.  
	 Selecteer de gewenste taal en druk op de centrale knop om verder te gaan.
-	Zodra u uw lijst met favoriete programma’s hebt gemaakt, wordt deze eerst weergegeven na het  
	 inschakelen van de afstandsbediening.

Opmerking
-	Er is ook aanvullende informatie over de programma’s beschikbaar, bijvoorbeeld met betrekking  
	 tot de plaatsing van elektroden, programmaparameters en -uitleg.
-	U kunt de verschillende onderwerpen weergeven met de navigatiepad (links/rechts) en binnen de  
	 onderwerpen bladeren (omhoog/omlaag) om meer informatie te krijgen.
-	Alle programma-informatie is tevens opgenomen in deze handleiding.

5.1  Een programma selecteren

Als u een programmacategorie hebt geselecteerd, worden alle programma’s weergegeven die binnen deze 
categorie beschikbaar zijn. 
U kunt een programma selecteren met behulp van de navigatiepad (omhoog/omlaag) en u kunt uw keuze 
bevestigen met de centrale knop.

A Plaatsing van elektroden die van toepassing zijn op het programma
B Programmaparameters
C Uitleg bij het programma
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5.2 Behandelingsopties instel len

For most programmes, different options can be enabled or disabled. 
For detailed descriptions of the options available see: Chapter “Treatment Options”

1. Druk op de toets voor programmaopties   om het optiemenu te openen.
2. U kunt items selecteren met de toets omhoog/omlaag van de navigatiepad.
3. Als u de instellingen van de geselecteerde optie wilt wijzigen, drukt u op de centrale knop.
4.U kunt gewijzigde instellingen opslaan met de bevestigingsknop 

5.3  Plaatsing van de elektroden

Waar u de elektroden dient te plaatsen, hangt af van de indicatie die moet worden behandeld.
Raadpleeg de gedetailleerde aanbevelingen met betrekking tot plaatsing van de elektroden:
- voor gebruik in combinatie met de Motor Point Pen
- bij specifieke indicaties 
- voor gebruik in combinatie met de Wireless Professional 

Afhankelijk van de kenmerken van de stroom die voor elk programma wordt gebruikt, kan de elektrode die 
is aangesloten op de positieve pool (de pod met de verlichte knop) mogelijk baat hebben bij plaatsing op 
een “toplocatie”, waardoor de effectiviteit van de behandeling zeer waarschijnlijk zal verbeteren.
Dit is vooral het geval voor programma’s voor musculaire elektrostimulatie die krachtige spiercontracties 
vereisen waarvoor het aanbevolen is dat de elektrode met de positieve polariteit op het motorisch punt 
van de spier wordt geplaatst.
De keuze van de grootte van de elektrode (groot of klein) en de juiste plaatsing van de elektroden op de 
spiergroep die moet worden gestimuleerd, zijn doorslaggevende factoren en zijn van fundamenteel belang 
voor een effectieve stimulatie. Gebruik daarom altijd de grootte van de elektroden die op de afbeeldingen 
zijn weergegeven. Houd altijd de posities aan die in de afbeeldingen zijn aangeduid, tenzij een arts u 
anders heeft geadviseerd.

A Bevestig/ sla programma aanpassingen op.
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5.4 Lichaamshouding van de patiënt

Als u de stimulatiepositie die moet worden gebruikt, wilt bepalen op basis van de positie van de elektroden 
en het gekozen programma, moet u op de afbeeldingen kijken waar de elektroden zijn geplaatst.

A Lichaamspositie
B Het plaatsen van de elektroden

De positie van de persoon die moet worden gestimuleerd, is afhankelijk van de spiergroep die stimulatie 
vereist en van het gekozen programma.
Voor programma’s die spiercontracties vereisen (tetanische contracties), wordt aanbevolen om de 
spier altijd isometrisch te laten werken. Zo voorkomt u dat de patiënt krampen en spierpijn krijgt 
na de sessie. Als u bijvoorbeeld de quadriceps wilt stimuleren, moet u de patiënt laten zitten met de 
enkels vastgebonden om te voorkomen dat de knieën worden gestrekt. Voor andere programmatypes 
(bijvoorbeeld de pijnstillende programma’s) die niet leiden tot spiercontracties, laat u de patiënt de meest 
comfortabele houding aannemen.



5 .  E e n  b e h a n d e l i n g  u i t v o e r e n ,  Pr  e s tat i e c o n t r o l e

43 NLWIRELESS PROFESSIONAL

5.5 De modules verbinden met de elektroden

Zodra de elektroden op de huid van de patiënt zijn geplakt, bevestigt u de pods door ze op de 
klikaansluiting van de elektrode te schuiven totdat ze vastgeklikt zijn. 

Opmerking
De bevestigingsrichting wordt aangeduid
-	bij de Aan/uit-knop op de hoofdpod 
-	met een kleine verticale lijn op de behuizing van de andere pod.

Om de module van de elektrode te verwijderen, voert u dezelfde handeling in omgekeerde richting uit.

Opgelet!
Schade aan apparatuur - 
Als u aan de pods trekt zonder rekening te houden met de trekrichting, kan het 
bevestigingssysteem worden beschadigd.

Een stimulatiemodule bestaat uit twee polen:
• Een positieve pool (+) = de pod met een oplichtende knop
•	Een negatieve pool (-) = de andere pod van de module
Op elk van de twee pods moet een afzonderlijke elektrode worden aangesloten.
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5.6 De behandeling starten

Voordat u met de stimulatie kunt beginnen, wordt u door de afstandsbediening gevraagd om alle modules 
na elkaar in te schakelen door op de Aan/uit-knop te drukken. 
Voor elke module die door de afstandsbediening wordt gedetecteerd, zal het apparaat u vragen een 
andere in te schakelen tot een maximum van 4 modules. 
Als u een beperkt aantal modules voor uw sessie wilt gebruiken, drukt u gewoon op de knop START nadat 
het aantal gewenste modules is gevonden.

Nadat alle modules zijn geactiveerd, drukt u op START om met de therapie te beginnen:

• Stimulatie begint altijd op intensiteitsniveau 0. 
•	U kunt het intensiteitsniveau per kanaal wijzigen door op de corresponderende toets van het gewenste 

kanaal te drukken.
•	Het geselecteerde kanaal wordt donkerblauw gemarkeerd.
•	Met behulp van de toetsen van de navigatiepad (omhoog-omlaag) kunt u dan de stimulatie-energie 

(intensiteit) op de geselecteerde kanalen verhogen of verlagen.
•	Op de niet-geselecteerde kanalen blijft de oorspronkelijke intensiteit gehandhaafd. 

Met behulp van deze functie kunt u de intensiteit van elk kanaal afzonderlijk wijzigen, maar u kunt ook 
meerdere kanalen tegelijk instellen (door alle gewenste kanalen te markeren). 

Opmerking
Als mi-SCAN is geactiveerd (standaard ingesteld):
- Deze functie past de elektrostimulatiesessie aan de fysiologie van elke patiënt aan. Net voordat u 

begint met de werksessie, test de mi-SCAN de spiergroep en past deze automatisch de instellingen 
van de stimulator aan naar de gevoeligheid van deze lichaamszone.

-	Het wordt daarom aangeraden om de mi-SCAN-meting vóór elke sessie uit te voeren om een 
optimale efficiëntie en comfort van de sessie te garanderen.

-	Deze functie wordt aan het begin van het programma geïmplementeerd door middel van een 
korte fase waarin metingen worden uitgevoerd. 

-	Tijdens de duur van de test, is het belangrijk dat de patiënt zich stil en ontspannen houdt.
-	Als de test voltooid is, kan het programma worden gestart door de intensiteitsniveaus van de 

kanalen te verhogen.
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Opmerking
-	Zorg dat u de volgorde van activering van de modules respecteert. De activeringsvolgorde komt 

overeen met de kanaalnummering.
-	U vindt meer informatie over de kleurcodering van de modules in dit document, ter 

vereenvoudiging van de identificatie.
-	Als u tijdens de stimulatie op de centrale knop van de afstandsbediening of op de Aan/uit-knop van 

een van de modules drukt, pauzeert het apparaat.

Instellingen van de stimulatie-energie (intensiteitsniveau)
Voor programma’s die spiercontracties teweegbrengen, is het belangrijk de maximale stimulatie-energieën 
te gebruiken, m.a.w. altijd op de limiet van wat de patiënt kan verdragen. 
Dit betekent dat het aantal werkende vezels in een gestimuleerde spier afhankelijk is van de stimulatie-
energieën. 
De maximale stimulatie-energieën moeten daarom worden gebruikt om zoveel mogelijk vezels te activeren. 
Als een te lage hoeveelheid stimulatie-energie wordt gebruikt, worden niet genoeg vezels in de 
gestimuleerde spier geactiveerd om de kwaliteit van de spieren sterk te verbeteren.
Deze maximale energie wordt niet bereikt tijdens de eerste sessie, maar na minstens drie sessies, waarbij 
u geleidelijk de energie moet verhogen om krachtige spiercontracties op te wekken om de patiënt te laten 
wennen aan de elektrostimulatie. 
Na de opwarming die duidelijke spierschokken zou moeten veroorzaken, moet u de stimulatie-energie 
geleidelijk opvoeren van contractie tot contractie, gedurende de volledige duur van de werkfase. 
De gebruikte energie moet ook per sessie worden verhoogd.

Voor TENS-behandelingen is de stimulatie alleen sensorisch. 
De intensiteit moet daarom worden verhoogd tot de patiënt een tintelend gevoel waarneemt, maar dat 
niet als pijnlijk wordt beschouwd.

Voor neuromusculaire simulatieprogramma’s die geen tetanische spiercontracties teweegbrengen 
(frequenties < 10Hz), moet de energie geleidelijk worden verhoogd tot er spierschokken worden 
teweeggebracht die duidelijk zichtbaar of voelbaar zijn.

Vooruitgang door de verschillende niveaus
Over het algemeen wordt afgeraden om de verschillende niveaus te snel te doorlopen om op die manier 
zo snel mogelijk het hoogste niveau te bereiken. 
Deze verschillende niveaus komen overeen met een vooruitgang in de revalidatie door elektrostimulatie.
Bovendien en zonder uitzondering, is niveau 1 het beginpunt en moet dit worden gebruikt tot de 
therapeutische doeleinden zijn bereikt. 
Een van deze doelstellingen is, dat de patiënt een aanzienlijke hoeveelheid stimulatie-energie kan 
verdragen.
Het wordt aangeraden om voorrang te geven aan de stimulatie-energieën om een zo groot mogelijk 
aantal spiervezels te laten werken alvorens van niveau te veranderen.
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5.7  De behandeling beëindigen

Wanneer de vooraf ingestelde therapieduur is verstreken:
• stopt het apparaat automatisch met de therapiesessie, en
•	de intensiteit van alle kanalen daalt naar niveau 0.

U kunt een behandeling ook stoppen door:
• het apparaat te pauzeren en vervolgens terug te gaan naar het scherm voor programmaselectie, of
•	door het apparaat volledig uit te schakelen door de Aan/uit-knop op de afstandsbediening langer dan 2 

seconden achtereen ingedrukt te houden.

Om het apparaat uit te schakelen, houdt u de Aan/uit-knop van de afstandsbediening langer dan 2 
seconden ingedrukt. Hierdoor worden ook alle modules uitgeschakeld.

5.8 Prestatiecontrole

Als het apparaat kan worden bediend zoals hierboven beschreven, duidt dat erop dat de prestatiecontrole 
met goed gevolg is doorlopen.

Ook als het apparaat in bedrijf is, worden er regelmatig prestatiecontroles uitgevoerd. 

Dit is met name het geval als er een probleem is gedetecteerd (tijdens het opstarten of gedurende een 
sessie):
Als er een risico in het gebruik of storing wordt gedetecteerd:
• geeft het apparaat een melding weer waarin u gevraagd wordt om het probleem op te lossen (zie ook  
	 het hoofdstuk “Problemen en oplossingen”)
•	of het apparaat sluit automatisch af.

In dat geval kunt u proberen om het apparaat opnieuw op te starten door het kort uit te schakelen en dan 
weer in te schakelen. Als het apparaat uitgeschakeld is, controleer dan of alle stekkers en kabels correct 
zijn verbonden. 
Indien de foutmelding blijft bestaan wanneer het apparaat weer is ingeschakeld, laat het dan controleren 
door een geautoriseerde onderhoudstechnicus voordat u het apparaat weer gaat gebruiken.

Opmerking
Het wordt aangeraden om aan het einde van uw stimulatiesessie de afstandsbediening en de 
modules op te bergen in het laadstation om ze opnieuw op te laden.
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6.1  De Motor Point Pen gebruiken

Met de Motor Point Pen kunt u nauwkeurig de optimale elektrodepositie voor spierstimulatie lokaliseren, 
bijvoorbeeld het motorische punt van de vastus medialis van de quadriceps.

Achtergrond:
Programma’s voor musculaire elektrostimulatie zijn programma’s die arbeid opleggen aan de spieren. 
Hoeveel vooruitgang wordt geboekt, hangt af van het type arbeid dat aan de spieren wordt opgelegd, 
dat wil zeggen van het gekozen programma. De elektrische pulsen die worden opgewekt door de 
programma’s, worden doorgegeven aan de spieren (via de motorische zenuw) met behulp van de 
zelfklevende elektroden. De plaatsing van de elektroden is van doorslaggevend belang wat betreft het 
comfort van een elektrostimulatiesessie.
Dat aspect verdient dan ook bijzondere aandacht. De correcte plaatsing van de elektroden en het gebruik 
van een hoge energie, zorgen ervoor dat een groot aantal spiervezels gaan werken. Hoe hoger de energie, 
hoe groter de ruimtelijke rekrutering, dat wil zeggen het aantal vezels dat werkt, en dus hoe meer vezels 
vooruitgang boeken. 

Het motorische punt:
Het motorische punt is een punt waar de motorzenuw de spier binnenkomt. Dit is een extreem 
gelokaliseerd gebied waar de motorzenuw het meest prikkelbaar is. Ofschoon de locaties van alle 
verschillende motorische punten tegenwoordig bekend zijn, kunnen deze van persoon tot persoon toch 
verschillen, waarbij de locaties soms meerdere centimeters afwijken. 

Met behulp van de Motor Point Pen en het bijbehorende programma kunt u de exacte locatie van 
motorische punten nog nauwkeuriger bepalen voor elke individuele persoon waardoor u optimaal 
gebruik zult kunnen maken van de beschikbare programma’s. Het wordt aangeraden om vóór elke 
eerste elektrostimulatiesessie van de spieren gebruik te maken van dit programma en de pen. Wanneer 
u de benodigde motorische punten dan hebt gevonden, kunt u deze eenvoudig markeren met een 
dermografisch potlood of met een andere markeermethode, zodat deze procedure niet voor elke sessie 
herhaald hoeft te worden. 

Plaatsing van de elektroden:
Een stimulatiekanaal is een module die bestaat uit twee pods:
Een positieve pool (+) = de pod met een oplichtende knop
Een negatieve pool (-) = de andere pod van de module

De positieve elektrode is degene die is aangesloten op de positieve pod (met een verlichte knop). Deze 
elektrode moet worden bevestigd op het motorische punt van de spier.

Opmerking
De Motor Point Pen is speciaal bedoeld voor gebruik in combinatie met het programma “Motorisch punt”.
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Waarschuwing!
Gevaar voor de patiënt - Besmetting van de patiënt
Vóór elk gebruik van de Motor Point Pen dient u de pen, en vooral de punt die in contact 
komt met de huid, te reinigen en te desinfecteren.

Opmerking
Tijdens het gebruik van de pen kan het altijd voorkomen dat deze het contact verliest met de huid 
die met gel is bedekt (ook al duurt dit slechts een fractie van een seconde). Als dat gebeurt, wordt 
de stimulatie onderbroken en zal het apparaat melding maken van een elektrodefout. U kunt deze 
melding in dat geval negeren. Plaats de punt van de pen weer op de huid en verhoog de energie 
geleidelijk terwijl u de pen over de gellaag beweegt.

Het zoeken van het motorische punt met de Wireless Professional,
bijvoorbeeld het motorisch punt van de vastus medialis van de quadriceps:

1. 	Plaats een grote elektrode op het bovenste deel van de dij (de spierbuik).
2.	Verbind de negatieve pod van de module (pod zonder verlichte knop) met de klikaansluiting van de 

grote elektrode die zich aan de binnenzijde van het bovenbeen bevindt.
3.	Verspreid een dunne, gelijkmatige laag geleidende gel over de binnenkant van de dij op de plaats die is 

aangeduid voor de positie van de positieve elektrode. Breng gel aan tot enkele centimeters rondom de 
plek.

4.	Verbind de positieve pod van de module (pod met verlichte knop) met de klikaansluiting van de Motor 
Point Pen en breng de punt van de pen in contact met de geleidende gel.

5.	 Schakel de afstandsbediening in, selecteer het programma Motorisch punt (programmacategorie 
Revalidatie), schakel de module in en start het programma.

6.	Voer zeer geleidelijk de energie van kanaal 1 op, tot een waarde tussen 5 en 25, terwijl u de punt van 
de pen voortdurend over de gel voortbeweegt, zonder het contact met de gel te verliezen, om geen 
foutmelding van de elektroden te veroorzaken,

7.	 Zodra u een spierreactie in de vorm van schokken waarneemt, hebt u het motorische punt van de 
vastus medialis gevonden. Zoek dit motorisch punt ook visueel en plaats een kleine elektrode. Plaats de 
elektrode zodanig dat deze is gecentreerd boven het motorische punt.

8.	Verwijder de pen van de positieve pod en sluit de positieve pod aan op de kleine elektrode die correct 
gecentreerd moet zijn boven het motorisch punt van de vastus medialis.
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6.2 Behandelingsopties – Muscle Intel l igence™-technologie

mi-SCAN (automatic):

Handmatige selectie: 

Voordat wordt begonnen met een sessie neuromusculaire elektrostimulatie analyseert mi-SCAN de 
gevoeligheidskenmerken van de spier die gestimuleerd moet worden. 
mi-SCAN detecteert in ongeveer 10 seconden de chronaxie van de spier door te meten wanneer en hoe 
sterk een spier samentrekt wanneer deze wordt blootgesteld aan verschillende intensiteiten. Op basis 
van de gemeten chronaxiewaarde kan de stimulator de breedte (duur) van de puls aanpassen. Door een 
pulsbreedte (duur) te gebruiken die overeenkomt met de chronaxie van de gestimuleerde spier, wordt 
dezelfde spierreactie verkregen met een minimale elektrische energie. Zodra de functie mi-SCAN is 
geactiveerd, voert elk actief kanaal de chronaxiemeting uit.
Waar aanbevolen, is deze functie automatisch geactiveerd. Maar de functie kan desgewenst ook worden 
uitgeschakeld zodat lichaamszones handmatig geselecteerd kunnen worden. 

6.2.1  Selectie van het l ichaamsgebied 

Als de modus voor handmatige selectie is ingeschakeld, dient de gebruiker handmatig het te behandelen 
lichaamsgebied te selecteren. Er wordt een gemiddelde chronaxiewaarde gebruikt op basis van het gebied 
dat is geselecteerd door de gebruiker. Deze keuze wordt gemaakt na het selecteren van het gewenste 
programma.
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6.2.2 Energiebeheer  

mi-RANGE:

Deze functie duidt de minimale energiedrempel aan voor programma’s die krachtige spierschokken 
vereisen om efficiënt te zijn. De functie mi-RANGE is dus uitsluitend beschikbaar voor programma’s die 
lage stimulatiefrequenties (minder dan 10 Hz) gebruiken.

Voor programma’s die de functie mi-RANGE toestaan, vraagt de stimulator eerst om het energieniveau te 
verhogen. 
• Er is dan een pieptoon te horen en de +-symbolen knipperen. 
•	Wanneer het pompen van de spier de eerste keer wordt gedetecteerd, stoppen de +-symbolen met 

knipperen. 
•	U bent op het minimale energieniveau om therapeutische resultaten te bieden.
•	Als u de stimulatie-energie instelt onder het ideale bereik van de behandeling, vraagt de stimulator u, 

met doorlopend knipperende “+”-tekens, om deze opnieuw te verhogen.

Waar aanbevolen wordt deze functie automatisch geactiveerd.	

mi-TENS: 

Met de functie mi-TENS kunt u het optreden van ongewenste spiercontracties (zoals die bijvoorbeeld 
optreden bij TENS Gate-Control-programma’s) verminderen en hierdoor maximaal comfort en efficiëntie 
bieden. 

Tijdens de hele duur van het programma worden regelmatig korte tests uitgevoerd. 
Na elke verhoging van de stimulatie-intensiteit vindt er systematisch een testfase plaats. Om deze tests 
vlot te laten verlopen, is het van belang onbeweeglijk te blijven gedurende deze periode. 
 
Afhankelijk van de testresultaten die door het apparaat zijn geregistreerd, kan het niveau van de 
stimulatie-intensiteiten automatisch licht worden verlaagd.

Waar aanbevolen wordt deze functie automatisch geactiveerd, maar de functie kan desgewenst worden 
uitgeschakeld.
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mi-ACTION (vrijwillig):  

6 .2 .3  Activering van contractie 

Bij de standaardinstellingen zijn alle activatiefuncties uitgeschakeld, maar deze kunnen worden 
ingeschakeld indien ze beschikbaar zijn.

Bij deze methode wordt een elektrische stimulatie opgewekt door een vrijwillige spiercontractie. 
De contractie door elektrostimulatie wordt perfect beheerst door de vrijwillige activering van de 
spiercontractie.

Voor een maximale efficiëntie van de werkwijze mi-ACTION, zijn goede spierkwaliteiten vereist. 
Onvoldoende krachtige spieren kunnen in bepaalde gevallen de activering van de elektrisch geïnduceerde 
contractie tegenwerken.

De programma’s die in de mi-ACTION-werkwijze worden gebruikt, hebben onmiskenbare voordelen:
•	Ze vereisen een actieve deelname en moedigen de patiënt aan zich maximaal in te zetten voor zijn 

behandeling.
•	Ze bieden de patiënt de vrije keuze om zelf te bepalen wanneer een contractie optreedt, zodat het 

beoefenen van de elektrostimulatie comfortabeler wordt.
•	Ze zorgen ervoor dat het werk nog doeltreffender wordt, door vrijwillige spiertraining te combineren met 

elektrostimulatie, zodat nog meer spiervezels worden geoefend.
•	Ze bevorderen het herstel van het lichaamsschema en de motorische revalidatie bij patiënten met 

verminderde neuromusculaire controle.
•	Ze maken het mogelijk de stimulatie van stabilisatorspieren te integreren in een algemene functionele 

beweging.

Zo werkt het:

De mi-ACTION-werkwijze is actief in de fasen van spierarbeid (deze werkwijze is niet actief tijdens de 
warming-up - en ontspanningsfase).

De eerste spiercontractie van de werkfase wordt automatisch opgewekt. 
Na de eerste spiercontractie begint een actieve rustfase die gekenmerkt wordt door spierschokken. 

Het vrijwillig activeren van een nieuwe spiercontractie is alleen mogelijk na een minimale rustperiode die 
verschilt afhankelijk van het programma. 

Zodra een spiercontractie vrijwillig kan worden geactiveerd, geeft de afstandsbediening een geluidssignaal 
om de gebruiker te waarschuwen. Zodra het gebruik het eerste geluidssignaal hoort van pieptonen, is de 
activering van de vrijwillige contractie mogelijk. 
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Activering AAN (handmatige activering - automatische stop): 

Dit is een gebruiksmodus waarin de contractie door elektrostimulatie wordt geactiveerd door de gebruiker 
door te drukken op een willekeurige knop op een willekeurig kanaal (4 multifunctionele knoppen) op de 
afstandsbediening. 
De contractie stopt automatisch aan het einde van de tijd die is ingesteld door het programma.
De werkwijze Activering AAN is actief in de fasen van spierarbeid (deze werkwijze is niet actief tijdens de 
warming-up - en ontspanningsfase).

Als er geen vrijwillige contractie is opgetreden na verloop van een bepaalde periode, wordt het apparaat 
automatisch gepauzeerd.

Voor een goede werking dient de mi-ACTION ook tijdens de fase van actieve rust goede spierschokken te 
registreren. 
Als de schokken niet voldoende duidelijk waarneembaar zijn, laat het apparaat een pieptoon horen en 
wordt het plusteken (+) op de kanalen weergegeven om aan te duiden dat u de stimulatie-energie dient 
te verhogen om de spierschokken te verbeteren.
Om deze schokken mogelijk te maken is het ook van belang dat de spieren goed ontspannen tijdens de 
rustfase. 
Aan het einde van elke contractiefase moet erop worden gelet dat de patiënt terug in een positie wordt 
geplaatst die de beste spierontspanning biedt.
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6.3 Beschikbare functies

6.3.1  De l i jst  met favorieten

Om veelgebruikte programma’s snel en eenvoudig te kunnen openen, kunt u ze toevoegen aan de 
categorie met favorieten. 
Er kunnen maximaal 10 programma’s aan deze lijst worden toegevoegd.

Als u een programma wilt toevoegen aan de lijst met favorieten drukt u op de multifunctionele knop die 
wordt weergegeven onder het pictogram  wanneer het programma is gemarkeerd. 

Het symbool voor markering als favoriet wordt onder het programma weergegeven wanneer 
dat is gemarkeerd in de reguliere programmacategorie. Het symbool boven de corresponderende 
multifunctionele knop verandert in het symbool  waarop u kunt drukken als u het programma weer 
uit de lijst wilt verwijderen. 

Wanneer u op de toets drukt wanneer het symbool  wordt weergegeven, wordt het programma uit 
de lijst met favorieten verwijderd.
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A B

6.3.2  De vergrendelingsfunctie

U kunt de vergrendelingsfunctie hoofdzakelijk in- en uitschakelen in het instellingenmenu op de 
afstandsbediening.

Indien hoofdzakelijk ingeschakeld
zal de afstandsbediening voor elke behandeling een melding geven waarin wordt gevraagd of u de 
vergrendelingsfunctie wel of niet wilt instellen voor de betreffende behandeling.

A Deactivering van de vergrendelingsfunctie
B Activering van de vergrendelingsfunctie

Daarna wordt u gevraagd om een code op te geven.
U kunt de code zelf bepalen door een gekozen combinatie van vier willekeurige knoppen in te drukken.
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Als de vergrendelingsfunctie is ingeschakeld, kunt u het apparaat vergrendelen in een bepaalde 
configuratie voordat u het aan de patiënt geeft. 

Wanneer de functie actief is, kan de patiënt alleen basisbewerkingen uitvoeren:
• de intensiteit kan worden verhoogd of verlaagd, 
•	het apparaat kan worden gepauzeerd, 
•	maar de patiënt kan niet zelf het programma afsluiten of het apparaat uitschakelen.

Als u de vergrendelingsfunctie tijdens de behandeling wilt uitschakelen, pauzeert u het apparaat en houdt 
u vervolgens de Aan/uit-knop op de afstandsbediening ingedrukt. Op het display zal de vraag worden 
weergegeven om uw toetscombinatie in te voeren zodat het programma wordt ontgrendeld. 

Als u de code vergeten bent, hoeft u de afstandsbediening alleen op het laadstation te plaatsen om te 
ontgrendelen.
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6.3.3  Het synchronisatiesignaal 

Synchronisatiesignaal:

Met deze functie kunt u de gebruiker door middel van een geluidssignaal waarschuwen van het begin van 
een spiercontractie.
Vóór elke contractie door elektrostimulatie laat de afstandsbediening pieptonen horen.
Deze functie is alleen beschikbaar voor programma’s waarbij krachtige spiercontracties worden opgewekt 
en is alleen functioneel tijdens de werkfase van de spieren (contractie - actieve rust).
De functie kan in het programmaoptiemenu worden geactiveerd voor elk corresponderend programma.
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6.3.4 Modules identif iceren 

Met de functie voor het identificeren van modules kunt u verschillende kleurcodes toekennen aan de 
verschillende modules zodat u de gebruikte kanalen eenvoudiger kunt herkennen tijdens gebruik.
U kunt deze functie in- en uitschakelen in het instellingenmenu op de afstandsbediening. De instelling is 
standaard uitgeschakeld.

U kunt de functie als volgt inschakelen:
1. Selecteer de functie in het instellingenmenu van de afstandsbediening en druk op de centrale knop. U 

wordt nu gevraagd of u EEN module wilt INschakelen.
2.	Schakel een module in waaraan u een kleur wilt toewijzen.
3.	Gebruik de pijlen voor links en rechts om de gewenste kleur voor het kanaal te selecteren. De volgende 

kleuren zijn beschikbaar: geen, rood, groen, blauw en geel.
4. Wijs de gekozen kleur toe aan de inschakelde module door op de bevestigingsknop  te drukken. Als 

de toewijzing is gelukt, wordt een groen vinkje op het scherm weergegeven.
5. Neem de clip met de kleur die overeenkomt met de kleur van het kanaal en bevestig deze aan de 

kabel van de module. Het wordt aangeraden om de clip te bevestigen nabij de Aan/uit-knop van de 
corresponderende module.

6. Druk op de volgende toets  om verder te gaan met de procedure.
7. Er wordt opnieuw gevraagd of u EEN module wilt inschakelen. 
8.	U kunt kleuren toewijzen aan de andere kanalen door de stappen 2 tot en met 6 te doorlopen voor elke 

corresponderende module.
9. Als u klaar bent met het toewijzen van de kleuren aan de kanalen, drukt u op de toets  om terug te 

gaan naar de apparaatinstellingen.

Wanneer u een module inschakelt en tijdens de behandeling, wordt voor elk kanaal de toepasselijke kleur 
getoond onder de intensiteitsbalk en in de kopregel van het scherm, in de volgorde waarin de kanalen zijn 
ingeschakeld.

Om de functie weer uit te schakelen, volgt u de stappen 1 tot en met 9 opnieuw waarbij u voor elke 
module de kleur instelt op ‘geen’.
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6.4 Beschikbare apparaatinstel l ingen

Sterkte van de achtergrondverlichting:
U kunt de sterkte van de achtergrondverlichting verhogen met stappen van 5%, met een minimale sterkte 
van 10% tot een maximale sterkte van 100%.
De standaardinstelling is 100%

Volume van de zoemer:
U het volume van de zoemer verhogen met stappen van 10%, met een minimaal volume van 0% (= uit) tot 
een maximaal volume van 100%.
De standaardinstelling is 100%

De achtergrondverlichting dimmen:
De functie voor het dimmen van de achtergrondverlichting zorgt ervoor dat de achtergrondverlichting 
wordt gedimd na een vooraf ingestelde tijdsduur (in seconden).
U kunt de volgende instellingen selecteren: 15s, 30s, 60s of “uit”
De standaardinstelling is 60s

Eco-modus:
U kunt de eco-modus in- of uitschakelen indien deze is geactiveerd op de afstandsbediening. 
De standaard instelling is “uit”.

Vergrendelfunctie:
U kunt deze functie inschakelen (aan) of uitschakelen (uit).
De standaard instelling is “uit”.

Taal:
In het scherm voor taalinstellingen kunt u de gewenste weergavetaal voor de afstandsbediening 
selecteren.
De standaardinstelling is Engels

Tijd instellen:
In het scherm voor tijdinstellingen kunt u de tijdaanduiding wijzigen die wordt weergegeven in de 
kopregel van het scherm.

Modules identificeren:
Met de functie voor het identificeren van modules kunt u verschillende kleurcodes toekennen aan de 
verschillende modules zodat u de gebruikte kanalen eenvoudiger kunt herkennen tijdens gebruik.
De standaard instelling is “uit”.
 
Datum:
In het scherm voor tijdinstellingen kunt u ook de datumaanduiding wijzigen die wordt weergegeven in de 
kopregel van het scherm.
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Systeeminfo:
Met de functie systeeminfo kunt u informatie met betrekking tot de afstandsbediening bekijken, 
bijvoorbeeld wat het serienummer is en welke software wordt gebruikt.
 
Een nieuwe module koppelen:
Met deze functie kunt u nieuwe modules koppelen aan de afstandsbediening (gewoonlijk wordt het 
koppelen echter automatisch uitgevoerd door het apparaat). U kunt minimaal 1 en maximaal 4 modules 
tegelijk bedienen met één afstandsbediening. 

Herstellen naar fabrieksinstellingen:
Met deze functie kunt u de fabrieksinstellingen van de afstandsbediening terugzetten. Alle gegevens die op 
de afstandsbediening zijn opgeslagen, waaronder de apparaatinstellingen, favorieten, geschiedenis, enz., 
worden dan automatisch gewist.
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6.5	 WIRELESS PROFESSIONAL SOFTWARE (f irmware van de afstandsbediening  
	 bi jwerken,  aangepaste programma’s,  patiëntgeschiedenis)

De WIRELESS PROFESSIONAL SOFTWARE is een softwarepakket dat u op uw computer kunt installeren 
en waarmee u de functionaliteit van uw WIRELESS PROFESSIONAL 2- en 4CH-apparaten kunt uitbreiden. 

De belangrijkste functies die u met de software kunt uitvoeren zijn:

• Firmware van uw WIRELESS PROFESSIONAL-afstandsbediening bijwerken 
•	Eigen aangepaste stimulatieprogramma’s maken 
•	Een lijst met patiëntgegevens aanleggen en hun vooruitgang tijdens de therapie volgen 

U kunt de software naar uw computer downloaden via de website  
http://international.chattgroup.com/products/wireless-professional/. 

6.5.1 	D e f irmware van de afstandsbediening bi jwerken

De WIRELESS PROFESSIONAL SOFTWARE bevat altijd de laatste versie van de WIRELESS 
PROFESSIONAL-firmware voor de afstandsbediening en de modules.

U kunt de firmware van de afstandsbediening als volgt bijwerken:
1.	Download de software van 
http://international.chattgroup.com/products/wireless-professional/.
2.	 Voer de software uit.
3.	Verbind uw afstandsbediening met uw computer.

De firmware van de afstandsbediening wordt dan automatisch bijgewerkt door de software.
Uw modules worden automatisch bijgewerkt door de afstandsbediening wanneer u ze inschakelt bij de 
eerstvolgende behandelsessie.
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Geschiedenisoverzicht:
Als de afstandsbediening wordt gesynchroniseerd met uw computer worden in 
deze lijst alle uitgevoerde behandelingen weergegeven in de volgorde waarin ze zijn 
uitgevoerd, waarbij de meest recente behandeling als eerste wordt getoond.

Patiëntenlijst:
Deze lijst omvat alle door u toegevoegde patiënten, alle notities die u bij elke patiënt 
hebt gemaakt en de geschiedenis van al hun behandelingen tot nu toe.

Lijst met gebruikersprogramma’s:
Deze lijst bevat alle door u gemaakte programma’s en hun bijbehorende parameters.

Synchronisatie:
Met deze functie kunt u de afstandsbediening synchroniseren met de software.

Instellingen:
In dit scherm kunt u de database en de toepassingen configureren.

Help:
In dit onderdeel vindt u instructies voor het gebruik van de software en van toepassing 
zijnde waarschuwingen.

6.5.2	Aanvullende functies van de software,  bi j  gebruik met een WIRELESS 	
	P ROFESSIONAL-apparaat

Als u gebruikmaakt van een WIRELESS PROFESSIONAL-apparaat biedt de software u de mogelijkheid om 
aanvullende functies te gebruiken bij uw afstandsbediening.
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Behandelduur

Aantal contracties

Gemiddelde intensiteit van alle gebruikte kanalen

Maximale intensiteit per kanaal

6.5.2.1  Geschiedenisoverzicht

Als de afstandsbediening wordt gesynchroniseerd met uw computer worden in deze lijst alle uitgevoerde 
behandelingen weergegeven in de volgorde waarin ze zijn uitgevoerd, met vermelding van de datum, het 
tijdstip, de naam van de patiënt (als de behandeling is gekoppeld aan een patiënt van de patiëntenlijst) en 
de programmanaam. De meest recente behandeling wordt als eerste getoond.

Als u klikt op het symbool voor uitgebreide weergave  van een bepaalde sessie, worden alle details van 
die sessie getoond.

U kunt de volgende sessiedetails bekijken:

U kunt een sessie uit de lijst verwijderen door deze te selecteren en op de knop Verwijderen  te klikken.
Als u de uitgebreide weergave wilt sluiten, klikt u op de knop Inklappen  .
U kunt de lijst ook exporteren en opslaan als een Excel-bestand met behulp van de knop Exporteren  
. De software zal zelf een naam voor het bestand voorstellen en zal vragen op welke locatie het bestand 
moet worden opgeslagen.
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6.5.2.2 	U kunt ook een l i jst  met patiëntgegevens aanleggen en hun  
	 vooruitgang ti jdens de therapie volgen.

Deze patiëntenlijst omvat alle door u toegevoegde patiënten, alle notities die u bij elke patiënt hebt 
gemaakt en de geschiedenis van al hun behandelingen (deze wordt automatisch toegevoegd vanuit het 
geschiedenisoverzicht).

U kunt patiënten als volgt aan de lijst toevoegen:
1. 	Klik op de knop Toevoegen  .
2. Vul alle vereiste velden in wat betreft de persoonlijke gegevens van de patiënt. De velden Naam,  
	 Achternaam en Pseudoniem zijn verplichte velden. Het veld Pseudoniem wordt automatisch ingevuld,  
	 maar u kunt dit later wijzigen.
3.	 Indien gewenst, kunt u ook pathologische gegevens toevoegen.
4. Klik op de knop voor Bevestigen/opslaan  om de gegevens vast te leggen. Deze knop wordt  
	 weergegeven zodra alle verplichte velden zijn ingevuld.
De patiënt wordt automatisch opgenomen in de patiëntenlijst. 
Als u de ingevulde gegevens niet wilt opslaan, klikt u op de knop Terug  om terug te gaan naar de lijst 
met patiënten. Alle ingevoerde gegevens worden dan gewist.

Binnen de patiëntenlijst kunt u het volgende doen:
• Een patiënt selecteren door op diens naam te klikken.
• Gegevens van een patiënt bewerken/wijzigen met de knop Bewerken  .
• Het geschiedenisoverzicht van een patiënt exporteren en opslaan als een Excel-bestand met behulp van 

de knop Exporteren  . De software zal zelf een naam voor het bestand voorstellen en zal vragen op 
welke locatie het bestand moet worden opgeslagen.

• Een patiënt uit de lijst verwijderen met de knop Verwijderen  .
• Uitgebreide gegevens van elke behandeling van een patiënt bekijken met de knop Uitvouwen  . U 

kunt deze weergave weer inklappen met de knop Inklappen  . (zie ook Geschiedenisoverzicht)
• U kunt een patiënt  markeren voor synchronisatie die daardoor beschikbaar wordt in uw 

afstandsbediening. Als u de patiëntgegevens niet wilt synchroniseren met uw afstandsbediening, klikt u 
op toets met het vinkje zodat het vinkje  uit het veld wordt verwijderd. 

Synchronisatie is standaard ingeschakeld  .
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6.5.2.2 	U kunt ook een l i jst  met patiëntgegevens aanleggen en hun  
	 vooruitgang ti jdens de therapie volgen.

Als u patiënten hebt toegevoegd aan de lijst en hebt gesynchroniseerd met de afstandsbediening, zal uw 
WIRELESS PROFESSIONAL u na elke behandelsessie vragen om de meest recente behandeling toe te 
voegen aan een patiënt op de patiëntenlijst. 
U doet dit zo:
•	Druk op de knop Volgende of de centrale knop wanneer de behandelingstijd is verstreken.
•	De patiëntenlijst wordt nu automatisch geopend. Selecteer de gewenste patiënt met de knop omhoog/	
	 omlaag.
•	Bevestig uw keuze met de knop  of de centrale knop.
Als u deze behandeling niet aan een patiënt uit de lijst wilt koppelen, drukt u op de knop Terug  om 
terug te keren naar de lijst met beschikbare programma’s en de programmacategorie. 
De behandeling wordt vermeld in het geschiedenisoverzicht en de patiëntenlijst de eerstvolgende keer dat 
u de afstandsbediening synchroniseert met de computer. 
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Continue programma’s
De volgende parameters kunnen worden gewijzigd: 
• Pulsbreedte 
•	Duur behandelsessie 
•	Frequentie

Gemoduleerde programma’s
De volgende parameters kunnen worden gewijzigd:
• Duur behandelsessie
•	Frequentie 
•	Pulsbreedte 

Werk/Ontspanning-programma’s
De volgende parameters kunnen worden gewijzigd:
• Pulsbreedte 
•	Duur behandelsessie 
•	Warming-up/Cooling-down (aan/uit)
Voor de fasen Werk en Ontspanning afzonderlijk:
• Frequentie
•	Duur 
•	Duur stijgend verloop
• Duur dalend verloop

6.5.2.3  U kunt zelf  aangepaste stimulatieprogramma’s maken. 

Als u gebruikmaakt van een WIRELESS PROFESSIONAL-apparaat kunt u via de software uw eigen 
stimulatieprogramma’s maken.

U kunt zelf behandelingsparameters wijzigen en zelf een stimulatieprogramma samenstellen, op basis van 
de volgende programma-architecturen:

Waarden van de instelbare parameters:
Duur behandelsessie:	 1 – 240 minuten
Pulsbreedte:	 30 – 400 µs
Frequentie: 	 1 – 150 Hz (bij Werk/Ontspanning: 0 – 20 Hz voor de fase Ontspanning)
Duur stijgend verloop:	 0,25 – 10 seconden
Duur dalend verloop:	 0 – 2 seconden voor fase Werk en 0,25 – 2 seconden voor de fase 		
	 Ontspanning
Duur: 	 0,25 – 60 seconden
Warming-up/Cooling-down:	 Aan/Uit
	 Opmerking: Indien de functie voor warming-up/cooling-down is  
	 geactiveerd, zal het programma automatisch 5 minuten voor de warming- 
	 up en 10 minuten voor de cooling-down toevoegen aan de behandelingstijd.
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Zo gaat u te werk als u de eerste keer een eigen behandelprogramma maakt:
1.	Klik op Programma  .
2.	Klik op het symbool van de architectuur die uw programma moet hebben.
3.	Geef een naam (verplicht) en opmerkingen (optioneel) voor het programma op.
4.	Pas de parameter aan door op de gewenste parameter te klikken en de waarden bij te stellen met  
	 behulp van de toetsen + en – op het scherm.
5.	Sla het programma op door te klikken op het groene vinkje  . Deze knop wordt weergegeven zodra 	
	 het verplichte veld is ingevuld.
Alle nieuwe programma’s die u maakt, worden weergegeven in de lijst met gebruikersprogramma’s.

Als u het programma niet wilt opslaan, klikt u op de knop Terug  om terug te gaan naar de lijst met 
programma’s. Alle ingevoerde gegevens worden dan gewist.

De lijst met gebruikersprogramma’s biedt een overzicht van alle programma’s die u hebt gemaakt.
Binnen de lijst met programma’s kunt u:
• Een programma selecteren door op de naam te klikken. Wanneer u klikt op een programma worden de 

ingestelde parameter(s) en de architectuur van het programma getoond.
• U kunt de programmaparameters en opmerkingen bewerken of wijzigen met behulp van de knop 

Bewerken  .
• Indien gewenst, kunt u de programmaparameters exporteren en opslaan als WIRELESS PROFESSIONAL 

SOFTWARE-bestand, door te klikken op de knop Exporteren  . De software zal zelf een naam voor 
het bestand voorstellen en zal vragen op welke locatie het bestand moet worden opgeslagen. Deze 
functie stelt u in staat om het programma te delen met elke andere computer waarop de software is 
geïnstalleerd.

• Met behulp van de knop Verwijderen  kunt programma’s verwijderen uit de lijst.
• U kunt een programma  markeren voor synchronisatie en beschikbaar maken voor uw 

afstandsbediening. Als u het programma niet wilt synchroniseren met uw afstandsbediening, klikt u op 
toets met het vinkje zodat het vinkje   uit het veld wordt verwijderd. 

Synchronisatie is standaard ingeschakeld  .
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Alle programma’s die zijn gesynchroniseerd met uw afstandsbediening worden weergegeven in een 
afzonderlijk overzicht genaamd “Gepersonaliseerde programma’s”.
Opgelet:
•	Programma’s uit de categorie Gepersonaliseerde programma’s kunnen niet worden toegevoegd aan de 

categorie met favoriete programma’s.
•	Mi-functies zijn niet beschikbaar voor aangepaste programma’s.
•	Binnen de 3 programma-architecturen kunnen soms verschillende behandelingsopties in en uit worden 

geschakeld: 
	 - Gemoduleerde programma’s: geen
	 - Continue programma’s Selectie van lichaamszones
	 - Werk/Ontspanning-programma’s: Selectie van lichaamszones, Synchronisatiesignaal en Contracties 	

	 activeren (houd er rekening mee dat, afgezien van de reguliere activeringsfunctie, de stimulatie alleen 	
	 voortduurt is als de activeringsknop wordt ingedrukt).

•	De informatie die wordt weergegeven met betrekking tot een programma is de informatie 
die binnen een programma is ingevoerd (indien aanwezig) via de software, en de ingevoerde 
programmaparameters.

•	Nadat u een programma hebt geselecteerd, zal de afstandsbediening u niet automatisch vragen om 
de modules in te schakelen en de behandeling te starten. Bij aangepaste programma’s worden de 
architectuur en de parameters van het betreffende aangepaste programma eerst weergegeven. U kunt 
dan bevestigen dat dit de parameters zijn die u wilt gebruiken door op START te drukken. Vervolgens zal 
de afstandsbediening u vragen of u de modules wilt inschakelen. 
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6.5.2.4 Synchroniseren met de afstandsbediening

Tijdens het synchronisatieproces worden geselecteerde aangepaste programma’s automatisch 
overgedragen naar uw apparaat waar ze beschikbaar komen in de categorie “Gepersonaliseerde 
programma’s”. Ook de patiëntenlijst wordt op deze manier naar het apparaat overgedragen waardoor u 
vanaf dat moment stimulatiesessies kunt koppelen aan specifieke patiënten.
Gedurende dit proces wordt de geschiedenis van stimulatiesessies die is opgeslagen op het Wireless 
Professional-apparaat weer overgedragen naar de software.

Op het scherm wordt dan pictogram weergegeven waarin uw computer met een verbindingslijn 
verbonden is met de afstandsbediening.
•	Als er geen afstandsbediening is aangesloten, wordt dat aangeduid met een rode X door de 

verbindingslijn.
•	Als er wel een afstandsbediening is verbonden met de computer, is de lijn onderbroken door het 

synchronisatiepictogram. 
Om te synchroniseren, klikt u op het synchronisatiepictogram. Tijdens het synchronisatieproces zal de 
cirkel in het pictogram gaan draaien.

Ontkoppel uw afstandsbediening niet van de computer tijdens het proces. Als u dat wel doet, zal de 
procedure mislukken.
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6.5.2.5  Configuratie/Instel l ingen

In het menu Configuratie/Instellingen kunt u de toepassingsconfiguratie wijzigen door een andere taal te 
selecteren.
De volgende talen zijn beschikbaar:
• Engels
•	Frans
•	Duits
•	Spaans
•	Italiaans
•	Nederlands
•	Turks
•	Portugees 
•	Deens
•	Zweeds
•	Noors
•	Fins
•	Tsjechisch
•	Russisch
•	Grieks

Er zijn ook verschillende andere functies beschikbaar waarmee u uw database kunt beheren:

1. Back-up maken/Gegevens herstellen:
Op het tabblad voor databasebeheer hebt u de mogelijkheid tot het maken van een back-up en kunt u 
al uw gegevens (geschiedenis, patiëntenlijst en aangepaste programma’s) opslaan in een bestand dat op 
elk opslagsysteem kan worden opgeslagen. Klik op “Back-up” en de software zal zelf een naam voor het 
bestand voorstellen en vragen op welke locatie het bestand moet worden opgeslagen.

Indien nodig, kunt u dit back-upbestand gebruiken om gegevens te herstellen.
Klik in dat geval op “Herstellen”, selecteer het bestand dat u wilt gebruiken en bevestig uw keuze. 

2. Alle gegevens wissen
Als u klikt op “Alle gegevens wissen” worden alle gegevens die binnen de software zijn opgeslagen, gewist 
en worden de fabrieksinstellingen van de software hersteld.

De informatie over de software is meegeleverd en omvat:
• Verklaring van afstand
•	Versie
•	Contact 



6 .  B e h a n d e l i n g s o p t i e s ,  f u n c t i e s  e n  a p p a r a at i n s t e l l i n g e n

70 NLWIRELESS PROFESSIONAL

6.5.2.6 Help

Op het tabblad Help vindt u een overzicht van alle informatie die u nodig hebt voor het bedienen van de 
software en alle van toepassing zijnde waarschuwingen.
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7.1  Foutmeldingen op het scherm

Probleem Mogeli jke oorzaak Oplossing

Elektrodefout

Slechte verbinding tussen de 
elektrode en de modules

Controleer of de elektroden goed 
op de module zijn aangesloten.

Slechte verbinding tussen de 
elektrode en de huid

Controleer of de houdbaarheid 
van de elektrode niet is verlopen 
en controleer op slijtage en/of
slecht contact: Probeer de 
procedure met nieuwe elektroden.

De afstandsbediening toont het symbool van een elektrode en een ontkoppelde module. 
Het symbool wordt weergegeven op het kanaal waar het probleem is gedetecteerd (in dit geval kanaal 1):

Slecht contact met elektroden/module
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Modules buiten bereik

Op de afstandsbediening wordt het symbool voor buiten bereik weergegeven. Het symbool wordt 
weergegeven op het kanaal waar het probleem is gedetecteerd (in dit geval kanaal 1):

Probleem Mogeli jke oorzaak Oplossing

Geen verbinding met modules
De modules zijn buiten bereik 
van de afstandsbediening.

A. Controleer of de module en de 
afstandsbediening zich binnen 
een afstand van 2 meter 
bevinden.

B.	Zorg dat u zich niet in 
een geïsoleerde ruimte 
bevindt, en zonder obstakels 
die het signaal van de 
afstandsbediening kunnen 
doen afwijken.

C.	Controleer of u in een ruimte 
bent waar het signaal van 
de afstandsbediening kan 
worden gereflecteerd.

D. Controleer of de module is 
ingeschakeld.
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Ladingsniveau van de batterij

Probleem Mogeli jke oorzaak Oplossing

Batterij van module is zwak
Tijdens de stimulatie kan een 
module ontladen raken.

Stop de stimulatie en laad de 
lege module op.

Op de afstandsbediening wordt het symbool van een lege batterij weergegeven. Het symbool wordt 
weergegeven op het kanaal waar het probleem is gedetecteerd (in dit geval kanaal 4):
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7.2 Gedrag van de module-leds  

Probleem Mogeli jke oorzaak Oplossing

De led knippert afwisselend 
groen en rood.

De module is buiten bereik of 
wordt niet herkend door de 
afstandsbediening.

A. Controleer of de 
afstandsbediening goed is 
ingeschakeld.

B.	Controleer of de module en de 
afstandsbediening zich binnen 
een afstand van 2 meter 
bevinden.

C.	Probeer de module opnieuw 
op te starten.

D. Plaats de module en de 
afstandsbediening op hetzelfde 
laadstation om ze te koppelen.

De led blijft rood branden.
Batterijniveau van module is 
zwak.

A. Controleer of de module is 
opgeladen.

B.	Probeer de module opnieuw 
op te starten.

C. Wanneer de led nog steeds 
rood blijft branden, dient u 
contact op te nemen met de 
klantenservice die door de 
fabrikant is aangewezen en 
goedgekeurd.



7 .  Pr  o b l e e m o p l o ss  i n g

75 NLWIRELESS PROFESSIONAL

7.3 Gedrag van de leds van het laadstation 

Probleem Mogeli jke oorzaak Oplossing

De centrale led van het 
laadstation brandt rood.

Modules kunnen niet worden 
opgeladen wegens geen 
verbinding met de tablet of de 
netvoeding.

A.	Controleer of de modules 
correct in hun behuizing zijn 
geplaatst.

B.	Controleer of de 
laadcontacten schoon zijn.

C.	Controleer of de juiste 
stroomadapter is gebruikt.

D.	Koppel het laadstation los 
en sluit het opnieuw aan en 
controleer de verlichtingsreeks 
van het laadstation bij de 
activering.

	 • Verwijder alle modules.
	 • Verwijder de        
       afstandsbediening.
	 • Koppel de USB-kabel los.

Wanneer de led nog steeds rood 
blijft branden, dient u contact op 
te nemen met de klantenservice 
die door de fabrikant is 
aangewezen en goedgekeurd.
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7.4 Overige 

Probleem Mogeli jke oorzaak Oplossing

De stimulator werkt niet

Het apparaat reageert niet

De afstandsbediening is 
ingeschakeld, maar reageert 
niet als er een toets van het 
toetsenblok wordt ingedrukt: 
A. Houd de Aan/uit-knop 2 

seconden ingedrukt om het 
apparaat uit te schakelen.

B.	Wacht 10 seconden. 
C. Schakel de afstandsbediening 

weer in.

Batterijen bijna leeg

Controleer of de 
afstandsbediening en de module 
zijn opgeladen. Wanneer de 
batterijen volledig ontladen zijn, 
kan het nodig zijn ze enkele 
minuten op te laden voordat het 
apparaat wordt ingeschakeld.
A. Probeer de afstandsbediening 

en de modules opnieuw te 
starten.

B.	Plaats de module en de 
afstandsbediening op hetzelfde 
laadstation om ze te koppelen.

C.	Wanneer het apparaat nog 
steeds niet werkt, dient u 
contact op te nemen met de 
klantenservice die door de 
fabrikant is aangewezen en 
goedgekeurd.

Slechte verbindingen

Als het apparaat is ingeschakeld, 
de staafdiagrammen voor de 
intensiteit en de 
bedieningselementen 
functioneren, maar u geen 
stimulatie voelt, controleer dan 
de verbinding van de elektroden.

Geleidingsdraad of elektrode 
defect

Als het apparaat lijkt te werken, 
maar er geen stimulatie is, 
vervangt u de geleidingsdraden 
en/of de elektroden.
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Probleem Mogeli jke oorzaak Oplossing

Scherm wordt niet weergegeven 	
	  

Batterijen bijna leeg Laad de batterijen op.

Batterijen zijn opgeladen, maar 
stimulatie is zwak.

Elektroden zijn uitgedroogd, 
hebben geen kleefkracht meer 
en maken onvoldoende contact 
met de huid.

Vervang de elektroden.

Plaatsing van de elektroden
Plaats de elektroden ten minste 
5 cm (2 inch) uit elkaar.

Stimulatie stopt ondanks 
opgeladen batterijen.

Slecht contact met elektroden

Zorg dat de elektroden goed 
zijn vastgemaakt. De elektroden 
moeten ten minste 5 centimeter 
(2 inch) uit elkaar worden 
geplaatst.

Beschadigde of versleten 
elektroden of geleidingsdraden 
van modules

Vervangen.

Stimulatie neemt binnen 
enkele minuten na de start van 
de behandeling af, ondanks 
opgeladen batterijen.

Dit is een normale 
aanpassingsreactie van het 
lichaam

Verhoog de amplitude 
(intensiteit), indien nodig.

Stimulatie is niet comfortabel

Amplitude (intensiteit) is te hoog
Verlaag de amplitude 
(intensiteit).

Elektroden staan te dicht op 
elkaar

Plaats de elektroden opnieuw. 
De elektroden moeten ten 
minste 5 centimeter (2 inch) uit 
elkaar worden geplaatst

Beschadigde of versleten 
elektroden of geleidingsdraden 
van modules

Vervangen.

Zorg dat het juiste programma 
wordt gebruikt.

A. Raadpleeg secties 6.1 en 7 
voor een beschrijving van de 
programma’s.

B. Neem contact op met een arts 
als het probleem aanhoudt.
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Probleem Mogeli jke oorzaak Oplossing

Stimulatie is niet effectief

Onjuiste plaatsing van de 
elektroden

Plaats de elektroden opnieuw. 
De elektroden moeten ten 
minste 5 centimeter (2 inch) uit 
elkaar worden geplaatst.

Onbekend Neem contact op met een arts.

Alleen stimulatie van één 
elektrode

Onjuiste plaatsing van de 
elektroden

A. Plaats de elektroden opnieuw. 
De elektroden moeten ten 
minste 5 centimeter (2 inch) 
uit elkaar worden geplaatst.

B. Vervang de elektroden.

Alleen stimulatie van één kanaal 
(aan één zijde)

Elektroden
A. Versleten of beschadigd.
B.Onjuiste plaatsing.
Geleidingsdraden tussen 
modules zijn versleten of 
beschadigd

A. Vervangen.
B. Plaats de elektrode(n) 

opnieuw. De elektroden 
moeten ten minste 5 
centimeter (2 inch) uit elkaar 
worden geplaatst.

Vervangen.

Onderbroken output
Onderbroken programma in 
gebruik

Sommige programma’s lijken 
te worden onderbroken Dit is 
normaal. Raadpleeg sectie 6.1 
voor een beschrijving van de 
programma’s.

Stimulatie produceert niet de 
gebruikelijke sensatie

Instellingen en plaatsing van de 
elektroden

A. Controleer of alle instellingen 
correct zijn en zorg dat de 
elektroden op de juiste wijze 
zijn geplaatst.

B. Wijzig de positie van de 
elektroden enigszins.

Afstandsbediening wordt niet 
opgeladen

De USB-kabel of het laadstation 
is niet verbonden met de tablet.

Controleer de verbindingen.
De voedingskabel of de tablet is 
niet verbonden met netvoeding.

Modules worden niet opgeladen.

De voedingskabel of de tablet is 
niet verbonden met netvoeding.

Controleer de verbindingen.

De modules zijn niet juist 
geplaatst.

Controleer de plaatsing van de 
modules in de tablet.
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8.1  Onderhoud

Waarschuwing!
Gevaar voor elektrische schokken - Haal altijd de stekker van de tablet uit het stopcontact 
voordat u het apparaat gaat reinigen.
Gevaar voor elektrische schokken of beschadiging van het apparaat  - 

- Er mag geen vocht in het apparaat of apparaatonderdelen komen, met inbegrip van  
	 de tablet. Indien er toch vocht in het apparaat terecht is gekomen, moet de Wireless  
	 Professional meteen worden gecontroleerd door een onderhoudstechnicus voordat het  
	 apparaat weer in gebruik genomen wordt.
-	Demonteer de afstandsbediening, de modules, het laadstation of de stroomadapter nooit  
	 omdat ze onder hoogspanning staande onderdelen bevatten en hierdoor een elektrische  
	 schok kunnen veroorzaken.

Waarschuwing!
Gevaar voor de patiënt - Besmetting van de patiënt
- Voordat u het systeem bij een andere patiënt gebruikt, moet het volgens de aanwijzingen  
	 in dit gedeelte worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Opgelet!
Schade aan apparatuur -  
- De gebruikte plastic materialen zijn niet bestand tegen minerale zuren, mierenzuur, fenol,  
	 cresol, oxidanten en sterke organische of anorganische zuren met een pH-waarde lager dan 4. 
- Gebruik alleen kleurloze desinfecterende middelen om verkleuring van het apparaat te  
	 voorkomen.
- Stel het therapie-apparaat niet bloot aan sterke ultraviolette straling (zonlicht) en vuur.
- Steriliseer het apparaat niet. 
- Dompel het apparaat niet onder in een vloeistof.

•	Alle onderdelen van de Wireless Professional kunnen worden gedesinfecteerd door deze af te 
nemen met een doek met desinfecterend middel. Als zodanig voldoet het apparaat aan de speciale 
hygiënenormen voor medische technische apparatuur.

•	Alle onderdelen kunnen worden gereinigd met de gebruikelijke desinfecterende middelen en milde 
huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

•	Gebruik voor het afnemen van het therapie-apparaat alleen een zachte doek en oplosmiddelvrij 
reinigingsproduct op basis van alcohol.

•	Laat het apparaat volledig drogen voordat u het weer in gebruik neemt.
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Waarschuwing!
Gevaar voor elektrische schokken of beschadiging van het apparaat -
Probeer de stimulator of de toebehoren niet te repareren. Haal het apparaat niet uit 
elkaar. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok. DJO Global is niet verantwoordelijk 
voor enige schade of andere gevolgen die voortvloeien uit onbevoegde pogingen de 
stimulator te openen, aan te passen of te repareren. Dergelijke handelingen mogen 
uitsluitend worden uitgevoerd door personen of reparatiediensten die door de fabrikant 
zijn geautoriseerd.

8.2 Onderhoud

De Wireless Professional hoeft niet te worden gekalibreerd en hoeft niet frequent te worden getest op 
veiligheid. Elke stimulator is getest voorafgaand aan distributie. De eigenschappen ervan variëren onder 
normale omstandigheden niet. 
Als uw stimulator onderdelen bevat die versleten of defect lijken, stop dan met het gebruik ervan en neem 
contact op met de door de fabrikant opgegeven en geautoriseerde klantenservice voor een upgrade.

Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker moeten worden onderhouden. Als het 
apparaat niet lijkt te functioneren, neem dan contact op met DJO Global of uw lokale distributeur.
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Opgelet!
Schade aan apparatuur - 
Gebruik alleen de oorspronkelijke transporttas om het apparaat te dragen.

8.3 Transport

8.3 .1 	Transport van de belangri jkste onderdelen van het 4CH-apparaat en de  
		 tablet (behandeling indien niet op locatie)

1. 	Schakel het apparaat en alle accessoires uit.
2.	Ontkoppel het apparaat en alle accessoires aan de hand van de richtlijnen, maar zorg dat de modules in  
	 de tablet blijven zitten.
3.	 Plaats de gebruikershandleiding in het buitenste vakje van de transporttas.
4.	Plaats de accessoires in de transporttas, zoals getoond in de afbeelding hieronder.

Afstandsbediening 

Motor Point Pen

Tablet en modules 

AC-adapter (voeding) en 
USB-connector

Elektroden 

Fles met geleidende gel 
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Opgelet!
Schade aan apparatuur - 
Gebruik alleen de oorspronkelijke doos waarin het apparaat geleverd werd om het 
apparaat te verzenden. DJO is niet aansprakelijk voor enige schade tijdens transport indien 
het apparaat niet is verpakt in de oorspronkelijke doos.

1. 	Bereid het apparaat en de bijbehorende accessoires voor transport voor door ze te verpakken in de 
oorspronkelijke doos waarin de Wireless Professional werd geleverd, met inachtneming van de eerder 
vermelde richtlijnen. 
Plaats de afstandsbediening, de gebruikershandleiding en de fles geleidende gel niet in de transporttas.

2.	Plaats de onderdelen in de doos zoals hieronder afgebeeld.
	 a.	 Plaats de transporttas op de bodem de (kartonnen) verzenddoos.
	 b.	Plaats het kartonnen tussenstuk op de transporttas.
	 c.	 Bedek het laadstation met de beschermde kartonnen afdekking en plaats deze in de doos.
	 d.	Plaats de fles met geleidende gel in de doos. 
	 e.	 Plaats de afstandsbedieningen in hun afzonderlijke kartonnen doos.
	 f.	 Plaats de afstandsbedieningen in de daarvoor bestemde sleuven aan de bovenzijde.
	 g.	Sluit de transportdoos.

8.3.2  Het gehele 4CH-apparaat verzenden ( incl .  Smart-laadstation)

a.

d.

b.

e.

c.

f.
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Opgelet!
Schade aan apparatuur - 
Gebruik alleen de oorspronkelijke transporttas om het apparaat te dragen.

8.3.3  Transport van de belangri jkste onderdelen van het 2CH-apparaat 

1.	Schakel het apparaat en alle onderdelen uit.
2.	 Ontkoppel het apparaat en alle onderdelen aan de hand van de richtlijnen.
3.	Plaats de accessoires in de transporttas, zoals getoond in de afbeelding hieronder.

Modules

Afstandsbediening 

AC-adapter 
(voeding) en  
USB-connector
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Opgelet!
Schade aan apparatuur - 
Gebruik alleen de oorspronkelijke doos waarin het apparaat geleverd werd om het 
apparaat te verzenden. DJO is niet aansprakelijk voor enige schade tijdens transport indien 
het apparaat niet is verpakt in de oorspronkelijke doos.

1.	 Bereid het apparaat en de bijbehorende accessoires voor transport voor door ze te verpakken in de 
oorspronkelijke doos waarin de Wireless Professional werd geleverd, met inachtneming van de eerder 
vermelde richtlijnen.

2.	Plaats de onderdelen in de doos zoals hieronder afgebeeld.
	 a. Plaats de elektroden en de gebruikershandleiding op cd onderin de daarvoor bestemde doos.
	 b.	Plaats het kartonnen tussenstuk op de elektroden en de gebruikershandleiding.
	 c.	Plaats het laadstation in de daarvoor bestemde doos en plaats deze in de ruimte die vrij is gelaten 	

	 door het kartonnen tussenstuk.
	 d.	Plaats de afstandsbediening en de module in de afzonderlijke piepschuimverpakking, plaats deze in 	

	 het tussenstuk en bedek de doos van het laadstation.
	 e.	Sluit de transportdoos.

8.3.4 Het gehele 2CH-apparaat verzenden ( incl .  Basis-laadstation)
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8.4 Mil ieuverklaring,  verwachte levensduur

Het Wireless Professional-apparaat is elektronische apparatuur en kan stoffen bevatten die schadelijk 
zijn voor het milieu. Het apparaat mag niet worden weggegooid met ongesorteerd huishoudelijk of 
gemeentelijk afval. U dient het apparaat afzonderlijk aan te bieden bij een geschikt inzamelpunt voor 
recycling of verwijdering van elektronische apparatuur. Op die manier draagt u bij aan het beschermen 
van natuurlijke bronnen en gezondheid. Als u meer informatie wilt over mogelijke recycling van dit 
product, kunt u contact opnemen met DJO GLOBAL.

Als de elektroden niet meer goed aan de huid hechten, gooit u ze weg op een plaats buiten bereik van 
kinderen en huisdieren

Zowel het product als de onderdelen en meegeleverde accessoires zijn ontworpen voor een gebruiksduur 
van ten minste 6 jaar, mits normaal gebruikt.
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9.1  Technische gegevens

9.1 . 1 	A lgemene informatie

Model: Wireless Professional 4CH

Onderdeelnummer: 2532xxx

MDD: Class IIa

IP-klasse: IP22

Toegepast onderdeel: Type BF

Stroomvoorziening:

Batterij afstandsbediening: Oplaadbare lithiumpolymeer (LiPo) 3,7[V] / ≥ 1500[mAh]. 

Batterijen module: Oplaadbare lithiumpolymeer (LiPo) 3,7[V] / ≥ 450[mAh].

Stroomadapter van tablet:
Alleen stroomadapters van 5 [V]/3,5 [A] met het referentienummer 
6490xx mogen worden gebruikt voor het opladen van de Wireless 
Professional.

Levensduur batterij:
Levensduur van batterijen van de afstandsbediening en de modules:
ongeveer 5 jaar, kunnen niet worden vervangen door de gebruiker!

Model: Wireless Professional 2CH

Onderdeelnummer: 25326xx

MDD: Klasse IIa

IP-klasse: IP 22

Toegepast onderdeel: Type BF

Stroomvoorziening:

Batterij afstandsbediening: Oplaadbare lithiumpolymeer (LiPo) 3,7[V] / ≥ 1500[mAh]. 

Batterijen module: Oplaadbare lithiumpolymeer (LiPo) 3,7[V] / ≥ 450[mAh].

Stroomadapter van tablet:
Alleen stroomadapters van 5 [V]/3,5 [A] met het referentienummer 
6490xx mogen worden gebruikt voor het opladen van de Wireless 
Professional.

Levensduur batterij:
Levensduur van batterijen van de afstandsbediening en de modules:
ongeveer 5 jaar, kunnen niet worden vervangen door de gebruiker!
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9.1 .2  Parameters voor neurostimulatie

Alle elektrische specificaties worden geleverd voor een impedantie van 500 tot 1000 ohm per kanaal. 

9.1 .3  RF-gegevens

De Wireless Professional kan worden gestoord door andere apparatuur, zelfs als die andere apparatuur 
voldoet aan CISPR emissie-eisen.

Uitgangen:
Vier onafhankelijke en individueel instelbare kanalen die elektrisch van 
elkaar geïsoleerd zijn.

Pulsvorm:
Rechthoekige constante stroom met pulscompensatie om elke 
gelijkstroomcomponent uit te sluiten, zodat geen restpolarisatie van 
de huid kan optreden.

Maximale pulsintensiteit: 120 mA.

Stappen van pulsintensiteit:
Handmatige aanpassing van de stimulatie-intensiteit van 0 tot 999 
(energie) met stappen van ten minste 0,25 mA.

Pulsbreedte: 30 tot 400 μs.

Maximale elektrische  
lading per puls: 96 microcoulomb (2 × 48 μC, gecompenseerd)

Typisch stijgend verloop 
 van een puls: 3 μs (20% - 80% van maximale stroom)

Pulsfrequentie: 1 tot 150 Hz.

Zend- en ontvangstfrequentie: 2,4 [GHz] ISM (2,4 - 2,4835 GHz)

Kenmerken van het type en de 
frequentie van de modulatie: GFSK, +/-320 [kHz] afwijking

Effectief zendvermogen: 4,4 [dBm]
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9.1 .4	  Informatie over elektromagnetische compatibi l iteit  (EMC) 

De Wireless Professional is bedoeld voor gebruik in typische omgevingen die goedgekeurd zijn conform de 
EMC-veiligheidsnorm EN 60601-1-2.

Dit apparaat voldoet aan de CISPR-standaard, die aangeeft dat radiofrequentie-emissies (RF) niet 
waarschijnlijk storing zullen veroorzaken met elektronische apparatuur die in de buurt is geïnstalleerd 
(radio’s, computers, telefoons, enz.).

De Wireless Professional is ontworpen om bestand te zijn tegen te verwachten storingen door 
elektrostatische ontladingen, magnetische velden van de netvoeding of radiofrequente zenders.

Het is echter niet mogelijk te waarborgen dat de stimulator niet zal worden beïnvloed door de krachtige 
RF-velden (radiofrequente) van andere bronnen.

Raadpleeg de EMC-tabellen voor meer gedetailleerde informatie over de elektromagnetische straling en 
de immuniteit.

9.1 .5 	  Omgevingsvoorwaarden

Opslag- en transportomstandigheden
Het apparaat moet worden opgeslagen en vervoerd in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

Temperatuur: -20°C tot 45°C

Maximale relatieve vochtigheid: 75%

Atmosferische druk 700 hPa tot 1060 hPa

Temperatuur: 0°C tot 40°C

Maximale relatieve vochtigheid: 30% tot 75% 

Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Bedri jfsomstandigheden
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9.2 Normen

Om uw veiligheid te waarborgen, stemmen het ontwerp, de fabricage en de distributie van de Wireless 
Professional overeen met de eisen van de geamendeerde Europese richtlijn 93/42/EG, met betrekking tot 
medische apparatuur.

De Wireless Professional voldoet eveneens aan de norm IEC 60601-1 betreffende de algemene 
veiligheidsvereisten voor elektro-medische apparaten. Het apparaat voldoet ook aan de norm IEC 60601-
1-2 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit en de norm IEC 60601-2-10 betreffende bijzondere 
veiligheidsvereisten voor zenuw- en spierstimulatoren.

De geldende internationale normen eisen dat een waarschuwing wordt gegeven betreffende het 
aanbrengen van elektroden ter hoogte van de borstkas (verhoogd risico op hartfibrillatie).

De Wireless Professional voldoet ook aan Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA).

9.4 Patenten

In de Wireless Professional zijn diverse innovaties toegepast waarvoor patenten in aanvraag of al verstrekt 
zijn.

9.3 Garantie

Garantieclaims worden uitsluitend aanvaard op voorlegging van het aankoopbewijs. 
Uw wettelijke rechten worden niet beïnvloed door deze garantie.

Uw Wireless Professional-stimulator heeft standaard een garantietermijn van 3 jaar vanaf de 
aankoopdatum. De garantie geldt voor de afstandsbediening, de modules, het laadstation en de 
stroomadapter (onderdelen en arbeidsloon). De batterijen, de elektroden of de Motor Point Pen vallen niet 
onder de garantie. 

De garantie dekt alle defecten te wijten aan een probleem met de materiaalkwaliteit of fabricagefouten. 

Deze garantie vervalt als het apparaat beschadigd is als gevolg van schokken, ongevallen, onjuist gebruik, 
onvoldoende bescherming tegen vochtigheid, onderdompeling in water of reparaties die door onbevoegd 
personeel zijn uitgevoerd.
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10.  EMC-tabellen

De Wireless Professional vereist speciale EMC-voorzorgsmaatregelen en moet worden geïnstalleerd en 
gestart in overeenstemming met de EMC-informatie in deze handleiding.

Alle draadloze RF-transmissiesystemen kunnen de Wireless Professional beïnvloeden.
Het gebruik van andere accessoires, sensors en kabels dan door de fabrikant aanbevolen, kan resulteren in 
sterkere emissies of de immuniteit van de Wireless Professional verminderen.

De Wireless Professional mag niet naast of bovenop een ander apparaat worden geplaatst. Als u het 
apparaat naast of bovenop een ander systeem moet gebruiken, moet u controleren of de Wireless 
Professional correct werkt in de gekozen configuratie.

De productbestemming van Wireless Professional zoals die is gebruikt in de onderstaande tekst omvat alle 
productvarianten.

10.1  Elektromagnetische emissie 

AANBEVELINGEN EN VERKLARING VAN DE FABRIKANT BETREFFENDE 
ELEKTROMAGNETISCHE STRALING

Het apparaat moet worden gebruikt in de elektromagnetische omgeving zoals hieronder beschreven.
De klant of gebruiker van het apparaat moet ervoor zorgen dat dit in deze omgeving wordt gebruikt. 

Emissietest Overeenstemming
Elektromagnetische omgeving - 
handleiding

RF-emissies
CISPR 11

Groep 1

Het apparaat gebruikt RF-energie alleen voor de 
interne functie. De RF-emissies zullen daarom 
wellicht geen storingen veroorzaken met 
eventuele aangrenzende elektrische apparaten 
(radio’s, computers, telefoons, enz.).

RF-emissies
CISPR 11

Klasse B

Het apparaat is geschikt voor gebruik in elke 
ruimte, behalve in privévertrekken of ruimten 
die rechtstreeks aangesloten zijn op de lage 
spanning die gebruikt wordt in woonhuizen.

Harmonische emissies
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spanningsschommelingen/
emissie-oscillaties IEC 
61000-3-3

Niet van toepassing
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10.2 Elektromagnetische immuniteit  

AANBEVELINGEN EN VERKLARING VAN DE FABRIKANT BETREFFENDE 
ELEKTROMAGNETISCHE IMMUNITEIT

Het apparaat is ontwikkeld voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische omgeving. De koper of 
gebruiker van het apparaat moet ervoor zorgen dat dit apparaat wordt gebruikt in deze aanbevolen omgeving.

Immuniteitstest IEC 60601- 
testniveau Waarnemingsniveau

Elektromagnetische 
omgeving - 
aanbevelingen

Elektrostatische ontlading 
(DES)
CEI 61000-4-2

±6 kV bij het contact

±8 kV in lucht
±6 kV bij het contact
±8 kV in lucht

De vloer moet van hout, 
beton of keramische tegels 
zijn. Als vloeren bedekt zijn 
met synthetisch materiaal
moet de relatieve vochtigheid 
op minstens 30% blijven.

Snelle elektrische 
transiënten/bursts
CEI 61000-4-4

±2 kV voor
netstroom-kabels

± 1 kV voor ingangs/
uitgangs-kabels

Niet van toepassing
Apparaat op batterijen

De kwaliteit van de 
netstroom moet voldoen 
aan de kwaliteitsvereisten 
voor een standaard 
commerciële of 
ziekenhuisomgeving.

Schokgolven
CEI 61000-4-5

±1 kV differentiële
modus

Gedeelde modus
 ± 2 kV

Niet van toepassing
Apparaat op batterijen

De kwaliteit van de 
netstroom moet voldoen 
aan de kwaliteitsvereisten 
voor een standaard 
commerciële of 
ziekenhuisomgeving.

Spanningsdalingen, 
korte onderbrekingen en 
spanningsschommelingen 
op netstroomkabels
CEI 61000-4-11

<5 % VT
(dalingen >95 % de UT)
voor 0,5 cyclus

<40 % VT
(dalingen >60 % de UT)
voor 5 cycli

<70 % VT
(dalingen >30 % de UT)
voor 25 cycli

<5 % VT
(dalingen >95 % de UT)
gedurende 5 seconden

Niet van toepassing
Apparaat op batterijen

De kwaliteit van de 
netstroom moet voldoen 
aan de kwaliteitsvereisten 
voor een standaard 
commerciële of 
ziekenhuisomgeving. 
Indien de gebruiker van het 
apparaat een doorlopend 
gebruik vereist tijdens 
stroomstoringen, is het 
aanbevolen het apparaat 
van stroom te voorzien 
met behulp van een UPS of 
een batterij.

Magnetisch veld op 
rasterfrequentie (50/60 Hz)
CEI 61000-4-8

3 A/m

Magnetische velden bij de 
hoofdfrequentie moeten 
een niveau hebben dat 
kenmerkend is voor een 
standaardlocatie in een 
standaard commerciële of 
ziekenhuisomgeving.

OPMERKING :VT is de netstroomspanning voordat het testniveau wordt toegepast.
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AANBEVELINGEN EN VERKLARING VAN DE FABRIKANT BETREFFENDE 
ELEKTROMAGNETISCHE IMMUNITEIT

Het apparaat is ontwikkeld voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische omgeving. 
De koper of gebruiker van het apparaat moet ervoor zorgen dat dit apparaat wordt gebruikt in deze 
aanbevolen omgeving.

Immuniteitstest IEC 60601- 
testniveau Waarnemingsniveau Elektromagnetische omgeving 

- aanbevelingen

Geleide RF
IEC 61000-4-6

Uitgestraalde RF
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz tot 
80 MHz

3 V/m
80 MHz tot 
2,5 GHz
10 V/m
26MHz tot 
1GHz

3 Vrms 

3 V/m

10 V/m

Draagbare en mobiele RF-
communicatieapparaten mogen, met 
betrekking tot het apparaat en de 
bedrading, alleen worden gebruikt op 
een afstand die niet kleiner is dan de 
afstand die is aanbevolen en berekend 
met de geschikte vergelijking voor de 
frequentie van de zender.
Aanbevolen afstand
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P 80 MHz tot 800 MHz
d = 2,3 √P 800 MHz tot 2,5 GHz
waarbij P het maximale 
uitgangsvermogen van het 
zendapparaat is in watt (W) volgens 
de specificaties van de fabrikant en 
waarbij d de aanbevolen afstand in 
meter (m) is.
De veldintensiteit van de vaste RF-
zendapparaten, zoals vastgesteld door 
middel van een elektromagnetisch 
onderzoek a moet lager zijn dan 
het waarnemingsniveau in elk 
frequentiebereik b.
Er kan storing optreden in de buurt 
van een apparaat dat door het 
volgende symbool is geïdentificeerd:
 

20xx

LATEX
FREE

REF

OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is de hoogste frequentieamplitude van toepassing.
OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn wellicht niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische golfvoortplanting
wordt gewijzigd door absorptie en reflectie door gebouwen, objecten en personen.

a De veldintensiteit van vaste zendapparaten, zoals basisstations van mobiele telefoons (mobiel/draadloos) en 
mobiele radio’s, amateurradio’s, radio-uitzendingen via AM en FM en tv-uitzendingen kunnen niet nauwkeurig 
worden voorspeld. Het kan daarom nodig zijn een analyse te overwegen van de elektromagnetische omgeving 
van de locatie voor het berekenen van de elektromagnetische omgeving die komt van vaste RF-zenders. 
Als de veldintensiteit die is gemeten in de omgeving waar het apparaat zich bevindt, het geschikte RF-
waarnemingsniveau, zoals hierboven vermeld, overschrijdt, moet het apparaat worden bewaakt om zeker te zijn 
dat het apparaat goed werkt. In het geval van een abnormale werking, kunnen nieuwe maatregelen worden 
opgelegd, zoals het opnieuw uitlijnen of verplaatsen van het apparaat.
b Boven de frequentieamplitude van 150 kHz tot 80 MHz, moet de veldintensiteit < 3 V/m zijn.
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10.3 Aanbevolen tussenafstanden 

AANBEVOLEN AFSTAND TUSSEN EEN DRAAGBAAR EN MOBIEL 
COMMUNICATIEAPPARAAT EN HET WIRELESS PROFESSIONAL-APPARAAT

Het apparaat is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-
golven worden beheerst. De koper of gebruiker van het apparaat kan helpen elektromagnetische storing 
te voorkomen door een minimumafstand tussen de draagbare en mobiele RF-communicatieapparaten 
(zenders) en het apparaat te behouden in overeenstemming met de onderstaande tabel met 
aanbevelingen en conform het maximale uitgangsvermogen van het telecommunicatie-apparaat.

Maximum 
uitgangsvermogen 
zender in W

Afstand volgens de frequentie van de zender in m

Van 150 kHz tot 80 MHz
d = 1,2 √P

Van 80 kHz tot 800 
MHz
d = 1,2 √P

Van 800 MHz tot 2,5 
GHz
d = 2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

In het geval van zenders waarvan het maximale uitgangsvermogen niet in de bovenstaande tabel 
wordt weergegeven, kan de aanbevolen afstand van d in meter (m) worden berekend met de geschikte 
vergelijking voor de zenderfrequentie, waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de zender is in 
watt (W), zoals bepaald door de zenderfabrikant
OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is de afstand voor de hoogste frequentieamplitude van 
toepassing.
OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn wellicht niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische 
golfvoortplanting wordt gewijzigd door absorptie en reflectie door gebouwen, objecten en personen.
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Mocht u vragen hebben over onze producten en diensten dan zullen we u graag te woord staan. U kunt 
contact opnemen met uw lokale leverancier of met de vestiging van DJO Global bij u in de buurt. 
Alle vestigingen van DJO Global worden vermeld op de achterzijde van de verpakking. 

Voor technische ondersteuning van DJO Global kunt u contact opnemen via:

internationalproductsupport@DJOglobal.com
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12.1  Inleiding

De elektrotherapie heeft de laatste jaren belangrijke vorderingen gemaakt, die door de gebruikers nog maar 
weinig gekend zijn. De wijzigingen en de verbeteringen in de elektrotherapie zijn zo uitgebreid dat deze 
discipline voorkomt als een nieuw concept dat alleen correct en doeltreffend kan worden toegepast met 
behulp van verfijnd technisch materiaal van hoge kwaliteit. Het doel van deze artikelen is het ontwikkelen 
van dit nieuwe concept voor potentiële gebruikers. Daarnaast bieden ze iedereen die al met dit materiaal 
werkt, uitleg en gegevens waarmee ze het gebruik van hun stimulators kunnen optimaliseren op basis van 
de huidige kennis en wetenschappelijk onderzoek.

Afb. 1

12 .1 . 1 	 De fundamentele wet van elektrostimulatie

Elektrostimulatie is een techniek die bestaat uit het verwekken van actiepotentialen in stimuleerbare 
cellen (zenuw- en spiercellen) door middel van elektrische stroom.
Zenuwcelmembranen hebben een rustpotentiaal met een gemiddelde waarde van -70mV. De binnenkant 
van het membraan heeft een negatieve polariteit ten opzichte van de buitenkant. Om het membraan van 
de zenuwvezel te prikkelen, d.w.z. het verwekken van een actiepotentiaal op het oppervlak, is het voldoende 
de rustpotentiaal te verlagen naar een bepaalde drempelwaarde, die gemiddeld -50 mV (Afb. 1) is. Zodra 
deze drempelwaarde is bereikt, gaat het membraan van het ruststadium over naar een actiestadium. Er 
verschijnt een actiepotentiaal die vervolgens langs de zenuwvezel loopt. De zenuwimpuls kan ofwel een 
bevel overbrengen naar de spieren om een contractie te veroorzaken, ofwel terugkeren van de omgevende 
gebieden naar de hersenen om informatie met betrekking tot de zintuigen over te dragen.
De elektrostimulatie van de zenuwvezel bestaat hoofdzakelijk uit het verlagen van de rustpotentiaal van 
het membraan naar de drempelwaarde door een elektrische stroom toe te dienen op de huid. De eerste 
voor de hand liggende vraag is: welke stimulerende stroom moet worden toegediend? 
 
Welk type stroom zullen we gebruiken? Het is duidelijk dat de stroom die moet worden gebruikt, een 
stroom is die de rustpotentiaal kan verlagen naar de drempelwaarde, maar het toch zo comfortabel 
mogelijk maakt voor de patiënt. Met andere woorden betekent dit dat de elektrische parameters van die 
stroom minimaal moeten blijven en dat de stimulatie-energie en duur zo laag mogelijk moet zijn.
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Afb. 2

Om de optimale kwaliteiten van deze stroom te vinden, zullen we dus de fundamentele wet moeten 
kennen waaraan de stroom moet beantwoorden. 
Een herinnering aan en toelichting bij deze wet is het doel van dit eerste hoofdstuk. 
Dit wordt gevolgd door een tweede hoofdstuk dat de kwaliteiten van de optimale stroom bepaalt op basis 
van die fundamentele wet en de daarmee verbonden ideeën.

Rond de laatste eeuwwisseling zijn befaamde fysiologen, zoals Weiss, Hoorweg, Du Bois Reymond en 
Lapicque, erin geslaagd om de fundamentele wet van de elektrostimulatie en haar mathematische 
formulering te vinden.

Op basis van het werk van Hoorweg, benadrukte Weiss (een Parijse arts en fysioloog) het belang van de 
hoeveelheid elektrische lading die door de stimulerende stroom wordt toegediend. Zijn experimenten 
leidden hem tot de fundamentele waarneming dat, om stimulatie te verkrijgen, het niet het type 
stroom is dat telt, maar veeleer de hoeveelheid stroom binnen een bepaalde tijdsduur. D.w.z. dat, als de 
drempelwaarden voor de stimulatie worden opgegeven als een hoeveelheid elektriciteit (in elektrische 
lading) die nodig is om deze te bereiken, die waarden vergelijkbaarzijn, zelfs als de elektrische impuls met 
dezelfde totale duur een andere vorm heeft.

Ter herinnering:
de hoeveelheid elektrische lading (𝑄) die wordt geleverd door een elektrische stroom 

met gegeven intensiteit (𝐼) en gedurende een gegeven tijd (𝑡) is het product van de 
intensiteit, vermenigvuldigd met de tijd.

𝑄 = 𝐼 𝑥 𝑡

Aangezien de hoeveelheid elektrische lading die door de stimulerende stroom wordt aangevoerd, de 
fundamentele factor is, bestudeerde Weiss de wijze waarop de benodigde hoeveelheid ladingen wordt 
gewijzigd om de drempel te bereiken (d.w.z. stimulatie te veroorzaken) op basis van de duur dat de stroom 
wordt toegediend. Hij voerde een reeks metingen uit om de relatie te bepalen tussen de hoeveelheid 
stroom en de impulsduur voor een gamma van tijden uiteenlopend van 0,23 tot 3 ms.
De conclusie van Weiss uit deze experimenten is dat er een lineaire relatie bestaat tussen de hoeveelheid 
stroom die nodig is om de stimulatiedrempel te bereiken en de duur van de impuls (Afb. 2).

(Hoeveelheid 
stroom 

nodig om de 
stimulatiedrempel 

te bereiken)

Duur van de impuls

Lineaire relatie tussen de duur van de elektrische impuls en de hoeveelheid elektrische 
stroom die wordt toegepast voor het bereiken van de stimulatiedrempel:

𝑄 = 𝑞 + 𝑖𝑡
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Weiss ontdekte daarom de mathematische relatie die de duur van de impuls koppelt aan de hoeveelheid 
elektriciteit die nodig is om een stimulatie te verwekken.
Deze relatie noemde hij begrijpelijkerwijze de “fundamentele formule”:

Q = q + it
𝑄 = de hoeveelheid stroom die vereist is om de drempel te bereiken. Dit is ook de 

hoeveelheid elektrische lading die door de stimulerende stroom wordt toegediend, 
waarbij de waarde van 𝑄 wordt gegeven door het product (𝐼 𝑥 𝑡) van de intensiteit van de 

stimulerende stroom, vermenigvuldigd met de duur van de impuls.
𝑡 = duur dat de stroom wordt toegediend, bekend als de impulsduur.

𝑖 = experimenteel bepaalde coëfficiënt met dezelfde hoeveelheid als een elektrische 
stroom (intensiteit).

𝑞 = een experimenteel bepaalde coëfficiënt met dezelfde grootte als een hoeveelheid 
elektrische ladingen; 𝑞 stemt overeen met het snijpunt van de rechte lijn met de y-as en 

kan worden berekend als de waarde 𝑄 wanneer 𝑡 gelijk is aan nul.

De elektrofysioloog Lapicque, meer bekend dan Weiss, ontdekte niet echt een nieuwe wet van 
elektrostimulatie, maar voerde verschillende experimenten uit die de fundamentele formule bevestigden. 
Hij definieerde dit op een andere manier om coëfficiënten, de rheobase en de chronaxie genaamd, 
mathematisch af te leiden. Hij gaf die twee termen een fysiologische betekenis

Lapicque ontwikkelde de “fundamentele formule” als volgt:

Q = q + it 
or Q = It

I : intensiteit van stimulerende stroom
t : duur van de impuls

dus It = q + it
door beide termen te delen door 𝑡, verkreeg Lapicque

 𝐼= 𝑞/𝑡 +  𝑖
wat de relatie is tussen de intensiteit van de stroom en de tijd waarin de stroom

moet worden toegediend om stimulatie te verkrijgen (Afb. 3).
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Chronaxie
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Afb. 3

De rheobase, die de minimumintensiteit is die moet worden bereikt om stimulatie te verwekken, zelfs als 
de impulsduur zeer lang is, stemt overeen met de coëfficiënt 𝑖 in de formule van Weiss die grootten van 
elektrische intensiteit heeft.
Lapicque gaf de naam chronaxie aan de minimumduur waarbinnen een stroom met een intensiteit die het 
dubbele is van de rheobase, moet worden toegediend om stimulatie te bereiken. In feite zag hij in dat 
de chronaxie een tijdconstante is die de prikkelbaarheid van weefsel karakteriseert en dat haar waarde 
overeenkomt met de verhouding 𝑞/𝑖.

De ontwikkeling van Lapicque toont ook aan dat, zelfs wanneer de duur van de toegediende stroom 
oneindig is, (𝑡 = ∞), er een minimale intensiteit, bekend als de rheobase (𝑅ℎ), nodig is om stimulatie te 
verwekken.

De hyperbolische relatie tussen de intensiteit van de stroom en de duur van de impuls, 
aangetoond door Lapicque en uitgedrukt door de formule 𝐼= 𝑞/𝑡 +  𝑖, afgeleid van de 

fundamentele formule van Weiss.

als 𝑡 = ∞ daarom 𝑞/𝑡 =  0
in dit geval 𝐼 is de rheobase (𝑅ℎ)

en 𝑅ℎ = 𝑖

Dit betekent dat:
aangezien 𝑅ℎ = 𝑖 wanneer 𝐼 = 2 𝑅ℎ

dus 𝐼 = 2 𝑖
en 𝑡 is de chronaxie (𝑡 𝑐ℎ)

wanneer 𝐼 = 2 𝑅ℎ
dus uit de vergelijking 𝐼 = 𝑞/𝑡 +  𝑖

volgt 2𝑖 = 𝑞/𝑡𝑐ℎ +  𝑖
dus 𝑖 = 𝑞/𝑡𝑐ℎ → 𝑡𝑐ℎ = 𝑞/𝑖
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De chronaxie komt overeen met de waarde van de tijd als 𝑄 = 0 
d.w.z. Q = q + it si Q als q + it = 0 dus it = q dus 𝑖𝑡𝑞 en t = q/i

12.1 .2  Samenvatting

Elektrische stimulatie, m.a.w. het verlagen van de rustpotentiaal tot de stimulatiedrempel door middel van 
een elektrische stroom, is een fenomeen dat beantwoordt aan een fundamentele regel van de fysiologie. 
Die regel toont het volgende aan:

1 De belangrijkste factor van de stimulatie is de hoeveelheid elektrische lading die door 
de stroom wordt gecreëerd.

Bij stimulatie moeten we denken in termen van hoeveelheid stroom. Deze is het product 
(𝐼 𝑥 𝑡) van de intensiteit (𝐼) maal de duur van de impuls (𝑡).

2 De stroomkwantiteit wordt uitgedrukt in de fundamentele formule:
𝑄 = 𝑞 + 𝑖𝑡

waarbij 𝑄 een lineaire tijdfunctie is.

Lapicque drukt zijn formule anders uit met de relatie “intensiteit - duur van de impuls”: I 
= q/t + i en heeft daaruit het volgende afgeleid:

a) de rheobase (𝑅ℎ): de minimumintensiteit die moet worden bereikt om stimulatie te 
verwekken door middel van een oneindige impulsduur:

𝑅ℎ = 𝑖
b) de chronaxie (𝑡𝑐ℎ): de minimumtijd waarin een stroom met een intensiteit die het 

dubbele is van de rheobase, moet worden verwerkt om stimulatie te verwekken
𝑡𝑐ℎ =  𝑞/𝑖

We kunnen daarbij opmerken dat de chronaxie mathematisch kan worden berekend op basis van de 
fundamentele formule van Weiss, zoals in Afb. 4.

Afb. 4
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12.2  Optimale Stroom

12.2.2 Karakteristieken van de optimale stroom

12.2.1  Inleiding

Voor we in dit hoofdstuk de karakteristieken van de optimale stroom bij elektrostimulatie gaan 
beschrijven, moeten we de lectuur doornemen voor de begrippen die in het voorgaande hoofdstuk werden 
uiteengezet: “De fundamentele wet van de elektrostimulatie.”
De optimale stroom kan worden gedefinieerd als de stroom die de rustpotentiaal tot op de 
stimulatiedrempel kan verlagen, zoals uitgedrukt in de wet van Weiss, en daarbij de patiënt een maximum 
aan comfort kan bieden. Aan de tweede vereiste wordt voldaan door de elektrische parameters van de 
stimulatiestroom te minimaliseren, d.w.z. door gebruik te maken van een minimale hoeveelheid elektrische 
intensiteit (𝐼), een impulsduur (𝑡) en elektrische energie (𝑊). 
Nu de voorwaarden zijn gesteld, kunnen we de karakteristieken bepalen van de stroom die aan deze 
voorwaarden voldoet.

12.2 .2 .1  Elektrische stimulatiegolf  geproduceerd door de stroomgenerator

We kunnen al stellen dat stroomimpulsen, d.w.z. door een stroomgenerator geproduceerd, moeten 
worden gebruikt voor de volgende redenen:
•	Het eerste punt dat door Weiss werd aangetoond, is het belang van de hoeveelheid elektrische lading 

die door de stimulatiestroom wordt aangevoerd. De hoeveelheid lading kan echter alleen door een 
stroomgenerator worden gecontroleerd.

• 	Aangezien de huidweerstand varieert, biedt alleen een stroomgenerator de mogelijkheid te werken in 
stabiele en herhaalbare condities.

• 	Als een bepaalde vorm van elektrische impuls is vereist, kan alleen de stroomgenerator een constante 
vorm van de stroomgolf houden terwijl deze door de huid en weefsels gaat.
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Afb. 1

Afb. 2

12.2.2 .2  Instal latietype van de elektrische stimulatiegolf

Volgens de wet van Weiss is 𝑄 = 𝑖𝑡 + 𝑞 
dus 𝐼 𝑡 =   𝑖𝑡 + 𝑞 
dus (𝐼 − 𝑖) 𝑡 = 𝑞

met 𝑖 = rheobase
𝑖 is een stroom die weerstand biedt aan de stimulatiestroom 𝐼

Als de stimulatiestroom 𝐼 een waarde heeft die lager is dan 𝑖 (d.w.z. de rheobase), kan deze niet worden 
gebruikt omdat deze stroom de rustpotentiaal niet kan wijzigen door de accumulatie van elektrische 
ladingen op het te prikkelen membraan (Afb. 1).

Analyse van de verschillende manieren om de stimulatiestroom tot stand te brengen

De impulstijden t1, t2 en t3 kunnen niet wordengebruikt,  
omdat tijdens deze perioden 𝐼 < 𝑖.

Rheobase

Er is slechts één instelling van de elektrische stimulatiegolf die een onmiddellijke uitwerking kan hebben 
en dat is de verticale lijn (Afb. 2). In dat geval wordt het effect niet vertraagd en wordt de duur van de 
elektrische golf verder verminderd.

De verticaal ingestelde stimulatiestroom met een 
waarde die hoger is dan 𝑖, de rheobase, produceert 
onmiddellijk een accumulatie van ladingen die de 

rustpotentiaal wijzigen.
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Afb. 3

12.2.2 .3  Vorm van de elektrische stimulatiegolf

Hoe moet ik, als de stimulatiestroom verticaal een intensiteit heeft bereikt die boven de rheobase ligt, deze 
stroom verder ontwikkelen om een maximum aan comfort te bieden?
Met de minimumintensiteit moet binnen een tijd 𝑡 de hoeveelheid elektrische ladingen 𝑄 = 𝑖𝑡 + 𝑞 worden 
toegediend die nodig zijn om de actiepotentiaal te starten.
Aangezien 𝑄 = 𝐼.𝑡., is het duidelijk dat de rechthoek de geschikte golflijn is om de hoeveelheid ladingen 𝑄 
met een minimum aan intensiteit 𝐼 te leveren (Afb. 3).

Vergelijking van verschillende vormen elektrische impulsen met gelijke duur en verticale 
instelling, en die eenzelfde hoeveelheid elektrische lading aanvoeren. In de grafische 

voorstelling hebben ze dus gelijke oppervlakten.

Om dezelfde hoeveelheid ladingen met impulsen met een andere vorm dan de rechthoek te maken, 
moeten hogere intensiteiten worden gebruikt waardoor het voor de patiënt nog minder comfortabel 
wordt.
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W minimum

Afb. 4

Afb. 5

12.2.2 .4 Duur van de rechthoekige elektrische impuls

In de eerste plaats moeten we duidelijk stellen dat dit in een specifieke fase van de impulsduur is. De 
wet van Weiss wordt gebruikt voor doorstromingstijden van de stimulatiestroom in de buurt van de 
stimulatieconstanten 𝑘.
In het geval van de motorische zenuwen betekent dit een tijdspanne tussen 100 en 3000 μ-seconden.

𝑘 = 𝑐ℎ𝑟𝑜𝑛𝑎𝑥𝑖𝑒 / 𝐼𝑛2 = 𝑐ℎ𝑟𝑜𝑛𝑎𝑥𝑖𝑒 / 0,693

De derde elektrische factor, die moet worden geminimaliseerd om een zo comfortabel mogelijke 
stimulatie te verkrijgen, is elektrische energie 𝑊.
We weten dat elektrische energie wordt uitgedrukt in de formule 𝑊 = 𝐼2 . 𝑡 .  𝑅 met de  
volgende waarden:
𝐼 : de huidige intensiteit
𝑡 : duur van de impuls
𝑅 : huidweerstand

De relatie van Weiss of Lapicque stelt
𝐼 = 𝑞/𝑡 +  𝑖

en we kunnen 𝐼 vervangen door zijn waarde in de energievergelijking.
We krijgen 𝑊 = (𝑞/𝑡 +  𝑖) 𝑡.𝑅.

uitgewerkt als: 𝑊 = (𝑞2/𝑡2+ 2 𝑖 𝑞 /𝑡 +  𝑖2) 𝑡.𝑅. =  (𝑞2/𝑡+ 2 𝑞 𝑖 + 𝑖2 𝑡) 𝑅.
Wanneer 𝑡 → 0, 𝑊 → ∞
Wanneer 𝑡 → ∞, 𝑊 →   ∞

De vorm van deze curve wordt voorgesteld in Afb. 4.

Relatie tussen energie  
en de impulsduur

Variaties van de elektrische energie volgens 
de huidweerstand

𝑊 = (𝑞2/𝑡+ 2 𝑞𝑖  + 𝑖2𝑡) 𝑅𝑛waarbij: 𝑅1 › 𝑅2 › 𝑅3
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Afb. 6
 

W minimum

De elektrische energie die door de huid en de weefsels dringt, is minimaal voor de duur 
van de stimulatiestroom, m.a.w. voor een impulsduur. Men vindt die duur door de 
afgeleide te berekenen op het minimum energiepunt van de energiecurve (Afb. 6).

De afgeleide van 𝑊 = (𝑞2/𝑡+ 2 𝑞 𝑖 + 𝑖2 𝑡) 𝑅is 𝑑𝑤/𝑑𝑡 = ( −  𝑞2 𝑡2 + 𝑖2 ) 𝑅
De afgeleide is de helling van de tangens op elk punt van de curve.

Aangezien die helling nul is op het minimumpunt van de energie en daar deze parallel 
loopt met de abscis, kunnen we stellen dat:

voor 𝑊 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑑𝑤/𝑑𝑡 =  ( − 𝑞2 𝑡2 + 𝑖2 ) 𝑅= 0
dus 𝑞2 𝑡2 𝑅 = 𝑖2 𝑅 − 𝑡2 = 𝑞2/𝑖2− 𝑡 = 𝑞/𝑖

Zoals we eerder al zagen, heeft 𝑅 geen invloed op de bepaling van de impulsduur die 
overeenkomt met de minimale energie.

De elektrische energie die door de huid en de weefsels dringt, is dus minimaal wanneer 
de duur van een rechthoekimpuls gelijk is aan 𝑞/𝑖, wat in feite de waarde is van de 
chronaxie (zoals we hebben gezien in het artikel over de fundamentele wet van de 

elektrostimulatie).

Het is trouwens om die reden dat de pioniers van de elektrofysiologie aan het begin van 
de twintigste eeuw de chronaxie hebben gekozen als de karakteristieke waardemeter 

voor de prikkelbaarheid van een weefsel die onafhankelijk is van de variërende 
huidweerstand.

Om de elektrische energie te beperken tot een minimum, zal de duur van de 
rechthoekimpuls dus gelijk moeten zijn aan de chronaxie van de  

zenuwstructuur die moet worden geprikkeld.
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Afb. 7

Afb. 8

12.2.2 .5  Compensatie van de rechthoekimpuls

Telkens wanneer een prikkel moet worden verwerkt, wordt een rechthoekimpuls gestuurd met dezelfde 
duur van de chronaxie van de zenuwstructuur die moet worden geprikkeld. De prikkel wordt verkregen 
door een herhaling van de elektrische impuls.
Ongeacht of de elektrotherapie pijnstillend moet werken of motorisch moet stimuleren, zullen de 
stimulaties vooral bestaan uit een serie prikkels die worden opgewekt door impulsstromen.
Indien de impulsen niet worden gecompenseerd, zal hun herhaling een polarisatie teweegbrengen, 
aangezien het elektrisch gemiddelde niet gelijk is aan nul (Afb. 7).

Elektrisch 
gemiddelde 

≠ 0

Reeks niet-gecompenseerde impulsen.
Het elektrisch gemiddelde is niet nul, wat een polarisatie teweegbrengt.

Die gepolariseerde stroom is gelijk met een continue stroom met een waarde die dezelfde is als de 
gemiddelde intensiteit. Door zulke gepolariseerde stroom op de huid te laten inwerken, loopt men dezelfde 
risico’s als met een galvanische stroom, d.w.z. het risico op brandwonden in alle gevallen en soms ionisatie 
in de nabijheid van osteosynthesemateriaal uit metaal.

Om het probleem van de polarisatie op te lossen, moet de positieve golf worden gecompenseerd door een 
negatieve golf met een gelijke hoeveelheid elektrische lading, d.w.z. hetzelfde gebied op de grafiek (Afb. 8). 
Het elektrisch gemiddelde is daarom gelijk aan nul, de stroom is volledig gecompenseerd en de risico’s 
inherent aan de polarisatie worden opgeheven.

Rechthoekige gecompenseerde 
impuls; S1 = S2, dus is het elektrisch 

gemiddelde gelijk aan nul.

Elektrisch gemiddelde = 0
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12.2.3  Samenvatting

De impulsstroom die in staat is een prikkel te verwekken (de actiepotentiaal) en tegelijk de patiënt 
een maximum aan comfort biedt, kan de optimale stroom worden genoemd. Deze impuls moet 
beantwoorden aan de volgende kenmerken:

1. Constante stroomimpulsen, d.w.z. geproduceerd door een constante stroomgenerator.
2. Verticale instelling om een onmiddellijke uitwerking te verkrijgen en de 

toedieningstijd van de stroom te verminderen.
3. Rechthoekige vorm om met een zo laag mogelijke elektrische i 

ntensiteit te kunnen werken.
4. Een impulsduur die gelijk is aan de chronaxie van de te prikkelen zenuwstructuur om 

de elektrische energie tot een minimum te herleiden.
5. Gecompenseerde impuls met een elektrisch gemiddelde gelijk aan nul om 

neveneffecten, gekoppeld aan polarisatie te vermijden.

12.3  Fundamentele Begrippen Van De Elektrofysiologie Van De Stimulatie 

12.3 .1  Inleiding

Wanneer een elektrische stroom door een prikkelbaar levend weefsel gaat, veroorzaakt deze een wijziging 
van de rustpotentiaal (𝑉𝑜).
De gewijzigde rustpotentiaal wordt de lokale potentiaal genoemd (𝑉).
Indien de wijziging van de lokale potentiaal voldoende intens is en in de goede richting verloopt, ontstaat er 
een instabiliteit en treedt er prikkeling, d.w.z. de actiepotentiaal, op. De waarde die de lokale potentiaal 𝑉 
moet bereiken om een actiepotentiaal te verwekken, wordt de stimulatiedrempel (𝑆𝑜) genoemd.
De lokale potentiaal 𝑉, teweeggebracht door de elektrische ladingen van de stroom die door het 
prikkelbare weefsel gaan (vergelijkbaar met een zenuwcel) keert terug naar zijn beginwaarde 𝑉𝑜 wanneer 
de stroom is gestopt. Die terugkeer naar de rusttoestand gebeurt niet onmiddellijk, maar wel geleidelijk, op 
dezelfde manier als de ontlading van een condensator. De mathematische formule voor de terugkeer van 𝑉 
naar de beginrestwaarde is:

-dV/dt=(V-Vo)/k (1)

Waar 𝑘 tijddimensies heeft en de constante is van de stimulatietijd. Die constante karakteriseert de neiging 
van de lokale potentiaal om met een specifieke snelheid naar zijn beginwaarde terug te keren wanneer de 
zenuwcel niet meer door de stroom wordt beroerd.
Terwijl de stroom wordt toegediend, wordt de lokale potentiaal 𝑉 niet onmiddellijk verhoogd, maar op 
een exponentiële wijze, zoals het opladen van een condensator, met 𝑘 als tijdconstante. Deze constante 
definieert de neiging van de zenuwcel om zich te verzetten tegen de potentiaalveranderingen die worden 
veroorzaakt door de elektrische ladingen van de stimulatiestroom die identiek is aan het opladen van een 
condensator.
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Afb. 1

We moeten erop wijzen dat 𝑘 niet afhankelijk is van de vorm en karakteristieken van de stimulatiestroom. 
Het is een eigenschap van de zenuwcel zelf, die een uitdrukking is van de tijdsfactor om de potentiaal van 
haar membraan terug te voeren tot de rustwaarde.
De kritieke waarde die de lokale potentiaal 𝑉 moet bereiken om de prikkel te activeren, m.a.w. de 
stimulatiedrempel 𝑆𝑜, is alleen dan een constante waarde wanneer de impulsduur uiterst kort is. Als de 
stroom echter langer duurt, verhoogt de drempel (𝑆). Dit fenomeen wordt gedemonstreerd door het 
bekende feit dat een langzaam toenemende stroom een hogere waarde moet bereiken om stimulaties te 
verwekken dan een stroom die snel toeneemt.
De verhoging van de stimulatiedrempel wordt accommodatie genoemd. De accommodatie is een 
verhoging van de drempel (𝑆) als gevolg van de wijziging van de lokale potentiaal, teweeggebracht door 
de elektrische ladingen van de stroom die door de zenuwcel loopt.

Die drempelverhoging treedt niet plots op, maar wel geleidelijk en aan een specifieke snelheid. Er wordt 
daarom een tweede tijdsfactor (𝜆) betrokken in het proces van de elektrische prikkeling, die de snelheid 
definieert voor de verandering van de drempelwaarde 𝑆.
Wanneer de lokale potentiaal 𝑉 wordt teruggebracht naar zijn rustpotentiaal 𝑉𝑜, keert 𝑆 exponentieel 
terug naar zijn beginwaarde 𝑆𝑜 met 𝜆 als de tijdconstante volgens de mathematische formule:

ds/dt= (S - So)/λ (2)

Deze vergelijking is voor 𝑆 wat vergelijking (1) is voor 𝑉, waarbij 𝜆 𝑘 vervangt.

De elektrische ladingen die door de stroom door de zenuwcel worden gestuurd, veranderen de 
membraanpotentiaal. Ze produceren een lokale potentiaal 𝑉 en die veroorzaakt een verhoging van 
drempel 𝑆. De stimulatie volgt zodra de toevoer van elektrische ladingen voldoende is om de lokale 
potentiaal op de drempelwaarde te brengen, m.a.w. als 𝑉 = 𝑆 (Afb. 1).

ØV = V-Vo = V m ax (1-e-t/k)

Toestand van stimulatie - 
actiepotentiaalToevoer stimulatiestroom - 

verhoging van V en S

Rust-toestand
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Het proces van de stimulatie wordt dus bepaald door twee tijdconstanten:
𝑘 de stimulatieconstante
𝜆 de accommodatieconstante

Deze zijn onafhankelijk van elkaar. Dit betekent dat 𝜆bij wijze van experiment, onafhankelijk van 𝑘 in grote 
mate kan veranderen door de ionenconcentraties van calcium (Ca) te veranderen. Deze twee constanten 
hebben waarden die sterk verschillen van elkaar, maar 𝜆 is altijd veel grotere (100 tot 200 keer) dan 𝑘. Wat 
de menselijke motorische zenuwen betreft, kan men het bij benadering houden op gemiddelde waarden 
van 300 μs voor 𝑘 en 50 ms voor 𝜆. Dit betekent dat k langer moet zijn dan 𝜆 om het stimulatieproces 
mogelijk te maken. De lokale potentiaal (V) kan daarom sneller stijgen dan de drempel 𝑆 en deze op die 
manier bereiken. Indien 𝑘 groter zou zijn dan 𝜆, zou de drempel vlugger stijgen dan de lokale potentiaal en 
zou de drempel dus nooit kunnen worden bereikt.

12.3 .2  Studie van het stimulatieproces door een constante stroom

Om de zaken te vereenvoudigen, zullen we in deze fase alleen het stimulatieproces dat door een constante 
stroom is verwekt, bestuderen. Dezelfde studie kan worden uitgevoerd met exponentiële, sinusoïdale, 
lineaire of progressieve stromen of elke andere stroomvorm, omdat de resultaten gelijkwaardig zijn.
Laten we bijvoorbeeld de volgende waarden gebruiken: 
𝑘 = 1 ms.
𝜆 = 50 ms.
Het probleem van het stimulatieproces is te weten of 𝑉 de waarde 𝑆 zal kunnen bereiken of als 𝑆 de tijd zal 
hebben om te ontsnappen.
De lokale potentiaal 𝑉 vertrekt op het niveau 𝑉𝑜 en stijgt exponentieel volgens de relatie naar een 
eindwaarde die afhangt van de stroomintensiteit.

ØV = V-Vo = V max (1-e-t/k)

De drempel 𝑆 start vanaf 𝑆𝑜 en stijgt volgens een meer gecompliceerde curve, waarvan alleen een deel kan 
worden getoond, en tot een waarde die afhangt van de stabiele eindwaarde van 𝑉, in de veronderstelling 
dat de stimulatie ondertussen niet heeft plaatsgevonden. 

In Afb. 2a wordt de intensiteit van de stroom ingesteld op een waarde (1 in dit geval) die, zonder 
accommodatie, 𝑉 zou toelaten 𝑆𝑜 te bereiken en een stimulatie te verwekken. 

In feite bereikt 𝑉 de waarde 𝑆𝑜, maar ondertussen is de drempel gestegen waardoor 𝑉 = 𝑆𝑜 < 𝑆 is en de 
stimulatie niet kan plaatsvinden. 

Om 𝑉 de mogelijkheid te bieden de waarde 𝑆 te bereiken, moet de intensiteit van de stroom met 8% 
worden verhoogd.
Dat wordt voorgesteld in Afb. 2b, waar de drempel net is bereikt in 4 msec (zie pijl), wat de belangrijkste 
nuttige tijd is. 
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Cathode

Afb. 2

We hebben hier dus een voorstelling van de relatie intensiteit – duur, waarin we zien op welk moment 
𝑉 de drempel 𝑆 kruist bij verschillende stroomintensiteiten. De nuttige tijden zijn nog korter naarmate de 
stroom intenser is (Afb. 3).

met Io=rheobase en 
k=stimulatieconstanteChronaxie

De relatie is van toepassing op stromen van zeer korte duur vergeleken met de accommodatieconstante. 
De accommodatie kan worden verwaarloosd en de stimulatie treedt op als 𝑉 = 𝑆𝑜. Daarom treedt de 
stimulatieconstante 𝑘 alleen op in de relatie intensiteit - duur aangezien de duur van de gebruikte stromen 
waarden hebben die dicht bij 𝑘 liggen (van 0,2 ms tot 3 ms).

In grafiek 2c wordt een sterkere stroom met een waarde 1,2 gebruikt en gaat 𝑉 na 1,85 msec over de 
drempel. In Afb. 2d wordt een nog sterkere stroom gebruikt (waarde = 2) en 𝑉 = 𝑆 na 0,7 msec.

Afb. 3
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12.3 .3  Stimulatie door een stroom met elke wil lekeurige vorm

Het is mogelijk de vergelijking van de lokale potentiaal 𝑉 vast te stellen en zijn waarde op elk ogenblik en met 
elke stroomvorm te berekenen. 
Een vergelijking kan ook worden vastgesteld voor de ontwikkeling van de drempel. 
Deze vergelijkingen vereisten een grondige mathematische kennis en behoren tot het veld van gespecialiseerde 
elektrofysiologie. Daarom achten we het niet nuttig deze vergelijkingen verder uit te werken in het kader van 
dit werk. 
We moeten echter opmerken dat het mogelijk is dankzij deze vergelijkingen, die de variatie van 𝑉 en 𝑆 
aantonen, het stimulatieproces te bestuderen met elke stroomvorm en voor elke duur.

Als de tijden van de toegepaste stromen langer zouden zijn, zou de drempel verhogen en zou de stimulatie 
alleen plaatsvinden als 𝑉 gelijk zou worden aan 𝑆. In die gevallen moet men de relatie intensiteit - duur 
opnieuw in overweging nemen, aangezien de rheobase zijn waarde 𝐼𝑜 niet behoudt. In plaats daarvan 
stijgt deze naar een waarde 𝐼1 > 𝐼𝑜 die wordt bepaald door de stimulatie- en accommodatieconstanten. 
De reële rheobase 𝐼𝑜 is verbonden met de genoemde rheobase 𝐼1 volgens de relatie:

1 = l0/1-e-t/e

 is de 
chronaxie 

(tch) 
wanneer

1 = 2l0

dus 2l0 = l0/1 - etch/k

2l0 = (1 - etch/k) = l0

2 (1 - etch/k) = 1

2 - 2etch/k = 1

2etch/k = 1

etch/k = 1/2

e1/tchk = 1/2

etch/k = 2

1n2 = tch/k

dus tch = (1n2)k

Dit betekent dat de chronaxie = 
0,693

12.3 .4 Relatie chronaxie - stimulatieconstante

Aangezien de chronaxie een waarde is die de prikkelbaarheid van 
een weefsel kenmerkt, is het interessant te bepalen welke relatie 
deze heeft met een andere karakteristieke factor van de stimulatie, 
namelijk 𝑘.
De chronaxie is de nuttige tijd die overeenkomt met een 
stimulatiestroom waarvan de intensiteit het dubbele is van de 
rheobase, namelijk 2 𝐼𝑜. Het is dus heel eenvoudig om de relatie 
tussen de chronaxie en de stimulatieconstante te vinden op basis 
van de formule die de relatie intensiteit - duur weergeeft.
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12.3 .5  Hydraulisch model van de stimulatie

Het is mogelijk een hydraulisch model uit te tekenen dat het fenomeen van de stimulatie precies weergeeft. 
Dit model maakt het mogelijk de stimulatie beter te begrijpen en kan worden gebruikt om de evolutie van 
de lokale potentiaal en de drempel onder invloed van stromen met wisselende duur en vormen voor te 
stellen (Afb. 4).

Water stroomt van reservoir 𝐴 naar reservoir 𝐵 door middel van pomp 𝑃, de stimulator (stroomgenerator). 
Het waterdebiet komt overeen met de intensiteit van de stimulatiestroom en het van 𝐴 naar 𝐵 verplaatste 
watervolume komt overeen met de hoeveelheid elektrische ladingen. Het waterpeil in reservoir 𝐵 bereikt 
een zekere hoogte die de waarde voorstelt van de membraanpotentiaal (𝑉𝑜 in rust en 𝑉 lokale potentiaal).

De stimulatiedrempel wordt voorgesteld door punt 𝐷 op vlotter 𝐶. De stimulatie treedt op als niveau 𝑉 in 
reservoir 𝐵 het punt 𝐷 bereikt door de vlotter onder te dompelen.

Wanneer pomp 𝑃 vloeistof van 𝐴 naar 𝐵 injecteert en hierdoor niveau 𝑉 doet stijgen, stroomt een gedeelte 
van de vloeistof terug naar 𝐴 door kraan 𝐾 die de stimulatieconstante 𝑘 voorstelt. In reservoir 𝐵, is vlotter 𝐶 
verbonden met zuiger 𝐸 die in werking wordt gesteld door het niveau van de vloeistof in reservoir 𝐹. Deze is 
verbonden met 𝐵 via kraan 𝐿 die de accommodatieconstante 𝜆 voorstelt.
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Q = q + it or I t = q + it

Q is de totale hoeveelheid vloeistof die door 𝑃 wordt aangevoerd met
I = intensiteit van de stimulatiestroom

t = mpulsduur
q is het vloeistofvolume dat Vo van So scheidt, d.w.z. de hoeveelheid ladingen 

die nodig zou zijn als er geen lek 𝐾 zou zijn, m.a.w. als de membraanpotentiaal
ogenblikkelijk zou veranderen en niet exponentieel volgens een tijdconstante 𝐾.

𝒊𝒕 is de hoeveelheid vloeistof die terugstroomt van 𝐵 naar 𝐴 via kraan K.

Afb. 4

TWEE VOORBEELDEN

A - Stromen van lange duur en met zwakke intensiteit
Om niveau 𝑉 de drempel 𝐷 te doen bereiken, is een zeker volume water nodig (een bepaalde hoeveelheid 
elektrische ladingen). Als dit water traag wordt aangevoerd door de pomp (stroom van lange duur en met 
zwakke intensiteit), dan heeft een gedeelte van het water de tijd via 𝐿 weg te stromen en zuiger 𝐸 op te 
tillen en zo de drempel te verhogen (accommodatie). De hoeveelheid vloeistof (de stroom) zal dus veel 
groter moeten zijn omdat niveau 𝑉 nu het hoger liggende punt 𝐷 moet bereiken. Bovendien vloeit ook 
nog een belangrijke hoeveelheid vloeistof van 𝐵 terug naar 𝐴 via kraan 𝐾. Het is duidelijk dat al deze extra 
hoeveelheden die 𝑃 moet aanvoeren, wijzen op een ongunstige stimulatiestroom.

B - Stromen van korte duur en met hogere intensiteit
De tijden die we hier bedoelen, liggen in de buurt van stimulatieconstante 𝑘.
Aangezien het debiet in dit geval hoog is, zal de werking van de pomp van korte duur zijn. Aangezien 
er bijna geen vloeistof door 𝐿 is gepasseerd, stijgt de vlotter bijna niet en is de accommodatie daarom 
te verwaarlozen. Een bepaalde hoeveelheid water keert echter toch terug door 𝐾 en moet worden 
gecompenseerd door 𝑃.
Het is op deze stroomtypes dat de wet van Weiss van toepassing is (zie de fundamentele wet van de 
elektrostimulatie).
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13.1 . 1  Programma categorie REVALIDATIE I

CATEGORIE REVALIDATIE I

PROGRAMMA BEHANDELING VAN AMYOTROPHIE

WANNEER?

Na een lange periode van immobilisatie en verminderde activiteit neemt het 
volume van een normaal geïnnerveerde spier snel af. Deze vermindering hangt af 
van de graad en duur van het functioneel gebrek. Het zijn vooral de trage vezels 
(type I) die worden getroffen door amyotrophie.

WAAROM?
De troficiteit van de spiervezels die werden gewijzigd tijdens de amyotrophie, 
opnieuw activeren. Spierimmobilisatie omkeren.

HOE?

Door het gebruik van frequenties die een tetanische contractie vormen in vezels 
van type I om een geatrofieerde spier sterk willen belasten zodat deze zijn volume 
terug kan winnen. Het herstel verloopt hierdoor veel sneller dan door alleen 
spieractiviteiten te gebruiken.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te 
stimuleren spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt 
om de impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Elektroden worden geplaatst afhankelijk van de spier die moet worden 
gestimuleerd in overeenstemming met de instructies.

INTENSITEIT

Gebruik de maximale stimulatie-energieën. De eerste en tweede sessie helpen 
de patiënt te wennen aan de methode door de stimulatie-energie elke 3 of 4 
contracties te verhogen. In de volgende sessies is het belangrijk om de evolutie 
van de patiënt te ondersteunen door doelstellingen vast te leggen die de 
energieniveaus die in de vorige sessie zijn bereikt, overstijgen.

 +TENS

Ja.
- Minstens 1 kanaal met spierarbeid opgelegd door het programma Amyotrophie.
- Maximum 3 kanalen met het TENS-programma.
• Elektroden geplaatst op het pijnlijk gebied.
• Voldoende stimulatie-energie om een duidelijk tintelend gevoel teweeg te brengen.

Zodra de +TENS-combinatie is geactiveerd, verschijnt het bericht “TENS” op het 
scherm met betrekking tot het kanaal of kanalen waar de behandeling actief is. De 
mi-functies – los van de mi-SCAN – zijn ook niet meer toegankelijk.

Houd u aan de juiste volgorde voor het inschakelen van de modules, de volgorde 
van het inschakelen die overeenkomt met de nummering van de kanalen.
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AMYOTROPHIE, NIVEAU 1 (25 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 6 Hz 35 Hz 4 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 2 min 6 s 7 s 3 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

AMYOTROPHIE, NIVEAU 2  (25 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 6 Hz 45 Hz 4 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 2 min 6 s 5 s 3 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s
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CATEGORIE REVALIDATIE I

PROGRAMMA VERSTERKING

WANNEER?

Voor gebruik op spieren die eerder door amyotrophie waren getroffen en hun volume 
hebben teruggewonnen dankzij elektrostimulatie volgens de behandelingsprogramma’s 
voor amyotrophie, of als een eerste behandeling op niet-geatrofieerde spieren die hun 
kracht en contractiesnelheid verloren hebben.

WAAROM?
Om de kracht van de contractie in het geval van spierinsufficiëntie zonder uitgesproken 
amyotrophie te herstellen of na het herstel van het spiervolume.

HOE?
Door het gebruik van frequenties die een tetanische contractie teweegbrengen in de snelle 
vezels (type IIb) die de kracht- en snelheidsvezels zijn.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Elektroden worden geplaatst afhankelijk van de spier die moet worden gestimuleerd in 
overeenstemming met de instructies.

INTENSITEIT

Gebruik de maximale stimulatie-energieën. De eerste en tweede sessie helpen de patiënt 
te wennen aan de methode door de stimulatie-energie elke 3 of 4 contracties te verhogen. 
In de volgende sessies is het belangrijk om de evolutie van de patiënt te ondersteunen 
door doelstellingen vast te leggen die de energieniveaus die in de vorige sessie zijn bereikt, 
overstijgen.

 +TENS

Ja.
- Minstens 1 kanaal met spierarbeid opgelegd door het programma Versterking.
- Maximum 3 kanalen met het TENS-programma.
• Elektroden geplaatst op het pijnlijk gebied.
• Voldoende stimulatie-energie om een duidelijk tintelend gevoel teweeg te brengen.

Zodra de +TENS-combinatie is geactiveerd, verschijnt het bericht “TENS” op het scherm 
met betrekking tot het kanaal of kanalen waar de behandeling actief is. De mi-functies – 
los van de mi-SCAN – zijn ook niet meer toegankelijk.

Houd u aande juiste volgorde voor het inschakelen van de modules, de volgorde van het 
inschakelen die overeenkomt met de nummering van de kanalen.
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SPIERVERSTERKING, NIVEAU 1 (20 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 6 Hz 75 Hz 4 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 2 min 4 s 10 s 3 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

SPIERVERSTERKING, NIVEAU 2 (20 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 6 Hz 85 Hz 4 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 2 min 4 s 8 s 3 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s
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CATEGORIE REVALIDATIE I

PROGRAMMA PREVENTIE VAN AMYOTROPHIE

WANNEER?

Als, na een operatie of een botbreuk, een lidmaat of een deel daarvan wordt 
geïmmobiliseerd, dan vertonen de spieren van dat lichaamsdeel spoedig symptomen 
van amyotrophie. Die snelle afname van het spiervolume is in hoofdzaak te wijten aan 
reflexinhibitie en het totale gebrek aan enige vorm van spieractiviteit. Het is bovendien 
belangrijk te weten dat amyotrophie de neiging heeft om onevenredig meer vezels van 
type I dan van type II te treffen.

WAAROM?
Als compensatie voor een volledige of gedeeltelijke inactiviteit van de spier na een 
osteoarticulair letsel.

HOE?

Om amyotrophie te voorkomen, moet elektrostimulatie de volledige inactiviteit van de 
spier compenseren door een reeks contracties te verwerken, net zoals de verschillende 
manieren waarop de spier functioneert bij een normale werking. De voornaamste fasen 
van de behandeling zullen worden uitgevoerd met de gebruikelijke frequenties voor de 
trage vezels om de amyotrophie te compenseren die vooral daar optreedt.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Elektroden worden geplaatst afhankelijk van de spier die moet worden gestimuleerd in 
overeenstemming met de instructies.

INTENSITEIT

Gebruik de maximale stimulatie-energieën. De eerste en tweede sessie helpen de 
patiënt te wennen aan de methode door de stimulatie-energie elke 3 of 4 contracties 
te verhogen. In de volgende sessies is het belangrijk om de evolutie van de patiënt te 
ondersteunen door doelstellingen vast te leggen die de energieniveaus die in de vorige 
sessie zijn bereikt, overstijgen.

 +TENS

Ja.
- Minstens 1 kanaal met spierarbeid opgelegd door het programma Preventie van 
amyotrophie.
- Maximum 3 kanalen met het TENS-programma.
• Elektroden geplaatst op het pijnlijk gebied.
• Voldoende stimulatie-energie om een duidelijk tintelend gevoel teweeg te brengen.

Zodra de +TENS-combinatie is geactiveerd, verschijnt het bericht “TENS” op het scherm 
met betrekking tot het kanaal of kanalen waar de behandeling actief is. De mi-functies 
– los van de mi-SCAN – zijn ook niet meer toegankelijk.

Houd u aan de juiste volgorde voor het inschakelen van de modules, de volgorde van 
het inschakelen die overeenkomt met de nummering van de kanalen.
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PREVENTIE VAN AMYOTROPHIE, NIVEAU 1 (54 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 6 Hz 30 Hz 4 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 3 s 1,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 2 min 5 s 14 s 3 min

DUUR VAN DALEN 2 s 1,5 s 1,5 s 3 s

PREVENTIE VAN AMYOTROPHIE, NIVEAU  2 (47 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 6 Hz 40 Hz 4 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 3 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 2 min 6 s 12 s 3 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s
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CATEGORIE REVALIDATIE I

PROGRAMMA SPIERSCHEUR

WANNEER?

Het is alom bekend dat een vroege, maar goed gecontroleerde spierarbeid een 
positieve invloed heeft op de littekenvorming van de spiervezels en het ondersteunende 
bindweefsel. Het programma Spierscheur kan meteen worden gebruikt zodra het 
litteken begint te vormen en wordt beschouwd als bevredigend, maar als algemene 
regel niet tot de 10de dag na de eerste scheur.

WAAROM?
Om het littekenproces te leiden en te versnellen en amyotrophie te voorkomen. Om de 
patiënt de mogelijkheid te bieden weer sneller te gaan sporten.

HOE?
Het spierscheurprogramma is ontworpen om uiterst geleidelijk spiercontracties 
te verwekken met een spanningssnelheid die 4 keer langer is dan voor standaard 
programma’s. Dit is erop gericht het risico op ongunstige secondaire scheuren.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Elektroden worden geplaatst afhankelijk van de spier die moet worden gestimuleerd in 
overeenstemming met de instructies.

INTENSITEIT
Een vroegtijdig gebruik van dit programma na een spierscheur vereist een extreem 
geleidelijke aanpassing van de stimulatie-energieën. U moet bijzonder voorzichtig zijn 
tijdens de eerste sessies en altijd onder de pijndrempel blijven.

 +TENS

Ja.
- Minstens 1 kanaal met spierarbeid opgelegd door het programma Spierscheur.
- Maximum 3 kanalen met het TENS-programma.
• Elektroden geplaatst op het pijnlijk gebied.
• Voldoende stimulatie-energie om een duidelijk tintelend gevoel teweeg te brengen.

Zodra de +TENS-combinatie is geactiveerd, verschijnt het bericht “TENS” op het scherm 
met betrekking tot het kanaal of kanalen waar de behandeling actief is. De mi-functies 
– los van de mi-SCAN – zijn ook niet meer toegankelijk.

Houd u aan de juiste volgorde voor het inschakelen van de modules, de volgorde van 
het inschakelen die overeenkomt met de nummering van de kanalen.
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SPIERSCHEUR (30 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 6 Hz 40 Hz 4 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 6 s 1,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 2 min 3 s 10 s 3 min

DUUR VAN DALEN 2 s 1,5 s 1,5 s 3 s
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CATEGORIE REVALIDATIE I

PROGRAMMA MOTORISCH PUNT

WANNEER?

Wij raden u aan dit programma te gebruiken vóór elke eerste elektrostimulatiesessie 
van de spier zodat de motorische punten voor elke persoon exact kunnen worden 
vastgesteld. Het is aanbevolen de motorische punten te zoeken, vooral voor lange 
spieren, zoals deze in de onderste ledematen (quadriceps, enz.).

WAAROM? Om een optimale doeltreffendheid van de programma’s te garanderen.

HOE?
Voor het zoeken van de motorische punten moet een motorisch punt pen worden 
gebruikt. Bekijk het voorbeeld in het betreffende deel over specifieke indicaties.

MOTORISCH PUNT (15 MIN)

CONTINUE 
STIMULATIE

FREQUENTIE 3 Hz
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CATEGORIE PIJNBESTRIJDING I

PROGRAMMA 100 HZ TENS OF GEMODULEERDE TENS-FREQUENTIE

WANNEER?

Gate control wordt geactiveerd tijdens de TENS-stimulatie en is bijzonder doeltreffend 
bij de bestrijding van gelokaliseerde pijn die niet afkomstig is van de spier. Dit is vooral 
doeltreffend voor het bestrijden van neuropathische pijn en ontstekingspijnen. De 
sessies kunnen volgens voorkeur en zonder beperking worden herhaald, afhankelijk van 
de intensiteit van de pijn.

WAAROM?
Pijnbestrijding is nu een prioriteit in de behandeling voor alle gezondheidszorgverleners. 
Aangezien een TENS-behandeling doorgaans palliatief is, verbetert deze het comfort 
van de patiënt en helpt het de therapeut bij het opstarten van het proces.

HOE?

Het principe bestaat erin een aanzienlijke hoeveelheid influx van de tastzin te 
veroorzaken om de instroom van pijnimpulsen op het niveau van hun terugkeer in de 
achterhoorn van het ruggenmerg, te beperken. We moeten dus de vezels van de tastzin 
stimuleren op de huid van het pijnlijk gebied. Hiervoor is het nodig een frequentie 
te gebruiken die dezelfde is als de operationele frequenties voor de tastzin van de 
zenuwvezels, m.a.w. van 50 tot 150 Hz.

IMPULS-
BREEDTE

Gebruik zeer korte impulsbreedten die overeenkomen met de chronaxie van de 
tastzinvezels, m.a.w. 30, 50 of 70 μs, afhankelijk van het feit of de patiënt zeer gevoelig, 
normaal of niet erg gevoelig is (respectievelijk niveau 1, 2 of 3).

ELEKTRODEN
Als algemene regel geldt dat de elektroden op of in de buurt van de pijnlijke streek 
worden geplaatst. De elektroden kunnen ook op de zenuwbaan worden geplaatst, 
afhankelijk van de toestand die wordt behandeld.

INTENSITEIT

De intensiteit moet geleidelijk worden verhoogd tot de patiënt een uitgesproken 
tintelend gevoel krijgt dat echter niet pijnlijk is. Acclimatisatie is normaal als een niet-
gemoduleerd TENS-programma wordt gebruikt. In dat geval is het aanbevolen de 
stimulatie-energieën licht te verhogen op regelmatige basis zodat de patiënt een 
tintelend gevoel blijft houden. De functie mi-TENS voorkomt elk type spiercontractie. 
Als de sensor een spierreactie detecteert, vermindert de stimulator automatisch de 
stimulatie-energie om de spierreactie te stoppen.

 +TENS Nee.

13 .1 .2  Programma categorie PIJN BESTRIJDING I
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TENS

FREQUENTIE NIVEAU IMPULSDUUR BEHANDELTIJD

100 Hz 1 30 µs 20 min

100 Hz 2 50 µs 20 min

100 Hz 3 70 µs 20 min

FREQUENTIEGEMODULEERDE TENS

FREQUENTIE NIVEAU IMPULSDUUR MODULATIETIJD BEHANDELTIJD

50-150 Hz 1 30 µs 2 s 20 min

50-150 Hz 2 50 µs 2 s 20 min

50-150 Hz 3 70 µs 2 s 20 min
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CATEGORIE PIJNBESTRIJDING I

PROGRAMMA GEMODULEERDE IMPULSDUUR TENS

WANNEER?

Gate control wordt geactiveerd tijdens de TENS-stimulatie en is bijzonder doeltreffend 
bij de bestrijding van gelokaliseerde pijn die niet afkomstig is van de spier. Dit is vooral 
doeltreffend voor het bestrijden van neuropathische pijn en ontstekingspijnen. De sessies 
kunnen volgens voorkeur worden herhaald, afhankelijk van de intensiteit van de pijn.

WAAROM?
Pijnbestrijding is nu een prioriteit in de behandelin voor alle gezondheidszorgverleners. 
Aangezien een TENS-behandeling doorgaans palliatief is, verbetert deze het comfort 
van de patiënt en helpt het de therapeut bij het opstarten van het proces.

HOE?

Het principe bestaat erin een aanzienlijke hoeveelheid influx van de tastzin te 
veroorzaken om de instroom van pijnimpulsen op het niveau van hun terugkeer in de 
achterhoorn van het ruggenmerg, te beperken. We moeten dus de vezels van de tastzin 
stimuleren op de huid van het pijnlijk gebied. Hiervoor is het nodig een frequentie 
te gebruiken die dezelfde is als de operationele frequenties voor de tastzin van de 
zenuwvezels, m.a.w. van 50 tot 150 Hz.

IMPULS-
BREEDTE

Met dit programma verandert de impulsbreedte voortdurend. Dit voorkomt gewenning 
door gebruik van een stimulatiesysteem dat door sommige patiënten als aangenamer 
wordt ervaren.

ELEKTRODEN
Als algemene regel geldt dat de elektroden op of in de buurt van de pijnlijke streek 
worden geplaatst. De elektroden kunnen ook op de zenuwbaan worden geplaatst, 
afhankelijk van de toestand die wordt behandeld.

INTENSITEIT
De intensiteit moet geleidelijk worden verhoogd tot de patiënt een uitgesproken 
tintelend gevoel krijgt dat echter niet pijnlijk is.

 +TENS Nee.

IMPULSDUUR-GEMODULEERDE TENS

FREQUENTIE IMPULSDUUR MODULATIETIJD BEHANDELTIJD

80 Hz 70-180 µs 2 s 30 min
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CATEGORIE PIJNBESTRIJDING I

PROGRAMMA ENDORPHINE

WANNEER?

De toename van de spanning in de gecontracteerde spiervezels en de samendrukking 
van het capillaire netwerk die daarvan het gevolg is, leiden tot een vermindering van 
het bloeddebiet en tot een progressieve accumulatie van zure metabolieten en vrije 
radicalen. Als de contractuur niet wordt behandeld, kan deze chronisch worden en kan 
geleidelijk een echte atrofie van het capillaire netwerk ontstaan.

WAAROM? Voor het verlichten van chronische spierpijn.

HOE?

Het bestuderen van publicaties over het verminderen van de pijn door de 
endorphineproductie, toont aan dat de impulsen groot genoeg moeten zijn om 
zenuwvezels van het type Aδ en van het type Aα te prikkelen. Dit wordt aangetoond 
door de verwekking van spierschokken. De effecten van stimulatie met endorphine 
zijn beschreven voor frequenties tussen 2 en 8 Hz. Naast het algemene effect van het 
verhogen van de endorphineproductie in hypothalamus, die tot een verhoging van 
de waarnemingsdrempel voor pijn leidt, is er een aanzienlijk gelokaliseerd effect. De 5 
spierschokken die elke seconde door de stimulatie worden veroorzaakt, veroorzaken 
een zeer significante hyperemie die zorgt voor het draineren van de zure metabolieten 
en de vrije radicalen die zich in de zones met chronische spiercontractie hebben 
opgehoopt.

IMPULS-
BREEDTE

Stimulatie met endorphine is in de eerste plaats gericht op de gevoelige δ zenuwvezels 
die het best worden gestimuleerd met een impulsbreedte van 200µs. Het vasculaire 
effect is echter onderliggend aan de co-activering van de motoreenheden, die een 
iets hogere chronaxie hebben die aan het begin van de sessie wordt gemeten met de 
functie mi-SCAN die standaard is geactiveerd.

ELEKTRODEN

De elektroden moeten worden geplaatst na een grondig onderzoek door palpatie van 
het meest pijnlijke punt, waar een kleine elektrode, die bij voorkeur is aangesloten op 
de positieve pool van de module (pod met een verlichte knop), wordt geplaatst. De 
andere elektrode wordt geplaatst aan het einde van de spier of spiergroep die moet 
worden gestimuleerd.

INTENSITEIT

Een essentiële factor in de therapeutische efficiëntie is het opwekken van een zichtbare 
spierschok waardoor in bepaalde gevallen een hogere stimulatie-energie moet worden 
gebruikt. De functie mi-RANGE (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om het 
minimale energieniveau te bepalen dat nodig is om de juiste spierreactie op te wekken.
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ENDORPHINE

FREQUENTIE IMPULSDUUR BEHANDELTIJD

5 Hz 200 µs 20 min

CATEGORIE PIJNBESTRIJDING I

 +TENS

Ja.
- Minstens 1 kanaal met spierarbeid opgelegd door het programma Endorphine.
- Maximum 3 kanalen met het TENS-programma.
• Elektroden geplaatst op het pijnlijk gebied.
• Voldoende stimulatie-energie om een duidelijk tintelend gevoel teweeg te brengen.

Zodra de +TENS-combinatie is geactiveerd, verschijnt het bericht “TENS” op het scherm 
met betrekking tot het kanaal of kanalen waar de behandeling actief is. Daarnaast zijn 
ook de mi-functies – los van de mi-SCAN en mi-RANGE – ook niet meer toegankelijk.

Houd u aan de juiste volgorde voor het inschakelen van de modules, de volgorde van 
het inschakelen die overeenkomt met de nummering van de kanalen.
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CATEGORIE PIJNBESTRIJDING I

PROGRAMMA BURST

WANNEER?
Het Burst-programma is een type endorphineprogramma dat een minder uitgesproken 
vasculair effect heeft dan het programma Endorphine. Het kan op dezelfde manier 
worden gebruikt voor pijnbestrijding na een chronische contractuur.

WAAROM? Voor het verlichten van chronische spierpijn.

HOE?

De Burst-modus betreft het vervangen van de emissie van een geïsoleerde elektrische 
impuls door een emissie van een zeer korte burst van 8 impulsen. Zo zendt het Burst-
programma 2 bursts per seconde uit. Hierdoor kunnen dezelfde endorphineresultaten 
worden geproduceerd als voor een standaardfrequentie van 2 Hz.

IMPULS-
BREEDTE

De impulsbreedte voor het programma is 180 μs.

ELEKTRODEN

De elektroden moeten worden geplaatst na een grondig onderzoek door palpatie van 
het meest pijnlijke punt, waar een kleine elektrode, die bij voorkeur is aangesloten op 
de positieve pool van de module (pod met een verlichte knop), wordt geplaatst. De 
andere elektrode wordt geplaatst aan het einde van de spier of spiergroep die moet 
worden gestimuleerd.

INTENSITEIT
Een essentiële factor in de therapeutische efficiëntie is het opwekken van een zichtbare 
spierschok waardoor in bepaalde gevallen een hogere stimulatie-energie moet worden 
gebruikt.

 +TENS Nee.

TENS BURST

FREQUENTIE IMPULSDUUR BEHANDELTIJD

2 Hz (2 impulstreinen per 
seconde met

een interne frequentie  
van 80 Hz)

180 µs 20 min
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CATEGORIE PIJNBESTRIJDING I

PROGRAMMA BURST TENS AFWISSELEND

WANNEER?

Beschreven door Han, gemoduleerde stimulatie Burst TENS activeert opeenvolgend 
(elke 3 seconden) het Gate control-mechanisme en geeft endogene opioïde stoffen vrij. 
Dit is een therapeutische optie die de moeite waard is om te worden overwogen voor 
zwak geclassificeerde pijn met meerdere oorzaken.

WAAROM?
Om het comfort van de patiënt te verbeteren en de therapeut de mogelijkheid te 
bieden het proces gemakkelijker te starten.

HOE?

Burst-gemoduleerde TENS is gebaseerd op de Gate control-theorie (TENS-effect) en 
op de vrijgave van morfineachtige stoffen die door het lichaam worden geproduceerd, 
endorphinen (endorphine-effect). De stimulatiefrequenties veranderen elke 3 seconden 
en wekken een gecombineerde stimulatie op van 80 Hz en 2 Hz.

IMPULS-
BREEDTE

De impulsbreedte voor het programma is 180 μs.

ELEKTRODEN
Als algemene regel geldt dat de elektroden op of in de buurt van de pijnlijke streek 
worden geplaatst.

INTENSITEIT

De stimulatie moet een scherp, maar aangenaam tintelend gevoel en zichtbare 
spierschokken opleveren. Opgelet: Dit programma heeft twee verschillende 
energieniveaus. Pas eerst het intensiteitsniveau aan voor 80 Hz (TENS) tot een tintelend 
gevoel optreedt. Herhaal daarna de procedure voor 2 Hz (endorphine) om zichtbare 
spierschokken te verwekken.

 +TENS Nee.

TENS GEMENGD

FREQUENTIE IMPULSDUUR BEHANDELTIJD

80 Hz 3 s / 2 Hz 3 s 180 µs 30 min
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CATEGORIE PIJNBESTRIJDING I

PROGRAMMA ONTSPANNING

WANNEER?
Dit type behandeling is aangewezen voor pijnbestrijding na acute spiercontracturen 
(torticollis, lumbago, enz.). Dit zal ook de spierspanning in de samengetrokken spieren 
verminderen om handmatige behandelingstechnieken te vergemakkelijken.

WAAROM? Voor vermindering van spierspanning.

HOE?
Recente experimenten tonen aan dat spierschokken die zijn veroorzaakt door een 
zeer lage frequentie van 1 Hz, contracturen doeltreffend kunnen verwijderen of de 
spierspanning in rust van de gestimuleerde spier kunnen verlagen.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN

De elektroden moeten worden geplaatst na een grondig onderzoek door palpatie van 
het meest pijnlijke punt, waar een kleine elektrode, die bij voorkeur is aangesloten op 
de positieve pool van de module (pod met een verlichte knop), wordt geplaatst. De 
andere elektrode wordt geplaatst aan het einde van de spier of spiergroep die moet 
worden gestimuleerd. Als een contractuur alle spiervezels beïnvloedt, kunnen ook de 
elektroden die geschikt zijn voor neuromusculaire stimulatie worden aangebracht 
(raadpleeg de aanbevolen posities voor de te stimuleren spier).

INTENSITEIT

Een essentiële factor in de therapeutische efficiëntie is het opwekken van een zichtbare 
spierschok waardoor in bepaalde gevallen een hogere stimulatie-energie moet worden 
gebruikt. De functie mi-RANGE (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om het 
minimale energieniveau te bepalen dat nodig is om de juiste spierreactie op te wekken.

 +TENS

Ja.
- Minstens 1 kanaal met spierarbeid opgelegd door het programma Ontspanning.
- Maximum 3 kanalen met het TENS-programma.
• Elektroden geplaatst op het pijnlijk gebied.
• Voldoende stimulatie-energie om een duidelijk tintelend gevoel teweeg te brengen.

Zodra de +TENS-combinatie is geactiveerd, verschijnt het bericht “TENS” op het scherm 
met betrekking tot het kanaal of kanalen waar de behandeling actief is. Daarnaast zijn 
ook de mi-functies – los van de mi-SCAN en mi-RANGE – ook niet meer toegankelijk.

Houd u aan de juiste volgorde voor het inschakelen van de modules, de volgorde van 
het inschakelen die overeenkomt met de nummering van de kanalen.
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ONTSPANNING

FREQUENTIE BEHANDELTIJD

1 Hz 20 min
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13.1 .3  Programma categorie DOORBLOEDING

CATEGORIE DOORBLOEDING

PROGRAMMA ZWARE BENEN

WANNEER?

Het probleem van “zware benen” treedt op wanneer het bloed soms niet terugkeert in 
de aderen, maar geen schade toebrengt aan het lichaam. Warmte, bepaalde fasen van 
de menstruatiecyclus, lang rechtop staan, ononderbroken zitten gedurende een langere 
periode, kunnen een zwelling (stase-oedeem) veroorzaken met een bijzonder zwaar 
gevoel in de onderste ledematen. Vaak gaat dat samen met een zekere spanning in de 
spieren en de patiënten kunnen last hebben van krampen in de kuiten.

WAAROM?
Om de terugstroming van het bloed te versnellen, de weefsels weer van zuurstof te 
voorzien en een ontspannend effect op te wekken.

HOE?

Tijdens de behandelingssessie gaan we progressief en automatisch door een reeks 
duidelijk gedefinieerde frequenties die een aanzienlijke verhoging in de stroom vereisen 
om de terugkeer van het bloed te versnellen (7 Hz), een pijnstillend effect te leveren 
door de productie van endorphinen (5 Hz) en eindigen we door het ontspannen van de 
spieren (3 Hz) terwijl de bloedstroom aanzienlijk hoog wordt gehouden.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de kuitspieren. De 
functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de impulsbreedte te 
bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Er wordt een grote elektrode dwars geplaatst onder knieholte en twee kleine 
elektroden worden geplaatst op de contour van de kuitspieren.

INTENSITEIT

Een essentiële factor in de doeltreffendheid van elektrotherapie is de mogelijkheid om 
zichtbare spierschokken te veroorzaken. De functie mi-RANGE (standaard geactiveerd) 
kan worden gebruikt om het minimale energieniveau te bepalen dat nodig is om de 
juiste spierreactie op te wekken.

 +TENS Nee

ZWARE BENEN (21 MIN) 

1E SEQUENTIE 2E SEQUENTIE 3E SEQUENTIE

FREQUENTIE 7 Hz 5 Hz 3 Hz

DUUR VAN STIJGEN 1,5 s 1 s 1 s

DUUR VAN FASE 7 min 	 7 min 7 min

DUUR VAN DALEN 0,5 s 0,5 s 6 s
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CATEGORIE DOORBLOEDING

PROGRAMMA VENEUZE INSUFFICIENTIE 1

WANNEER? In het geval van veneuze insufficiëntie zonder oedeem.

WAAROM?

Om de algemene bloedstroom te verhogen zodat de circulatie van de interstitiële 
vloeistof verbetert en het zuurstoftekort in de weefsels en de intima wordt 
tegengegaan. Om de aders in de mate van het mogelijke leeg te maken om de stase 
weg te nemen.

HOE?
Impulsen uitzenden om korte tetanische contracties te veroorzaken (om de diepe 
aderen leeg te maken), onderbroken door lange perioden voor het opvoeren van het 
debiet.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN Elektroden geplaatst volgens de specifieke indicatie.

INTENSITEIT
De stimulatie-energie reguleren zodat een aangepaste spierreactie wordt bereikt, 
zowel in de fase van tetanische contractie als in de fase voor het verhogen van het 
bloeddebiet.

 +TENS Nee.

VENEUZE INSUFFICIENTIE 1 (21 MIN)

SAMENTREKKING ACTIEVE RUST

FREQUENTIE 50 Hz 8 Hz

DUUR VAN STIJGEN 1,5 s 1 s

DUUR VAN FASE 4 S 21 S

DUUR VAN DALEN 1,5 s 1 s
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CATEGORIE DOORBLOEDING

PROGRAMMA VENEUZE INSUFFICIENTIE 2

WANNEER? In het geval van veneuze insufficiëntie met oedeem.

WAAROM? Het draineren van de diepe aderen en van het oedeem, aanmoedigen.

HOE?

De terugkeer van het bloed aanmoedigen door middel van een aaneengeschakelde 
stimulatie in de beenspieren die verder gaat naar de dijspieren, waarbij de distale 
tetanische contractie wordt ondersteund om de terugloop van het bloed te 
verhinderen. 

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN Elektroden geplaatst volgens de specifieke indicatie.

INTENSITEIT
Regelen van de stimulatie-energie om uitgesproken, maar comfortabele 
spiercontracties op te wekken. De stimulatie-energieën moeten groter zijn op kanalen 1 
en 2 dan op kanalen 3 en 4.

 +TENS Nee.

 OPMERKING
Houd u aan de juiste volgorde voor het inschakelen van de modules, de volgorde van 
het inschakelen die overeenkomt met de nummering van de kanalen.

VENEUZE INSUFFICIENTIE 2 (21 MIN)

1E SAMENTREKKING
(KANALEN 1+2)

2E SAMENTREKKING
(KANALEN 1+2+3+4)

RUST

FREQUENTIE 50 Hz 50 Hz 0 Hz

DUUR VAN STIJGEN 1,5 s 1,5 s 0 s

DUUR VAN FASE 3 s 3 s 19 s

DUUR VAN DALEN 0 s 1,5 s 0 s
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CATEGORIE DOORBLOEDING

PROGRAMMA ARTERIELE INSUFFICIENTIE 1

WANNEER?

Algemeen kunnen we vier klinische stadia onderscheiden van arteriële insufficiëntie 
in de onderste ledematen. Deze vier stadia (I, II, III, IV) zijn afhankelijk van de ernst 
van de vermindering van de bloeddoorstroming en de ernst van de gevolgen voor 
het weefsel. Het programma Arteriële insufficiëntie 1 moet worden gebruikt voor het 
behandelen van Stadium II. In Stadium II is de arteriële occlusie verantwoordelijk voor 
pijn die optreedt bij inspanning en die wordt verzacht door te rusten: dit is bekend als 
de “claudicatio intermittens”.

WAAROM?
Om de opname van zuurstof door de spieren te verbeteren, de tolerantie bij inspanning 
en de wandelafstand te vergroten.

HOE?
Om de zuurstoftoevoer naar de spiervezels verder te beperken, blijven de contracties 
infra-tetanisch (9 Hz) en worden ze onderbroken door lange perioden van actieve rust 
(3 Hz) om vermoeidheid van de spieren te voorkomen.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN Elektroden geplaatst volgens de specifieke indicatie.

INTENSITEIT
Stimulatie-energieën moeten worden verhoogd naar een zo hoog mogelijke waarde 
terwijl het toch comfortabel blijft voor de patiënt.

 +TENS Nee.

ARTERIELE INSUFFICIENTIE 1 (14 MIN)

SAMENTREKKING ACTIEVE RUST

FREQUENTIE 9 Hz 3 Hz

DUUR VAN STIJGEN 1 s 1 s

DUUR VAN FASE 15 s 15 s

DUUR VAN DALEN 1 s 1 s



1 3 .  B e sc  h i k b a r e  t h e r a p i e  p r o g r a mm  a ' s

136 NLWIRELESS PROFESSIONAL

CATEGORIE DOORBLOEDING

PROGRAMMA ARTERIELE INSUFFICIENTIE 2

WANNEER?

Algemeen kunnen we vier klinische stadia onderscheiden van arteriële insufficiëntie in 
de onderste ledematen. Deze vier stadia (I, II, III, IV) zijn afhankelijk van de ernst van de 
vermindering van de bloeddoorstroming en de ernst van de gevolgen voor het weefsel. 
Het programma Arteriële insufficiëntie 2 moet worden gebruikt voor het behandelen 
van Stadium III. In Stadium III veroorzaakt de ernstige toestand van de arteriële occlusie 
constante pijn, zelfs in rust.

WAAROM?
Om de zuurstofopname door de spieren te verbeteren, om de spierpijn in rust te 
verminderen en de spiertolerantie ten opzichte van inspanning te herstellen.

HOE?
Om de zuurstoftoevoer naar de spiervezels verder te beperken, blijven de contracties 
infra-tetanisch (7 Hz) en worden ze onderbroken door lange perioden van actieve rust 
(2 Hz) om vermoeidheid van de spieren te voorkomen.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN Elektroden geplaatst volgens de specifieke indicatie.

INTENSITEIT
Stimulatie-energieën moeten worden verhoogd naar een zo hoog mogelijke waarde 
terwijl het toch comfortabel blijft voor de patiënt.

 +TENS Nee.

ARTERIELE INSUFFICIENTIE 2 (14 MIN)

SAMENTREKKING ACTIEVE RUST

FREQUENTIE 7 Hz 2 Hz

DUUR VAN STIJGEN 1 s 1 s

DUUR VAN FASE 15 s 15 s

DUUR VAN DALEN 1 s 1 s
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CATEGORIE DOORBLOEDING

PROGRAMMA KRAMP PREVENTIE

WANNEER?
Voor mensen die lijden aan krampen die spontaan kunnen optreden in rust tijdens de 
nacht of na langdurige spierinspanning. Deze krampen kunnen gedeeltelijk het gevolg 
zijn van een slecht evenwicht in de doorbloeding van de spieren.

WAAROM? Om de bloedsomloop te verbeteren en zo het optreden van krampen te voorkomen.

HOE?
Dit programma bestaat uit twee verschillende fasen: Een sequentie van 8 Hz om de 
doorbloeding te verbeteren en de bloedcapillairen te ontwikkelen. Een sequentie van 3 
Hz om de spiertonus te ontspannen en het welzijn van de patiënt te verbeteren. 

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren.
De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Elektroden worden geplaatst afhankelijk van de spier die moet worden gestimuleerd in 
overeenstemming met de instructies.

INTENSITEIT

Een essentiële factor in de doeltreffendheid van elektrotherapie is de mogelijkheid om 
zichtbare spierschokken te veroorzaken. De functie mi-RANGE (standaard geactiveerd) 
kan worden gebruikt om het minimale energieniveau te bepalen dat nodig is om de 
juiste spierreactie op  
te wekken.

 +TENS Nee.

KRAMP PREVENTIE (*40 MIN)

1E SEQUENTIE 2E SEQUENTIE

FREQUENTIE 8 Hz 3 Hz

DUUR VAN STIJGEN 1,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 8 min 	 2 min

DUUR VAN DALEN 1,5 s 1,5 s

* 1e en 2e sequentie worden 4 keer uitgevoerd
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CATEGORIE DOORBLOEDING

PROGRAMMA CAPILLARISATIE

WANNEER?

De frequentie van 8 Hz zorgt voor de grootste toename van de doorbloeding bij jonge 
patiënten die een goede fysieke gezondheid hebben. Het gebruik van het programma 
Capillarisatie moet daarom worden beperkt tot sportrevalidatie en zal worden 
voorgesteld in situaties waar een hyperemie gewenst is, bijv. om de littekenvorming 
te versnellen. Het programma Capillarisatie kan ook worden gebruikt voor niet-
geblesseerde atleten als onderdeel van hun fysieke voorbereiding om verschillende 
doelstellingen te bereiken:
• Als aanvulling op uithoudingstraining
• Voor het optimaliseren van de overcompensatiefase die voorafgaat aan een 

uithoudings- of weerstandswedstrijd.
• Aanvullend gebruik van het programma Hypertrophie

WAAROM?
Om de beste bloedsomloopactivering op te wekken bij patiënten die atleten zijn. Om 
het capillaire netwerk te vergroten en de spiervezels beter bestand te maken tegen 
vermoeidheid.

HOE?

Wanneer u lage stimulatiefrequenties van 8 Hz gebruikt, is de toename in de 
doorbloeding het grootste bij jonge mensen die in goede lichamelijke conditie zijn. 
Een frequentie van 8 Hz kan echter een vroegtijdige vermoeidheid van de spieren en 
een vermindering van de spierreactie veroorzaken bij patiënten met spieren die niet 
optimaal werken.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Elektroden worden geplaatst afhankelijk van de spier die moet worden gestimuleerd in 
overeenstemming met de instructies.

INTENSITEIT

Een essentiële factor in de doeltreffendheid van elektrotherapie is de mogelijkheid om 
zichtbare spierschokken te veroorzaken. De functie mi-RANGE (standaard geactiveerd) 
kan worden gebruikt om het minimale energieniveau te bepalen dat nodig is om de 
juiste spierreactie op te wekken.

 +TENS Nee.
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CAPILLARISATIE (25 MIN)

CONTINUE STIMULATIE

FREQUENTIE 8 Hz

DUUR VAN STIJGEN 1,5 s

DUUR VAN FASE 25 min

DUUR VAN DALEN 1,5 s
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13.1 .4  Programma categorie VOORBEREIDING I

CATEGORIE VOORBEREIDING I

PROGRAMMA WEERSTAND

WANNEER?
Voor atleten die hun uithoudingsvermogen voor intense en langdurige inspanningen 
willen verbeteren of die hun capaciteit om spieractiviteit die wordt uitgevoerd aan een 
hoog percentage van maximale kracht, willen behouden of herhalen.

WAAROM?
Verhoogde anaërobe (lactische) capaciteit in de spieren. Toegenomen 
krachtuithouding.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Elektroden worden geplaatst afhankelijk van de spier die moet worden gestimuleerd in 
overeenstemming met de instructies.

INTENSITEIT
De maximale verdraagbare stimulatie-energie die een van de belangrijkste factoren is 
bij het bepalen van de doeltreffendheid van de behandeling. Hoe hoger de stimulatie-
energie, hoe hoger het aantal spiervezels (motoreenheden) dat wordt gebruikt.

 +TENS Nee.

WEERSTAND, NIVEAU 1 (27 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 5 Hz 50 Hz 5 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 5 min 7 s 7 s 10 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s
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WEERSTAND, NIVEAU 2 (28 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 5 Hz 55 Hz 6 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 5 min 8 s 7 s 10 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

WEERSTAND, NIVEAU 3 (28 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 5 Hz 60 Hz 7 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 5 min 8 s 6 s 10 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s
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CATEGORIE VOORBEREIDING I

PROGRAMMA KRACHT

WANNEER? Voor atleten die trainen in een discipline die kracht en snelheid vereist.

WAAROM? Een vermeerdering van de maximale kracht en spiercontractiesnelheid.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Elektroden worden geplaatst afhankelijk van de spier die moet worden gestimuleerd in 
overeenstemming met de instructies.

INTENSITEIT
De maximale verdraagbare stimulatie-energie die een van de belangrijkste factoren is 
bij het bepalen van de doeltreffendheid van de behandeling. Hoe hoger de stimulatie-
energie, hoe hoger het aantal spiervezels (motor-eenheden) dat wordt gebruikt.

 +TENS Nee.

KRACHT, NIVEAU 1 (33 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 5 Hz 75 Hz 4 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 5 min 4 s 19 s 10 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s
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KRACHT, NIVEAU 2 (35 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 5 Hz 83 Hz 4 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 5 min 4 s 23 s 10 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

KRACHT, NIVEAU 3 (38 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 5 Hz 90 Hz 4 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 5 min 4 s 27 s 10 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s
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CATEGORIE VOORBEREIDING I

PROGRAMMA ACTIEVE RECUPERATIE

WANNEER?
Voor een gemakkelijkere en snellere recuperatie van de spieren na een intense 
inspanning. Gebruik dit programma gedurende de drie uren die volgen op een periode 
van intense training of een wedstrijd.

WAAROM?
Sterke toename van de doorbloeding, versnelde afvoer van afvalproducten van 
spiercontractie en een ontspannend endorphine-effect.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN

De precisie in de plaatsing van de elektroden is minder belangrijk dan voor 
programma’s die gericht zijn op de ontwikkeling van de spierkwaliteit. De elektroden 
kunnen op een alternatieve manier worden geplaatst, waarbij het aantal benodigde 
elektroden wordt verminderd en meer spieren worden gestimuleerd tijdens een sessie.

INTENSITEIT

Een essentiële factor in de doeltreffendheid van elektrotherapie is de mogelijkheid om 
zichtbare spierschokken te veroorzaken. De functie mi-RANGE (standaard geactiveerd) 
kan worden gebruikt om het minimale energieniveau te bepalen dat nodig is om de 
juiste spierreactie op  
te wekken.

 +TENS Nee.

ACTIEVE RECUPERATIE (24 MIN)

1E SEQUENTIE 2E SEQUENTIE 3E SEQUENTIE 4E SEQUENTIEE

FREQUENTIE 9 Hz 8 Hz 7 Hz 6 Hz

TIJD 2 min 2 min 2 min 3 min

5E SEQUENTIE 6E SEQUENTIE 7E SEQUENTIE 8E SEQUENTIE

FREQUENTIE 5 Hz 4 Hz 3 Hz 2 Hz

TIJD 3 min 3 min 3 min 3 min
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GEPERSONALISEERDE 
PROGRAMMA’S

Als het programma reeds werd 
aangepast en gesynchroniseerd met de 
afstandsbediening door gebruik van de 
Software, zullen zij beschikbaar zijn in 
deze programma categorie.

13 .2  Ful l  Version programma’s en hun gebruik

Opmerking
- De Full version heeft additionele programma’s ten opzichte van de Standard version
- Additionele programma’s van de Standard version bestaande programma categorieën zijn 

automatisch toegevoegd aan de corresponderende programma categorie.

NEUROLOGISCHE REVALIDATIE 167

Dropfoot 167

Spasticiteit 169

Hemiplegieschouder 171

Langzame start  
neurologische revalidatie

173

AGONIST / ANTAGONIST 161

Atrofie 161

Spierverster King 163

PROGRAMMA’S VOOR 
HEMOFILIEPATIËNTEN

164

Amyotrophie 164

Spierverster King 165

REVALIDATIE II  147

Heupprothese 147

Patellofemoraal syndroom 149

VKB 151

Rotatoren cuff 153

Lumbale stabilisatie 155

Hartrevalidatie 156

Atrophie  
(gemoduleerde frequentie) 157

Versterking  
(gemoduleerde frequentie) 159
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VOORBEREIDING II 191

Potentiatie 191

Uithoudingsvermogen 192

Explosieve kracht 194

Plyometrie 196

Hypertrophie 197

Spiertraining 199

Lage rug versterking 201

Core Stability 203

Recuperatie plus 205

Tonische massage 206

Ontspannende massage 207

Anti-stress massage 208

PIJNBESTRIJDING II 175

TENS (Gate control) 80Hz 175

Kniepijn 176

Nekspierpijn 177

Schouderpijn 178

Fractuurpijn 179

Nekpijn 180

Hoge rugpijn 181

Lage rugpijn 182

Lumbago/ischialgie 184

Lumbago 186

Epicondylitis 188

Torticollis 189

Artralgie 190
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13.2.1 	 REVALIDATIE II

CATEGORIE REVALIDATIE II

PROGRAMMA HEUP PROTHESE

WANNEER?
Behalve wanneer er complicaties, zo snel mogelijk na de chirurgische implantatie van 
een complete heupvervanging.

WAAROM?
Om de spierkwaliteiten van de gluteus medius en gluteus maximus te herstellen, 
om stabiliteit te herwinnen wanneer de patiënt op één voet staat en om manken te 
voorkomen.

HOE?
De drie niveaus van het programma komen overeen met de programma’s Amyotrophie 
(niveau 1 en 2) en Versterking (niveau 1) waarvoor de lage frequenties zijn verwijderd 
om geen trillingen in de prothese te veroorzaken.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de gluteusspieren. 
De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Elektroden die op de gluteusspieren zijn geplaatst, moeten overeenkomen naar de 
specifieke indicatie.

INTENSITEIT

De maximale verdraagbare stimulatie-energie die een van de belangrijkste factoren is 
bij het bepalen van de doeltreffendheid van de behandeling. Hoe hoger de stimulatie-
energie, hoe hoger het aantal spiervezels (motoreenheden) dat wordt gebruikt. Het 
progressief verhogen van het niveau van energie in de loop van een behandelingssessie.

 +TENS

Ja.
- Minstens 1 kanaal met spierarbeid opgelegd door het programma Heupprothese.
- Maximum 3 kanalen met het TENS-programma.
• Elektroden geplaatst op het pijnlijk gebied.
• Voldoende stimulatie-energie om een duidelijk tintelend gevoel teweeg te brengen.

Zodra de +TENS-combinatie is geactiveerd, verschijnt het bericht “TENS” op het scherm 
met betrekking tot het kanaal of kanalen waar de behandeling actief is. De mi-functies 
– los van de mi-SCAN – zijn ook niet meer toegankelijk.

Houd u aan de juiste volgorde voor het inschakelen van de modules, de volgorde van 
het inschakelen die overeenkomt met de nummering van de kanalen.
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HEUP PROTHESE, NIVEAU 1 (30 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE - 35 Hz - -

DUUR VAN 
STIJGEN

- 1,5 s - -

DUUR VAN FASE - 6 s 6 s -

DUUR VAN DALEN - 0,75 s - -

HEUP PROTHESE, NIVEAU 2 (30 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE - 45 Hz - -

DUUR VAN 
STIJGEN

- 1,5 s - -

DUUR VAN FASE - 6 s 6 s -

DUUR VAN DALEN - 0,75 s - -

HEUP PROTHESE, NIVEAU 3 (15 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE - 75 Hz - -

DUUR VAN 
STIJGEN

- 1,5 s - -

DUUR VAN FASE - 4 s 11 s -

DUUR VAN DALEN - 0,75 s - -
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CATEGORIE REVALIDATIE II

PROGRAMMA PATELLA SYNDROOM

WANNEER?
In combinatie met de revalidatie van gecentreerde (posttraumatische chondropathie) 
of gedecentreerde (externe subluxatie van patella) patellofemorale syndromen.

WAAROM?
Om de troficiteit van de spiervezels die zijn veranderd tijdens het proces van de 
spieramyotrophie te herstellen om de actieve stabiliteit van de knie te ontwikkelen.

HOE?

Afhankelijk van de diagnose zal de stimulatie ofwel alle koppen van de quadricepsspier 
betreffen of wordt en beperkt tot de vastus medialis. De drie niveaus van het 
programma komen respectievelijk overeen met de programma’s Amyotrophie (niveau 
1 en 2) en Versterking (niveau 1) waarvoor de lage frequenties zijn verwijderd om geen 
microtrauma in de patella te veroorzaken.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes 
die overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de 
quadricepsspieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt 
om de impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Elektroden die op de quadriceps zijn geplaatst, of allen op de vastus medialis in 
overeenstemming met de specifieke indicatie.

INTENSITEIT

De maximale verdraagbare stimulatie-energie die een van de belangrijkste factoren is 
bij het bepalen van de doeltreffendheid van de behandeling. Hoe hoger de stimulatie-
energie, hoe hoger het aantal spiervezels (motoreenheden) dat wordt gebruikt. Het 
progressief verhogen van het niveau van energie in de loop van een behandelingssessie.

 +TENS

Ja.
- Minstens 1 kanaal met spierarbeid opgelegd door het programma Patellofemoraal 
syndroom.
- Maximum 3 kanalen met het TENS-programma.
• Elektroden geplaatst op het pijnlijk gebied.
• Voldoende stimulatie-energie om een duidelijk tintelend gevoel teweeg te brengen.

Zodra de +TENS-combinatie is geactiveerd, verschijnt het bericht “TENS” op het scherm 
met betrekking tot het kanaal of kanalen waar de behandeling actief is. De mi-functies 
– los van de mi-SCAN – zijn ook niet meer toegankelijk.

Hou de juiste volgorde voor het inschakelen van de modules, de volgorde van het 
inschakelen die overeenkomt met de nummering van de kanalen.
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PATELLA SYNDROOM, NIVEAU 1 = AMYOTROPHIE, NIVEAU 1 (30 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE - 35 Hz - -

DUUR VAN 
STIJGEN

- 1,5 s - -

DUUR VAN FASE - 6 s 6 s -

DUUR VAN DALEN - 0,75 s - -

PATELLA SYNDROOM, NIVEAU 2 = AMYOTROPHIE, NIVEAU 2 (30 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE - 45 Hz - -

DUUR VAN 
STIJGEN

- 1,5 s - -

DUUR VAN FASE - 6 s 6 s -

DUUR VAN DALEN - 0,75 s - -

PATELLA SYNDROOM, NIVEAU 3 = SPIERVERSTERKING, NIVEAU 1 (15 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE - 75 Hz - -

DUUR VAN 
STIJGEN

- 1,5 s - -

DUUR VAN FASE - 4 s 11 s -

DUUR VAN DALEN - 0,75 s - -
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CATEGORIE REVALIDATIE II

PROGRAMMA VKB

WANNEER?
Als aanvulling op de revalidatie van een ligamentplastiek van de voorste kruisbanden 
van de knie. Het programma kan in een vroeg stadium worden gebruikt omdat het 
peestransplantaat hierbij niet wordt belast.

WAAROM?
Om de spierkwaliteiten van de quadriceps en de hamstrings te herstellen en een 
stabiele knie te verkrijgen zodat actieve sport veilig kan worden hervat.

HOE?

Het programma VKB is specifiek ontwikkeld voor de revalidatie van ligamentplastiek. 
Hierdoor is een intensief gebruik van de quadriceps mogelijk, terwijl het 
peestransplantaat tijdens de eerste weken na de operatie wordt beschermd door de 
gelijktijdige activering van de hamstringspieren. Stimulatie begint op de hamstrings 
(kanalen 1 en 2). Terwijl deze contractie wordt aangehouden, gaat de stimulatie 
verder met de quadriceps (kanalen 3 en 4). Zo wordt elk risico op het schuiflade-effect 
vermeden.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de quadriceps- en 
hamstringspieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt 
om de impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Elektroden die op de gluteusspieren zijn geplaatst, moeten overeenkomen naar de 
specifieke indicatie.

INTENSITEIT

De maximale verdraagbare stimulatie-energie op de vier kanalen, die een van de 
belangrijkste factoren is bij het bepalen van de doeltreffendheid van de behandeling. 
Hoe hoger de stimulatie-energie, hoe hoger het aantal spiervezels (motoreenheden) 
dat wordt gebruikt. Het progressief verhogen van het niveau van energie in de loop van 
een behandelingssessie.

 +TENS Nee.

OPMERKING
Houd u aan de juiste volgorde voor het inschakelen van de modules, de volgorde van 
het inschakelen die overeenkomt met de nummering van de kanalen. Dit programma 
werkt alleen wanneer de vier modules zijn ingeschakeld.
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VKB (25 MIN)

1E SAMENTREKKING
(KANALEN 1+2)
HAMSTRINGS

2E SAMENTREKKING
(KANALEN 1+2+3+4)

HAMSTRINGS+ 
QUADRICEPS

ACTIEVE RUST

FREQUENTIE 40 Hz 40 Hz 4 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 3 s 0,5 s

DUUR VAN FASE 3 s 6 s 8 s

DUUR VAN DALEN 0 s 0,75 s 0,5 s
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CATEGORIE REVALIDATIE II

PROGRAMMA ROTATOREN CUFF

WANNEER?
Als aanvulling op de revalidatie van de tendinopathieën van de rotatoren cuff, na 
verdoving van acute pijn en handmatige correctie van een decentrering van het 
gewricht.

WAAROM?
Om de actieve stabiliteit van de schouder te ontwikkelen door het herstellen van de 
functionele kenmerken van de spieren die het glenohumeraal gewricht vormen.

HOE?
Selectieve stimulatie van de infraspinatus- en supraspinatusspieren met parameters 
die zijn aangepast aan hun houdingsfunctie (vezels type I). Combinatie met een TENS-
programma voor een gecombineerd pijnstillend effect.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de infraspinatus- 
en supraspinatusspieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden 
gebruikt om de impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN Elektroden geplaatst volgens de specifieke indicatie.

INTENSITEIT

De maximale verdraagbare stimulatie-energie die een van de belangrijkste factoren is 
bij het bepalen van de doeltreffendheid van de behandeling. Hoe hoger de stimulatie-
energie, hoe hoger het aantal spiervezels (motoreenheden) dat wordt gebruikt. Het 
progressief verhogen van het niveau van energie in de loop van een behandelingssessie.

 +TENS

Ja.
- Minstens 1 kanaal met spierarbeid opgelegd door het programma Rotatoren cuff.
- Maximum 3 kanalen met het TENS-programma.
• Elektroden geplaatst op het pijnlijk gebied.
• Voldoende stimulatie-energie om een duidelijk tintelend gevoel teweeg te brengen.

Zodra de +TENS-combinatie is geactiveerd, verschijnt het bericht “TENS” op het scherm 
met betrekking tot het kanaal of kanalen waar de behandeling actief is. De mi-functies 
– los van de mi-SCAN – zijn ook niet meer toegankelijk.

Houd u aan de juiste volgorde voor het inschakelen van de modules, de volgorde van 
het inschakelen die overeenkomt met de nummering van de kanalen.
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ROTATOREN CUFF, NIVEAU 2 (25 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 6 Hz 45 Hz 4 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 2 min 6 s 5 s 3 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

ROTATOREN CUFF, NIVEAU 3 (20 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 6 Hz 75 Hz 4 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 2 min 4 s 10 s 3 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

ROTATOREN CUFF, NIVEAU 1 (25 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 6 Hz 35 Hz 4 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 2 min 6 s 7 s 3 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s
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CATEGORIE REVALIDATIE II

PROGRAMMA LUMBALE STABILISATIE

WANNEER?
Na een episode van lage rugpijn of nadat de pijn is verlicht. Spierarbeid door 
elektrostimulatie heeft het voordeel dat dit isometrisch gebeurt met zeer weinig 
belasting op de vertebrale structuren en schijven.

WAAROM?
Om de ondersteuningskwaliteiten van de buik- en lumbale spieren te ontwikkelen en 
het bewustzijn van de houdingcontrole te herstellen.

HOE?
Door de buik- en lumbale spiergroepen simultaan te stimuleren, met parameters die 
zijn aangepast aan het herstel van de kwaliteit van spiervezels van type I die worden 
gebruikt bij de houdingcontrole.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de buik- en 
lumbale spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om 
de impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Elektroden die samen op de buik- en lumbale spieren zijn geplaatst in 
overeenstemming met de specifieke indicatie.

INTENSITEIT

De maximale verdraagbare stimulatie-energie die een van de belangrijkste factoren is 
bij het bepalen van de doeltreffendheid van de behandeling. Hoe hoger de stimulatie-
energie, hoe hoger het aantal spiervezels (motoreenheden) dat wordt gebruikt. Het 
progressief verhogen van het niveau van energie in de loop van een behandelingssessie. 

 +TENS Nee.

RUGSPIEREN/STABILISATIE (30 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 6 Hz 40 Hz 4 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 2 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 2 min 6 s 12 s 3 min

DUUR VAN DALEN 2 s 1 s 0,5 s 3 s
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CATEGORIE REVALIDATIE II

PROGRAMMA HARTREVALIDATIE

WANNEER?
Als aanvulling op de aërobe oefeningen die worden voorgesteld tijdens de 
hartrevalidatie.

WAAROM?

Hartfalen beperkt de capaciteit voor inspanningen die gedeeltelijk gekoppeld zijn 
aan veranderingen in de perifere spieren. Met elektrostimulatie kan de spierkwaliteit 
worden verbeterd, in het bijzonder de aërobe capaciteit die bijdraagt tot een 
verbetering van de tolerantie bij inspanning en de levenskwaliteit van patiënten die 
lijden aan een ernstige vorm van hartfalen.

HOE?
Het arbeidsregime dat wordt opgelegd door het hartrevalidatieprogramma gebruikt 
het oxidatief metabolisme door middel van contracties met een laag vermogen, maar 
zeer lang en herhaald over een lange periode (1 uur).

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
De quadricepsspieren zijn een prioriteit vanwege hun volume en hun functioneel 
belang. Elektroden moeten worden geplaatst volgens de specifieke indicatie.

INTENSITEIT

De maximale verdraagbare stimulatie-energie die een van de belangrijkste factoren is 
bij het bepalen van de doeltreffendheid van de behandeling. Hoe hoger de stimulatie-
energie, hoe hoger het aantal spiervezels (motoreenheden) dat wordt gebruikt. Het 
progressief verhogen van het niveau van energie in de loop van een behandelingssessie.

 +TENS Nee.

HARTREVALIDATIE (60 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE - 10 Hz - -

DUUR VAN 
STIJGEN

- 2 s - -

DUUR VAN FASE - 20 s 20 s -

DUUR VAN DALEN - 1 s - -
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CATEGORIE REVALIDATIE II

PROGRAMMA ATROPHIE (GEMODULEERDE FREQUENTIE)

WANNEER? Gebruiken op verzwakte spieren na immobilisatie of beperkte activiteit.

WAAROM?
Het programma legt een arbeidsregime op dat is aangepast aan de fysiologie van 
vezels van type I waar de kwaliteiten zijn veranderd tijdens de spieramyotrophie.

HOE?
Progressieve verhoging van de frequentie (25-40Hz) aan het begin van elke contractie 
kan zorgen voor een beter comfort van de stimulatie bij hypergevoelige patiënten.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Elektroden worden geplaatst afhankelijk van de spier die moet worden gestimuleerd in 
overeenstemming met de instructies.

INTENSITEIT

De maximale verdraagbare stimulatie-energie die een van de belangrijkste factoren is 
bij het bepalen van de doeltreffendheid van de behandeling. Hoe hoger de stimulatie-
energie, hoe hoger het aantal spiervezels (motoreenheden) dat wordt gebruikt. Het 
progressief verhogen van het niveau van energie in de loop van een behandelingssessie.

 +TENS

Ja.
- Minstens 1 kanaal met spierarbeid opgelegd door het programma Atrophie.
- Maximum 3 kanalen met het TENS-programma.
• Elektroden geplaatst op het pijnlijk gebied.
• Voldoende stimulatie-energie om een duidelijk tintelend gevoel teweeg te brengen.

Zodra de +TENS-combinatie is geactiveerd, verschijnt het bericht “TENS” op het scherm 
met betrekking tot het kanaal of kanalen waar de behandeling actief is. De mi-functies 
– los van de mi-SCAN – zijn ook niet meer toegankelijk.

Houd u aan de juiste volgorde voor het inschakelen van de modules, de volgorde van 
het inschakelen die overeenkomt met de nummering van de kanalen.
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ATROFIE (30 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 6 Hz 25-40 Hz 4 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 2 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 2 min 4 s 8 s 3 min

DUUR VAN DALEN 2 s 1 s 0,5 s 3 s
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CATEGORIE REVALIDATIE II

PROGRAMMA VERSTERKING (GEMODULEERDE FREQUENTIE)

WANNEER?

Voor gebruik op spieren die eerder door amyotrophie waren getroffen en hun volume 
hebben teruggewonnen dankzij elektrostimulatie met de behandelingsprogramma’s 
voor amyotrophie, of als een eerste behandeling op niet-geatrofieerde spieren die hun 
kracht en contractiesnelheid verloren zijn.

WAAROM?
Het programma legt een arbeidsregime op dat is aangepast aan de fysiologie van vezels 
van type II om de kracht van de contractie te herstellen in het geval van musculaire 
insufficiëntie zonder duidelijke amyotrophie of na herstel van het spiervolume.

HOE?
Progressieve verhoging van de frequentie (35-60 Hz) aan het begin van elke contractie 
kan zorgen voor een beter comfort van de stimulatie bij hypergevoelige patiënten.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Elektroden worden geplaatst afhankelijk van de spier die moet worden gestimuleerd in 
overeenstemming met de instructies.

INTENSITEIT

De maximale verdraagbare stimulatie-energie die een van de belangrijkste factoren is 
bij het bepalen van de doeltreffendheid van de behandeling. Hoe hoger de stimulatie-
energie, hoe hoger het aantal spiervezels (motoreenheden) dat wordt gebruikt. Het 
progressief verhogen van het niveau van energie in de loop van een behandelingssessie.

 +TENS

Ja.
- Minstens 1 kanaal met spierarbeid opgelegd door het programma Versterking.
- Maximum 3 kanalen met het TENS-programma.
• Elektroden geplaatst op het pijnlijk gebied.
• Voldoende stimulatie-energie om een duidelijk tintelend gevoel teweeg te brengen.

Zodra de +TENS-combinatie is geactiveerd, verschijnt het bericht “TENS” op het scherm 
met betrekking tot het kanaal of kanalen waar de behandeling actief is. De mi-functies 
– los van de mi-SCAN – zijn ook niet meer toegankelijk.

Houd u aan de juiste volgorde voor het inschakelen van de modules, de volgorde van 
het inschakelen die overeenkomt met de nummering van de kanalen.
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KRACHT (30 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 6 Hz 35-60 Hz 4 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 3 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 2 min 8 s 15 s 3 min

DUUR VAN DALEN 2 s 1 s 0,5 s 3 s
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CATEGORIE AGONIST / ANTAGONIST

PROGRAMMA ATROPHIE / VERSTERKING

WANNEER?
De afwisselende stimulatie van de twee antagonistische spiergroepen heeft het 
voordeel dat het een actieve mobilisatie van een gewricht toestaat terwijl spierarbeid 
wordt opgelegd die bevorderlijk is voor de functionele recuperatie.

WAAROM?

Voor het combineren van spierarbeid die is gericht op het achtereenvolgens herstellen 
van de twee types spiervezels (amyotrophie, dan versterking) om mobiliteit te bieden 
voor het volledige bewegingsbereik van het gewricht. Dit gebruikstype is vooral 
interessant voor het bestrijden  
van vergroeiing.

HOE?

Er zijn vier verschillende programma’s:
- Atrophie 1/1 en Versterking 1/1. Deze programma’s verwekken contracties met een 

identieke lengte voor de agonist en de antagonist.
- Atrophie 2/1 en Versterking 2/1. Deze programma’s verwekken contracties voor de 

agonist die twee keer zo lang zijn als voor de antagonist.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Elektroden worden geplaatst afhankelijk van de spier die moet worden gestimuleerd in 
overeenstemming met de instructies.

INTENSITEIT
De stimulatie-energieën moeten achtereenvolgens voor elke spiergroep worden 
aangepast om een gewrichtsmobiliteit te verkrijgen in het gewenste bereik.

 +TENS Nee.

OPMERKING

Voor een configuratie van 2 kanalen, wisselen kanalen 1 en 2 elkaar af.
Zorg dat u de module 1 correct plaatst op de agonist en module 2 op de antagonist. Dit 
programma werkt alleen wanneer de twee modules zijn ingeschakeld.
Voor een configuratie van vier kanalen, wisselen kanalen 1+2 af met kanalen 3+4.

Zorg dat u de modules 1 en 2 correct plaatst op de agonist en modules 
3 en 4 op de antagonist. Dit programma werkt alleen wanneer de vier modules zijn 
ingeschakeld.

Houd u aan u de juiste volgorde voor het inschakelen van de modules, de volgorde van 
het inschakelen die overeenkomt met de nummering van de kanalen.

13 .2 .2  AGONIST / ANTAGONIST
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ATROFIE 1 (21 MIN)

SEQUENTIE 1
AGO

SEQUENTIE 1
ANTAGO

SEQUENTIE 2
AGO

SEQUENTIE 2
ANTAGO

FREQUENTIE 35 Hz 0 Hz 0 Hz 35 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 0 s 0 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 6 s 6 s 6 s 6 s

DUUR VAN DALEN 0,75 s 0 s 0 s 0,75 s

ATROFIE 2 (21 MIN)

SEQUENTIE 1
AGO

SEQUENTIE 1
ANTAGO

SEQUENTIE 2
AGO

SEQUENTIE 2
ANTAGO

FREQUENTIE 35 Hz 0 Hz 0 Hz 35 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 0 s 0 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 8 s 8 s 4 s 8 s

DUUR VAN DALEN 0,75 s 0 s 0 s 0,75 s
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SPIERVERSTERKING 1 (16 MIN)

SEQUENTIE 1
AGO

SEQUENTIE 1
ANTAGO

SEQUENTIE 2
AGO

SEQUENTIE 2
ANTAGO

FREQUENTIE 70 Hz 4 Hz 4 Hz 70 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 0,5 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 4 s 3 s 3 s 4 s

DUUR VAN DALEN 0,75 s 0,5 s 0,5 s 0,75 s

SPIERVERSTERKING 2 (17 MIN)

SEQUENTIE 1
AGO

SEQUENTIE 1
ANTAGO

SEQUENTIE 2
AGO

SEQUENTIE 2
ANTAGO

FREQUENTIE 70 Hz 4 Hz 70 Hz 4 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 0,5 s 1,5 s 0,5 s

DUUR VAN FASE 6 s 4 s 3 s 3 s

DUUR VAN DALEN 0,75 s 0,5 s 0,75 s 0,5 s
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13.2.3  PROGRAMMA’S VOOR HEMOFILIEPATIËNTEN

CATEGORIE HEMOFILIEPATIËNTEN

PROGRAMMA ATROPHIE / VERSTERKING

WANNEER?
Om amyotrophie te voorkomen of om de spierkwaliteiten te herstellen bij 
hemofiliepatiënten die lijden aan artropathie.

WAAROM?

Herhaalde episodes van hemartrosen (intra-articulaire bloedingen) kunnen leiden tot 
actuele gevallen van arthropathie waardoor hemofiliepatiënten verzwakken, vooral 
omdat ze doorgaans samengaan met een verlies van gewrichtsstabiliteit. Specifieke 
programma’s voor hemofiliepatiënten zijn erop gericht de stabiliteit van het actieve 
gewricht te verbeteren door de kwaliteiten, specifiek voor elk type spiervezel, te 
herstellen.

HOE?
Programma’s voor hemofiliepatiënten worden gekenmerkt door het zeer geleidelijk 
opwekken van spiercontracties om elk risico op microscheurtjes in de spiervezels te 
voorkomen en/of voor het ondersteunen van bindweefsel en secundaire bloedingen.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Elektroden worden geplaatst afhankelijk van de spier die moet worden gestimuleerd in 
overeenstemming met de instructies.

INTENSITEIT

De maximale verdraagbare stimulatie-energie die een van de belangrijkste factoren 
is bij het bepalen van de doeltreffendheid van de behandeling. Hoe hoger de 
stimulatie-energie, hoe hoger het aantal spiervezels (motoreenheden) dat wordt 
gebruikt. Het zeer geleidelijk verhogen van het niveau van energie in de loop van een 
behandelingssessie.

 +TENS

Ja.
- Minstens 1 kanaal met spierarbeid opgelegd door het programma Atrophie of 

Versterking.
- Maximum 3 kanalen met het TENS-programma.
• Elektroden geplaatst op het pijnlijk gebied.
• Voldoende stimulatie-energie om een duidelijk tintelend gevoel teweeg te brengen.

Zodra de +TENS-combinatie is geactiveerd, verschijnt het bericht “TENS” op het scherm 
met betrekking tot het kanaal of kanalen waar de behandeling actief is. De mi-functies 
– los van de mi-SCAN – zijn ook niet meer toegankelijk.

Houd u aan de juiste volgorde voor het inschakelen van de modules, de volgorde van 
het inschakelen die overeenkomt met de nummering van de kanalen.
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HEMOFILIE, AMYOTROPHIE, NIVEAU 1 (25 MIN)

SAMENTREKKING RUST

FREQUENTIE 40 Hz 0 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

6 s 0 s

DUUR VAN FASE 3 s 10 s

DUUR VAN DALEN 1,5 s 0 s

HEMOFILIE, AMYOTROPHIE, NIVEAU 2 (32 MIN)

SAMENTREKKING RUST

FREQUENTIE 45 Hz 0 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

6 s 0 s

DUUR VAN FASE 5 s 9 s

DUUR VAN DALEN 1,5 s 0 s
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HEMOFILIE, SPIERVERSTERKING, NIVEAU 1 (15 MIN)

SAMENTREKKING RUST

FREQUENTIE 70 Hz 0 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

6 s 0 s

DUUR VAN FASE 3 s 10 s

DUUR VAN DALEN 1,5 s 0 s

HEMOFILIE, SPIERVERSTERKING, NIVEAU 2 (20 MIN)

SAMENTREKKING RUST

FREQUENTIE 80 Hz 0 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

6 s 0 s

DUUR VAN FASE 3 s 15 s

DUUR VAN DALEN 1,5 s 0 s
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13.2.4 NEUROLOGISCHE REVALIDATIE

CATEGORIE NEUROLOGISCHE REVALIDATIE

PROGRAMMA DROPFOOT

WANNEER?

Hemiplegiepatiënten kunnen in meer of mindere mate problemen ondervinden om 
de teen van de voet op te tillen. Hierdoor wordt een dropfoot veroorzaakt tijdens de 
zweeffase bij het lopen.
Dit programma is niet aanbevolen als:
a) stimulatie van de voetheffers een spasme veroorzaakt in de spieren van de onderste 

ledematen door een reflex.
b) de spasticiteit van de triceps surae is hoog. Gebruik in dergelijke gevallen een 

voorbereidingsprogramma dat de tonus blokkeert.

WAAROM? Om dropfoot te voorkomen tijdens de zweeffase bij het lopen.

HOE?
Door het handmatig activeren van een elektrisch geïnduceerde tetanische contractie in 
de voetheffers, die wordt gesynchroniseerd met de zweeffase van het lopen, waarbij de 
voet van de grond wordt getild.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de voetheffers (tibialis anterior). De functie mi-
SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de impulsbreedte te bepalen, 
die geschikt is voor de spieren van de patiënt. 

ELEKTRODEN Elektroden die op de voetheffers zijn geplaatst, overeenkomstig de specifieke indicatie.

INTENSITEIT
Gebruik in dit geval een intensiteit die voldoende is om een graad van contractie te 
leveren die dorsaalflexie van de enkel geeft tijdens de zweeffase van het lopen.

 +TENS Nee.
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DROPFOOT (13 MIN, GETRIGGERD)

CONTRACTION

FREQUENTIE 50 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

0,5 s

DUUR VAN 
FASE

1,5 s

DUUR VAN 
DALEN

0,25 s
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CATEGORIE NEUROLOGISCHE REVALIDATIE

PROGRAMMA SPASTICITEIT

WANNEER?

Spastische hypertonie ontwikkelt door verschillende types van centraalneurologische 
aandoeningen. Aangezien het niet langer onder de controle is van de hogere 
zenuwcentra, wordt de myotatische reflex hyperactief en ontwikkelt zich voornamelijk 
een hypertensie op de antizwaartekrachtspieren. Na verloop van tijd kan spasticiteit 
leiden tot spiercontracturen en een verminderd bewegingsbereik.

WAAROM?
Voor het verminderen van de spasticiteit door het blokkeren van de motorneuronen 
van de spastische spier via wederzijdse inhibitiereflex. 

HOE?

Stimulatie van de antagonistische spier naar de spastische spier door wederzijdse 
inhibitiereflex. Dit programma heeft een zeer geleidelijke spanningssnelheid en gebruikt 
geen lage frequenties om het activeren van de myotatische reflex (monosynaptische 
strekreflex) van de spastische spier te voorkomen.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen, die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Plaats de elektroden op de antagonistische spier van de spastische spier in 
overeenstemming met de instructies.

INTENSITEIT
Gebruik de benodigde energie om een contractie op te wekken die in staat is beweging 
te veroorzaken over het volledige bereik. U moet er altijd zorgen dat de stimulatie niet 
reikt tot de spastische spier.

 +TENS

Ja.
- Minstens 1 kanaal met spierarbeid opgelegd door het programma Spasticiteit.
- Maximum 3 kanalen met het TENS-programma.
• Elektroden geplaatst op het pijnlijk gebied.
• Voldoende stimulatie-energie om een duidelijk tintelend gevoel teweeg te brengen.

Zodra de +TENS-combinatie is geactiveerd, verschijnt het bericht “TENS” op het scherm 
met betrekking tot het kanaal of kanalen waar de behandeling actief is. Daarnaast zijn 
de mi-functies – los van de mi-SCAN – ook niet meer toegankelijk.

Houd u aan de juiste volgorde voor het inschakelen van de modules. De volgorde van 
het inschakelen komt overeen met de nummering van de kanalen.
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SPASTICITEIT (21 MIN, GETRIGGERD)

SAMENTREKKING RUST

FREQUENTIE 35 Hz 0 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

4,5 s 0 s

DUUR VAN FASE 5 s 5 s

DUUR VAN DALEN 3 s 0 s
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CATEGORIE NEUROLOGISCHE REVALIDATIE

PROGRAMMA DE HEMIEPLEGIESCHOUDER

WANNEER?

Het gebrek aan sustentaculum in de humerale kop, gecombineerd met spasticiteit van 
de pectoralis major, kan vaak een oorzaak zijn van een subluxatie van de schouder 
bij hemiplegiepatiënten. Dit is altijd pijnlijk en ontwikkelt zich vaak bij een complex 
regionaal pijnsyndroom.

WAAROM?
Voor het verminderen van de schouderpijn of om subluxaties van de schouder te 
voorkomen.

HOE?

Stimulatie van de m. deltoideus en de supraspinatus vereenvoudigt het verminderen 
van spasticiteit in de pectoralis major door wederzijdse inhibitiereflex. Dit programma 
heeft zeer geleidelijke spanningssnelheid en gebruikt geen lage frequenties om het 
strekken van de myotatische reflex (monosynaptische strekreflex) van de spastische 
spier te voorkomen.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN Elektroden geplaatst volgens de specifieke indicatie.

INTENSITEIT

Gebruik de benodigde energie om krachtige contracties van de m. deltoideus en de 
supraspinatus te verkrijgen voor een elevatie van de humeruskop, terwijl u ervoor 
zorgt dat deze elektrisch geïnduceerde activiteit niet reikt naar de spieren. die 
verantwoordelijk zijn voor het afdalen en adductie van de schouder. 

 +TENS

Ja, geforceerd.
- 2 kanalen met spierarbeid opgelegd door het programma Hemiplegieschouder.
- 2 kanalen met het TENS-programma.
• Elektroden geplaatst op het pijnlijk gebied.
• Voldoende stimulatie-energie om een duidelijk tintelend gevoel teweeg te brengen.

Zodra de +TENS-combinatie is geactiveerd, verschijnt het bericht “TENS” op het scherm 
met betrekking tot het kanaal of kanalen waar de behandeling actief is. Daarnaast zijn 
d mi-functies – los van de mi-SCAN – ook niet meer toegankelijk.

Houd u aan de juiste volgorde voor het inschakelen van de modules. De volgorde van 
het inschakelen komt overeen met de nummering van de kanalen.
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SCHOUDER SUBLUXATIE (25 MIN)

SAMENTREKKING RUST

FREQUENTIE 40 Hz 0 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

3 s 0 s

DUUR VAN FASE 8 s 8 s

DUUR VAN DALEN 1,5 s 0 s
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CATEGORIE NEUROLOGISCHE REVALIDATIE

PROGRAMMA LANGZAME START NEUROLOGISCHE REVALIDATIE

WANNEER?

Elektrostimulatie is een uitstekende aanvulling voor de traditionele kine- / fysiotherapie 
voor veel centraalneurologische aandoeningen, zoals hemiplegie. De behandeling moet 
worden gebruikt in combinatie met passieve mobilisatie, maar moet bij voorkeur ook 
worden gecombineerd met actieve beweging, zodra het herstel van de patiënt het 
toestaat.

WAAROM? Voor het vergemakkelijken van de motorische controle en het opnieuw motorisch leren.

HOE?
Het programma heeft een zeer geleidelijke spanningssnelheid, gevolgd door een lange 
periode van rust. Mobilisatie moet worden gesynchroniseerd met de door de stimulatie 
geïnduceerde contractie.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Elektroden worden geplaatst afhankelijk van de spier die moet worden gestimuleerd in 
overeenstemming met de instructies.

INTENSITEIT

De maximale verdraagbare stimulatie-energie die een van de belangrijkste factoren is bij 
het bepalen van de doeltreffendheid van de behandeling. Hoe hoger de stimulatie-energie, 
hoe hoger het aantal spiervezels (motorunits) dat wordt gebruikt. Verhoog progressief het 
niveau van energie in de loop van een behandelingssessie.

 +TENS

Ja.
- Minstens 1 kanaal met spierarbeid opgelegd door het programma Neurologische 

revalidatie.
- Maximum 3 kanalen met het TENS-programma.
• Elektroden geplaatst op het pijnlijk gebied.
• Voldoende stimulatie-energie om een duidelijk tintelend gevoel teweeg te brengen.

Zodra de +TENS-combinatie is geactiveerd, verschijnt het bericht “TENS” op het scherm 
met betrekking tot het kanaal of kanalen waar de behandeling actief is. Daarnaast zijn 
de mi-functies – los van de mi-SCAN – ook niet meer toegankelijk.

Houd u aan de juiste volgorde voor het inschakelen van de modules. De volgorde van 
het inschakelen komt overeen met de nummering van de kanalen.
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ZENUWSTIMULERING, NIVEAU 1 (20 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 6 Hz 35 Hz - 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 4 s - 1,5 s

DUUR VAN FASE 2 min 5 s 15 s 3 min

DUUR VAN DALEN 2 s 2 s - 3 s

ZENUWSTIMULERING, NIVEAU 2 (20 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 6 Hz 45 Hz - 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 4 s - 1,5 s

DUUR VAN FASE 2 min 5 s 15 s 3 min

DUUR VAN DALEN 2 s 2 s - 3 s
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13.2.5  PIJN BESTRIJDING II

CATEGORIE PIJNBESTRIJDING II

PROGRAMMA TENS 80Hz

WANNEER?

Gate control wordt geactiveerd tijdens de TENS-stimulatie en is bijzonder doeltreffend 
bij de bestrijding van gelokaliseerde pijn die niet afkomstig is van de spier. Dit is vooral 
doeltreffend voor het bestrijden van neuropathische pijn en ontstekingspijnen. De 
sessies kunnen volgens voorkeur en zonder beperking worden herhaald, afhankelijk van 
de intensiteit van de pijn.

WAAROM?

Zonder neveneffecten zorgt TENS Gate control voor een doeltreffende pijnbestrijding 
en een verbetering van het comfortniveau van de patiënt. Door de verdovingsperiode 
die het gevolg is van de stimulatie, kan de vicieuze, zichzelf voedende pijncyclus worden 
verbroken.

HOE?

Het principe bestaat eruit hoge niveaus van gevoeligheidsimpulsen te veroorzaken om 
de toevoer van pijnimpulsen te beperken wanneer ze terugkeren naar de achterhoorn 
van het ruggenmerg.
Los van de frequentie van 80 Hz, probeert dit programma specifieke andere 
zenuwvezels (druk, trilling) te stimuleren, naast de stimulatie van de Aβ-vezels (tastzin).

IMPULS-
BREEDTE

De impulsbreedte voor het programma is 180 μs.

ELEKTRODEN
De elektroden worden doorgaans zo geplaatst, dat ze het pijnlijk gebied dekken of 
omringen.

INTENSITEIT
De intensiteit moet geleidelijk worden verhoogd tot de patiënt een uitgesproken 
tintelend gevoel krijgt dat echter niet pijnlijk is.

 +TENS Nee.

TENS

FREQUENTIE NIVEAU IMPULSDUUR BEHANDELTIJD

80 Hz 180 μs - 30 min
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CATEGORIE PIJNBESTRIJDING II

PROGRAMMA KNIE PIJN

WANNEER?
Voor bestrijding van de pijn in het kniegewricht, ongeacht de oorzaak (gonarthrose, 
reumatoïde polyartritis, chondromalacia, enz.)

WAAROM? Voor de pijnbestrijding.

HOE?
Met het Gate control-principe. Dit principe bestaat eruit hoge niveaus van 
gevoeligheidsimpulsen te veroorzaken om de toevoer van pijnimpulsen te beperken 
wanneer ze terugkeren naar de achterhoorn van het ruggenmerg.

IMPULS-
BREEDTE

Met dit programma verandert de impulsbreedte voortdurend. Dit voorkomt gewenning 
door gebruik van een stimulatiesysteem dat door sommige patiënten als aangenamer 
wordt ervaren.

ELEKTRODEN
Afhankelijk van de pijn, verwekken grote elektroden die rond de patella zijn geplaatst, 
een belangrijk pijnstillend effect op alle kniepijn.

INTENSITEIT
De intensiteit moet geleidelijk worden verhoogd tot de patiënt een uitgesproken 
tintelend gevoel krijgt dat echter niet pijnlijk is.

 +TENS Nee.

KNIE PIJN

FREQUENTIE IMPULSDUUR MODULATIETIJD BEHANDELTIJD

80 Hz 75-180 μs 2 s 30 min
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CATEGORIE PIJNBESTRIJDING II

PROGRAMMA NEKSPIERPIJN

WANNEER?
Net als bij elke vorm van spierpijn, kan de pijn in de nekspier het best worden bestreden 
door endorphinestimulatie. Als er echter acute pijn is in een ontstekingsgebied, kan het 
aanbevolen zijn TENS-stimulatie te gebruiken voor de eerste sessies.

WAAROM? Voor de pijnbestrijding.

HOE?
Met het Gate control-principe. Dit principe bestaat eruit hoge niveaus van 
gevoeligheidsimpulsen te veroorzaken om de toevoer van pijnimpulsen te beperken 
wanneer ze terugkeren naar de achterhoorn van het ruggenmerg.

IMPULS-
BREEDTE

Met dit programma verandert de impulsbreedte voortdurend. Dit voorkomt gewenning 
door gebruik van een stimulatiesysteem dat door sommige patiënten als aangenamer 
wordt ervaren.

ELEKTRODEN
De elektroden moeten op het pijnlijk gebied worden geplaatst, bij voorkeur op de 
gevoeligheidspunten.

INTENSITEIT
De intensiteit moet geleidelijk worden verhoogd tot de patiënt een uitgesproken 
tintelend gevoel krijgt dat echter niet pijnlijk is.

 +TENS Nee.

NEKPIJN

FREQUENTIE IMPULSDUUR MODULATIETIJD BEHANDELTIJD

60 Hz 80-200 μs 3 s 30 min
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CATEGORIE PIJNBESTRIJDING II

PROGRAMMA SCHOUDER PIJN

WANNEER?
Voor de bestrijding van schouderpijn na een mechanisch conflict, een 
ontstekingsaandoening, schouderchirurgie of inflammatoire tendinopathie.

WAAROM? Voor de pijnbestrijding.

HOE?
Met het Gate control-principe. Dit principe bestaat eruit hoge niveaus van 
gevoeligheidsimpulsen te veroorzaken om de toevoer van pijnimpulsen te beperken 
wanneer ze terugkeren naar de achterhoorn van het ruggenmerg.

IMPULS-
BREEDTE

Met dit programma verandert de impulsbreedte voortdurend. Dit voorkomt gewenning 
door gebruik van een stimulatiesysteem dat door sommige patiënten als aangenamer 
wordt ervaren.

ELEKTRODEN
De elektroden moeten op de pijnlocaties worden geplaatst. Vier grote elektroden rond 
het gewricht zorgen voor een sterk pijnstillend effect op alle schouderpijn.

INTENSITEIT
De intensiteit moet geleidelijk worden verhoogd tot de patiënt een uitgesproken 
tintelend gevoel krijgt dat echter niet pijnlijk is.

 +TENS Nee.

SCHOUDER PIJN

FREQUENTIE IMPULSDUUR MODULATIETIJD BEHANDELTIJD

80 Hz 75-180 μs 3 s 30 min
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CATEGORIE PIJNBESTRIJDING II

PROGRAMMA FRACTUUR PIJN

WANNEER?

Naast andere pijnstillende behandelingen tijdens de eerste dagen na een eenvoudige 
immobilisatie of osteosynthetische chirurgie op een fractuur. Verlengd gebruik voor 
ribfracturen waar geen strikte immobilisatie mogelijk is, wat leidt tot ernstige pijn 
gedurende meerdere weken.

WAAROM? Voor de pijnbestrijding.

HOE?
Met het Gate control-principe. Dit principe bestaat eruit hoge niveaus van 
gevoeligheidsimpulsen te veroorzaken om de toevoer van pijnimpulsen te beperken 
wanneer ze terugkeren naar de achterhoorn van het ruggenmerg.

IMPULS-
BREEDTE

De impulsbreedte voor het programma is 170 μs.

ELEKTRODEN

Afhankelijk van de beperkingsmiddelen en/of de grootte van het gebruikte verband, kan 
de toegang tot het pijnlijke gebied lastig zijn. Het is belangrijk het pijnlijke gebied zoveel 
mogelijk te omringen. Een andere mogelijke strategie is het direct stimuleren van de 
grote zenuwbaan boven het pijnpunt.

INTENSITEIT

De intensiteit moet geleidelijk worden verhoogd tot de patiënt een uitgesproken 
tintelend gevoel krijgt dat echter niet pijnlijk is. Als de zenuwbanen zijn gestimuleerd, 
zou de stimulatie het tintelende gevoel moeten veroorzaken dat naar het pijnlijke 
gebied moet worden uitgestraald.

 +TENS Nee.

FRACTUUR PIJN

FREQUENTIE IMPULSDUUR MODULATIETIJD BEHANDELTIJD

70 Hz 170 μs 2 s 30 min
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CATEGORIE PIJNBESTRIJDING II

PROGRAMMA NEKPIJN 

WANNEER?
Nekpijn is meestal het gevolg van chronische contracturen van de levator scapulae-
spier en/of de bovenste nekspier en is bijvoorbeeld het gevolg van een niet-
ergonomische werkhouding.

WAAROM? Voor pijnbestrijding en ontspanning van spiercontracturen.

HOE?
Endorphinestimulatie helpt de pijbestrijding door de productie van endogene opioïde 
stoffen te verhogen. Het verwante vasculaire effect leidt tot een doeltreffende drainage 
van zure metabolieten en maakt de eliminatie van musculaire acidose.

IMPULS-
BREEDTE

Endorphinestimulatie richt zich in de eerste plaats op de gevoelige Aδ-zenuwvezels 
die het beste worden gestimuleerd met een grotere impuls van 200µs. Het vasculaire 
effect is echter onderliggend aan de co-activering van de motoreenheden, die een 
iets hogere chronaxie hebben die aan het begin van de sessie wordt gemeten met de 
functie mi-SCAN die standaard is geactiveerd.

ELEKTRODEN Elektroden geplaatst volgens de specifieke indicatie.

INTENSITEIT

Een essentiële factor in de doeltreffendheid van elektrotherapie is de mogelijkheid om 
zichtbare spierschokken te veroorzaken. De functie mi-RANGE (standaard geactiveerd) 
kan worden gebruikt om het minimale energieniveau te bepalen dat nodig is om de 
juiste spierreactie op te wekken.

 +TENS

Ja.
- Minstens 1 kanaal met spierarbeid opgelegd door het programma Nekpijn.
- Maximum 3 kanalen met het TENS-programma.
• Elektroden geplaatst op het pijnlijk gebied.
• Voldoende stimulatie-energie om een duidelijk tintelend gevoel teweeg te brengen.

Zodra de +TENS-combinatie is geactiveerd, verschijnt het bericht “TENS” op het scherm 
met betrekking tot het kanaal of kanalen waar de behandeling actief is. De mi-functies 
– los van de mi-SCAN and mi-RANGE – zijn ook niet meer toegankelijk.

Houd u aan de juiste volgorde voor het inschakelen van de modules, de volgorde van 
het inschakelen die overeenkomt met de nummering van de kanalen

NEKPIJN LAAG FREQ.

FREQUENTIE IMPULSDUUR BEHANDELTIJD

5 Hz 250 μs 20 min
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CATEGORIE PIJNBESTRIJDING II

PROGRAMMA HOGE RUGPIJN

WANNEER?
Hoge rugpijn is meestal het gevolg van chronische contracturen van de paravertebrale 
rugspieren (erector spinae) en is bijvoorbeeld te wijten aan spinata osteoarthritis of 
houdingen waarbij de m. spinata lange perioden gespannen blijven.

WAAROM? Voor pijnbestrijding en ontspanning van spiercontracturen.

HOE?
Endorphinestimulatie helpt de pijbestrijding door de productie van endogene opioïde 
stoffen te verhogen. Het verwante vasculaire effect leidt tot een doeltreffende drainage 
van zure metabolieten en zorgt voor de eliminatie van musculaire acidose.

IMPULS-
BREEDTE

Endorphinestimulatie richt zich in de eerste plaats op de gevoelige Aδ-zenuwvezels 
die het beste worden gestimuleerd met een grotere impuls van 200µs. Het vasculaire 
effect is echter onderliggend aan de co-activering van de motor units, die een iets 
hogere chronaxie hebben. Dit wordt aan het begin van de sessie gemeten met de 
functie mi-SCAN, die standaard geactiveerd is.

ELEKTRODEN Elektroden geplaatst volgens de specifieke indicatie.

INTENSITEIT

Een essentiële factor in de therapeutische efficiëntie is het opwekken van een zichtbare 
spierschok waardoor in bepaalde gevallen een hogere stimulatie-energie moet worden 
gebruikt. De functie mi-RANGE (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om het 
minimale energieniveau te bepalen dat nodig is om de juiste spierreactie op te wekken.

 +TENS

Ja.
- Minstens 1 kanaal met spierarbeid opgelegd door het programma Hoge rugpijn.
- Maximum 3 kanalen met het TENS-programma.
• Elektroden geplaatst op het pijnlijk gebied.
• Voldoende stimulatie-energie om een duidelijk tintelend gevoel teweeg te brengen.

Zodra de +TENS-combinatie is geactiveerd, verschijnt het bericht “TENS” op het scherm 
met betrekking tot het kanaal of kanalen waar de behandeling actief is. Daarnaast zijn 
de mi-functies – los van de mi-SCAN and mi-RANGE – niet meer toegankelijk.

Zorg ervoor dat u de juiste volgorde naleeft voor het inschakelen van de modules. De 
volgorde van het inschakelen komt overeen met de nummering van de kanalen.

HOGE RUGPIJN

FREQUENTIE IMPULSDUUR BEHANDELTIJD

5 Hz 250 μs 20 min
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CATEGORIE PIJNBESTRIJDING II

PROGRAMMA LAGE RUGPIJN

WANNEER?
Lage rugpijn is meestal het gevolg van chronische contracturen van de paravertebrale 
lumbale spieren. Dit kan worden veroorzaakt door een mechanisch conflict, vertebrale 
osteoarthritis, vernauwing van de schijfruimte, enz.

WAAROM? Voor pijnbestrijding en ontspanning van spiercontracturen.

HOE?

Endorphinestimulatie helpt de pijbestrijding door de productie van endogene opioïde 
stoffen te verhogen. Het verwante vasculaire effect leidt tot een doeltreffende drainage 
van zure metabolieten en zorgt voor de eliminatie van musculaire acidose. TENS Gate 
control, toegepast door middel van het derde kanaal, verbetert het comfort tijdens 
endorphinestimulatie.

IMPULS-
BREEDTE

Stimulatie met endorphine is in de eerste plaats gericht op de gevoelige δ zenuwvezels 
die het best worden gestimuleerd met een impulsbreedte van 200µs. Het vasculaire 
effect is echter onderliggend aan de co-activering van de motor units, die een iets hogere 
chronaxie hebben. Dit wordt aan het begin van de sessie gemeten met de functie mi-
SCAN, die standaard geactiveerd is. Kanalen 3 en 4 bieden Gate control-stimulatie en 
gebruiken een grotere impuls die is aangepast aan de chronaxie van de Aβ-vezels.

ELEKTRODEN
Elektroden geplaatst volgens de specifieke indicatie. Het combineren van 2 
stimulatiestromen (endorphine en TENS Gate control) vereist uw aandacht om de 
modules in de juiste volgorde in te schakelen.

INTENSITEIT

De intensiteit moet eerst worden ingesteld op kanalen 3 en 4, die het TENS-programma 
leveren volgens de gebruikelijke TENS-regels (tintelen). Dit wordt geleidelijk verhoogd 
op kanalen 1 of 2 tot er zichtbare of voelbare spierschokken worden opgewekt. De 
functie mi-RANGE (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om het minimale 
energieniveau te bepalen dat nodig is om de juiste spierreactie op te wekken.

 +TENS

Ja, geforceerd.
- Minstens 2 kanalen met spierarbeid opgelegd door het programma Lage rugpijn.
- 2 kanalen met het TENS-programma.
• Elektroden geplaatst op het pijnlijk gebied.
• Voldoende stimulatie-energie om een duidelijk tintelend gevoel teweeg te brengen.

Zodra de +TENS-combinatie is geactiveerd, verschijnt het bericht “TENS” op het scherm 
met betrekking tot het kanaal of kanalen waar de behandeling actief is. Daarnaast zijn 
de mi-functies – los van de mi-SCAN and mi-RANGE –niet meer toegankelijk.

Houd u aan de juiste volgorde voor het inschakelen van de modules. De volgorde van 
het inschakelen komt overeen met de nummering van de kanalen.
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LAGE RUGPIJN

FREQUENTIE IMPULSDUUR BEHANDELTIJD

5 Hz 250 μs 20 min
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CATEGORIE PIJNBESTRIJDING II

PROGRAMMA LUMBAGO/ISCHIALGIE

WANNEER?

Patiënten met lumbo-ischialgie hebben een lumbale pijn die meestal het gevolg is 
van chronische contracturen van de paravertebrale lumbale spieren. Bovendien leidt 
het probleem ter hoogte van de uittreding van de zenuwwortels tot een min of meer 
uitgebreide pijnlijke uitstraling langs het traject van de n. ischiadicus en in bepaalde 
gevallen van een van zijn takken (n. tibialis en n. peroneus communis).

WAAROM?
Voor pijnbestrijding en ontspanning van spiercontracturen in het lumbale gebied en om 
de neurogene ischiatische pijn te bestrijden.

HOE?
Het vrijkomen van endorfine en de eliminatie van zuurrijke toxines zorgen voor een 
doeltreffende behandeling van de lumbale pijn. Het effect van TENS Gate control werkt 
meer specifiek op de neuralgie van de n. ischiadicus.

IMPULS-
BREEDTE

Stimulatie met endorphine is in de eerste plaats gericht op de gevoelige δ zenuwvezels 
die het best worden gestimuleerd met een impulsbreedte van 200µs. Het vasculaire effect 
is echter onderliggend aan de co-activering van de motoreen units, die een iets hogere 
chronaxie hebben. Dit wordt aan het begin van de sessie gemeten met de functie mi-
SCAN, die standaard geactiveerd is. Kanalen 2, 3 en 4 bieden Gate control-stimulatie en 
gebruiken een grotere impuls die is aangepast aan de chronaxie van de Aβ-vezels.

ELEKTRODEN
Elektroden geplaatst volgens de specifieke indicatie. Het combineren van 2 
stimulatiestromen (endorphine en TENS Gate control) vereist uw aandacht om de 
modules in de juiste volgorde in te schakelen.

INTENSITEIT

De intensiteit moet eerst worden ingesteld op kanalen 2, 3 en 4, die het TENS-
programma leveren volgens de gebruikelijke TENS-regels (tintelen). Dit wordt 
geleidelijk verhoogd op kanaal 1 tot er zichtbare of voelbare spierschokken worden 
opgewekt. De functie mi-RANGE (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om het 
minimale energieniveau te bepalen dat nodig is om de juiste spierreactie op te wekken.

 +TENS

Ja, geforceerd.
- Minstens 1 kanaal met spierarbeid opgelegd door het programma Lumbo-ischialgie.
- 3 kanalen met het TENS-programma.
• Elektroden geplaatst op het pijnlijk gebied.
• Voldoende stimulatie-energie om een duidelijk tintelend gevoel teweeg te brengen.

Zodra de +TENS-combinatie is geactiveerd, verschijnt het bericht “TENS” op het scherm 
met betrekking tot het kanaal of kanalen waar de behandeling actief is. Daarnaast zijn 
de mi-functies – los van de mi-SCAN and mi-RANGE –ook niet meer toegankelijk.

Houd u aan de juiste volgorde voor het inschakelen van de modules. De volgorde van 
het inschakelen komt overeen met de nummering van de kanalen.
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LUMBAGO/ISCHIALGIE

FREQUENTIE IMPULSDUUR BEHANDELTIJD

5 Hz 250 μs 20 min
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CATEGORIE PIJNBESTRIJDING II

PROGRAMMA LUMBAGO

WANNEER?
Dit type behandeling is aanbewezen voor pijnbestrijding na acute spiercontracturen in 
de lage rugstreek. Dit zal ook de spanning in de samengetrokken spieren verminderen 
om handmatige behandelingstechnieken te vergemakkelijken.

WAAROM? Voor vermindering van spierspanning en het produceren van een ontspannend effect.

HOE?
Sterk individueel aangepaste spierschokken, die worden opgewekt door een zeer lage 
frequentie (1 Hz), heeft een ontspannend effect.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de spieren in het 
lumbale gebied. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om 
de impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN

Een kleine elektrode die bij voorkeur wordt aangesloten op de positieve pool van 
de module (pod met een verlichte knop) wordt op het meest pijnlijke gebied van 
de paravertebrale spieren geplaatst. Dit gebied kan worden bepaald door middel 
van palpatie. De andere elektrode wordt geplaatst op dezelfde spieren, op 2 of 3 
vingerbreedten afstand van de eerste.

INTENSITEIT

Een essentiële factor in de therapeutische efficiëntie is het opwekken van een zichtbare 
spierschok, waardoor in bepaalde gevallen een hogere stimulatie-energie moet worden 
gebruikt. De functie mi-RANGE (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om het 
minimale energieniveau te bepalen dat nodig is om de juiste spierreactie op te wekken.

 +TENS

Ja.
- Minstens 1 kanaal met spierarbeid opgelegd door het programma Lumbago.
- Maximum 3 kanalen met het TENS-programma.
• Elektroden geplaatst op het pijnlijk gebied.
• Voldoende stimulatie-energie om een duidelijk tintelend gevoel teweeg te brengen.

Zodra de +TENS-combinatie is geactiveerd, verschijnt het bericht “TENS” op het scherm 
met betrekking tot het kanaal of kanalen waar de behandeling actief is. Daarnaast zijn 
de mi-functies – los van de mi-SCAN and mi-RANGE – ook niet meer toegankelijk.

Houd u aan de juiste volgorde voor het inschakelen van de modules. De volgorde van 
het inschakelen komt overeen met de nummering van de kanalen.
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LUMBAGO

FREQUENTIE IMPULSDUUR BEHANDELTIJD

1 Hz 250 μs 20 min
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CATEGORIE PIJNBESTRIJDING II

PROGRAMMA EPICONDYLITIS

WANNEER?

Epicondylitis wordt gekenmerkt door acute pijn op het inbrengpunt van de strekspieren 
voor de pols en vingers op de laterale epicondylus. Het programma Epicondylitis 
wordt gebruikt tijdens de acute en inflammatoire fase van de klacht. Het kan ook 
worden gebruikt voor gelokaliseerde pijn op de mediale epicondylus, die ontstaat door 
functioneel overwerk van de flexoren (epicondylitis of mediale epicondylitis).

WAAROM? Voor pijnbestrijding tijdens de acute en inflammatoire fase van de klacht.

HOE?

Met het Gate control-principe. Dit principe bestaat eruit hoge niveaus van 
tastzinimpulsen te veroorzaken om de toevoer van pijnimpulsen te beperken wanneer 
ze terugkeren naar de achterhoorn van het ruggenmerg. Voor dit programma, wordt 
de frequentie gemoduleerd 
(50-150 Hz) om gewenning te voorkomen.

IMPULS-
BREEDTE

Dit programma gebruikt impulsen van zeer korte duur (50 µs) die geschikt zijn voor het 
hogere niveau van prikkelbaarheid van de gevoelige Aβ-vezels.

ELEKTRODEN
Door de geringe omvang van het pijnlijk gebied, zijn 2 kleine elektroden meestal 
voldoende om het volledige gewenste gebied te dekken.

INTENSITEIT

De intensiteit moet geleidelijk worden verhoogd tot de patiënt een uitgesproken 
tintelend gevoel krijgt dat echter niet pijnlijk is. De functie mi-TENS voorkomt elk type 
spiercontractie. Als de sensor een spierreactie detecteert, vermindert de stimulator 
automatisch de stimulatie-energie om de spierreactie te stoppen.

 +TENS Nee.

EPICONDYLITIS

FREQUENTIE IMPULSDUUR MODULATIETIJD BEHANDELTIJD

50-150 Hz 50 μs 2 s 20 min
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CATEGORIE PIJNBESTRIJDING II

PROGRAMMA TORTICOLLIS

WANNEER?
Dit type behandeling is aanbewezen voor pijnbestrijding na acute spiercontracturen in 
de nekstreek. Dit zal ook de spanning in de samengetrokken spieren verminderen om 
handmatige behandelingstechnieken te vergemakkelijken.

WAAROM? Voor vermindering van spierspanning en het produceren van een ontspannend effect.

HOE?
Sterk individueel aangepaste spierschokken die worden opgewekt door een zeer lage 
frequentie (1 Hz) heeft een ontspannend effect.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de spieren in de 
nekstreek. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN

Een kleine elektrode die bij voorkeur wordt aangesloten op de positieve pool van de 
module (pod met een verlichte knop) wordt op het meest pijnlijke gebied. Dit kan 
worden opgespoord door middel van palpatie. Een tweede elektrode wordt op de 
paravertebrale nekspieren geplaatst.

INTENSITEIT

Een essentiële factor in de therapeutische efficiëntie is het opwekken van een zichtbare 
spierschok waardoor in bepaalde gevallen een hogere stimulatie-energie moet worden 
gebruikt. De functie mi-RANGE (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om het 
minimale energieniveau te bepalen dat nodig is om de juiste spierreactie op te wekken.

 +TENS

Ja.
- Minstens 1 kanaal met spierarbeid opgelegd door het programma Torticollis.
- Maximum 3 kanalen met het TENS-programma.
• Elektroden geplaatst op het pijnlijk gebied.
• Voldoende stimulatie-energie om een duidelijk tintelend gevoel teweeg te brengen.

Zodra de +TENS-combinatie is geactiveerd, verschijnt het bericht “TENS” op het scherm 
met betrekking tot het kanaal of kanalen waar de behandeling actief is. De mi-functies 
– los van de mi-SCAN and mi-RANGE – zijn ook niet meer toegankelijk.

Houd u aan de juiste volgorde voor het inschakelen van de modules, de volgorde van 
het inschakelen die overeenkomt met de nummering van de kanalen.

TORTICOLLIS

FREQUENTIE IMPULSDUUR BEHANDELTIJD

1 Hz 250 μs 20 min
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CATEGORIE PIJNBESTRIJDING II

PROGRAMMA ARTHRALGIE

WANNEER?
Verschillende factoren, zoals obesitas, leeftijd trauma, slechte houding, enz. zijn 
schadelijk voor de gewrichten. Deze schadelijke factoren kunnen de gewrichten 
verslechteren en ontstekingen of pijn veroorzaken.

WAAROM? Voor de bestrijding van acute en chronische gewrichtspijn.

HOE?

Het principe bestaat erin een aanzienlijke hoeveelheid influx van de tastzin te 
veroorzaken om de instroom van pijnimpulsen op het niveau van hun terugkeer in 
de achterhoorn van het ruggenmerg, te beperken. Voor dit programma, wordt de 
frequentie gemoduleerd (50-150 Hz) om gewenning te voorkomen.

IMPULS-
BREEDTE

Dit programma gebruikt impulsen van zeer korte duur (50 µs) die geschikt zijn voor het 
hogere niveau van prikkelbaarheid van de gevoelige Aβ-vezels.

ELEKTRODEN
De elektroden worden doorgaans zo geplaatst, dat ze het pijnlijk gebied dekken of 
omringen.

INTENSITEIT

De intensiteit moet geleidelijk worden verhoogd tot de patiënt een uitgesproken 
tintelend gevoel krijgt dat echter niet pijnlijk is. De functie mi-TENS voorkomt elk type 
spiercontractie. Als de sensor een spierreactie detecteert, vermindert de stimulator 
automatisch de stimulatie-energie om de spierreactie te stoppen.

 +TENS Nee.

ARTHRALGIE

FREQUENTIE IMPULSDUUR MODULATIETIJD BEHANDELTIJD

50-150 Hz 50 μs 2 s 20 min
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CATEGORIE VOORBEREIDING II

PROGRAMMA POTENTIATIE

WANNEER?
Voor een optimale voorbereiding van de spieren, vlak voor een wedstrijd. De sessie 
moet 10 minuten voor de start worden uitgevoerd.

WAAROM?
Om de contractiesnelheid te verhogen en de kracht te vermeerderen. Vermindert de 
zenuwcontrole om een bepaald niveau van oefening te bereiken of te behouden.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Elektroden worden geplaatst afhankelijk van de spier die moet worden gestimuleerd in 
overeenstemming met de instructies.

INTENSITEIT
De maximale verdraagbare stimulatie-energie, die een van de belangrijkste factoren is 
bij het bepalen van de doeltreffendheid van de behandeling. Hoe hoger de stimulatie-
energie, hoe hoger het aantal spiervezels (motorunits ) dat wordt gebruikt.

 +TENS Nee.

POTENTIATIE (3 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 1 Hz 7 pieken* 1 Hz 1 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 0 s 0 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 30 s 7 s 10 s 20 s

DUUR VAN DALEN 2 s 0 s 0 s 3 s

* Samentrekkingspiek Hz: 1) 2-10 2) 2-15 3) 2-20 4) 2-25 5) 2-35 6) 2-45 7) 2-55 8) 2-65 9) 2-75

13 .2 .6 VOORBEREIDING II
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CATEGORIE VOORBEREIDING II

PROGRAMMA UITHOUDINGSVERMOGEN

WANNEER?
Voor atleten die hun prestaties willen verbeteren tijdens lange oefenwedstrijden/
sportdisciplines.

WAAROM?
Voor het verbeteren van de oxidatieve capaciteit van de gestimuleerde spieren en als 
hulp bij het ontwikkelen van de aërobe prestaties van de atleet.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Elektroden worden geplaatst afhankelijk van de spier die moet worden gestimuleerd in 
overeenstemming met de instructies.

INTENSITEIT
De maximale verdraagbare stimulatie-energie, die een van de belangrijkste factoren is 
bij het bepalen van de doeltreffendheid van de behandeling. Hoe hoger de stimulatie-
energie, hoe hoger het aantal spiervezels (motorunits ) dat wordt gebruikt.

 +TENS Nee.



1 3 .  B e sc  h i k b a r e  t h e r a p i e  p r o g r a mm  a ' s

193 NLWIRELESS PROFESSIONAL

UITHOUDINGSVERMOGEN, NIVEAU 2 (55 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 5 Hz 12 Hz 3 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 0,5 s 0 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 5 min 8 s 2 s 10 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,5 s 0 s 3 s

UITHOUDINGSVERMOGEN, NIVEAU 3 (55 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 5 Hz 14 Hz 3 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 0,5 s 0 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 5 min 8 s 2 s 10 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,5 s 0 s 3 s

UITHOUDINGSVERMOGEN, NIVEAU 1 (55 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 5 Hz 10 Hz 3 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 0,5 s 0 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 5 min 8 s 2 s 10 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,5 s 0 s 3 s
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CATEGORIE VOORBEREIDING II

PROGRAMMA EXPLOSIEVE KRACHT

WANNEER?
Voor atleten die een discipline uitoefenen waar explosieve kracht een belangrijke 
prestatiefactor is. Om de maximumcapaciteit te verhogen voor directe kracht.

WAAROM?
Voor het verhogen van de snelheid waarbij de maximumkracht wordt bereikt en om de 
doeltreffendheid van explosieve acties, zoals springen, sprinten, enz. te verbeteren.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Elektroden worden geplaatst afhankelijk van de spier die moet worden gestimuleerd in 
overeenstemming met de instructies.

INTENSITEIT
De maximale verdraagbare stimulatie-energie, die een van de belangrijkste factoren is 
bij het bepalen van de doeltreffendheid van de behandeling. Hoe hoger de stimulatie-
energie, hoe hoger het aantal spiervezels (motorunits ) dat wordt gebruikt.

 +TENS Nee.
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EXPLOSIEVE KRACHT, NIVEAU 2 (32 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 5 Hz 108 Hz 1 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 0,75 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 5 min 3 s 29 s 10 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,5 s 0,5 s 3 s

EXPLOSIEVE KRACHT, NIVEAU 3 (34 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 5 Hz 111 Hz 1 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 0,75 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 5 min 3 s 32 s 10 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,5 s 0,5 s 3 s

EXPLOSIEVE KRACHT, NIVEAU 1 (32 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 5 Hz 104 Hz 1 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 0,75 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 5 min 3 s 28 s 10 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,5 s 0,5 s 3 s
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CATEGORIE VOORBEREIDING II

PROGRAMMA PLYOMETRIE

WANNEER?
Voor het ontwikkelen van explosieve spierkracht door het uitoefenen van een belasting 
die gelijk is aan de belasting door vrijwillige plyometrie-oefeningen, terwijl de belasting 
op de gewrichten en pezen wordt verminderd.

WAAROM?
De contractiesnelheid en de capaciteit voor het uitvoeren van acties met een 
maximumsterkte (springen, schieten,enz.).

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Elektroden worden geplaatst afhankelijk van de spier die moet worden gestimuleerd in 
overeenstemming met de instructies.

INTENSITEIT
De maximale verdraagbare stimulatie-energie, die een van de belangrijkste factoren is 
bij het bepalen van de doeltreffendheid van de behandeling. Hoe hoger de stimulatie-
energie, hoe hoger het aantal spiervezels (motorunits ) dat wordt gebruikt.

 +TENS Nee.
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CATEGORIE VOORBEREIDING II

PROGRAMMA HYPERTROPHIE

WANNEER?
Voor liefhebbers van spiertraining en atlete,n die hun spiermassa willen vergroten. 
Mogelijkheid is om dit programma te combineren met vrijwillige training.

WAAROM? Het volume van gestimuleerde spieren vergroten en de spierweerstand verbeteren.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Elektroden worden geplaatst afhankelijk van de spier die moet worden gestimuleerd in 
overeenstemming met de instructies.

INTENSITEIT
De maximale verdraagbare stimulatie-energie, die een van de belangrijkste factoren is 
bij het bepalen van de doeltreffendheid van de behandeling. Hoe hoger de stimulatie-
energie, hoe hoger het aantal spiervezels (motorunits ) dat wordt gebruikt.

 +TENS Nee.
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HYPERTROPHIE, NIVEAU 2 (32 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 5 Hz 50 Hz 9 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 1,5 s 0 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 5 min 5 s 7 s 10 min

DUUR VAN DALEN 2 s 1 s 0 s 3 s

HYPERTROPHIE, NIVEAU 3 (33 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 5 Hz 55 Hz 10 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 1,5 s 0 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 5 min 6 s 6 s 10 min

DUUR VAN DALEN 2 s 1 s 0 s 3 s

HYPERTROPHIE, NIVEAU 1 (31 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 5 Hz 45 Hz 8 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 1,5 s 0 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 5 min 4 s 8 s 10 min

DUUR VAN DALEN 2 s 1 s 0 s 3 s
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CATEGORIE VOORBEREIDING II

PROGRAMMA SPIERTRAINING

WANNEER?
Voor personen die de algemene spierkwaliteit willen verbeteren in balans met een 
discreet effect op het grotere spiervolume.

WAAROM?
Om de spiertroficiteit te verbeteren en om de tonus en het volume van de spieren op 
een gebalanceerde manier te verhogen.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Elektroden worden geplaatst afhankelijk van de spier die moet worden gestimuleerd in 
overeenstemming met de instructies.

INTENSITEIT
De maximale verdraagbare stimulatie-energie, die een van de belangrijkste factoren is 
bij het bepalen van de doeltreffendheid van de behandeling. Hoe hoger de stimulatie-
energie, hoe hoger het aantal spiervezels (motorunits ) dat wordt gebruikt.

 +TENS Nee.
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SPIERTRAINING, NIVEAU 2 (25 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 6 Hz 45 Hz 4 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 2 min 6 s 9 s 3 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

SPIERTRAINING, NIVEAU 3 (26 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 6 Hz 50 Hz 4 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 2 min 7 s 8 s 3 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

SPIERTRAINING, NIVEAU 1 (23 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 6 Hz 40 Hz 4 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 2 min 5 s 10 s 3 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s
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CATEGORIE VOORBEREIDING II

PROGRAMMA LAGE RUG VERSTERKING

WANNEER?
De lage rugspieren spelen een belangrijke rol in de bescherming van het lumbale gebied. 
Sommige sportactiviteiten, zoals roeien, vereisen specifieke arbeid van de lage rugspieren.

WAAROM?
Verbetering van de actieve stabiliteit en contractiekwaliteiten van het lumbale gebied. 
Via dit programma kunnen deze spieren op een intense en geïsoleerde manier worden 
geoefend om de kracht van de lage rugspieren te behouden en te verbeteren.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de spieren in het 
lumbale gebied. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN Plaats de elektroden op de paravertebrale spieren van de lage rugstreek.

INTENSITEIT
De maximale verdraagbare stimulatie-energie, die een van de belangrijkste factoren is bij 
het bepalen van de doeltreffendheid van de behandeling. Hoe hoger de stimulatie-energie, 
hoe hoger het aantal spiervezels (motorunits ) dat wordt gebruikt.

 +TENS Nee.
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LAGE RUG VERSTERKING, NIVEAU 2 (35 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 5 Hz 45 Hz 4 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 5 min 6 s 9 s 10 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

LAGE RUG VERSTERKING, NIVEAU 3 (36 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 5 Hz 50 Hz 4 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 5 min 7 s 8 s 10 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

LAGE RUG VERSTERKING, NIVEAU 1 (33 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 5 Hz 40 Hz 4 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 5 min 5 s 10 s 10 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s
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CATEGORIE VOORBEREIDING II

PROGRAMMA CORE STABILITY

WANNEER?

De buikspieren en de spieren in de lage rugstreek zijn zeer belangrijk voor alle 
sportactiviteiten. Een goede neuromusculaire controle en stabilisatie van de 
zenuwbaan zijn van essentieel belang voor de optimale lumbale wervelkolom en om de 
effectieve overdracht van kracht in elke complexe beweging te garanderen.

WAAROM?
Vermeerdering van de houdingcontrole van de zenuwbaanspieren. Kan worden 
gecombineerd met of kan worden gebruikt als aanvulling op actieve dynamische 
oefeningen.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Plaats de elektroden op de paravertebrale spieren van de lage rugstreek en op de 
buikspieren.

INTENSITEIT
De maximale verdraagbare stimulatie-energie, die een van de belangrijkste factoren is 
bij het bepalen van de doeltreffendheid van de behandeling. Hoe hoger de stimulatie-
energie, hoe hoger het aantal spiervezels (motorunits ) dat wordt gebruikt.

 +TENS Nee.
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CORE STABILITY, NIVEAU 2 (35 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 5 Hz 45 Hz 4 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 5 min 6 s 9 s 10 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

CORE STABILITY, NIVEAU 3 (36 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 5 Hz 50 Hz 4 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 5 min 7 s 8 s 10 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

CORE STABILITY, NIVEAU 1 (33 MIN)

OPWARMEN SAMENTREKKING ACTIEVE RUST
LAATSTE 

RECUPERATIEFASE

FREQUENTIE 5 Hz 40 Hz 4 Hz 3 Hz

DUUR VAN 
STIJGEN

1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

DUUR VAN FASE 5 min 5 s 10 s 10 min

DUUR VAN DALEN 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s
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CATEGORIE VOORBEREIDING II

PROGRAMMA RECUPERATIE PLUS

WANNEER?
Voor het bevorderen van de recuperatie van de spier na een uitputtende oefening, die 
krampen heeft veroorzaakt of deze waarschijnlijk zal opwekken wanneer de activiteit 
wordt gestopt.

WAAROM?

Voor het verbeteren van de doorbloeding om toxines, die in de spieren zijn opgehoopt, 
te draineren. Voor het bestrijden en/of voorkomen van pijn. Voor het bevorderen van 
spierontspanning. Voor het versnellen van het herstel van de spierkwaliteiten na een 
training of wedstrijd.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN

De precisie in de plaatsing van de elektroden is minder belangrijk dan voor 
programma’s die gericht zijn op de ontwikkeling van de spierkwaliteit. De elektroden 
kunnen op een alternatieve manier worden geplaatst, waarbij het aantal benodigde 
elektroden wordt verminderd en meer spieren worden gestimuleerd tijdens een sessie.

INTENSITEIT

Een essentiële factor in de doeltreffendheid van elektrotherapie is de mogelijkheid om 
zichtbare spierschokken te veroorzaken. De functie mi-RANGE (standaard geactiveerd) 
kan worden gebruikt om het minimale energieniveau te bepalen dat nodig is om de 
juiste spierreactie op te wekken.

 +TENS Nee.

RECUPERATIE PLUS (25 MIN)

1E SEQUENTIE 2E SEQUENTIE 3E SEQUENTIE 4E SEQUENTIE

FREQUENTIE 2 Hz 4 Hz 6 Hz 5 Hz

TIJD 2 min 2 min 4 min 4 min

5E SEQUENTIE 6E SEQUENTIE 7E SEQUENTIE 8E SEQUENTIE

FREQUENTIE 4 Hz 3 Hz 2 Hz 1 Hz

TIJD 4 min 3 min 3 min 3 min
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CATEGORIE VOORBEREIDING II

PROGRAMMA TONISCHE MASSAGE

WANNEER?
Specifiek massageprogramma, dat enkele korte spiercontracties omvat. Dit programma 
kan de traditionele opwarming aanvullen of zelfs vervangen als de traditionele 
opwarming moeilijk te gebruiken is.

WAAROM? Activeert de bloedsomloop en heractiveert de contractiekenmerken van de spieren.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN
Elektroden worden geplaatst afhankelijk van de spier die moet worden gestimuleerd in 
overeenstemming met de instructies.

INTENSITEIT
Geleidelijke verhoging van de stimulatie-energie tot er een duidelijk zichtbare 
spierschok is. Tijdens de tetanische contractiefase moet u controleren of de 
energiestimulatie voldoende is om belangrijke spiercontracties op te leggen.

 +TENS Nee.

TONISCHE MASSAGE (29 MIN)

1E SEQUENTIE 2E SEQUENTIE 3E SEQUENTIE 4E SEQUENTIE

TRILLINGEN MET
FREQ. MODULATIE
1-8 HZ

 -  -

SAMENTREKKING /
ONTSPANNING

-
10 herhalingen


-

8 herhalingen


5E SEQUENTIE 6E SEQUENTIE 7E SEQUENTIE 8E SEQUENTIE

TRILLINGEN MET
FREQ. MODULATIE
1-8 HZ

-  - 

SAMENTREKKING /
ONTSPANNING

7 herhalingen


-

6 herhalingen


-
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CATEGORIE VOORBEREIDING II

PROGRAMMA ONTSPANNENDE MASSAGE

WANNEER?
Om een oncomfortabel of pijnlijk gevoel, dat voortvloeit uit een overdreven verhoging 
in de spiertonus, te elimineren.

WAAROM?

Om een verlaging in de spierspanning toe te staan. Om de toxines, die verantwoordelijk 
zijn voor de verhoging in de spiertonus te draineren. Het programma produceert een 
gevoel van welzijn  
en ontspanning.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN

De precisie in de plaatsing van de elektroden is minder belangrijk dan voor 
programma’s die gericht zijn op de ontwikkeling van de spierkwaliteit. De elektroden 
kunnen op een alternatieve manier worden geplaatst, waarbij het aantal benodigde 
elektroden wordt verminderd en meer spieren worden gestimuleerd tijdens een sessie.

INTENSITEIT

Een essentiële factor in de doeltreffendheid van elektrotherapie is de mogelijkheid om 
zichtbare spierschokken te veroorzaken. De functie mi-RANGE (standaard geactiveerd) 
kan worden gebruikt om het minimale energieniveau te bepalen dat nodig is om de 
juiste spierreactie op te wekken.

 +TENS Nee.

ONTSPANNENDE MASSAGE (21 MIN)

1E SEQUENTIE 2E SEQUENTIE 3E SEQUENTIE

FREQUENTIE 7 Hz 5 Hz 3 Hz

TIJD 7 min 7 min 7 min
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CATEGORIE VOORBEREIDING II

PROGRAMMA ANTI-STRESS MASSAGE

WANNEER?

Dit programma kan worden gebruikt voor de ontspanning en het welzijn na een fysieke 
activiteit of een veeleisende situatie. Dit biedt een zeer effectieve spierontspanning via een 
comfortabele stimulatie van de spieren die de bloedsomloop bevordert en helpt de spieren 
te ontspannen.

WAAROM? Vermeerdert de vascularisatie van de weefsels, vermindert de spierspanning.

IMPULS-
BREEDTE

Om de patiënt een optimaal comfort te bieden, gebruikt u de impulsbreedtes die 
overeenstemmen met de chronaxie van de motorische zenuwen van de te stimuleren 
spieren. De functie mi-SCAN (standaard geactiveerd) kan worden gebruikt om de 
impulsbreedte te bepalen die geschikt is voor de spieren van de patiënt.

ELEKTRODEN

De precisie in de plaatsing van de elektroden is minder belangrijk dan voor programma’s 
die gericht zijn op de ontwikkeling van de spierkwaliteit. De elektroden kunnen op een 
alternatieve manier worden geplaatst, waarbij het aantal benodigde elektroden wordt 
verminderd en meer spieren worden gestimuleerd tijdens een sessie.

INTENSITEIT

Een essentiële factor in de doeltreffendheid van elektrotherapie is de mogelijkheid om 
zichtbare spierschokken te veroorzaken. De functie mi-RANGE (standaard geactiveerd) 
kan worden gebruikt om het minimale energieniveau te bepalen dat nodig is om de juiste 
spierreactie op te wekken.

 +TENS Nee.
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ANTI-STRESS MASSAGE (21 MIN)

1E SEQUENTIE 2E SEQUENTIE 3E SEQUENTIE 4E SEQUENTIE

FREQUENTIE 3 Hz 2 Hz 1 Hz
Freq. mod.

1-6 Hz

TIJD 2 min 1 min 30 s 40 s

5E SEQUENTIE 6E SEQUENTIE 7E SEQUENTIE 8E SEQUENTIE

FREQUENTIE
Freq. mod.

1-3 Hz
1 Hz

Freq. mod.
1-6 Hz

1 Hz

TIJD 30 s 30 s 90 s 30 s

9E SEQUENTIE 10E SEQUENTIE 11E SEQUENTIE 12E SEQUENTIE

FREQUENTIE
Freq. mod.

1-3 Hz
1 Hz 1 Hz

Inten-
siteitstoename

TIJD 90 s 30 s 30 s -

Deze 3 sequenties worden 5 keer uitgevoerd Deze 4 sequenties worden 2 keer uitgevoerd
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14.1  Overzicht

Indicatie Pagina

Revalidatie amyotrophie (standaardprotocol) 212

Revalidatie van de peroneale spieren na enkelverstuiking 214
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Behandeling van het patellofemoraal syndroom 220

1. Laterale sporing 220

2. Posttraumatische toestand 223

VKB ligamentplastiek 225

Revalidatie van de gluteusspieren na een complete heupvervanging 229

Revalidatie van de schouder 231

1. Rotatoren cuff tendinopathie 232

2. Schouderinstabiliteit 236

3. Adhesieve capsulitis 239

Hartrevalidatie 242

Algoneurodystrophie (of complex regionaal pijnsyndroom ) 245

Endorphinebehandeling van rachialgie en radiculalgie 250

1. Endorphinebehandeling van nekpijn 252

2. Endorphinebehandeling van hoge rugpijn 254

3. Endorphinebehandeling van lage rugpijn 256

4. Behandeling van pijn door lumbago/ischialgie 259

Verlamming - spasticiteit 262

1. Dorsaalflexie van de dropfoot 263

2. Spasticiteit 265

3. De hand van de hemiplegiepatiënt 269

4. De schouder van de hemiplegiepatiënt 271
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Indicatie Pagina

Behandeling van veneuze insufficiëntie 274

1. Veneuze insufficiëntie zonder oedeem 274

2. Veneuze insufficiëntie met oedeem 276

Behandeling van arteriële insufficiëntie in de onderste ledematen 279

1. Stadium II arteriële insufficiëntie 280

2. Stadium III arteriële insufficiëntie 282
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14.2 Revalidatie amyotrophie (standaardprotocol) 

Voorbeeld: amyotrophie van de quadriceps
Letsels van het bewegingsapparaat komen in zeer verschillende vormen voor (fracturen,
verstuikingen, luxaties, enz.) en hebben verschillende functionele gevolgen.

Ondanks de immense vooruitgang van de orthopedische geneeskunde, is het nog steeds algemeen
gangbaar een periode van totale of gedeeltelijke immobilisatie van de betrokken lichaamsstreek te 
hebben. Het resultaat is altijd een aanzienlijke vermindering in de normale activiteit van de spieren 
in het gekwetste streek. De snelle amyotrophie, die optreedt (vermindering in het spiervolume en de 
mogelijkheid van de spierweefsel om samen te trekken), kan soms de functionele toekomst van de patiënt 
in gevaar brengen.
De fysiologische mechanismen van de veranderingen in de verschillende spiervezels bij dergelijke
omstandigheden, zijn tegenwoordig bekend. Daardoor kunnen uiterst specifieke behandelingen worden 
aangeboden, die volstaan om optimale voordelen te bieden.

Dit standaardprotocol is aanbevolen voor de meeste functionele spieratrofieën. Dit protocol kan evenwel 
worden aangepast volgens de pathologie, de behandelingsdoelen en de recuperatiesnelheid van de patiënt.

14.2.1  Protocol

Amyotrophie niveau 1: Weken 1 - 2
Tijdens de eerste twee weken van de behandeling, moeten de volgende 3 doelstellingen worden 
nagestreefd en bereikt:
•	Beëindigen van de spierimmobilisatie.
•	De patiënt vertrouwd maken met de NMES-techniek, zodat hij kan werken met hoge niveaus
	 stimulatie-energie.
•	De eerste tekenen van een herneming van de troficiteit verkrijgen (lichte volumetoename, verbetering 

van tonus).

Amyotrophie niveau 2: Weken 3 - 6 
Het doel is het herstel van een vrijwel normaal spiervolume

Versterking niveau 1: Weken 7 - 8 
Het doel is de ontwikkeling van de maximaal mogelijke kracht, waartoe de spier of de spiergroep in staat is.

14.2.2  Frequentie van de behandeling

Dagelijks één tot twee sessies (bij twee sessies per dag moet men voldoende rusttijd laten tussen de twee 
sessies).
Minimum: 3 sessies per week.
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14.2.3  Plaatsing elektroden

Bij neurostimulatie voor motorische stimulatiedoeleinden, is de algemene regel het plaatsen van een kleine 
elektrode op het motorisch punt van de spier en de andere elektrode op een uiteinde van diezelfde spier.

Voor een optimale doeltreffendheid moet de positieve pool van de module (pod met verlichte knop) bij 
voorkeur op het motorisch punt worden geplaatst.

De precieze locatie van het motorisch punt is gemakkelijk vast te stellen door de instructies te volgen 
onder “Een motorisch punt zoeken” in deze handleiding. Dankzij deze stap garandeert de precieze 
plaatsing van de elektroden het grootste comfort voor de patiënt en een maximale doeltreffendheid van 
de behandeling.

14.2.4 Houding van de patiënt

De stimulatie van een spier met maximale interne spanning is oncomfortabel en pijnlijk vanwege het 
krampgevoel die deze positie met zich meebrengt. Die positie moet dan ook worden vermeden door de 
patiënt in een positie te plaatsen die ervoor zorgt dat de gestimuleerde spier een gemiddelde spanning 
heeft. Het uiteinde van het gestimuleerde ledemaat moet stevig worden vastgezet, zodat de elektrisch 
geïnduceerde contractie geen beweging kan voorzaken.
De stimulatie gebeurt daarom aan de hand van isometrische contracties.

1 4 .  HOE    DE   W I R ELE   S S  P R OFE   S S IONAL      TE   GE  B R U IKEN    
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14.2.5  Stimulatie-energie

Bij NMES is de stimulatie-energie rechtstreeks verantwoordelijk voor de ruimtelijke rekrutering: hoe hoger 
de stimulatie-energie, hoe meer motorische eenheden worden geactiveerd en hoe groter de impact van 
de vooruitgang.
Als algemene regel geldt dat u de energie altijd moet proberen te verhogen tot het maximum dat door de 
patiënt kan worden verdragen. De therapeut speelt een bepalende rol: hij moet de patiënt geruststellen en 
hem ertoe aanzetten te werken met de sterkst mogelijke contracties. Het opdrijven van het energieniveau 
moet tijdens de sessie, maar ook van sessie tot sessie gebeuren, aangezien patiënten snel wennen aan de 
techniek.
Wanneer de patiënt problemen ondervindt om een bevredigende stimulatie-energie te verdragen, 
zou het nuttig kunnen zijn om hem te vragen vrijwillige co-contracties toe te voegen. Dit verbetert de 
middelmatige ruimtelijke rekrutering en maakt de stimulatie bovendien comfortabeler. De energieniveaus 
kunnen dan na verloop van tijd geleidelijk worden verhoogd. Hiervoor is mi-ACTION een nuttig 
instrument, omdat het vereist dat de patiënt zijn spier bewust samentrekt om te starten en vervolgens 
volgens de gegeven richtlijnen de elektrisch geïnduceerde contractie aan te vullen.

14.3  Revalidatie van de peroneale spieren na enkelverstuiking

De peroneale spieren hebben tot doel de stabiliteit van het talocrurale gewricht te behouden en een 
binnenwaartse rotatie van de enkel te voorkomen. Na een verstuiking door een functioneel letsel, 
reflexinhibitie of immobilisatie, kunnen deze spieren lijden aan een gedeeltelijke amyotrophie, een verlies 
aan proprioceptieve reflexen en een aanzienlijke krachtvermindering. Na een dergelijk voorval zal de 
revalidatie vooral gericht moeten zijn op de peroneale spieren om herhaling van de verstuiking te 
voorkomen.
Om hun functie optimaal te vervullen, moeten de peroneale spieren met succes een korte en intense 
spanning weerstaan. Ze moeten daarom in staat zijn met een korte en krachtige contractie te reageren, 
precies op het moment dat de weerstand op de voet de enkel binnenwaarts dreigt te kantelen. 

We zien dus twee voorname aspecten bij de revalidatie van deze spieren:
1. De proprioceptieve reflex:
Laat de peroneale spieren toe de positie van de onderste ledematen te voelen ten opzichte van de 
omgevende delen en om op het juiste moment samen te trekken met een geschikte krachtinspanning. 
Dat aspect van de revalidatie bestaat eruit dat de klassieke oefeningen op correcte wijze en een voldoende 
aantal malen (in verschillende sessies) worden uitgevoerd op klassieke “evenwichtsbalken”, zoals de 
“Freeman-plank”.
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2. Spierversterking:
Zorgt ervoor dat de samentrekkingskracht van de peroneale spieren voldoende groot is om te kunnen 
weerstaan aan de druk op het enkelgewricht. Dat aspect van de revalidatie bestaat in het opwekken 
van contracties van de peroneale spieren door middel van elektrostimulatie en programma’s voor de 
ontwikkeling van explosieve kracht. Het is de enige methode die echt in staat is doeltreffend de kracht van 
die spieren te ontwikkelen, aangezien het onmogelijk is actieve methoden uit te voeren met een dergelijk 
zware belasting.

14.3 .1  Protocol

Korte termijn opvolging:
• Versterking niveau 1: Weken 1 - 2
• Versterking niveau 2: Weken 3 - 4

Lange termijn opvolging:
• Amyotrophie niveau 2: Weken 1 - 2
• Versterking niveau 1: Weken 3 - 4
• Versterking niveau 2: Weken 5 - 6

Als de patiënt gekoppelde pijnsymptomen ervaart, kan de TENS-stimulatie worden uitgevoerd als 
aanvulling op de andere kanalen.
In dat geval moeten de specifieke praktische regels voor TENS (elektrodeplaatsing, regeling van intensiteit) 
worden nageleefd voor elk kanaal dat hiervoor wordt gebruikt.

14.3 .2  Frequentie van de behandeling

3 sessies per week. Na de proprioceptieve sessie of om de twee dagen
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14.3.3  Plaatsing elektroden

Eén kanaal volstaat voor de stimulatie van de peroneale spieren. Er wordt een kleine elektrode geplaatst 
onder de kop van de fibula op de doorgang van de n. peroneus. De grote elektrode wordt geplaatst 
halverwege op de buitenzijde van het been.
Voor een optimale doeltreffendheid moet de positieve pool van de module (pod met verlichte knop) bij 
voorkeur op het motorisch punt worden geplaatst.

14.3 .4 Houding van de patiënt

Aanvankelijk wordt de patiënt op de behandelingstafel gezet, met blote voeten en zonder de grond te 
raken.
In die houding verhoogt de therapeut geleidelijk de stimulatie-energie tot een motorische reactie optreedt 
in de vorm van een eversie van de voet.
Zodra die reactie is verkregen (meestal na 2 of 3 contracties), wordt de patiënt gevraagd met blote voeten 
rechtop te staan. Deze houding is bijzonder interessant, omdat deze een geassocieerde proprioceptieve 
inspanning vereist waarvan de moeilijkheidsgraad kan worden verhoogd (bipodaal, monopodaal, 
evenwichtsbalk,...).

14.3 .5  Stimulatie-energie

Bij NMES is de stimulatie-energie rechtstreeks verantwoordelijk voor de ruimtelijke rekrutering: hoe 
hoger de stimulatie-energie, hoe meer motorische eenheden worden geactiveerd en hoe groter de 
impact van de vooruitgang. Als algemene regel geldt dat u de energie altijd moet proberen te verhogen 
tot het maximum dat door de patiënt kan worden verdragen. De therapeut speelt een bepalende rol: hij 
moet de patiënt geruststellen en hem ertoe aanzetten te werken met de sterkst mogelijke contracties. 
Het opdrijven van het energieniveau moet tijdens de sessie, maar ook van sessie tot sessie gebeuren, 
aangezien patiënten snel wennen aan de techniek.
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14.4 Revalidatie van de lage rugspieren

Musculaire insufficiëntie van de spieren die stabiliteit van de lumbale streek bieden, is vaak de oorzaak 
van algemene lage rugpijn of wordt geïdentificeerd als een bijdragende factor die het risico op herhaling 
verhoogt.
Elektrostimulatie heeft drie specifieke voordelen:
•	Hierdoor kan behandeling in een vroeg stadium worden begonnen, omdat de weerstand die door 

elektrostimulatie op de stabiliserende spieren in de lumbale streek wordt toegepast, in tegenstelling tot 
vrijwillige spiertraining, in isometrische modus gebeurt. Hierdoor wordt de mechanische spanning op de 
vertebrale en periarticulaire structuren aanzienlijk verminderd.

• 	Het is mogelijk een aangepast arbeidsregime te creëren om de kwaliteit van de posturale spieren, m.a.w. 
de spieren bestaan hoofdzakelijk uit type I vezels met een hoog uithoudingsvermogen.

• 	Het bevordert het motorisch opnieuw aanleren en de houdingscontrole door het combineren van 
gesynchroniseerde, elektrisch geïnduceerde contracties van de buik- en lumbale spieren met vrijwillige 
proprioceptie-oefeningen.

14.4.1  Protocol

Lumbale stabilisatie niveau 1: Weken 1 - 2
Lumbale stabilisatie niveau 2: Weken 3 - 4

14.4.2 Frequentie van de behandeling

Drie tot vijf sessies per week gedurende vier weken.
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14.4.3  Plaatsing elektroden

Er zijn twee kanalen nodig voor de stimulatie van de buikspieren:
Er worden vier grote elektroden geplaatst op de buik, een boven, een onder en een aan beide zijden van de 
navel.
Voor een optimale doeltreffendheid moet de positieve pool van de module (pod met verlichte knop) bij 
voorkeur op de bovenste elektrode worden geplaatst.

Er zijn nog twee kanalen nodig voor de simultane stimulatie van de lumbale spieren: Er worden twee 
kanalen gebruikt, een voor de rechterzijde en de andere voor de linkerzijde. 
Er worden twee kleine elektroden op de spiermassa geplaatst op het niveau van laagste lumbale wervel 
op een duimbreedte van de doornuitsteeksels aan beide zijden. Er worden twee kleine elektroden 
geplaatst op twee duimbreedten boven de massa van de paravertebrale spieren.
Voor een optimale doeltreffendheid moeten de positieve polen van elke module (pod met verlichte knop) 
bij voorkeur op de onderste elektroden worden geplaatst.

14.4.4 Houding van de patiënt

Gedurende de eerste twee weken:
De patiënt wordt op een stevige stoel geplaatst, met de onderarmen rustendop de armsteun en een 
rechte rug, zonder tegen de rug van de stoel te leunen.

Gedurende de volgende twee weken:
De patiënt wordt op een evenwichtbal geplaatst terwijl de voeten op de grond rusten en het bekken  
open is.
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14.4.5 Verwante oefeningen

Gedurende de eerste twee weken:
Bij elke contractie die wordt opgewekt door de stimulatie, moet de patiënt:
• Langzaam uitademen
• De buik intrekken
• Het lichaam uitrekken langs zijn as
De patiënt keert dan tijdens de rustfase terug naar de beginpositie en ademt langzaam in.

 
Gedurende de volgende twee weken:
De basis van de oefeningen blijft dezelfde: het combineren van een elektrisch geïnduceerde contractie met 
uitademen, intrekken van de buik en uitrekken van het lichaam.
Afhankelijk van de evolutie van de patiënt, kan het volgende geleidelijk worden toegevoegd aan de 
oefeningen:
• Extra beweging van een van de bovenste ledematen: een arm optillen
• Extra beweging van een van de onderste ledematen: een voet van de vloer heffen
• Snelle bewegingen van de twee armen: gooien en vangen van een bal
• enz.

14.4.6 Stimulatie-energie

Bij NMES is de stimulatie-energie rechtstreeks verantwoordelijk voor de ruimtelijke rekrutering: hoe hoger 
de stimulatie-energie, hoe meer motorische eenheden worden geactiveerd en hoe groter impact van de 
vooruitgang. Als algemene regel geldt dat u de energie altijd moet proberen te verhogen tot het maximum
dat door de patiënt kan worden verdragen. De therapeut speelt een bepalende rol: hij moet de patiënt 
geruststellen en hem ertoe aanzetten te werken met de sterkst mogelijke contracties.
Het opdrijven van het energieniveau moet tijdens de sessie, maar ook van sessie tot sessie gebeuren, 
aangezien patiënten snel wennen aan de techniek.

1 4 .  HOE    DE   W I R ELE   S S  P R OFE   S S IONAL      TE   GE  B R U IKEN    
B IJ   S PE  C IFIEKE       INDI    C ATIE   S



 

220 NLWIRELESS PROFESSIONAL

14.5.1  Laterale sporing

Een essentiële oorzaak van het slecht sporen van de patella wordt bepaald door een disbalans tussen de 
verschillende koppen van de quadricepsspier. 
Een bijzonder belangrijke zwakte van de vastus medialis in vergelijking met de vastus lateralis zorgt 
voor een laterale verplaatsing van de patella met een overdruk tussen de condylus lateralis en het 
aangrenzende retropatella-oppervlak. 
De specifieke versterking van de vastus medialis is de ideale manier om deze pathologie te behandelen. 
Deze kan efficiënt worden verbeterd met elektrostimulatie.

14.5 .1 . 1  Protocol

Patellofemoraal syndroom niveau 2: Weken 1 - 2
Patellofemoraal syndroom niveau 3: Weken 3 – 4 

Als de patiënt gekoppelde pijnsymptomen ervaart, kan de TENS-stimulatie worden uitgevoerd als 
aanvulling op de andere kanalen.
In dat geval moeten de specifieke praktische regels voor TENS (elektrodeplaatsing, regeling van intensiteit) 
worden nageleefd voor elk kanaal dat hiervoor wordt gebruikt.

14.5 .1 .2  Frequentie van de behandeling

Drie sessies per week.

14.5  Behandeling van het patel lofemoraal  syndroom

A Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee typen van het patellofemoraal syndroom:
1. Met een slecht sporende patella, wat betekent dat de patella niet centraal in de trochleaire groeve loopt, 	
	 wordt doorgaans lateraal getrokken.
2. Met een slecht sporende patella, m.a.w. met een gecentreerd patellofemoraal syndroom, zoals bij 		
	 posttraumatische chondropathie.

De voorgestelde protocollen zijn vooral gebaseerd op de onderzoeken die zijn uitgevoerd door Dr. Gobelet 
((Hôpital Universitaire de Lausanne, service de médecine physique) en door Dr. Drhezen (Ecole Supérieure 
de Kinésithérapie, Luik, België).
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14.5.1 .3  Plaatsing elektroden

Er wordt slechts een kanaal gebruikt. 
•	Plaats een kleine elektrode op het distale motorische punt van de vastus medialis die de schuine vezels 

innerveert.
•	Een tweede elektrode wordt geplaatst op het bovenste uiteinde van de vastus medialis ter hoogte van 

midden van de dij.

Voor een optimale doeltreffendheid moet de positieve pool van de module (pod met verlichte knop) bij 
voorkeur op de onderste elektrode worden geplaatst die overeenkomt met het distale motorische punt 
van de vastus medialis.
Deze plaatsing van elektroden maakt een doelgerichte contractie van de vastus medialis mogelijk, wat niet 
kan worden bereikt tijdens de vrijwillige oefeningen.

14.5 .1 .4  Houding van de patiënt

De doelgerichte contractie van de vastus medialis verplaatst de patella omhoog en naar binnen, waardoor 
de knieschijf opnieuw wordt gecentreerd en de spanning op het gewricht in het laterale deel van de knie. 
Dat laat de patiënt toe een zithouding aan te nemen met de knie 60° tot 90° gebogen, zodat hoge 
stimulatie-energieën kunnen worden toegediend op de vastus medialis. 
Tijdens de stimulatie moet de enkel van de patiënt stevig worden vastgemaakt aan de stoel of 
behandelingstafel waarop ze zitten. 
Als de patiënt die houding te pijnlijk vindt, worden de eerste sessies uitgevoerd met gestrekte knie. 
Daarna zullen we de knie geleidelijk proberen te buigen.
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14.5.1 .5  Stimulatie-energie

Bij NMES is de stimulatie-energie rechtstreeks verantwoordelijk voor de ruimtelijke rekrutering: hoe hoger 
de stimulatie-energie, hoe meer motorische eenheden worden geactiveerd en hoe groter impact van de 
vooruitgang.
Als algemene regel geldt dat u de energie altijd moet proberen te verhogen tot het maximum dat door de 
patiënt kan worden verdragen. De therapeut speelt een bepalende rol: hij moet de patiënt geruststellen en 
hem ertoe aanzetten te werken met de sterkst mogelijke contracties.
Het opdrijven van het energieniveau moet tijdens de sessie, maar ook van sessie tot sessie gebeuren, 
aangezien patiënten snel wennen aan de techniek.
Met dit programma start de stimulatie onmiddellijk met een tetanische contractie, omdat de 
opwarmingsfase werd uitgeschakeld om geen spierschokken te veroorzaken, die waarschijnlijk 
ongewenste microletsels aan de knieschijf zullen veroorzaken
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14.5.2.1  Protocol

• Patellofemoraal syndroom niveau 1: Week 1
• Patellofemoraal syndroom niveau 2: Weken 2 – 3
• Patellofemoraal syndroom niveau 3: Week 4, daarna onderhouden 

Als de patiënt gekoppelde pijnsymptomen ervaart, kan de TENS-stimulatie worden uitgevoerd als 
aanvulling op het vierde kanaal.
In dat geval moeten de specifieke praktische regels voor TENS (elektrodeplaatsing, regeling van intensiteit) 
worden nageleefd voor dit kanaal.

14.5 .2 .2  Frequentie van de behandeling

5 sessies per week gedurende de eerste vier weken, vervolgens één sessie per week voor het onderhoud 
van de resultaten na de vierde week.

14.5 .2  Posttraumatische toestand

Herhaaldelijke trauma’s van het kniegewricht, zoals die bij het beoefenen van bepaalde sporten optreden, 
kunnen laesies van het kraakbeenweefsel van de knieschijf veroorzaken. 
Deze scheurtjes kunnen leiden tot pijn van variabele intensiteit en een reflexinhibitie, die een amyotrophie 
van de hele quadriceps veroorzaakt. De resulterende insufficiëntie van de quadriceps bedreigt de actieve 
stabiliteit van het gewricht en vermeerdert de pijn.

Deze vicieuze cirkel kan worden doorbroken dankzij elektrostimulatie van de quadriceps aan de hand van 
het programma Patellasyndroom, waarvan de parameters speciaal zijn aangepast om geen ongewenste 
invloeden op de knieschijf te hebben.

Voor onomkeerbare laesies van het kraakbeenweefsel is het steeds aanbevolen om de verkregen 
voordelen te handhaven door middel van een onderhoudsbehandeling.
Het volgende gedetailleerde protocol is eveneens geschikt voor de revalidatie van femoropatellaire 
artrosen.
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14.5.2.3  Plaatsing elektroden

In dit programma worden 3 stimulatiekanalen gebruikt voor de quadriceps. 
Dit is omdat er moet worden gewerkt met gestrekte knie om geen overmatige druk uit te oefenen op de 
achterzijde van de patella.
Deze positie plaatst de quadriceps in het interne bereik, wat doorgaans niet gunstig is voor de 
elektrostimulatietechnieken, aangezien de patiënt in deze positie de contractie veelal als oncomfortabel of 
zelfs als pijnlijk (krampgevoel) ervaart. 
Het gebruik van hoge stimulatie-energie voor een zo groot mogelijke ruimtelijke rekrutering, kan bij 
sommige patiënten moeilijk haalbaar zijn. 
Met het derde stimulatiekanaal kan dat ongemak worden gecompenseerd door de ruimtelijke rekrutering 
en dus de doeltreffendheid van de behandeling te optimaliseren. 
• De drie kleine elektroden worden respectievelijk op de motorische punten van de vastus medialis, de 	
	 vastus laterialis en de rectus femoris geplaatst. 
• Er wordt een grote, tweerichtingselektrode geplaatst op de bovenkant van de dij en twee kleine 		
	 elektroden worden er net boven geplaatst.
Voor een optimale doeltreffendheid moet de positieve pool van de module (pod met verlichte knop) bij 
voorkeur op het motorisch punt worden geplaatst.

14.5 .2 .4 Houding van de patiënt

Voor deze indicatie is het aanbevolen de sessie uit te voeren terwijl de patiënt de knie gestrekt houdt.

14.5 .2 .5  Stimulatie-energie

Bij NMES is de stimulatie-energie rechtstreeks verantwoordelijk voor de ruimtelijke rekrutering: hoe hoger 
de stimulatie-energie, hoe meer motorische eenheden worden geactiveerd en hoe groter impact van de 
vooruitgang.
Als algemene regel geldt dat u de energie altijd moet proberen te verhogen tot het maximum dat door de 
patiënt kan worden verdragen. De therapeut speelt een bepalende rol: hij moet de patiënt geruststellen en 
hem ertoe aanzetten te werken met de sterkst mogelijke contracties.
Het opdrijven van het energieniveau moet tijdens de sessie, maar ook van sessie tot sessie gebeuren, 
aangezien patiënten snel wennen aan de techniek.
Met dit programma start de stimulatie onmiddellijk met een tetanische contractie, omdat de 
opwarmingsfase werd uitgeschakeld om geen spierschokken te veroorzaken, die waarschijnlijk 
ongewenste microletsels aan de knieschijf zullen veroorzaken.
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14.6 VKB l igamentplastiek

Het scheuren van de voorste kruisbanden (VKB) van de knie is een van de meest frequente blessures in de 
sporttraumatologie. 
De reconstructieve chirurgie van de voorste kruisband is de voorbije decennia blijven evolueren en heeft 
een aanzienlijke vooruitgang geboekt, met name dankzij het gebruik van artroscopische technieken.

Als gevolg van de betere revalidatie-opvolging van geblesseerde sporters worden de periodes tot het 
hervatten van de sportactiviteit steeds korter. Vandaag zijn die periodes vrijwel gehalveerd in vergelijking 
met een tiental jaar geleden.
Een hervatting van de sportactiviteit vereist enerzijds voldoende stevigheid van het peestransplantaat, 
dat bestand moet zijn tegen een grote mechanische belasting, maar ook en vooral een goede actieve 
stabiliteit van het gewricht.

Die actieve gewrichtsstabiliteit vereist een musculatuur, die zo snel mogelijke en vaak fenomenale 
belastingen kan weerstaan, via de proprioceptieve reflex.
Een chirurgische ingreep heeft onder meer steeds een belangrijke amyotrophie van de quadriceps tot 
gevolg; de behandeling ervan is een van de eerste doelen van de orthopedagoog.
Bij de revalidatie van de quadriceps zijn gedurende de eerste 3 tot 4 maanden oefeningen in open 
kinetische keten uit den boze, omdat daartoe de schuifladetest van het onderbeen behoort, die het 
peestransplantaat tijdens de avascularisatiefase in gevaar kan brengen.

De methode die in dit hoofdstuk wordt beschreven, heeft tot doel een NMES-protocol te beschrijven dat 
geschikt is voor het specifieke probleem van de ligamentplastiek van VKB, ter uitsluiting van elk risico op 
een secundaire laesie van het weefsel. Die veiligheid wordt gegarandeerd door het gebruik van specifieke 
programma’s VKB, die bestaan in de gepaste sequentiële stimulatie van de quadriceps en de hamstrings.

Opmerking
Die specifieke stimulatiemethode laat niet toe om in de modus mi-ACTION te werken.

Bij ligamentplastiek, waarbij de kniepees als transplantaat wordt gebruikt, kan de NMES zeer snel van start 
gaan. Indien voor de ligamentplastiek verdubbelde semitendinosis- en gracilispeestransplantaten worden 
gebruikt, moet NMES niet worden toegepast voor het einde van de standaardgenezingsduur van die pezen.
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14.6.1  Protocol

VKB weken 1 - 16
Tijdens de eerste twee weken van de behandeling, moeten de volgende 3 doelstellingen worden 
nagestreefd en bereikt:
• Beëindigen van de spierimmobilisatie.
• De patiënt vertrouwd maken met de NMES-techniek zodat hij kan werken met hoge niveaus stimulatie-

energie.
• Verkrijgen van de eerste tekenen van een herneming van de troficiteit (lichte volumetoename, 	

verbetering van tonus, enz.).

Tijdens de volgende weken, is het doel het herstel van een vrijwel normaal spiervolume.

Wanneer oefeningen in open kinetische keten geoorloofd zijn, meestal aan het einde van de 4e 
postoperatieve maand, is het mogelijk NMES op de quadriceps te gebruiken met het programma 
Versterking niveau 1 en vervolgens niveau 2.

14.6.2 Frequentie van de behandeling

Dagelijks één tot twee sessies (bij twee sessies per dag moet men voldoende rusttijd laten tussen de twee 
sessies).
Minimum: 3 sessies per week
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14.6.3  Plaatsing elektroden

De volgorde van de stimulatiesequenties vereist dat de nummering van de kanalen wordt gerespecteerd 
aangezien de stimulatie van de hamstrings voor die van de quadriceps moet beginnen. 

Kanalen 1 en 2 worden gebruikt voor de stimulatie van de hamstrings, en kanalen 3 en 4 voor de stimulatie 
van de quadriceps. 

Voor elke spiergroep is het vooral belangrijk de onderstaande volgorde van de kanaalnummers te volgen:
Start de 2 modules die verbonden zijn met de hamstrings.
Start de 2 modules die verbonden zijn met de quadriceps.

Voor elke spiergroep wordt aanbevolen om de kleine elektroden precies op de motorische punten aan te 
brengen, zoals aangegeven in de afbeelding, of beter nog, om de motorische punten te zoeken volgens de 
instructies voor de indicatie “Een motorisch punt” in deze handleiding.

Voor een optimale doeltreffendheid moet de positieve pool van de module (pod met verlichte knop) bij 
voorkeur op het motorisch punt worden geplaatst.

14.6.4 Houding van de patiënt

De eerste sessies, die tot doel hebben de spiertrilling te beëindigen, kunnen worden uitgevoerd met de 
onderste lidmaat uitgestrekt en een klein kussen onder de knieholte. 
Tijdens de volgende sessies gaat de patiënt zitten met de knie gebogen in een comfortabele hoek. Na een 
bevredigende recuperatie van de gewrichtsmobiliteit, wordt de knie idealiter gebogen tussen 60 en 90°.
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14.6.5 Stimulatie-energie

Zoals altijd bij NMES streeft de therapeut ernaar om de patiënt te motiveren een zo hoog mogelijk 
stimulatie-energieniveau te verdragen. 
Bij de programma’s VKB, en rekening houdend met de specifieke sequentiële stimulatiemodus, is het niet 
mogelijk om de energieniveaus van de kanalen 3 en 4 aan te passen, zonder eerst die van de kanalen 1 en 2 
te hebben verhoogd.
Zoals gewoonlijk zal een patiënt die probeert te werken met de maximale energieën, die hij/zij kan 
verdragen, in staat zijn hogere energieniveaus te bereiken voor kanalen 3 en 4 (quadriceps) dan voor 
kanalen 1 en 2 (hamstrings).
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14.7  Revalidatie van de gluteusspieren na een complete heupvervanging

De chirurgische orthopedische ingrepen aan de heup, en meer bepaald de plaatsing van protheses, hebben 
een spieratrofie van de bilspieren tot gevolg, waardoor krachtverlies en een minder goede heupstabiliteit 
tijdens het lopen of wanneer de patiënt op één voet staat, optreedt.

Naast actieve kinesitherapie-oefeningen, is de neuromusculaire elektrostimulatie van de grote en 
middelgrote bilspieren een techniek die specifiek is aangewezen om dergelijke spierzwakte efficiënt te 
behandelen.

Het is aan te bevelen zo snel mogelijk na de operatie met de behandeling aan te vangen. De zeer lage 
frequenties, zoals die van de periodes van de opwarming, de actieve rust tussen de tetanische contracties 
en de laatste herstelfase aan het einde van de behandeling, genereren geïndividualiseerde spierschokken, 
die trillingen ter hoogte van het prothesemateriaal veroorzaken.

De 3 niveaus van het programma Heup prothese stemmen respectievelijk overeen met de programma’s:
• Amyotrophie, niveau 1,
• Amyotrophie, niveau 2 en 
• Spierversterking, niveau 2 
waarvoor de zeer lage frequenties zijn geëlimineerd. 

De drie niveaus van het programma Heupprothese veroorzaken dus enkel tetanische contractiefases 
gescheiden door fases van volledige rust. 

14.7 . 1  Protocol

• Heupprothese niveau 1: Week 1
• Heupprothese niveau 2: Weken 2 - 3
• Heupprothese niveau 3: Week 4 

Als de patiënt gekoppelde pijnsymptomen ervaart, kan de TENS-stimulatie worden uitgevoerd als 
aanvulling op de andere kanalen.
In dat geval moeten de specifieke praktische regels voor TENS (elektrodeplaatsing, regeling van intensiteit) 
worden nageleefd voor elk kanaal dat hiervoor wordt gebruikt.

14.7 .2  Frequentie van de behandeling

1 keer per dag, 5 dagen per week, gedurende 4 weken.
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14.7 .3  Plaatsing elektroden

Er worden twee kanalen gebruikt, één voor stimulatie van de gluteus maximus en het andere voor de 
gluteus medius. 
•	Er wordt een actieve elektrode geplaatst op het snijpunt van de orthogonale assen, die de bil opsplitsen 

in vier kwadranten met hetzelfde gebied (motorisch punt van de gluteus maximus). 
•	Een tweede kleine elektrode wordt geplaatst boven en buiten het supero-externe kwadrant van de bil 

ter hoogte van de gluteus medius, op het punt waar het de gluteus maximus overlapt.

Voor een optimale doeltreffendheid moet de positieve pool van de module (pod met verlichte knop) bij 
voorkeur op het motorisch punt worden geplaatst.

De andere modulepods worden aangesloten op de twee uitgangen van één grote elektrode die diagonaal 
in het infero-lateraal kwadrant van de bil, waarbij plaatsing op een litteken of gewond gebied wordt 
vermeden.

14.7 .4 Houding van de patiënt

Indien zijn toestand het toelaat, wordt de patiënt rechtop geplaatst, wat van hem/haar een extra 
inspanning vraagt die voordelig is voor de proprioceptieve controle. 
Als dat niet mogelijk is, kan de hele sessie of een gedeelte ervan zittend of liggend op de buik worden 
uitgevoerd.

14.7 .5  Stimulatie-energie

Bij NMES is de stimulatie-energie rechtstreeks verantwoordelijk voor de ruimtelijke rekrutering: hoe hoger 
de stimulatie-energie, hoe meer motorische eenheden worden geactiveerd en hoe groter impact van de 
vooruitgang.
Als algemene regel geldt dat u de energie altijd moet proberen te verhogen tot het maximum dat door de 
patiënt kan worden verdragen. De therapeut speelt een bepalende rol: hij moet de patiënt geruststellen en 
hem ertoe aanzetten te werken met de sterkst mogelijke contracties. Het opdrijven van het energieniveau 
moet tijdens de sessie, maar ook van sessie tot sessie gebeuren, aangezien patiënten snel wennen aan de 
techniek.
Met dit programma start de stimulatie onmiddellijk met een tetanische contractie omdat de opwarmingsfase 
werd uitgeschakeld om geen spierschokken op te wekken, die waarschijnlijk ongewenste trillingen in de 
prothese zullen veroorzaken.
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14.8 Revalidatie van de schouder

De “specifieke eigenschappen” van het schoudergewricht zijn complex en bijzonder veeleisend op 
functioneel niveau. De schouder moet het bovenste lidmaat immers niet alleen een grote mobiliteit 
garanderen, maar ook een stabiele basis bieden. 
De zwakke congruentie van de articulaire oppervlakken (de humeruskop met de gewrichtskom), 
ook al wordt dat gedeeltelijk gecompenseerd door het labrum, maken het gewricht kwetsbaar voor 
decentreringen, die de passieve capsuloligamentaire elementen niet kunnen tegenhouden. 
De neuromusculaire controle moet continu de insufficiënties van de passieve stabiliteit compenseren met 
gecoördineerde krachten, die weerstand kunnen bieden aan de onstabiele component die resulteert uit 
een intrinsieke (contractie van de spieren die translatiekrachten genereert: pectoralis major, biceps brachii, 
coracobrachialis, triceps brachii (caput longum), ) of extrinsieke krachten (val, contact, enz.).

Dankzij de enorme vooruitgang in de domeinen van de biomechanica, de fysiologie en de fysiopathologie, 
is de therapeutische benadering van de schouderpathologieën de laatste jaren aanzienlijk geëvolueerd.
In dit hoofdstuk bespreken we drie pathologische toestanden van de schouder waarvoor de 
neuromusculaire elektrostimulatie een voorkeursbehandeling is onder de gevestigde revalidatietechnieken.

Deze drie toestanden zijn:
1. De tendinopathieën van de rotatorencuff
2. Schouderinstabiliteit
3 .Adhesieve capsulitis

De voorgestelde protocollen zijn ontwikkeld op basis van onderstaande publicaties:
•	Flatow EL, Soslowsky LJ, Ateshian GA, Pawluk RJ, Bigliani LU, Mow VC: Shoulder joint anatomy and the 

effect of subluxations and size mismatch on patterns of glenohumeral contact. Orthop Trans 15: 803; 1991

•	Harryman DT, Sidles JA, Clark JM, McQuade KJ, Gibbs TD, Matsen FA: Translation of the humeral head on 
the glenoid with passive glenohumeral motion; J Bone Joint Surg 72A: 1334; 1990

•	Matsen F, Lippit S, Iserin A; Mécanismes patho-anatomiques de l’instabilité gléno-humérale 
[‘Pathoanatomical mechanisms of glenohumeral instability’] ‘Expansion scientifique française’, Paris, 
Cahier d’enseignement de la SOFCOT [Teaching book of the French Society of Orthopaedic Surgery], pp 
7 – 13

•	Gibb TD, Sidles JA, Harryman DT, McQuade KJ, Matsen FA; The effect of capsular venting on glenohumeral 
laxity; Clin Orthop 268: 120 – 6; 1991

•	Howell SM, Galinat BJ; The glenoid-labral socket. A constrained articular surface; Clin Orthop 243: 122; 
1989

•	Itoi E, Motzkin NE, Morrey BF, An KN; Bulk effect of rotator cuff on inferior glenohumeral stability as 
function of scapular inclination angle: a cadaver study; Tohoku J Exp Med 171 (4): 267 – 76; 1993
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14.8.1 . 1  Protocol

Fase 1: TENS (en Ontspanning indien nodig)
Fase 2: Rotatorencuff niveau 1 + TENS (bij aanhoudende pijn)
Fase 3: Rotatorencuff niveau 2 + (mi-ACTION-modus)

14.8.1  De tendinopathieën van de rotatorencuff

Vanwege de anatomische situatie van de rotatoren cuff stelt deze zich vooral bloot aan belangrijke 
belasting. Daarom vormen de tendinopathieën van de rotatorencuff een echt probleem van de 
volksgezondheid. Uit een studie in het Verenigd Koninkrijk uit 1986 blijkt dat 20% van de bevolking een arts 
heeft geraadpleegd voor schouderklachten. De pathogenese van dergelijke tendinopathieën is gekoppeld 
aan meerdere factoren: intrinsieke factoren (gebrek aan vascularisatie, structurele anomalie van de 
collageenvezels, enz.) of extrinsieke factoren (mechanische overbelasting, bewegingsfouten, enz.), soms 
gecombineerd, kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor die peesaandoeningen. 
De bewegingsfouten lijken een doorslaggevende rol te spelen, aangezien ze het vaakst resulteren 
in beperkingen van de gewrichtsbewegingen, pijn en functionele hinder. De beperkingen van de 
gewrichtsbewegingen, die via specifieke tests worden opgespoord, betreffen de flexie (elevatie) en/of 
abductie. 
Een beperking van de flexie wijst op een anterosuperieure decentrering, terwijl een beperking van de 
abductie het symptoom is van een decentrering van de spin bij een mediale rotatie. Het herstel van het 
bewegingsbereik wordt verkregen na correctie van de gewrichtsdecentreringen, wat met de gepaste 
technieken moet worden bewerkstelligd.
De neuromusculaire controle moet gericht zijn op de coördinatiespieren, de neertrekkende spieren van de 
humerale kop en de laterale draaispieren. De prioriteit die al vele jaren aan de grote rug- en borstspieren 
wordt gegeven, wordt vandaag ernstig in twijfel getrokken vanwege de component van de mediale rotatie 
van deze spieren. 
In feite zijn de enige spieren die aan die mechanische vereisten kunnen voldoen de m. supraspinatus en 
infraspinatus, die bij de neuromotorische revalidatie, met inbegrip van de elektrostimulatie, de absolute 
prioriteit zullen krijgen.
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14.8.1 .2  Frequentie van de behandeling

Fase 1: 
Een tot meerdere opeenvolgende TENS-sessies voor de eerste tot derde behandeling, voordat u de 
handmatige technieken voor het opnieuw centreren van de gewrichten. 
In het geval van hypertonie van de pectoralis major, kan een sessie worden uitgevoerd met het 
programma Ontspanning op de pectoralis major om overmatige spierspanning die de mediale technieken 
voor spincorrectie kan hinderen, te verminderen.

Fase 2: 
Drie tot vijf sessies per week tot de pijn verdwijnt

Fase 3: 
Drie tot vijf sessies per week tot het einde van de behandeling
Wanneer de patiënt opnieuw een goede motorische controle over zijn stabilisatorspieren heeft, is het 
interessant om de laatste sessies van de behandeling in de modus mi-ACTION uit te voeren. Wanneer die 
functie actief is, vergt de initiatie van de elektrisch geïnduceerde contractie een bewuste contractie van de 
patiënt. Voor deze oefening is het aangewezen de pod met de verlichte knop te plaatsen op de elektrode 
die zich op de m. infraspinatus bevindt, en de patiënt te vragen een bewuste isometrische contractie van 
zijn laterale draaispieren uit te voeren.

14.8.1 .3  Plaatsing elektroden

Fase 1:
Vier grote elektroden worden zo geplaatst, dat de volledige schouder zo goed mogelijk wordt bedekt.

Fase 2:
Een kleine elektrode wordt op het meest vlezige gedeelte van de fossa infraspinata geplaatst. De andere 
kleine elektrode wordt op het externe gedeelte van de fossa supraspinata geplaatst, maar niet over 
de m. Deltoideus, omdat dit leidt tot een ongewenste uitrekking van de schouder. Voor een optimale 
doeltreffendheid moet de positieve pool van de module (pod met verlichte knop) bij voorkeur op de m. 
infraspinatus worden geplaatst.
Als de patiënt nog steeds pijn ondervindt, kan TENS worden gecombineerd met de andere kanalen.
De specifieke plaatsing van elektroden voor TENS die worden gebruikt voor fase 1, zal worden toegepast 
voor kanalen 2 en 3.
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in het geval van aanhoudende pijn.

Fase 3:
Voortzetting van de stimulatie van de m. supraspinatus en infraspinatus: De elektroden worden op 
dezelfde manier als voor fase 2 geplaatst.

14.8.1 .4  Houding van de patiënt

De patiënt zit met de armen langs het lichaam, met voorarm en hand rustend op een armleuning, het 
bovenste lidmaat wordt in de referentiepositie geplaatst met een neutrale rotatie. 
Tijdens de fases 2 en 3, en op voorwaarde dat de positie pijnloos blijft, kan de arm geleidelijk worden
geplaatst met een lichte abductie die niet groter is dan 30°.
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14.8.1 .5  Stimulatie-energie

Fase 1:	
De stimulatie-energie moet geleidelijk worden verhoogd om een duidelijk tintelend gevoel te verkrijgen.

Fasen 2 en 3: 
De stimulatie-energie moet geleidelijk worden verhoogd tot de maximaal verdraagbare drempel 
voor de stimulatie van de m. infraspinatus en supraspinatus (kanaal 1) en tot ze een tintelend gevoel 
gewaarworden voor de kanalen met TENS (fase 2 in geval van gekoppelde pijn).
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14.8.2 InstabieleOnstabiele schouders

InstabieleOnstabiele schouders zijn een van de meest frequente pathologieën en hun behandeling blijft 
een lastige uitdaging.
Een trauma, herhaaldelijke microtrauma’s of een constitutionele spierslapheid kunnen de stabiliteit 
van de schouder bedreigen, hetzij door letsels van de passieve structuren te veroorzaken (uitrekking of 
scheuring van het inferieure glenohumeraal ligament, losraken van het labrum, toenemende uitrekking 
van het gewrichtskapsel, enz.), hetzij door de verstoring van motorische programma’s, waardoor een 
verminderingverminderen wordt veroorzaakt in de coördinatiecomponent, voortvloeiend uit de werking 
van de scapulo- en thoracohumerale spieren.
De m. supraspinatus en m. infraspinatus zijn de belangrijkste coördinatiespieren van het glenohumeraal 
gewricht; hun doeltreffendheid wordt tevens ondersteund door de tonus en de spiermassa van de m. 
deltoideus (Bulkeffect of effect van een composietbalk).
In tegenstelling tot de revalidatie van tendinopathieën van de rotatorencuff, waar het werk van de m. 
deltoideus moet worden voorgeschreven, vanwege het subacromiaal conflict, is de gecombineerde 
musculaire elektrostimulatie van de m. deltoideus, de m. supraspinatus en de m.
infraspinatus hier heilzaam aangezien het de stabiliserende musculatuur van de te optimaliseren schouder, 
mogelijk maakt.

14.8.2.1  Protocol

Fase 1:	 Amyotrophie niveau 1 tot een volledige pijnloze mobiliteit is bereikt
Fase 2: 	Amyotrophie niveau 2 tot er geen pijn meer is bij het klinisch onderzoek
Fase 3: 	Amyotrophie niveau 2 (+ mi-ACTION-modus). Stimulatie van de m. infraspinatus en de m. 

supraspinatus, gecombineerd met vrijwillige proprioceptie-oefeningen tot een kracht en een 
uithouding zijn hersteld die beantwoorden aan de functionele vereisten

14.8.2.2  Frequentie van de behandeling

Drie tot vijf sessies per week.
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14.8.2.3  Plaatsing elektroden

Fasen 1 en 2: 
Kanalen voor de stimulatie van de m. deltoideus en m. spinata.
Voor de m. deltoideus: 
•	een kleine elektrode wordt op de voorste bundel van de m. deltoideus geplaatst en een andere kleine 

elektrode op de middelste bundel. 
•	Een grote tweerichtingselektrode wordt geplaatst op de schouder boven het acromion.

Voor een optimale doeltreffendheid moeten de positieve polen van de modules (pods met verlichte knop) 
bij voorkeur op de kleine elektroden worden geplaatst.

Voor de m. spinata: 
• er wordt een kleine elektrode geplaatst op het meest vlezigst gedeelte van de fossa infraspinata, 

verbonden met de positieve pool. 
• Een kleine elektrode wordt geplaatst op het externe gedeelte van de fossa supraspinata, die met de 

negatieve pool is verbonden, maar niet over de m. deltoideus.

Voor een optimale doeltreffendheid moet de positieve pool van de module (pod met verlichte knop) bij 
voorkeur op de m. infraspinatus worden geplaatst.

Fase 3: 
• Een kleine elektrode wordt op het meest vlezigst gedeelte van de fossa infraspinata geplaatst.
• De kleine elektrode wordt op het externe gedeelte van de fossa supraspinata geplaatst.

Voor een optimale doeltreffendheid moet de positieve pool van de module (pod met verlichte knop) bij 
voorkeur op de m. infraspinatus worden geplaatst

1 4 .  HOE    DE   W I R ELE   S S  P R OFE   S S IONAL      TE   GE  B R U IKEN    
B IJ   S PE  C IFIEKE       INDI    C ATIE   S



 

238 NLWIRELESS PROFESSIONAL

14.8.2.4 Houding van de patiënt

Fasen 1 en 2: 
Bij de eerste stimulatiesessies zit de patiënt met het bovenste lidmaat in de referentiepositie, terwijl de 
onderarm op een armsteun rust. 
In de loop van de volgende sessies wordt de arm geleidelijk in toenemende abductie tot 60° geplaatst. 
De positie van de patiënt tijdens de stimulatie moet belasting van het littekenweefsel vermijden en moet 
steeds pijnloos blijven.

Fase 3: 
De stimulatie van de m. infraspinatus en de m. supraspinatus kan worden gecombineerd met een actieve 
behandeling zoals proprioceptie-oefeningen. 
De patiënt kan in voorwaartse steun worden geplaatst, waarbij de handen rusten op een trampoline. 
In die positie wordt hem/haar gevraagd om rebounds uit te voeren in synchronisatie met de elektrisch 
geïnduceerde contractiefase van de m. spinata. De oefening moet altijd door een opwarming worden 
voorafgaan en wordt eerst steunend op twee handen en vervolgens op één enkele hand uitgevoerd.
De functie mi-ACTION kan worden gebruikt om de combinatie van vrijwillige oefeningen met
de stimulatie te vergemakkelijken.

14.8.2.5  Stimulatie-energie

De stimulatie-energie moet geleidelijk worden verhoogd tot de maximaal verdraagbare intensiteit wordt 
bereikt.
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14.8.3  Adhesive capsulit is

De klinische definitie die door de ESSSE (European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow) 
is gegeven voor retractiele capsulitis: een beperking van de actieve en passieve mobiliteit, volgens een 
minimum van 30%, in de drie vlakken, gedurende meer dan drie maanden.
Die beperking is het gevolg van een verdikking en een fibrose van het gewrichtskapsel met verdwijning 
van de recessus, wat resulteert in een verlies van de actieve en passieve mobiliteit van de schouder. 
De aandoening is idiopathisch in een derde van de gevallen. Bij twee derde van de gevallen is er 
een eerdere schouderaandoening, die van zeer uiteenlopende aard kan zijn (schoudertrauma, 
schouderchirurgie, hemiplegie, conflict onder acromio-coracoideus, enz.). Vooral diabetici lopen een risico. 
20% van deze groep krijgt in een bepaald stadium te maken met capsulitis. Men stelt vast dat zich in 
eerste instantie een algoneurodystrophie van de schouder ontwikkelt (al beantwoordt dat niet helemaal 
aan een strikte definitie van de term, een aandoening die vooral de uiteinden van de ledematen treft). 
Vervolgens vermindert die algoneurodystrophie, terwijl de kapselfibrose en de gewrichtverstijving zich 
ontwikkelen.
Klinisch observeert men de ontwikkeling van een eerste acute fase, die louter pijnlijk is. Vervolgens 
verliest de schouder gaandeweg aan mobiliteit terwijl de pijn afneemt. Dat resulteert uiteindelijk in een 
geblokkeerde en pijnloze schouder. Op dit punt treedt dan een actief en passief mobiliteitsverlies op die 
vooral de abductie en de externe rotatie van de schouder betreft (externe rotatie vermindert met ten 
minste 50% in vergelijking met de gezonde schouder).
Dat evolueert spontaan naar genezing gedurende een min of meer lange periode van 3 maanden tot 2 
jaar, afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte revalidatiebehandeling.
De revalidatie heeft in eerste instantie tot doel om de pijn tijdens de acute fase te verminderen en 
vervolgens de biomechanische en neuromusculaire kwaliteiten van de schouder te herstellen.

14.8.3 .1  Protocol

Fase 1 (Acute fase): TENS
Het criterium voor de overgang van fase 1 naar fase 2 is het verkrijgen van een niet-pijnlijke schouder 
bij rust. Het klinisch onderzoek zal regelmatig een symptomatologie vergelijkbaar met die van de 
tendinopathieën van de rotatorencuff, waarvoor dezelfde therapeutische benadering kan worden gebruikt, 
aan het licht brengen. Deze klinische voorstelling is het esultaat van de compensatiemechanismen die 
tijdens de acute fase in werking zijn getreden.

Fase 2: Amyotrophie niveau 1, dan Amyotrophie niveau 2.

14.8.3 .2  Frequentie van de behandeling

Drie tot vijf sessies per week.
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14.8.3 .3  Plaatsing elektroden

Fase 1:	
Vier grote elektroden worden zo geplaatst, dat de volledige schouder zo goed mogelijk wordt bedekt.

Fase 2:	
slechts één stimulatiekanaal voor de m. infraspinatus en de m. supraspinatus
• Een kleine elektrode wordt op het meest vlezige gedeelte van de fossa infraspinata geplaatst. 
• De andere kleine elektrode wordt op het externe gedeelte van de fossa supraspinata geplaatst. 
Voor een optimale doeltreffendheid moet de positieve pool van de module (pod met verlichte knop) bij 
voorkeur op de m. infraspinatus worden geplaatst.

14.8.3 .4 Houding van de patiënt

Fase 1: 
De patiënt wordt in de voor hem meest comfortabele houding geplaatst.

Fase 2:
De patiënt zit met de armen langs het lichaam, met voorarm en hand rustend op een armleuning, het 
bovenste lidmaat wordt in de referentiepositie geplaatst met een neutrale rotatie. Tijdens fase 2, en op 
voorwaarde dat de positie pijnloos blijft, kan de arm geleidelijk worden geplaatst met een lichte abductie 
die niet groter is dan 30°.
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14.8.3 .5  Stimulatie-energie

Fase 1: 
De stimulatie-energie moet geleidelijk worden verhoogd om een duidelijk tintelend gevoel te verkrijgen.

Fase 2: 
De stimulatie-energie moet geleidelijk worden verhoogd tot de maximaal verdraagbare drempel.
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14.8.4 Hartreval idatie

Chronisch hartfalen veroorzaakt een functionele ontregeling, die is verwant met de complexe 
fysiopathologische mechanismen die betrokken zijn tussen de hartaandoening en de perifere 
veranderingen die gekoppeld zijn met een deconditioneringssyndroom.

De anomalieën van de skeletspier zijn morfologisch en functioneel. Ze omvatten een vermindering in 
spiermassa, een vermindering van vezels van langzame-schok type 1 en een vermindering in de capillaire 
densiteit. 
Metabolisch worden de spierveranderingen gekenmerkt door een vermindering in de densiteit van de 
mitochondriën en een vermindering van de mitochondriale oxidatieve capaciteit.
Geschikte fysieke oefeningen, die de inspanningscapaciteit van een patiënt verbetert, worden beschouwd 
als essentiële componenten in de behandeling van chronisch hartfalen. 
Sommige patiënten worden echter uitgesloten van de hartrevalidatieprogramma’s vanwege de ernst van 
hun harttoestand of door co-comorbiditeiten, die fysieke oefeningen beperken. Dit is de reden waarom 
neuromusculaire elektrostimulatie werd voorgesteld als alternatieve of aanvullende behandeling voor 
fysieke oefeningen voor hartfalen, omdat hierdoor de spierprestaties en inspanningscapaciteit kunnen 
worden verbeterd.

Het voorgestelde protocol is ontwikkeld op basis van onderstaande publicaties:
1. Karavidas A, Arapi SM, Pyrgakis V, Adamopoulos S.
Functional electrical stimulation of lower limbs in patients with chronic heart failure.
Heart Fail Rev. 2010 Nov;15(6):563-79. Review

2. Banerjee P, Clark A, Witte K, Crowe L, Caulfield B.
Electrical stimulation of unloaded muscles causes cardiovascular exercise by increasing oxygen demand. 
Eur J Cardiovasc Prev
Rehabil 2005 ; 12: 503-508

3. Quittan M, Wiesinger G, Sturm B, et al.
Improvement of thigh muscles by neuromuscular electrical stimulation in patients with refractory heart 
failure.
Am J Phys Med Rehabil 2001;80(3): 206-214

4. Maillefert JF, Eicher JC, Walker P et al.
Effects of low-frequency electrical stimulation of quadriceps and calf muscles in patients with chronic 
heart failure.
J Cardiopulm Rehabil 1998;18(4): 277-28 

5. Deley G, Kervio G, Verges B et al.
Comparison of low-frequency electrical myostimulation and conventional aerobic exercise training in 
patients with chronic heart failure.
Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2005 ;12(3): 226-233
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14.8.4.1  Protocol

Hartrevalidatie.

14.8.4.2 Frequentie van de behandeling

Drie tot zes sessies per week gedurende vier tot acht weken.

14.8.4.3  Plaatsing elektroden

De quadriceps zijn de voorkeursspieren vanwege hun functioneel belang en het hoge volume van hun 
spiermassa.
Er zijn twee kanalen nodig per dij voor het stimuleren van de quadriceps.
• Er worden twee kleine elektroden geplaatst op de motorische van de vastus medialis en de vastus 		
	 lateralis.
• Bovenop de dij zijn twee grote elektroden geplaatst.
Voor een optimale doeltreffendheid moet de positieve pool van de module (pod met verlichte knop) bij 
voorkeur op het motorisch punt worden geplaatst.

14.8.4.4 Houding van de patiënt

De patiënt moet bij voorkeur zitten met zijn/haar knieën gebogen in een hoek van ongeveer 90°. De 
enkels moeten worden vastgezet om te voorkomen dat de knieën worden gestrekt, wat contracties kan 
opwekken. Als de patiënt niet in een zittende houding kan blijven, kan de sessie worden uitgevoerd in een 
liggende positie. Zorg dat u een groot kussen onder de knieholte legt, zodat de knieën gebogen zijn.
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14.8.4.5  Stimulatie-energie

Bij NMES is de stimulatie-energie rechtstreeks verantwoordelijk voor de ruimtelijke rekrutering: hoe hoger 
de stimulatie-energie, hoe meer motorische eenheden worden geactiveerd en hoe groter impact van de 
vooruitgang.
Als algemene regel geldt dat u de energie altijd moet proberen te verhogen tot het maximum dat door de 
patiënt kan worden verdragen. De therapeut speelt een bepalende rol: hij moet de patiënt geruststellen en 
hem ertoe aanzetten te werken met de sterkst mogelijke contracties. Het opdrijven van het energieniveau 
moet tijdens de sessie, maar ook van sessie tot sessie gebeuren, aangezien patiënten snel wennen aan de 
techniek.
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14.9 Algoneurodystrophie (of  complex regionaal  pi jnsyndroom) 

De algoneurodystrophie (AND) is een aandoening, waarmee kine- / fysiotherapeuten vaak te maken 
krijgen en die ze in een vroeg stadium moeten kunnen vaststellen en behandelen

Dit hoofdstuk behandelt de diagnostische definitie en de praktische methode van de ANDbehandeling, 
die werd opgesteld aan de hand van volgende referentiepublicaties

1. Abram S, Asiddao C, Reynolds A,
Increased Skin Temperature during Transcutaneous Electrical Stimulation. Anesthesia and Analgesia 59: 22 
- 25, 1980

2. Owens S, Atkinson R, Lees DE,
Thermographic Evidence of Reduced Sympathetic Tone with Transcutaneous Nerve Stimulation. 
Anesthesiology 50: 62 - 65, 1979

3. Owens S, Atkinson R, Lees DE,
Thermographic Evidence of Reduced Sympathetic Tone with Transcutaneous Nerve Stimulation. 
Anesthesiology 50: 62 - 65, 1979

4. Abram S,
Increased Sympathetic Tone Associated with Transcutaneous Electrical Stimulation. Anesthesiology 45: 575 
- 577, 1976

5. Meyer GA, Fields HL,
Causalgia treated by selective large fibre stimulation of peripheral nerve. Brain 9: 163 - 168, 1972

Definitie diagnostiek
De AND is een complicatie, die vaak voortkomt uit een trauma. In de meeste gevallen betreft het 
traumatismen van de beenderen of de gewrichten. Meestal is dat een breuk of een heelkundige ingreep, 
maar het kan ook gaan om verstuikingen, wonden, brandwonden, flebitis, infecties, enz.

De AND manifesteert zich niet meteen na het traumatisme of de heelkundige ingreep, maar verschijnt een 
tijdje later. Dat is meestal aan het begin van de kine- fysiotherapie. 
De therapeut speelt dan ook een zeer belangrijke rol! Het meest kenmerkende symptoom van AND is de pijn.

Die pijn laat zich altijd gevoelen aan het uiteinde van het getraumatiseerde lidmaat. De patiënt ervaart 
dat als een branderig gevoel. De intensiteit van de pijn is hoog en vaak disproportioneel met het 
oorspronkelijke trauma. De pijn verhoogt bij stress en activiteit en neemt af bij kalmte en rust. Door 
mobilisatie en massage wordt de pijn geaccentueerd; een eenvoudige aanraking van de huid kan zeer 
pijnlijk zijn.
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Naargelang het evolutiestadium, waarin de aandoening zich bevindt, kunnen andere symptomen 
opduiken:
- De huid wordt koud en de patiënt transpireert overmatig. In een verder stadium ontwikkelen zich 		
	 oedemen en cyanose.
- De spieren van de aangetaste lichaamsstreek worden geatrofieerd.
- In het onderliggende bot treedt osteoporose op (Sudeck-atrofie).

Het precieze ontwikkelingsmechanisme van AND is nog vrij onbekend. Vast staat echter dat het
sympathische zenuwstelsel in dat proces een hoofdrol speelt. 
Men stelt inderdaad vasomotorische storingen vast, die gepaard gaan met een overactiviteit van het 
orthosympathische systeem dat de betreffende regio innerveert.

Behandeling
Het doel van de AND-behandeling is tweevoudig: pijnbestrijding en de verminderen in de activiteit van het 
orthosympatische systeem.
Mobilisaties, massages en alle technieken, die de pijn kunnen veroorzaken of accentueren, moeten echter 
worden vermeden, aangezien ze de AND potentieel zouden kunnen verergeren.

Slechts weinig therapeutische methoden voldoen aan deze criteria. Hierdoor is de transcutane 
elektrostimulaties van de zenuwen (TENS) de eerste behandeling die beschikbaar is voor therapeuten voor 
de behandeling van AND. Het is hier echter absoluut noodzakelijk de stimulatie te beperken tot alleen 
gemyeliniseerde zenuwvezels van het tactiele zenuwstelsel, vezels van het type Aß, omdat dit de enige 
vezels zijn die een blokkerend effect hebben op het orthosympathische systeem. Dit is niet het geval voor 
de andere zenuwvezels (Aδ, B, C) omdat deze dit orthosympatisch systeem activeren.
Deze selectieve targeting van de Aβ-vezels, die de meest prikkelbare zenuwvezels (tactiele zenuwstelsel) 
zijn, is mogelijk , als zeer korte impulsbreedten (≤ 50 μs) worden gebruikt, m.a.w. het TENS-programma.

14.9.1  Protocol

TENS 1: voor zeer gevoelige of hyperalgesiepatiënten
TENS 2: voor alle overige patiënten

14.9.2 Frequentie van de behandeling

Dagelijks minstens 20 tot 40 minuten behandeling.
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14.9.3  Plaatsing elektroden

Gebruik drie kanalen en daarom ook drie modules
•	Er worden twee kanalen gebruikt met vier grote elektroden om het pijnlijke gebied te dekken.
•	Het derde kanaal gebruikt kleine elektroden om de zenuwstam(men) te stimuleren, waardoor het 

uiteinde van het lidmaat wordt bezenuwd.

Bovenste lidmaat:

Distale AND van het bovenste lidmaat:
•	Vier grote elektroden worden gebruikt om de palm, de rug van de hand en de vingers te dekken.
•	Twee kleine elektroden worden op een vingerbreedte van elkaar zo hoog mogelijk op de binnenkant van 

de arm geplaatst, zodat de bovenste elektrode zich ter hoogte van de brachiale wand van de okselholte 
bevindt.

AND van de schouder:
•	Er worden vier grote elektroden gebruikt om de volledige schouder te dekken.
•	Een kleine elektrode wordt in de holte onder het sleutelbeen geplaatst en een andere kleine elektrode 

wordt op het benige uitsteeksel van het acromion geplaatst.
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Onderste lidmaat:

Distale AND van het onderste lidmaat:
• Er worden vier grote elektroden gebruikt om de enkel en de voet te omringen.
• Er wordt een kleine elektrode in het midden van de knieholte geplaatst. Een tweede kleine elektrode 

wordt op dezelfde manier één vingerbreedte hoger geplaatst.

AND van de knie:
•	Er worden vier grote elektroden gebruikt om de knie te dekken en de knieschijf te omringen.
•	Er wordt een kleine elektrode in de lies net buiten de arteria femoralis geplaatst en een tweede kleine 

elektrode op dezelfde manier één vingerbreedte hoger.

14.9.4 Houding van de patiënt

De meest comfortabele houding voor de patiënt.
Om de uitstraling van het tintelende gevoel, veroorzaakt door de spierstimulatie, te verbeteren, is het 
aanbevolen een lichte druk uit te oefenen op de kleine elektroden die op de gerichte zenuw zijn geplaatst 
(zak zand van 1 of 2 kg, kussen tussen de borst en de arm, enz.).
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14.9.5 Stimulatie-energie

De stimulatie-energie moet eerst worden geregeld op het derde kanaal (module gestart in derde positie), 
die de bedoelde zenuw stimuleert in de streek van de oksel, het sleutelbeen, de knieholte of de lies. Het 
energieniveau wordt geleidelijk verhoogd tot de patiënt paresthesieën (tintelingen) ervaart in de uiteinden 
van het behandelde lidmaat.
Daarna wordt het energieniveau aangepast op de andere twee kanalen (modules gestart in eerste en 
tweede positie), zodat de patiënt nog meer tintelingen gaat voelen.
Omwille van de gewenning, wordt het tintelend gevoel geleidelijk verminderd tijdens de sessie en kan zelfs 
volledig verdwijnen. Het is dan aanbevolen de energie lichtjes te verhogen om het gevoel te behouden, 
maar zonder spiercontracties te veroorzaken.
De functie mi-TENS sluit die mogelijkheid uit door de stimulatie-energie automatisch onder de motorische 
stimulatiedrempel te brengen.
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14.10 Endorphinebehandeling van rachialgie en radiculalgie

Dit hoofdstuk is gewijd aan de analgetische behandeling van rachialgie en radiculalgie. 

De praktische behandelingsmethoden die in dit hoofdstuk worden voorgesteld, zijn gebaseerd op de 
volgende referenties:

1. Hollt V., Przewlocki R., Herz A.
Radioimmunoassay of beta-endorphin basal and stimulated levels in extracted rat plasma.
Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol 1978; 303 (2): 171 - 174

2. Viru A., Tendzegolskis Z.
Plasma endorphin species during dynamic exercise in humans. Clin Physiol 1995; 15 (1): 73 - 79

3. Pierce E.F., Eastman N.W., Tripathi H.T., Olson K.G., Dewey W.L.
Plasma beta-endorphin immunoreactivity: response to resistance exercise. J Sports Sci 1993; 11 (6): 499 - 452

4. Dzampaeva E.T.
Hearing loss correction by endogenous opioid stimulation. Vestn Otorinolaringol 1998; (3): 13 - 16

5. Ulett G.A., Han S., Han J.S.
Electroacupuncture: mechanisms and clinical application. Biol Psychiatry 1998; 44 (2): 129 - 138

6. Wang H.H., Chang Y.H., Liu D.M., Ho Y.J.
A clinical study on physiological response in electroacupuncture analgesia and meperidine analgesia for 
colonoscopy. Am J Chin Med 1997; 25 (1): 13 - 20

7. Chen B.Y., Yu J.
Relationship between blood radioimmunoreactive beta-endorphin and hand skin temperature during the 
electroacupuncture induction of ovulation. Acupunct Electrother Res 199: 16 (1 - 2): 1 - 5

8. Boureau F., Luu M. , Willer J.C.
Electroacupuncture in the treatment of pain using peripheral electrostimulation. J Belge Med Phys Rehabil 
1980; 3 (3): 220 - 230

9. Wu G.C., Zhu J., Cao X.
Involvement of opioid peptides of the preoptic area during electroacupuncture analgesia.
Acupunct Electrother Res 1995; 20 (1): 1 - 6
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Rachialgie gaat gepaard met extreem gebruikelijke pijnsymptomen die het resultaat kunnen zijn van 
verscheidene soorten anatomische letsels en fysiopathologische mechanismen.

Ongeacht de activerende factoren, is het quasi systematische optreden van contracturen van de 
paravertebrale spieren, vaak rechtstreeks verantwoordelijk voor de rachialgie

De toename van de spanning in de gecontracteerde spiervezels en de samendrukking van het 
capillaire netwerk, die daarvan het gevolg is, leiden tot een vermindering van het bloeddebiet en tot 
een progressieve accumulatie van zure metabolieten en vrije radicalen. Die musculaire “acidose” is de 
rechtstreekse oorzaak van de pijn, die de intensiteit van de contractuur in stand houdt en zelfs nog 
versterkt. Als de contractuur niet wordt behandeld, kan het chronisch worden en zal geleidelijk een echte 
atrofie van het capillaire netwerk ontstaan. Het aërobe metabolisme van de spiervezels zal verminderen, 
en geleidelijk zal een glycolytisch metabolisme gaan overwegen.
Dat mechanisme van chronische contractuur wordt samengevat in het onderstaande schema:

Spiercontractuur
=

Toename van de activiteit
van de spier

+
Vermindering van het

bloeddebiet

Pijn
Accumulatie van zure

metabolieten

Naast het algemene effect – de toename van de endorphineproductie, die tot een verhoging van de 
waarnemingsdrempel voor pijn leidt – zal een stimulatie met een programma Endorphine tot een 
aanzienlijke lokale hyperemie leiden en de drainage van zure metabolieten en vrije radicalen toestaan. 
Het uitgesproken analgetische effect dat op deze manier is verkregen tijdens elke sessie, mag evenwel 
niet tot een vroegtijdige stopzetting van de behandeling leiden. Voor het opnieuw ontwikkelen van het 
geatrofieerde capillaire netwerk zal de behandeling inderdaad ten minste 10 sessies moeten worden 
voortgezet
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14.10.1  Endorphinebehandeling van nekpijn

Chronische contracturen van de m. levator scapulae en/of van het bovenste gedeelte van de m. 
trapezius zijn vaak de oorzaak van de pijnsymptomen bij patiënten met nekpijn. Het gebruik van een 
endorphinebehandeling op deze gecontracteerde spieren is dan ook de aangewezen therapie bij deze 
aandoening.
De stimulatie-energie moet echter voldoende hoog zijn om goed zichtbare spierschokken te verkrijgen 
(die leiden tot een aanzienlijk hyperemie-effect), zodat de zure metabolieten die het capillaire bed van de 
betrokken spieren overspoelen, kunnen worden gedraineerd. 
Deze behandeling moet gedurende minstens tien sessies worden voortgezet om het capillaire netwerk, 
dat doorgaans geatrofieerd is ter hoogte van de spieren met een chronische contractie, te herstellen.

14.10.1 . 1  Protocol

Nekpijn: 10 tot 12 weken.

14.10.1 .2  Frequentie van de behandeling

Drie tot vijf sessies per week gedurende twee tot drie weken (in totaal 10 tot 12 sessies).
Elke sessie moet minstens 20 minuten duren. In het ideale geval zou het interessant kunnen zijn twee 
opeenvolgende stimulatiesessies uit te voeren met het programma Nekpijn, met tien minuten rust tussen 
de twee sessies, zodat de gestimuleerde spieren kunnen recupereren

14.10.1 .3  Plaatsing elektroden

Afhankelijk van de locatie van de pijn (uni- of bilateraal) worden een of twee stimulatiekanalen gebruikt:
• Een kleine elektrode wordt geplaatst op het meest pijnlijke punt dat wordt gezocht door palpatie. In de 

meeste gevallen bevindt dat punt van maximale contractuur zich ter hoogte van de m. levator scapulae 
of het bovenste gedeelte van de m. trapezius 

• Bij bilaterale pijn wordt een andere kleine elektrode op dezelfde wijze op het meest pijnlijke punt 
geplaatst. Voor een optimale doeltreffendheid moet de positieve pool van elke module (pod met verlichte 
knop) bij voorkeur op het pijnlijk gebied worden geplaatst.
Eén of twee kleine elektroden worden op de cervicale paravertebrale spieren geplaatst, ter hoogte van  
C3-C4.
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14.10.1 .4  Houding van de patiënt

De patiënt wordt in de voor hem meest comfortabele positie geplaatst: op de buik gelegen of gezeten 
tegenover een onderzoektafel met een borststeun.

14.10.1 .5  Stimulatie-energie

De energie moet geleidelijk worden verhoogd tot ze goed zichtbare spierschokken veroorzaakt, die nodig 
zijn om hyperemie op te wekken.
De functie mi-RANGE maakt het mogelijk om met zekerheid te werken binnen het therapeutisch 
efficiënte gebied. De stimulator vraagt u om eerst het energieniveau te verhogen: 
•	een pieptoon begeleidt de knipperende “+”- symbolen. 
•	Wanneer deze detecteert dat het pompen van de spieren is gestart, stoppen de “+”-symbolen met 

knipperen. U bent op het minimale energieniveau om therapeutische resultaten te bieden. 

Als de stimulatie goed wordt verdragen door de patiënt, raden wij u aan het energieniveau lichtjes te 
verhogen.
Aan het einde van de behandeling of tijdens een pauze, verschijnt een statistiek met het percentage 
doorgebracht in het efficiënte gebied.
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14.10.2 Endorphinebehandeling van hoge rugpijn

Ongeacht de achterliggende oorzaken zijn de chronische contracturen van de dorsale paravertebrale 
spieren (m. erector spinae) verantwoordelijk voor de pijn die patiënten met dorsalgie sterk hindert.
Een endorphinebehandeling is door het opmerkelijke hyperemiërende effect bijzonder doeltreffend voor 
het draineren van zure metabolieten die zich ophopen in de gecontracteerde spier, op voorwaarde dat een 
voldoende hoge stimulatie-energie wordt gebruikt om duidelijke spierschokken te verkrijgen. 
Daardoor zal doorgaans al bij de allereerste sessies van de behandeling een sterk analgetisch effect 
kunnen worden vastgesteld.
Deze behandeling moet echter gedurende minstens tien sessies worden voortgezet om het capillaire 
netwerk, dat doorgaans geatrofieerd is ter hoogte van de spieren met een chronische contractie, te 
herstellen.

14.10.2.1  Protocol

Hoge rugpijn : 10 tot 12 sessies.

14.10.2.2  Frequentie van de behandeling

Drie tot vijf sessies per week gedurende twee tot drie weken (in totaal 10 tot 12 sessies).
Een sessie moet minstens 20 minuten duren. In het ideale geval zou het interessant kunnen zijn twee 
opeenvolgende stimulatiesessies uit te voeren met het programma Hoge rugpijn, waarbij echter tien 
minuten rust wordt gegarandeerd tussen de twee sessies, zodat de gestimuleerde spieren kunnen 
recupereren. 
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14.10.2.3  Plaatsing elektroden

De punten van maximale contractuur zijn doorgaans bilateraal maar niet altijd symmetrisch. Er worden 
dan ook twee stimulatiekanalen gebruikt.
•	Er worden twee elektroden geplaatst op de pijnlijkste punten, die gemakkelijk kunnen worden 

gelokaliseerd door palpatie van het pijnlijke gebied. Voor een optimale doeltreffendheid moet de 
positieve pool van elke module (pod met verlichte knop) bij voorkeur op het pijnlijk gebied worden 
geplaatst. 

•	Twee andere elektroden, eveneens van klein formaat, worden op de welving van de m. erector spinae 
geplaatst, enkele centimeters boven of onder de elektroden die op de pijnlijke punten zijn geplaatst, 
afhankelijk of de pijn uitstraalt naar de cervicale of naar de lumbale streek.

14.10.2.4 Houding van de patiënt

De patiënt wordt in de voor hem/haar meest comfortabele positie geplaatst: op de buik gelegen of in 
zithouding

14.10.2.5  Stimulatie-energie

De energie moet geleidelijk worden verhoogd tot ze goed zichtbare spierschokken veroorzaakt,
die nodig zijn om hyperemie op te wekken.

De functie mi-RANGE maakt het mogelijk om met zekerheid te werken binnen het therapeutisch
efficiënte gebied. De stimulator vraagt u om eerst het energieniveau te verhogen: 
•	een pieptoon begeleidt de knipperende “+”- symbolen. 
•	Wanneer deze detecteert dat het pompen van de spieren is gestart, stoppen de “+”-symbolen met 

knipperen. U bent op het minimale energieniveau om therapeutische resultaten te bieden. 

Als de stimulatie goed wordt verdragen door de patiënt, raden wij u aan het energieniveau lichtjes te 
verhogen. Aan het einde van de behandeling of tijdens een pauze, verschijnt een statistiek met het
percentage doorgebracht in het efficiënte gebied.
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14.10.3  Endorphinebehandeling van lage rugpijn

Een chronische contractie van de lumbale paravertebrale spieren is vaak verantwoordelijk voor de pijn 
bij patiënten met lumbago. Hoewel de kinesist / fysiotherapeut uiteraard de oorzaak moet opsporen en 
behandelen, kan de behandeling van dergelijke chronische contracturen met het programma Lage rugpijn 
snel een aanzienlijk analgetisch effect hebben. Ter hoogte van de lumbale streek is doorgaans een hoge 
stimulatie-energie vereist om zichtbare (of ten minste palpeerbare) spierschokken te verkrijgen. Dergelijke 
hoge intensiteiten worden door bepaalde patiënten soms moeilijk verdragen. Daarom wordt meestal 
aanbevolen een TENS-behandeling te combineren met het programma Lage rugpijn om de behandeling 
comfortabeler te maken voor de patiënt.
Deze behandeling moet gedurende minstens tien sessies worden voortgezet om het capillaire netwerk, 
dat doorgaans geatrofieerd is ter hoogte van de spieren met een chronische contractie, te herstellen.

14.10.3 .1  Protocol

Lage rugpijn + TENS : 10 tot 12 sessies
Het programma Lage rugpijn is ontworpen om endorphinestimulatie te voorzien op de eerste twee 
kanalen (modules gestart in de eerste en tweede positie) en TENS-stimulatie op de andere twee kanalen 
(module gestart in de derde positie voor deze indicatie).

14.10.3 .2  Frequentie van de behandeling

Drie tot vijf sessies per week gedurende twee tot drie weken (in totaal 10 tot 12 sessies).
Een sessie moet minstens 20 minuten duren. In het ideale geval zou het interessant kunnen zijn twee 
opeenvolgende stimulatiesessies uit te voeren met het programma Lage rugpijn, met tien minuten rust 
tussen de twee sessies, zodat de gestimuleerde spieren kunnen recupereren
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14.10.3 .3  Plaatsing elektroden

Er worden drie stimulatiekanalen gebruikt.
Daarbij moet de juiste volgorde worden gerespecteerd, aangezien het programma de volgorde waarin de 
kanalen stimulatie toedienen, bepaalt. In het programma Lage rugpijn wordt altijd endorphinestimulatie 
gebruikt op de kanalen 1 en 2, terwijl de TENS-stimulatie wordt voorzien op de kanalen 3 en 4.
 
Voor endorphinebehandeling:
•	Er worden twee elektroden geplaatst op de pijnlijkste punten die gemakkelijk kunnen worden 

gelokaliseerd door palpatie van de paravertebrale lumbale spieren. Voor een optimale doeltreffendheid 
moet de positieve pool van elke module (pod met verlichte knop) bij voorkeur op het pijnlijk gebied 
worden geplaatst.

•	Twee grote elektroden met twee uitgangen worden op één vingerbreedte buiten de kleine elektroden 
geplaatst en bevestigd op de negatieve polen van de twee vorige modules

Voor de TENS-behandeling: 
De vrije uitgangen van de twee grote elektroden worden gebruikt om de derde module aan te sluiten.

14.10.3 .4 Houding van de patiënt

De patiënt wordt in de voor hem/haar meest comfortabele positie geplaatst: op de buik of op de 
zij gelegen en waarbij een kussen of een speciaal ontworpen tafel wordt gebruikt om de lordose te 
voorkomen.
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14.10.3 .5  Stimulatie-energie

De energie moet eerst worden ingesteld op het derde kanaal (TENS). De energie wordt geleidelijk 
verhoogd tot de patiënt duidelijk tintelingen voelt in de lumbale streek.
Vervolgens wordt de intensiteit op de kanalen 1 en 2 (endorphine) ingesteld. 
De energie wordt geleidelijk verhoogd, om zo mogelijk zichtbare (of ten minste palpeerbare) 
spierschokken te veroorzaken.
Als de toename van de energie niet goed wordt verdragen door de patiënt, wegens het ongemak dat 
hierdoor kan worden veroorzaakt, wordt aanbevolen de toename van de intensiteit op de twee eerste 
kanalen tijdelijk te stoppen. De energie wordt vervolgens opnieuw verhoogd op het derde kanaal (TENS) 
om het gevoel van paresthesieën in de lumbale streek te versterken.
Na een tweetal minuten kan de intensiteit op de eerste twee stimulatiekanalen opnieuw worden 
verhoogd om zichtbare spierschokken te verkrijgen.
Het is noodzakelijk de energie op de kanalen 1 en 2 voldoende te verhogen om zichtbare (of ten minste 
palpeerbare) spierschokken te verkrijgen. Het zijn inderdaad die spierschokken die rechtstreeks het 
aanzienlijke hyperemiërende effect veroorzaken en die dus een garantie zijn voor het welslagen van de 
behandeling.

Opmerking
Wanneer TENS wordt gebruikt in combinatie met een endorphineprogramma (zoals het programma 
Lage rugpijn in dit geval) is de functie mi-TENS inactief.
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14.10.4 Behandeling van pi jn door lumbago/ischialgie

Patiënten met lumbo-ischialgie vertonen lumbale pijn, die vaak wordt veroorzaakt door een chronische 
contractuur van de lumbale paravertebrale spieren. 
Bovendien leidt het probleem ter hoogte van de uittreding van de zenuwwortels tot een min of meer 
uitgebreide pijnlijke uitstraling langs het traject van de n. ischiadicus en in bepaalde gevallen van een van 
zijn takken (n. tibialis en n. peroneus communis).
De combinatie van het programma Lumbago/ischialgie en het TENS-programma is de aangewezen 
behandeling. Het endorphine-effect (programma Lumbago/ischialgie) heeft immers een aanzienlijke 
analgetische werking op chronische contracturen in de lumbale streek, terwijl de combinatie met een 
behandeling via het programma TENS de influx van nociceptieve prikkels als gevolg van de pijnlijke 
uitstraling van de n. ischiadicus beperkt
.
Het combineren van de endorphinestimulatie met TENS-stimulatie is uitstekend geschikt hier, omdat 
het enerzijds de lage rugpijn behandelt die is veroorzaakt door chronische contracturen van de spieren 
in die streek, en anderzijds de neurogene pijn van de ischiatische zenuw bestrijdt. Hiervoor is TENS de 
aanbevolen behandeling.

14.10.4.1  Protocol

Lumbago/ischialgie: 10 tot 12 sessies.
Het programma Lumbago/ischialgie is ontworpen om endorphinestimulatie te bieden op het eerste kanaal 
(module gestart in de eerste positie en TENS-stimulatie op de andere drie kanalen (module gestart in de 
tweede positie voor deze indicatie).

14.10.4.2 Frequentie van de behandeling

Drie tot vijf sessies per week gedurende twee tot drie weken (in totaal 10 tot 12 sessies).
Een sessie moet minstens 20 minuten duren. In het ideale geval zou het interessant kunnen zijn twee 
opeenvolgende stimulatiesessies uit te voeren met het programma Lumbago/ischialgie, met tien minuten 
rust tussen de twee sessies, zodat de gestimuleerde spieren kunnen recupereren.
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14.10.4.3  Plaatsing elektroden

Er worden twee stimulatiekanalen gebruikt. Daarbij moet de juiste volgorde worden gerespecteerd, 
aangezien het programma de volgorde, waarin de kanalen stimulatie toedienen, bepaalt. Met het 
programma Lumbago/ischialgie, wordt de endorphinestimulatie altijd toegediend op kanaal 1, terwijl de 
TENS-stimulatie wordt toegediend op kanalen 2, 3 en 4.

Voor endorphinebehandeling:
• Een kleine elektrode wordt boven op de wortels van de n. Ischiadicus, die pijnlijk is bij palpatie, geplaatst. 

Voor een optimale doeltreffendheid moet de positieve pool van de module (pod met verlichte knop) bij 
voorkeur op dit pijnlijk gebied worden geplaatst.

• Een andere kleine elektrode wordt op twee duimbreedten boven de vorige elektrode geplaatst en wordt 
bevestigd aan de negatieve pool van dezelfde module.

Voor TENS-behandeling:
Er worden twee grote elektroden geplaatst op het traject van de n. ischiadicus:
• de ene in het onderste gedeelte van de bilstreek
• de andere op de achterzijde van de dij. 
• De tweede module wordt aangesloten op deze grote elektroden met één uitgang.

Opmerking
Het 3de en/of 4de kanaal (TENS) kan worden gebruikt in twee situaties:
-	IBij een meer uitgebreide uitstraling in het gebied van de n. tibialis of n. peroneus communis. Twee 

grote elektroden worden dan longitudinaal op de achterzijde (n. tibialis) of de laterale zijde (n. 
peroneus communis) van het onderbeen geplaatst en verbonden via een module.

- Als de patiënt liever geen endorphinestimulatie in de lumbale streek heeft, worden twee grote 
elektroden op het lumbale gebied geplaatst en verbonden via een module.

14.10.4.4 Houding van de patiënt

De patiënt wordt in de voor hem/haar meest comfortabele positie geplaatst: op de buik liggend (met een 
kussen of op een speciaal ontworpen tafel om lordose te voorkomen) of op de zij gelegen.
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14.10.4.5 Stimulatie-energie

De energie wordt geleidelijk verhoogd op het tweede kanaal (TENS) zodat de patiënt duidelijke tintelingen 
ervaart langs de pijnlijke uitstraling van de n. ischiadicus.
De geleidelijke toename van de energie op het eerste kanaal moet voldoende zijn om zichtbare (of ten 
minste palpeerbare) spierschokken te verkrijgen die verantwoordelijk zijn voor het hyperemiërende effect.

Opmerking
Wanneer TENS wordt gebruikt in combinatie met een endorphineprogramma (zoals het programma 
Lumbago/ischialgie in dit geval) is de functie mi-TENS inactief.
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14.11  Verlamming - Spasticiteit

Dit hoofdstuk gaat over de behandeling van de problemen die specifiek zijn voor een hemiplegiepatiënt en 
over de behandeling van de spasticitei,t die men niet alleen terugvindt bij hemiplegiepatiënten, maar ook 
bij de meeste aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (tetraplegie, paraplegie, multiple sclerose, enz.). 

De praktische behandelingsmethoden die in dit hoofdstuk worden voorgesteld, zijn gebaseerd op de 
volgende referenties:

1. Wal J.B.
Modulation of Spasticity: Prolonged Suppression of a Spinal Reflex by Electrical Stimulation. Science 216: 
203 - 204, 1982

2. Baker L.L., Yeh C., Wilson D., Waters R.L.
Electrical Stimulation of Wrist and Fingers for Hemiplegic Patients. Physical Therapy 59: 1495 - 1499, 1979

3. Alfieri V.
Electrical Treatment of Spasticity. Scand. J Rehab Med 14: 177 - 182, 

4. Carnstan B., Larsson L., Prevec T. 
Improvement of Gait Following Electrical Stimulation. Scand J Rehab Med 9: 7 - 13, 1977

5. Waters R., McNeal D., Perry J. Experimental Correction of Foot Drop by Electrical Stimulation of the 
Peroneal Nerve. J Bone Joint Surg (Am) 57: 1047 - 54, 1975

6. Liberson WT, Holmquest HJ, Scot D
Functional Electrotherapy: Stimulation of the Peroneal Nerve Synchronized with the Swing Phase of the 
Gait Hemiplegic Patient. Arch Phys Med Rehabil 42: 101 - 105, 1961

7. Levin MG, Knott M, Kabat H
Relaxation of Spasticity by Electrical Stimulation of Antagonist Muscles. Arch Phys Med 33: 668 - 673, 1952

De behandelingen die in dit hoofdstuk werden ontwikkeld, worden toegepast door middel van de 
programma’s van de categorie Neurologische revalidatie. 
Sommige van die programma’s vereisen dat elke contractie manueel wordt gestimuleerd. Alle gebruikte 
programma’s verminderen de spasticiteit, wanneer ze correct op de antagonisten van de spastische 
spieren worden toegepast. Sommige programma’s zijn enkel aangewezen om de spasticiteit te 
behandelen, andere zijn aangewezen voor de behandeling van situaties of complicaties die eigen zijn aan 
de hemiplegiepatiënt, met name: functionele neuromusculaire elektrostimulatie van de voet en subluxatie 
van de schouder.
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14.11 . 1  Dorsaalf lexie van de dropfoot

Eén van de problemen die we vaak aantreffen bij de hemiplegiepatiënt, is de moeilijkheid die ze in meer of 
mindere mate ondervinden, of het volledige onvermogen om de voet vrijwillig op te heffen. 
Daardoor ontstaat een dropfoot tijdens het inzetten van de zweeffase bij het lopen.
Neuromusculaire elektrostimulatie (NMES) toegepast ter hoogte van de voetheffers (voorste beenspieren 
en de strekkers van de teen), kan ervoor zorgen dat de dorsaalflexie wordt bereikt.
Die NMES heeft een functionele eigenschap wanneer men de dorsiflexie wordt gesynchroniseerd met de 
zweeffase, zodat wordt voorkomen dat de voet omlaag valt wanneer deze van de grond wordt getild.

Het doel van NMES is de hemiplegiepatiënt opnieuw te leren stappen door een functioneel stappatroon te 
creëren dat gemakkelijk door de patiënt kan worden gereproduceerd.
Deze methode van gangrevalidatie met NMES is niet geschikt voor alle hemiplegiepatiënt. Twee gevallen 
moeten worden overwogen:
1.	Wanneer de stimulatie van de spieren die de voet optillen, een spasmereflex veroorzaakt in de 

spieren van de onderste ledematen, moet worden afgezien van de techniek (dit komt zelden voor bij 
hemiplegiepatiënten, maar meer bij paraplegiepatiënten).

2 	Wanneer de spasticiteit ter hoogte van de m. triceps surae zo dominant is dat dorsaalflexie van de voet 
praktisch niet mogelijk is, moeten we in eerste instantie gebruikmaken van programma’s ter behandeling 
van spasticiteit van de onderste ledematen. Daarna pas kunnen we overgaan tot gangrevalidatie met 
NMES, en dat slechts wanneer we een duidelijke afname van de spasticiteit ter hoogte van de m. triceps 
surae hebben verkregen.

14.1 1 . 1 . 1  Protocol

De dropfoot. GEBRUIK KANAAL 1 (andere kanalen zijn inactief voor dit programma)

14.1 1 . 1 .2  Frequentie van de behandeling

Minimum drie sessies per week. De behandelingsduur is afhankelijk van de evolutie.
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14.11 . 1 .3  Plaatsing elektroden

Eén kanaal is voldoende voor de stimulatie van de voetheffers. 
De kleine elektrode wordt onder op het motorisch punt van de tibialis anterior geplaatst. 
Voor een optimale doeltreffendheid moet de positieve pool van de module (pod met verlichte knop) bij 
voorkeur op de onderste elektrode worden geplaatst, die overeenkomt met het motorische punt van de 
tibialis anterior.

14.1 1 . 1 .4  Stimulatie-energie

Gebruik de energie die nodig is om een lichte dorsaalflexie te verkrijgen, die volstaat om te voorkomen dat 
de voet tijdens het stappen valt. Er valt niets te winnen bij het verwekken van een krachtigere contractie, 
aangezien die zich kan uitbreiden tot de antagonisten.

Activeer de contractie door op een willekeurige toets op een willekeurig kanaal te drukken. Aangezien 
deze contractiefase zeer kort is, moet u de energie van kanaal 1 snel verhogen tot een bevredigende 
dorsiflexie is bereikt.
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14.11 .2  Spasticiteit

Herhaling
Spasticiteit of spastische hypertonie is een term die spieren beschrijft in geparalyseerde of paretische 
toestand. Met onderverdeling in verscheidene graden van aandoening zijn volgende symptomen 
kenmerkend: een verhoging van de spiertonus in de antizwaartekrachtspieren, hyperreflexie en clonus.

Tijdens een passieve uitrekking van een spastische spier merken we een weerstand bij het begin van de 
beweging, die geleidelijk vermindert bij verdere uitrekking. 
Hoe sneller de passieve uitrekking wordt uitgevoerd, des te groter is de weerstand. 
Wanneer de beweging snel gebeurt en wordt aangehouden, kan clonus optreden, d.w.z. een contractiele 
oscillatie van 5 tot 7 Hz die aanhoudt gedurende 40 tot 60 cycli, zolang de uitrekking wordt aangehouden.

Spasticiteit ontstaat door een aandoening van de piramidale banen van het centraal zenuwstelsel. 
Deze onderbreking in de centrale controle geeft de activiteit vrij van de myotatische bewegingsreflex, 
die hyperactief wordt. Omdat de bewegingsreflex verantwoordelijk is voor de spiertonus, ontwikkelt zich 
overwegend een hypertonie in de antizwaartekrachtspieren (de strekkers van de onderste ledematen en 
de buigers van de bovenste ledematen), aangezien die meer neuromusculaire banen bezitten dan hun 
antagonisten.

Mettertijd evolueert de spasticiteit naar de retractie van de spier- en peesstructuren en een vermindering 
van de gewrichtsamplitude van de beweging, wat kan leiden tot stijfheid en een decentrering van de 
gewrichten.

Het gebruik van neuromusculaire elektrostimulatie (NMES)
Vanaf de neuromusculaire bundels vertrekken proprioceptieve afferente zenuwvezels, die zich enerzijds 
rechtstreeks verbinden met de α-motorneuronen van dezelfde spier, en anderzijds indirect (via 
interneuronen) verbonden zijn met de α-motorneuronen van de antagonistische spier. Het rekken van een 
spier stimuleert daarom de proprioceptieve afferente zenuwvezels van de neuromusculaire bundels. 
Die gaan enerzijds langs de monosynaptische weg de α-motorneuronen van de uitgerekte spier activeren 
(myotatische strekreflex) en anderzijds via een interneuron de α-motorneuronen van de antagonist 
blokkeren (wederzijdse inhibitiereflex).

Bij NMES van een spier worden niet alleen de α- motorneuronen van die spier geprikkeld, maar ook, 
en zelfs nog sneller, de proprioceptieve afferente spiervezels, die in de neuromusculaire bundel van de 
spier zitten en waarvan de stimulatiedrempel lager ligt. De prikkeling van deze laatste zal enerzijds de 
α-motorneuronen van deze spier stimuleren en anderzijds de α-motorneuronen van zijn antagonist 
blokkeren (wederzijdse inhibitiereflex). Het is die laatste actie die bij NMES wordt benut voor de 
behandeling van de spasticiteit: de NMES van een antagonist van een spastische spier maakt de reductie 
van de spasticiteit mogelijk door het blokkeren van de α-motorneuronen van de spastische spier via de 
wederzijdse inhibitiereflex.
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De inhibitie van α-motorneuronen met NMES van de antagonistische spier wordt duidelijk aangetoond via 
elektromyografie. 

De Hoffmanreflex in een spier, uitgelokt door een stimulus, vermindert namelijk in omvang wanneer de 
motorische zenuw van de antagonist wordt gestimuleerd.

NMES is een efficiënte techniek in de behandeling van spasticiteit, niet alleen omdat het de hypertonie 
vermindert, maar ook omdat het zorgt voor een versterking van de antagonistische spier, maar ook voor 
een preventieve of curatieve uitrekking van de contractuur van de spastische spieren die veel efficiënter is 
dan de klassieke passieve middelen.

U moet er wel op letten dat de NMES in de behandeling van spasticiteit correct wordt toegepast, om een 
positief effect te verkrijgen. Elke directe stimulatie van een spastische spier moet worden vermeden, alsook 
elke indirecte stimulatie door diffusie, wanneer de elektrische energie te hoog is. Het is ook noodzakelijk 
dat de antagonist uiterst geleidelijk wordt gespannen om overmatig uitrekken van de spastische spier 
en hierdoor zijn spasticiteit te vermeerderen, te voorkomen. Dit wordt bereikt door het geleidelijke 
contractiepercentage dat specifiek is voor het programma Spasticiteit. Een andere specifieke eigenschap 
van dit programma is het ontbreken van alle lage frequenties, die ook de spasticiteit kunnen vermeerderen, 
door herhaalde micro-uitrekkingen van de spastische spier te genereren.

De spasticiteit treft voornamelijk de antizwaartekrachtspieren van de onderste ledematen en de flexoren 
van de bovenste ledematen. Welke spieren worden aangetast, alsook de graad van spasticiteit, hangt in 
hoge mate af van de aard van de piramidale aandoening (hemiplegie, tetraplegie, paraplegie of multiple 
sclerose). Daarnaast zien we ook een diversiteit tussen de patiënten onderling met dezelfde piramidale 
aandoening. Zowel de graad als de lokalisatie van de spasticiteit verschilt tussen individuen. Daarom moet 
elk geval afzonderlijk worden beschouwd. De therapeut zal een nauwgezette klinische evaluatie moeten 
maken van iedere patiënt, alvorens te kiezen op welke spieren hij de behandeling zal toepassen
 
In het algemeen treft de spasticiteit voornamelijk de volgende spieren:
In de onderste ledematen:
- triceps surae
- quadriceps
- adductoren
- gluteus maximus

In de schouder:
- pectoralis major
- latissimus dorsi

In de bovenste ledematen:
- biceps brachii
- flexoren van de vingers en de pols
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NMES ter behandeling van spasticiteit wordt, afhankelijk van patiënt tot patiënt, op één of meerdere van 
de volgende spieren toegepast: voorste beenspieren, strekkers van de tenen, m. peroneï, hamstrings, m. 
tensor fascia lata, deltoideus, m. supraspinatus, triceps brachii, de extensoren van de vingers en de pols 

14.1 1 .2 . 1  Protocol

Spasticiteit: pas de behandelingsduur aan volgens de evolutie.
Als de patiënt gekoppelde pijnsymptomen ervaart , kan de TENS-stimulatie worden uitgevoerd als 
aanvulling op de andere kanalen.
In dat geval moeten de specifieke praktische regels voor TENS (elektrodeplaatsing, regeling van intensiteit) 
worden nageleefd voor elk kanaal dat hiervoor wordt gebruikt.

14.1 1 .2 .2  Frequentie van de behandeling

Eén of twee sessies van 20 tot 30 minuten per dag.

14.1 1 .2 .3  Plaatsing elektroden

Plaats de elektroden ter hoogte van de antagonist van de spastische spier, die moet worden behandeld. De 
stimulatie mag geen enkel effect hebben op de spastische spier, maar wel op zijn antagonist.

14.1 1 .2 .4 Houding van de patiënt

De patiënt en het te behandelen lichaamsdeel worden zo geplaatst, dat de maximale bewegingsamplitude 
wordt bereikt. Immers is het, in tegenstelling tot de gebruikelijke regels voor het gebruik van NMES, de 
moeite waard voor deze behandelingen om een isotonische contractie van de antagonist toe te staan tot 
het maximale bewegingsbereik zodat de spastische spier maximaal wordt uitgerekt.

Onderste ledematen:
been: patiënt in zithouding
dij: liggend op de buik

Heupgordel: 
liggend op de rug

Schoudergordel:
patiënt in zithouding, arm 30° zijwaarts geheven, elleboog rustend op een armleuning
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Bovenste ledematen:
patiënt in zithouding
triceps: elleboog in supinatie;
strekkers van de vingers en de pols: pols in pronatie

14.1 1 .2 .5  Stimulatie-energie

Gebruik altijd een intensiteit die onvoldoende sterk is om een elektrische diffusie over de spastische spieren 
te veroorzaken.
Zorg dat de stimulatie-energie zo wordt geregeld, dat de isotonische contractie van de antagonist een 
maximaal bewegingsbereik met zich meebrengt, waardoor een maximale uitrekking van de spastische 
spier wordt gecreëerd.
Die werking kan niet worden verkregen als het onevenwicht agonist-antagonist te groot is; dat is het 
geval wanneer de spasticiteit van een spier groter is dan de contractiekracht van zijn geatrofieerde 
antagonist. De stimulatie veroorzaakt in dat geval enkel een min of meer beperkte beweging of zelfs 
helemaal geen beweging. 
Zelfs in deze situatie moet de behandeling echter worden uitgevoerd, omdat de stimulatie, zelfs onder de 
drempelwaarde, een heilzaam effect heeft op de vermindering van de spasticiteit.

14.1 1 .2 .6 Handmatige opwekking van de stimulatie

Wanneer de mi-SCAN standaard is geactiveerd, begint de stimulatiesessie automatisch met het meten 
van de chronaxie. Dit is een korte test van een tiental seconden waarmee het mogelijk is de optimale 
impulsduur van de stimulatie-impuls aan te passen voor het grootste comfort. Vervolgens verhoogt men 
geleidelijk de energie, wat de eerste contractie van de antagonist veroorzaakt.

Daarna volgt op elke contractie een rustperiode van vijf seconden. Na het verstrijken van de rustperiode, 
druk u op een willekeurige toets op een willekeurig kanaal om de volgende contractie te activeren.
Hierdoor wordt elke contractie geactiveerd en hierdoor gecontroleerd door een handmatige actie. Die 
techniek heeft een duidelijk psychologisch voordeel voor de patiënt, die zelf de contracties kan opwekken 
met zijn/haar goede hand, en maakt het ook mogelijk om gesynchroniseerd met de geassocieerde 
bewegingen te werken. De handmatige opwekking van de contractie (functie standaard geactiveerd) kan 
worden vervangen door een automatische opwekking. In dit geval moeten de programmaopties worden 
gewijzigd.

14.1 1 .2 .7  Verwante acties

Passieve mobilisatie:
Wanneer de ernst van de spasticiteit een duidelijk onevenwicht veroorzaakt tussen de spastische spier en 
zijn antagonist, en er een risico is op stijfheid van het gewricht, kan de therapeut de beweging voltooien 
die is geïnduceerd door stimulatie met passieve mobilisatie of door zwaartekracht geholpen houding.
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14.11 .3  De hand van de hemiplegiepatiënt

Bij hemiplegiepatiënten zijn de hand en de pols geparalyseerd of vertonen paresen met een min of meer 
uitgesproken spasticiteit van de flexoren, alsook een atrofie van de extensoren. Die zeer beperkende 
situatie kan evolueren naar retractie, verstramming en decentrering, als geen regelmatig onderhoud wordt 
ingevoerd.
Deze specifieke indicatie is een voorbeeld van het gebruik van het programma Spasticiteit voor de streek 
die het vaakst wordt getroffen door beperkende spasticiteit

14.1 1 .3 . 1  Protocol

Spasticiteit
Als de patiënt gekoppelde pijnsymptomen ervaart , kan de TENS-stimulatie worden uitgevoerd als 
aanvulling op de andere kanalen.
In dat geval moeten de specifieke praktische regels voor TENS (elektrodeplaatsing, regeling van intensiteit) 
worden nageleefd voor elk kanaal dat hiervoor wordt gebruikt.

14.1 1 .3 .2  Frequentie van de behandeling

Eén of twee sessies van 20 minuten per dag.

14.1 1 .3 .3  Plaatsing elektroden

Eén module is voldoende voor de stimulatie van de heffers van de vingers en de pols ().
•	Er wordt een kleine elektrode geplaatst op het vlezige gedeelte van de epicondylusspieren, ongeveer 

twee vingerbreedten onder de epicondylus. 
•	De tweede, eveneens kleine elektrode wordt op de dorsale zijde van de onderarm geplaatst, ter hoogte 

van de overgang tussen het onderste en het middelste derde

De positie van de elektroden moet worden aangepast tot u eerst een extensie van de vingers en 
vervolgens een extensie van de pols verkrijgt. 
Enkel extensie van de pols met flexie van de proximale en distale interfalangeale gewrichten zal geen 
optimale resultaten opleveren.
Daarom is extensie van de interfalangeale gewrichten het eerste doel.
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14.11 .3 .4 Houding van de patiënt

De patiënt zit naast een tafel. De elleboog en onderarm rusten op de tafel, de schouder bevindt zich in een 
functionele positie, de elleboog is gebogen en de hand in pronatie.

14.1 1 .3 .5  Stimulatie-energie

Werk steeds met een energie die onvoldoende sterk is om een diffusie van stimulatie te veroorzaken ter 
hoogte van de pols- en vingerflexoren.
Idealiter zou de stimulatie-energie zo moeten worden geregeld, dat de contractie van de strekkers, de 
vingers en de pols tot een maximale bewegingsamplitude spreidt.
De volledige beweging kan niet worden uitgevoerd als de spasticiteit van de flexoren de kracht van de 
contractie van de geatrofieerde extensoren overschrijdt. De stimulatie zal slechts een beperkte beweging 
veroorzaken of, in extreme gevallen, zelfs geen beweging. 
Zelfs in deze situatie moet de behandeling met NMES echter worden uitgevoerd, omdat de stimulatie, 
zelfs onder de drempelwaarde, een heilzaam effect heeft op de vermindering van de spasticiteit. Om de 
extensie te vervolledigen moet men een passieve uitrekking uitvoeren. 
Daarom wordt een combinatiebehandeling gegeven, bestaande uit een stimulatie en een passieve beweging.

14.1 1 .3 .6 Handmatige opwekking van de stimulatie

Wanneer de mi-SCAN standaard is geactiveerd, begint de stimulatiesessie automatisch met het meten 
van de chronaxie. Dit is een korte test van een tiental seconden, waarmee het mogelijk is de optimale 
impulsduur van de stimulatie-impuls aan te passen voor het grootste comfort. Vervolgens verhoogt men 
geleidelijk de energie, wat de eerste contractie van de antagonist veroorzaakt.
Daarna volgt op elke contractie een rustperiode van vijf seconden. 
Na het verstrijken van de rustperiode, druk u op een willekeurige toets op een willekeurig kanaal om de 
volgende contractie te activeren. 
Hierdoor wordt elke contractie geactiveerd en hierdoor gecontroleerd door een handmatige actie. Die 
techniek heeft een duidelijk psychologisch voordeel voor de patiënt, die zelf de contracties kan opwekken 
met zijn/haar goede hand, en maakt het ook mogelijk om gesynchroniseerd met de geassocieerde 
bewegingen te werken. De handmatige opwekking van de contractie (functie standaard geactiveerd) kan 
worden vervangen door een automatische opwekking. In dit geval moeten de programmaopties worden 
gewijzigd.

14.1 1 .3 .7  Verwante acties

Passieve mobilisatie:
Wanneer de contractie van de strekkers onvoldoende is om de vingers en de pols tot een maximale 
bewegingsamplitude aan te zetten, moet de beweging met een passieve extensie worden vervolledigd. 
De elektrisch opgewekte contractie mag ontwikkelen tot de maximale uitrekking die deze kan 
voortbrengen, is bereikt. 
De beweging wordt dan vervolledigd door het toepassen van een zachte en geleidelijke druk.
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14.11 .4  De schouder van de hemiplegiepatiënt

Herhaling
Eén van de specifieke problemen die we frequent terugvinden bij de hemiplegiepatiënt, is de subluxatie 
van zijn geparalyseerde of paretische schouder. 
De atrofie met krachtverlies, die de abductoren van de arm treft (m. deltoideus en m. supraspinatus) 
heeft tot gevolg dat de humeruskop onvoldoende steun krijgt. Bovendien veroorzaakt een min of meer 
gemarkeerde spasticiteit van de neertrekkende spieren van de schouder (grote borstspier en brede 
rugspier) een neerwaartse tractie van de humeruskop, wat de trekkracht, die is veroorzaakt door het 
gewicht van de lidmaat, vergroot. 
Deze situatie leidt doorgaans tot een verplaatsing van de humeruskop ten opzichte van de cavitas 
glenoidalis. 
Radiologisch kan men vaststellen dat de as van de anatomisch humerushals niet meer door het centrum 
van de cavitas glenoidalis loopt.
Het betreft een inferieure subluxatie.

Die gesubluxeerde schouder veroorzaakt vaak pijn. De pijn kan beperkt blijven rond de schouder, maar 
kan ook uitstralen in het bovenste lidmaat naar de hand, door uitrekking van de vertakkingen van de 
plexus brachialis. Dat kan gepaard gaan met vasomotorische en trofische stoornissen van de hand, zoals 
vermeld bij algoneurodystrophie (complex regionaal pijnsyndroom), en leiden tot het klassieke schouder-
armsyndroom.
 
Het gebruik van neuromusculaire elektrostimulatie (NMES)
NMES van de abductoren van de arm (m. deltoideus en m. supraspinatus) kan worden gebruikt om atrofie 
te voorkomen of te behandelen. 
Tevens vermindert NMES de spasticiteit van de m. latissimus dorsi en de m. pectoralis major. Die techniek 
is aangewezen ter preventie of behandeling van de subluxatie van de schouder bij hemiplegiepatiënten. 
Radiologisch onderzoek toont het bewijs van de verplaatsing van de humeruskop ten opzichte van de 
cavitas glenoidalis.
Bovendien kunnen die pijnen in de schouder en de bovenste ledematen, vaak geassocieerd met een 
subluxatie, door dat soort behandeling zeer efficiënt worden verminderd. In het geval van uitstralingspijn 
in de bovenste ledematen, kan de antalgische behandeling echter worden ondersteund door het gebruik 
van TENS (Gate Control), die op het derde en vierde kanaal is geprogrammeerd.
Bij het schouder-armsydroom kan zich naast de schouderpijn, die zelf een neveneffect is van hemiplegie, 
een algoneurodystrophie (complex regionaal pijnsyndroom) optreden, die de hand kan aantasten. In dat 
geval moet de AND worden behandeld met de programma’s en de methode die zijn ontwikkeld in het 
hoofdstuk gewijd aan die pathologie (algoneurodystrophie).

14.1 1 .4 .1  Protocol

De schouder van de hemiplegiepatiënt
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14.11 .4 .2  Frequentie van de behandeling

Een sessie van 25 minuten per dag, vijf dagen per week gedurende vier weken.
Een regelmatige behandeling, uitgevoerd in één sessie per week, kan nodig zijn bij gebrek aan aanzienlijk 
herstel of het aanhouden van aanzienlijke spasticiteit van de n. pectoralis major

14.1 1 .4 .3  Plaatsing elektroden

Er worden twee kanalen gebruikt voor de stimulatie van de abductoren van de arm.
Eén kanaal voor de m. deltoideus en een ander kanaal voor de supraspinatus.
• Er wordt een kleine elektrode geplaatst op de laterale zijde van de schouder, in het midden van de m. 	
	 deltoideus; 
• Een andere kleine elektrode wordt geplaatst op het externe gedeelte van de fossa supraspinata.

Voor een optimale doeltreffendheid moet de positieve pool van de module (pod met verlichte
knop) bij voorkeur op de kleine elektroden, die overeenkomen met de motorische punten,
worden geplaatst. De andere pods worden aangesloten op de twee uitgangen van een grote
elektrode, die op het acromion is aangebracht als een epaulet.

Bij pijnlijke uitstraling naar de hand en de voorarm, is TENS-stimulatie beschikbaar op kanalen 3 en 4.

Voor TENS worden twee grote elektroden gebruikt voor elke module, geplaatst om het pijnlijk gebied te 
dekken of de straling te volgen.

14.1 1 .4 .4 Houding van de patiënt

De patiënt zit naast een tafel, elleboog en onderarm rustend op een kussen op de tafel.
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14.11 .4 .5  Stimulatie-energie

De energie wordt geleidelijk per contractie verhoogd tot het maximaal verdraagbare energieniveau is 
bereikt. De therapeut speelt een fundamentele rol in het aanmoedigen en geruststellen stellen van de 
patiënt, die op die manier de intensiteit van de krachtige contracties zal kunnen tolereren. 

Als het TENS-programma wordt gebruikt op de kanalen 3 en 4 gebruikt, wordt de energie op die kanalen 
zo ingesteld dat de patiënt duidelijk mobiele tintelingen voelt. 
Let er echter op dat de energie voldoende laag is om elke spiercontractie te voorkomen.
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14.12 Behandeling van veneuze insuff iciëntie

In tegenstelling tot een gevoel van zware benen dat soms kan optreden, is veneuze insufficiëntie 
het resultaat van organische aantasting van de aderwand, die zich klinisch vertaalt in grote of kleine 
spataderen. Die spataderen zijn het resultaat van een permanente dilatatie, die wordt veroorzaakt door 
overdruk en stase van het bloed, die samengaat met een toenemende hypoxie in de intima (de binnenste 
laag van de aderwand).
Aan de basis van dat proces ligt de deficiëntie van de kleppen van de diepliggende aderen en van de artera 
perforans. Hun rol in het voorkomen dat het bloed terugstroomt, wordt niet langer gegarandeerd. 
De hydrostatische druk wordt groter en de spiercontracties volstaan niet meer om het bloed weg te 
pompen. Het bloed stagneert en veroorzaakt overdruk in de oppervlakkige aderen tot uiteindelijk een 
varikeuze zwelling ontstaat.
Een stase-oedeem wordt vaak geassocieerd met veneuze insufficiëntie, maar niet altijd. Dat oedeem kan 
bovendien bij één en dezelfde patiënt optreden en verdwijnen, afhankelijk van het tijdstip van de dag en de 
duur dat de patiënt rechtop heeft gestaan.

We moeten daarom een duidelijk onderscheid maken tussen:
e. Veneuze insufficiëntie zonder oedeem.
f. Veneuze insufficiëntie met oedeema.

De implicaties voor de aard van het programma van elektronische stimulatie, verschillen afhankelijk van 
het al dan niet aanwezig zijn van een oedeem, gekoppeld aan spataderen

14.12.1  Veneuze insuff iciëntie zonder oedeem

Enerzijds moet de elektrostimulatie een verhoging van het algemene bloeddebiet (in de aders en in de 
slagaders) mogelijk maken, zodat de circulatie van de interstitiële vloeistof verbetert en het zuurstoftekort 
in de weefsels en de intima wordt tegengegaan. Anderzijds moeten de aders zo veel mogelijk worden 
leeggemaakt om de stase weg te nemen. De verhoging van het debiet in de slagaders (en dus in de 
haarvaten en de aders) wordt bereikt door middel van de optimale lage frequentie voor een toename van 
het debiet, namelijk 8 Hz. 
Het leegmaken van de dieperliggende aders wordt verkregen door de druk op deze aders, die op zijn 
beurt wordt veroorzaakt door de tetanische contracties van de beenspieren. Het programma bestaat dus 
uit korte tetanische contracties van de beenspieren, onderbroken door lange, actieve pauzes voor het 
verhogen van het debiet.

14.12.1 . 1  Protocol

Veneuze insufficiëntie 1
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14.12.1 .2  Frequentie van de behandeling

3 tot 6 sessies per week gedurende ongeveer 6 weken voor het behandelen van de acute fase.
Het is vervolgens aanbevolen de behandeling verder te zetten met enkele wekelijkse sessies.

14.12.1 .3  Plaatsing elektroden

Voor elk been zijn twee kanalen nodig.
•	Er wordt een kleine elektrode net onder de kop van de fibula aangebracht op de n. peroneus communis. 
•	Een andere elektrode wordt in het bovenste gedeelte van de knieholte boven de tibiazenuw geplaatst. 

Voor een optimale doeltreffendheid moet de positieve pool van de module (pod met verlichte knop) bij 
voorkeur op deze twee kleine elektroden worden geplaatst

•	De twee andere pods worden verbonden met de twee uitgangen van de grote elektrode die op het 
bovenste gedeelte van de kuit is geplaatst, net onder de knieholte

14.12.1 .4  Houding van de patiënt

De patiënt moet op de rug liggen met de benen gebogen zodat de zwaartekracht de terugstroming van 
het bloed stimuleert

14.12.1 .5  Stimulatie-energie

Voor de drainagestadium (contractie): de energie moet geleidelijk worden verhoogd tot een belangrijke en 
evenwichtige contractie wordt teweeggebracht voor alle gestimuleerde spieren.
Voor het activeringsstadium van de bloedsomloop: de energie moet worden verhoogd tot duidelijk 
zichtbare spierschokken worden verkregen.
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14.12.2  Veneuze insuff iciëntie met oedeem

De aanwezigheid van oedeem, vooral wanneer het niet werd opgewekt, vereist een heel ander 
elektrostimulatieprogramma. 
Oedeem wordt veroorzaakt door bloedplasma dat door de veneuze membranen lekt vanwege overdruk 
in de distale aders. In dat geval is het niet mogelijk lage frequenties gebruiken om het lage debiet te 
verhogen, omdat ze de perifere vasculaire weerstand verlagen, de perfusiedruk van de capillaria verhogen 
en dreigen het oedeem te verergeren. 
De tetanische contracties daarentegen, optimaliseren het leegmaken van de diepliggende aderen en het 
draineren van het oedeem, voor zover ze in de juiste volgorde en onder de juiste omstandigheden worden 
uitgevoerd. 
De meest efficiënte methode bestaat erin een eerste effect van ejectie te veroorzaken, te beginnen ter 
hoogte van het been en dan ter hoogte van de dij, zonder de compressie van de dieperliggende aderen van 
het been te verminderen. 
Op die wijze wordt het bloed in de bloedvaten in een eerste fase naar de dij geduwd door een contractie 
van de beenspieren. 
In een tweede fase stuwt de contractie van de dijspieren het bloed opwaarts, op voorwaarde echter dat de 
contractie van de beenspieren wordt aangehouden om de terugloop van het bloed te verhinderen.

14.12.2 .1  Protocol

Veneuze insufficiëntie 2

14.12.2 .2  Frequentie van de behandeling

3 tot 6 sessies per week gedurende ongeveer 6 weken voor het behandelen van de acute fase.
Het is vervolgens aanbevolen de behandeling verder te zetten met enkele wekelijkse sessies.

14.12.2 .3  Plaatsing elektroden

Het is noodzakelijk te werken in de getrapte contractiemodus. 
Dit houdt in dat alleen kanalen 1 en 2 beginnen met het opwekken van tetanische contracties, terwijl 
kanalen 3 en 4 in rust zijn.
Na 3 seconden tetanische contractie via kanalen 1 en 2, beginnen de contracties alleen op kanalen 3 en 4, 
terwijl de contracties die door kanalen 1 en 2 zijn geïnduceerd, aanhouden. 
Na 3 seconden van simultane contracties op de vier kanalen volgt een volledige rustfase van 20 seconden 
op de vier kanalen.
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Voor elke spiergroep is het vooral belangrijk de onderstaande volgorde van de kanaalnummers te volgen:
 
Voor de kuit (kanalen 1 en 2):
•	Er wordt een kleine elektrode net onder de kop van de fibula aangebracht op de n. peroneus communis. 
•	Een andere elektrode wordt in het bovenste gedeelte van de knieholte boven de tibiazenuw geplaatst. 

Voor een optimale doeltreffendheid moet de positieve pool van de module (pod met verlichte knop) bij 
voorkeur op deze twee kleine elektroden worden geplaatst.

Voor de dij (kanalen 3 en 4):
Voor de quadriceps (kanaal 3): 
• een grote elektrode wordt diagonaal op het onderste derde van de quadriceps geplaatst en 
• een tweede grote elektrode wordt op de bovenkant van de dij geplaatst. 
	 Voor een optimale doeltreffendheid moet de positieve pool van de module (pod met verlichte knop) bij 

voorkeur op grote onderste elektrode worden geplaatst.

Voor de hamstrings (kanaal 4): 
•	een grote elektrode wordt diagonaal op het onderste derde van de hamstrings geplaatst en
•	een tweede grote elektrode wordt diagonaal op het bovenste derde van deze spieren geplaatst.
	 Voor een optimale doeltreffendheid moet de positieve pool van de module (pod met verlichte knop) bij 

voorkeur op grote onderste elektrode worden geplaatst
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De twee andere pods worden verbonden met de twee uitgangen van de grote elektrode die op het
bovenste gedeelte van de kuit is geplaatst, net onder de knieholte.

14.12.2 .4 Houding van de patiënt

De patiënt moet op de rug liggen met de benen gebogen zodat de zwaartekracht de terugstroming van 
het bloed stimuleert.

14.12.2 .5  Stimulatie-energie

Regel de stimulatie-energie om duidelijke contracties te verkrijgen voor de 4 kanalen en, indien mogelijk, 
op een hoger niveau op kanalen 1 en 2 dan op kanalen 3 en 4.
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14.13  Behandeling van arteriële insuff iciëntie in de onderste ledematen

We zullen dit hoofdstuk beperken tot insufficiëntie in de aderen in de onderste ledematen.
Hoge bloeddruk, tabak, cholesterol en diabetes zijn enkele van de hoofdoorzaken voor de geleidelijke 
aftakeling van de arteriële vaatwanden (arteriosclerose). 
Dat uit zich door een vernauwing van de slagaders, met als gevolg een verminderde bloeddoorstroming in 
de weefselgebieden stroomafwaarts van de vernauwde slagaders. 
De minder goed doorbloede weefsels lijden hieronder en krijgen een tekort aan zuurstof, des te meer 
omdat de aders vernauwen en een intensere activiteit meer zuurstof vereist.

Algemeen kunnen we vier klinische stadia onderscheiden in de arteriële insufficiëntie in de onderste 
ledematen. Deze vier stadia (I, II, III, IV) zijn afhankelijk van de ernst van de vermindering van de 
bloeddoorstroming en de ernst van de gevolgen voor het weefsel.

Stadium I is asymptomatisch. Tijdens een klinisch onderzoek is er ruis hoorbaar in de arteriën, wat wijst op 
een vernauwing, hoewel de patiënt geen klachten heeft.

In Stadium II veroorzaakt de verminderde doorbloeding pijn in de benen tijdens het lopen. De 
doorstroming volstaat tijdens rust, maar volstaat niet voor de weefselbehoeften tijdens een fysieke 
inspanning: De persoon lijdt aan “claudicatio intermittens” (CI). Dit betekent dat de pijn optreedt na een 
bepaalde loopafstand (hoe korter de afstand, hoe meer de toestand verergert); dwingt de pijn de persoon 
te stoppen. Na een zekere rusttijd, verdwijnt de pijn geleidelijk en kan de persoon weer verder lopen tot de 
cyclus opnieuw begint.

Stadium III wordt gekenmerkt door constante pijn, ook tijdens de rust. De bloedtoevoer is zodanig 
verminderd dat het weefsel permanent aan zuurstofgebrek lijdt, met voortdurende aanwezigheid van zure 
metabolieten.

In Stadium IV is de aandoening zo ver gevorderd dat het weefsel begint af te sterven en zich gangreen 
ontwikkelt. Men spreekt dan van kritische ischemie, een toestand die vaak tot amputatie leidt.

Alleen stadia II en III zijn gebaat bij een elektrostimulatiebehandeling. 
Stadium IV is een noodsituatie en vereist een chirurgische behandeling. 
In stadium I zijn er geen symptomen en heeft de patiënt geen klachten.
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14.13 .1  Stadium II  arteriële insuff iciëntie

Bij claudicatio intermittens (Stadium II) lijden de spierspiervezels aan een zuurstofgebrek tijdens fysieke 
activiteit. 
Vernauwde slagaders kunnen niet voldoen aan de behoefte aan zuurstof van de spiervezels, die verhoogt 
bij het stappen. 
Door de chronische vermindering van het debiet en het gebrek aan zuurstof degenereert het capillaire 
stelsel en vermindert het oxydatief vermogen van de vezels. 
Het beetje zuurstof dat ze nog krijgen, wordt steeds slechter aangewend. 
Op die manier wordt het probleem tweeledig: zeer weinig aanvoer én slecht gebruik van het beetje 
zuurstof dat er is. De elektrostimulatie met lage frequentie kan het vermogen van de spiervezels om de 
zuurstof te gebruiken, verbeteren. Talrijke studies hebben aangetoond dat stimulatie met lage frequentie 
leidt tot een verbetering in de oxydatieve vermogen van de gestimuleerde spier (toename in aantal en 
grootte van de mitochondriën, toename van de oxydatieve enzymatische activiteit). Elektrostimulatie 
kan dus zorgen dat de spiervezels een grotere inspanning kunnen verdragen in geval van arteriële 
insufficiëntie, zodat de patiënten die lijden aan claudicatio intermittens, een grotere afstand kunnen 
afleggen.

14.13 .1 . 1  Protocol

Arteriële insufficiëntie 1

14.13 .1 .2  Frequentie van de behandeling

Vijf sessies per week gedurende 12 weken voor behandeling van de acute fase.
Het is vervolgens aanbevolen de behandeling verder te zetten met enkele wekelijkse sessies.
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14.13 .1 .3  Plaatsing elektroden

Voor elk been zijn twee stimulatiemodules nodig.
•	Er wordt een kleine elektrode net onder de kop van de fibula aangebracht op de n. peroneus communis. 
•	Een andere elektrode wordt in het bovenste gedeelte van de knieholte bij de zenuwbaan van de 

tibiazenuw geplaatst. 
	 Voor een optimale doeltreffendheid moet de positieve pool van de module (pod met verlichte knop) bij 

voorkeur op deze twee kleine elektroden worden geplaatst.
•	De twee andere pods worden verbonden met de twee uitgangen van de grote elektrode die op het 

bovenste gedeelte van de kuit is geplaatst, net onder de knieholte

14.13 .1 .4  Houding van de patiënt

Plaats de patiënt in een comfortabele houding.

14.13 .1 .5  Stimulatie-energie

Stel de stimulatie-energie af op het maximale niveau dat door de patiënt kan worden verdragen om 
zoveel mogelijk vezels te activeren.
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14.13 .2  Stadium III   arteriële insuff iciëntie

Hetzelfde voordeel kan worden verkregen door het gebruik van elektrostimulatie met lage frequentie in 
Stadium III arteriële insufficiëntie. Door de grotere obstructie van de slagader en de ernstigere aftakeling 
van de spierkwaliteiten, moeten in dit geval lagere stimulatiefrequenties dan voor claudicatio intermittens 
worden gebruikt.
Om een sessie in Stadium III arteriële insufficiëntie uit te voeren, gaan we op dezelfde manier te werk als 
in stadium II, maar wordt een programma gebruikt dat is aangepast aan de ernstigere aftakeling van de 
hoofdslagader.

14.13 .2 .1  Protocol

Arteriële insufficiëntie 2
Het protocol is helemaal identiek, behalve de houding van de patiënt.

14.13 .2 .2  Houding van de patiënt

Door de moeite waarmee het bloed wordt vervoerd naar de distale uiteinden, is het aanbevolen de patiënt 
in een houding te plaatsen die de arteriële bloedsomloop helpt. 
De patiënt wordt daarom zo in een comfortabele stoel gezet, dat de arteriële zenuwbanen achteraan niet 
worden samengedrukt.
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